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AVO VALVE CHARACTERISTIC METER TYPE V.C.M. 163 


VALVE DATA MANUAL — VCM 163 


AMENDMENTS 


The following amendments should be made to existing data: 


Page 10 Valve Type 5A/180M Selector Switch No. should read 415 238 150 0000 
020 048 310 0000 
Page 71 Valve Type CCH35 . eon Sao Bonet 
Page 86 Valve Type ECH81 " Be uf a "751 238 084 0000 
Valve Type ECL80 Type TH should read Type TP 
Valve Type ECL86 Selector Switch No. should read 417 238 158-0000 


o“ o o 


Recent additions to our data are listed below. Reference should be made to this 
data if the valve type required does not appear in the main listing. 


SELECTOR 
VALVE SWITCH 
TYPE NUMBER ADDENDA |BaseE | TYPE 
1LA4 387 0040200000 00 ~—s1.4 45 90 90 4. 085 B8B. OP 
4HA7 281 1000058430 00 42 { a oe be Ae bai2 TT 
5A/180M 287 1041300000 00 ~=—«6.3 1 180 150 26 32 B8B. iP 
SHAT 281 1000058430 00 «5.6 oe rte ae an bar2 TT 
6AG11 219 148851X130 00 ««6.3 1 125 75 78 A12._-DDTT 
6BN11 2147805170830 00 6.3 08 150 125 11 14 A12 PP 
6BW11 214780 087 1530 00 ~=«6.3 08 150 125 11. 14 Ai2 PP 
6D10 281 1815068430 00 63 1 125 42 42 Ai2. TIT 
6HB5 274 100800 1430 00 6.3 20 125 125 50 91 A12.P 
6J10 2718075180430 00 «6.3 fee oa ane see be paz PP 
6J11 278 0417180530 00 63 08 150 125 11 14 A12 PP 
6JSGA 2170400000730 80 «63 25 175 125 125 (11.3 Ai2.P 
6JZ6 217 0400000030 80 «63 20 125 125 46 9 Ai2.P 
6KD6 217 0400040730 80 63 225 150 110 120 14 A12.P 
2 250 10 55 
6M11 267 1588410830 00 63 Bae aeons ke bar2 TTP 
8BM11 287 0158714300 00 «6.3 ae ies ie 3 oe bar2 PP 
8BU11 218 415 867 8130 00 «7.8 {i De te oe ae kai TTP 
12BF11 —«- 2150178417830 00 126 ee ee ae ee a ka12 PP 
21HB5A —«- 274: 1008001430 0021 20 130 130 46 9 A12. P 
21V6 217 0008000430 00 21 20 130 130 50 91 A12. PP 
21526 217 040 0000030 80 21 20 125 125 46 9 A12.P 
2 150 5.4 39 
23Z9 285 080 067 4830 00 23 { 5 150 55 2.4 \ A112. «TTP 
8 120 110 46 7.1 
31JS6A —-217 0400000730 80 31.5 25 175 125 125 11.3 A12. PP 
33GY7 290 1800144730 00 336 225 130 130 48 65 A12._-DP 
38HK7 290 180 0140730 00 37.8 22 130 130 60 8.8 A12 DP 
40K D6 217 0400040730 80 40 225 150 110 120 14 A12.P 
A15526 110 1010000230 80 «6.3 0 200 15 18 Nv OT 
7489 841 2285130000 00 63 8.5 250 105 22 BSA OTT 
DDPP6S 023 19X7800000 40 63 5 250 250 36 10 BSC DDP 
ECH200 1147238518000 00 6.3 {" ee ae Be 5 }B10B TP 
PCF201 1141238785000 00 8 Aes bes aa : 2 }B10B TP 
PCH200 1147238518000 00 9 {" ee rs ne 8.5 }B108 TH 
PLL80 748 2351870000 00. 12 9 250 250 24 6 BOA PP 


VCM.163/1 


FOREWORD 


This data manual is primarily intended for use with the Avo Valve Characteristic 
Meter, Type VCM 163, but once the Selector Switch code is understood, the manual also 
forms a quick and convenient guide for general use. 


The Instruction Book which accompanies the instrument should be thoroughly 
studied before the data contained in this manual is used. 


The return of the enclosed postcard will enable us to inform you when new issues 
become available. 


IMPORTANT — In the interests of accuracy, it is not recommended that these 
instruments should be used with a constant voltage transformer, unless it is known that 
the 3rd and 5th harmonic content is of a negligible proportion. 


Whilst every care has been taken in the preparation of this manual to ensure 
that the data given is correct, the Company cannot accept any responsibility for 


damage caused to a valve under test, or the instrument, due to the inclusion of 
incorrect information. 


©) Avo Limited. 1968 
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1B5 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


008 080 101 0000 
384 200 000 0000 
384 200 000 0000 
384 200 000 0000 
384 200 000 0000 


384 200 000 0000 
384 200 000 0000 
873 420 000 0000 
842 310 000 0000 
842 300 000 0000 


291 300 000 0000 
291 009 300 0000 
387 200 000 0000 
387 200 000 0000 
387 200 000 0000 


287 300 000 0000 
038 740 200 0000 
288 473 000 0000 
9X2 300 000 0000 
028 748 300 0000 


328 748 290 0000 
387 004 220 0000 
287 481 300 0000 
040 230 870 0000 
288 484 300 0000 


200 000 000 0030 
872 430 000 0000 
040 230 870 0000 
287 024 300 0000 
842 473 000 0000 


287 024 300 0000 
209 784 300 0000 
209 784 300 0000 
209 784 300 0000 
873 420 000 0000 


879 243 000 0000 
872 473 000 0000 
209 784 300 0000 
287 124 300 0000 
879 243 000 0000 


872 430 000 0000 
387 004 020 0000 
287 024 300 0000 
287 224 300 0000 
288 424 300 0000 


209 784 300 0000 
287 024 300 0000 
287 904 300 0000 
030 000 200 0000 
230 232 032 0000 


230 000 000 0000 
020 000 300 0000 
387 200 000 0000 
387 200 000 0000 
287 300 000 0000 


289 X43 000 0000 
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ADDENDA 


Ra = 3k02 


CCR 


vwutdo Sug s mot Uy 


DDT 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


1B5L 389 X42 000 0000 00 2 3 100 0.8 0.5 UX6 DDT 
1B6 287 408 300 0000 00 1.4 1.5 90 «75 V5 0.75 B7G Pp 
1B7 028 748 300 0000 40 1.4 O 90 50 1.5 0.8 A08 H 
1B8 { 038 748 290 0000 40 \ raf 90 0.1 0.3 \ 408 = «~DIP 
038 758 290 0000 40 6 90 90 6.3 144 
1¢ 29X 300 000 0000 00 6 UX4 DD 
1C1 288 424 300 0000 00 1.4 4 75 4.5 1.2 B7G H 
102 288 484 300 0000 00 1.4 4 60 4 162 B7G H 
103 280 408 300 0000 00 1.4 3 90 1.4 0.76 B7G T 
1C3 288 484 300 0000 00 1.4 60 3 B7G H 
104 387 200 000 0000 40 2 (0) 150 75 2.5 1 UX4 P 
1€5 038 740 200 0000 ~—s00 1:4 755° 90. 60. 75° 1.55 A08 OP 
106 388 472 000 0000 40 2 0 150 75 1 UX6 H 
107 028 748 300 0000 40 2 (0) 150 75 1 A08 H 
108 240 238 740 0000 00 1.2 0 30 630 0.3 B8D H 
1091 824 300 000 0000 00 1.2 2.5 150 7 B5A T 
1091 028 448 300 0000 00 1.2 2.5 125 if A08 Tt. 
1D3 402 308 080 0000 00 2 5 90 12.5 3.4 B8A T 
1D4 284 730 000 0000 ~—«00 2 6 150 15 9.5 2.4 US P 
1D5 902 310 000 0000 00 40 120 B5 R 
1D55EG 028 700 300 0000 40 2 3 150 60 2.2 0.7 A08 P 
1D5G 028 703 000 0000 40 2 3 200 75 263-067 A08 P 
1D5GP 028 700 300 0000 40 2 3 90 75 2.2 0.7 A08 P 
1D5GT 028 700 300 0000 40 2 3 150 75 2.2 0.6 A08 P 
1D6 290 193 000 0000 00 25 60 UX6 R 
1D7 038 748 200 0000 40 2 (0) 150 75 3 0.42 A08 P 
1D8 038 748 290 0000 ~—_ 50 1.4f ) 90 1.1 0.5 \ Moe ee 
9 9 9 5 0.9 

1D13 291 009 300 0000 00 1.4 B7G D 
1N5 287 904 300 0000 —«00 1.4 60 60 2.1 0.6 BIG DP 
1E3 402 203 080 0000 00 1.2 O 150 20 3.5 BOA T 
1E4 028 040 300 0000 00 1.4 3 90 1.4 0.76 A08 T 
155 038 700 200 0000 = 40 @ 63 150° 75 4.7 006 A038 OP 
1E5GP 038 700 200 0000 40 2 3 3900«75 1.6 0.6 A08 P 
1E7 038 458 270 0000 ~—00 2 4:5 150 150 7.5 1.43 A083 «PP 
1E8 240 238 740 0000 00 1.2 O 60 60 1.8 0.74 B8D H 
1F1 287 024 300 0000 00 1.4 0.8 75 75 165) 0065 B7G Pp 
1F2 287 024 300 0000 00 1.4 1.0 90 75 2.9 0.92 B7G P 
1¥F3 287 024 300 0000 00 1.4 1.0 90 50 1.9 0.75 B7G P 
1F4 384 720 000 0000 00 2 3 90 90 4 1.4 UX5 P 
1F5 038 740 200 0000 00 2 3 90 90 4 1.4 A08 Pp 
1F6 387 9X2 000 0000 40 2 1.5 150 75 2.2 0.6 UX6 DDP 
1P7 038 9X7 200 0000 40 2 1.5 150 75 2.2 0.6 A08 DDP 
1F33 287 024 300 0000 00 1.4 90 60 355 ‘Onit B7G P 
1F34 287 024 300 0000 00 1.2 90 60 B25. TO B7G P 
1F860 141 230 871 0000 00 20 200 175 10 7.5 BOA P 
1¥FD1 209 784 300 0000 00 1.4 1.5 60 60 0.17 0.17 B7G DP 
1FD9 209 784 300 0000 00 1.4 1.0 th) 75 1.6 0.63 B7G DP 
1G3 020 000 300 0000 90 1.2 A08 D 
1G4 038 040 200 0000 —«a0 14° 6 90 2.3 0.82 AB OT 
1G5 038 740 200 0000 00 2 6 90 90 8.5 1.5 A08 P 
1G6 028 458 300 0000 00 1.4 O 90 1.0 0.67 A08 1T 
1H1 028 458 300 0000 00 2.1 150 352. 2.1 A08 TT 
1H2 230 232 032 0000 90 1.4 BOA D 
1H3C 028 458 300 0000 00 1.2 5.5 150 2.3 0.8 A08 TT. 
1H4 028 040 300 0000 00 2 9 150 3, 0.9 AO8 T 
1H5 238 090 200 0000 40 1.4 0.5 100 0.1 0.2 A08 DT 
1H6 038 9X4 200 0000 00 2 3 150 0.8 0.57 A08 DDT 
1133 287 424 300 0000 00 1.4 90 60 1.6 B7G H 
1H34 287 424 300 0000 00 1.2 90 60 1.6 B7G H 
1135 287 474 300 0000 —00 1.4 90 40 0.6 B7G oH 
1J3 020 000 300 0000 90 1.2 A08 D 


Ls) 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


038 740 200 0000 
028 457 300 0000 
028 457 300 0000 
020 000 300 0000 
387 200 000 0000 


028 700 300 0000 
028 700 300 0000 
38X 972 000 0000 
028 9X7 300 0000 
287 024 300 0000 


028 740 300 0000 
288 471 300 0000 
284 728 300 0000 
274 728 300 0000 
842 300 000 0000 


387 004 020 0000 
872 430 000 0000 
041 230 871 0000 
387 004 020 0000 
388 474 020 0000 


388 474 020 0000 
387 004 020 0000 
288 774 430 0000 
287 104 130 0000 
387 124 020 0000 


288 474 030 0000 
387 904 020 0000 
370 004 020 0000 
280 004 030 0000 
387 124 020 0000 


280 904 030 0000 
387 124 020 0000 
400 230 080 0000 
400 230 080 0000 
038 700 200 0000 


824 300 000 0000 
020 000 300 0000 
038 700 200 0000 
038 749 200 0000 
902 209 300 0000 


387 024 300 0000 
038 700 200 0000 
284 738 200 0000 
387 024 300 0000 
038 740 200 0000 


040 239 870 0000 
028 710 300 0000 
200 900 130 0000 
288 424 300 0000 
230 232 032 0000 


320 323 023 0000 
284 728 300 0000 
209 784 300 0000 
804 239 070 0000 
021 407 380 0000 


038 790 240 0000 
038 700 320 0000 
123 000 000 0000 
387 200 000 0000 
287 024 300 0000 


038 740 200 0000 
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ADDENDA 


Ra=2.2M2 
Ra=1 
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tao) 


SELECTOR 
SWITCH ADDENDA 


NUMBER 


1T6 804 239 070 0000 00 


nay oan) 60 60 1.6 0.6 B8D ODP 
104 287 024 300 0000 00 1.4 0 90 90 0.8 0.68 B7G =P 
105 287 904 300 0000 00 1.4 0 75 75 1.6 0.62 B7G DP 
1U6 288 741 300 0000 00 1.4 0 7 50 1.7 0.3 B7G =H 
1V 291 300 000 0000 (ole) 6 60 UX4 oR 
1v2 900 230 009 0000 00 0.63 BIA OD 
1v4 285 024 300 0000 00 1.25 0 150 100 1.6 B7G =P 
1V5 040 230 870 0000 00 1.2 45 60 60 2 0.75 B7G =P 

45 4.4 

1V6 875 248 300 0000 00 1.2 - aan ome aa \ B7B. TP 
1W4 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
1W4 287 004 300 0000 00 1.4. 9 90 90 5 0.92 B7G P 
1W5 040 230 870 0000 00 1.25 0 60 60 1.8 0.73 B8A PP 
1W50 942 310 000 0000 00 10° 4025: 100 0.2 0.2 B5 T 
1X2 230 232 032 0000 90 1.2 BOA OR 
1X2B 020 000 003 0000 90 1.2 BIA OD 
12 200 300 000 0000 90 1.4 Ux4 oD 
1¥32 232 232 300 0000 90 1.4 B7G OD 
121 020 000 300 0000 90 0.7 A0g8 =o 
122 232 232 300 0000 90 1.2 B7G =D 
2 842 300 000 0000 00 2 4 150 1.5 B4 T 
2/25A 200 300 000 0000 90 6 30 UX4 oR 
2/504 200 300 000 0000 90 5 60 UX4 oR 
2A1M 028 748 300 0000 40 2 15075” 3252 A084 
2a3 284 300 000 0000 00 2.5 45 250 60 5.2 Ux4 oT 
2A3H 384 200 000 0000 00 2.5 62 300 40 5.25 Ux4 = 
2A3W 284 300 000 0000 00 2.5 45 250 60 5.2 Ux4 T 
2A5 287 413 000 0000 00 2.3 16.5 250 250 34 2.5 UX6 P 
2A6 28X 913 000 0000 40 2.5 2 250 0.9 1.1 Ux6 DDT 
2AT 287 741 300 0000 40 2.5 8 250 100 3.5 1.1 Sm7 4H 
2AF4 842 314 800 0000 00 2.5 4.0 100 15 6.6 B7G §6T 
2aH2 200 000 000 0030 90 2.5 Al2. sD 
2AS2 220 002 002 0030 90 5 Al2. oD 
2aV2 900 230 009 0000 00 1.8 BOA OD 
2AZ2 230 232 032 0000 90 2.1 BIA OD 
2B3 020 000 300 0000 90 127. 408 =D 
2B 280 413 000 0000 00 \ 

? { 208 413 000 0000 00 225 mie g UES _ Et 
2B5 834 225 380 0000 00 to) 1 90 2.6 1.1 B8A = TT 
2B7 287 9X1 300 0000 40 265°. 3 250 125 9 1.1 UX? ~—s-DDP 
2B21 300 200 000 0000 90 2.5 5 UxX4 OR 
2B22 021 010 310 0000 90 6 7X0): a) 
2B25 200 900 300 0000 00 1.4 B7G. sD 
2B26 290 300 000 0000 00 2.5 120 UX4 oR 
2B35 123 000 000 0000 90 6 BIG =D 
2836 123 000 000 0000 90 4 BG =D 
2BN4 142 381 400 0000 00 2 1.5 150 9 6.8 B7G 6 T 
221 218 481 300 0000 50 6 16.5 250 8.3 1.3 Uxr =s«TT 
2c22 020 000 310 0000 84 6 10.5 300 11 3 a0o8 OT 
2023 284 300 000 0000 00 7.5 32 350 16 1.55 Ux4 T 
2025 284 300 000 0000 (ole) 7 100 350 50 uUx4 oT 
2026 020 000 310 0000 84 61 350 16 Aog8 oT 
2034 204 150 300 0000 88 6.3 36 300 80 Sm7 TT 
2c40 021 010 310 0000 84 6 5 250 20 A408 OoT 
2043 021 010 310 0000 84 6.3 400 38 408 «oT 
2045 384 200 000 0000 00 7 40 250 29 ux = oT 
2048 287 004 130 0000 00 62 WS 250 250 70 B8B.sP 
2c50 481 581 230 0000 (ole) 12.6 200 18 2.9 A408 = =sTT 
2050 287 004 130 0000 00 12 15 250 250 70 B8B. PP 
2051 214 808 513 0000 00 6 2 150 8.2 5.5 BIA OTT 
2052 481 581 230 0000 00 1225: #2 250 1.3. 1.9 A08 = TT 
2cw4 080 400 010 2030 00 21 100 7.6 9.8 NY5) OUT 


SELECTOR 


a SWITCH ADDENDA BASE] TYPE 
NUMBER 
2cy5 412 387 100 0000 ~— 00 25. tid BO. Mo: S B7G =P 
201 29X 130 000 0000 ~—00 2.5 Us DD 
202 9X2 310 000 0000 ~—-00 2 BS =o DD 
2D4 9X2 310 000 0000 ~=—- 0 4 BS sD 
2D4B OX1 231 900 0000 ~—00 4 By ~—soDD 
2013 023 190 0000000 -X0-~—‘13 a) 
213A 923 1X0 000 0000 =«c0-—sti‘éd1; BS DD 
2D13C 9X2 3100000000 00 ~—s«13 BS DD 
2021 412 318 100 0000 ~—00 6 400 50 Al B7G = THY 
2DL4 414 234 484 0000 00 2 150 12.5 14 BSA OT 
2Ds4 080 400 010 2030 00 By 0.8 400 6.5 9 w5 oT 
2DV4 880 404 100 2030 00 ai A 75 10.5 11.5 N7 OT 
2024 842 314 800 0000 00 2.35 75 13: 6.7 BIG =T 
2E5 284 713 000 0000 —00 2:5 8 250 0.2 Ra=1M2 408 TL 
2522 274 130 000 0000 ~—s-80 6 15 400 250 60 5.5 US P 
2524 237 242 300 0000 ~—-80 3. 18.5 400 200 16 3.2 AogB. OP 
225 020 740 320 0000 ~—« 00 6 22.5 400 250 40 AOB. OP 
2E26 127 141 300 0000 ~—-80 6 2 200 20 x5 Ao8 =P 
2530 413 387 200 0000 00 3 20 250 250 4 3.7 B7G =P 
2531 872 430 000 0000 ~—s 00 1.25 0 2 20. 014. “0.5 BSA OP 
2E32 872 430 000 0000 ~—«00 1.25 0 20: Ord 0,5 BSA OP 
2535 872 430 000 0000 00 1.25 0 20 20 0.27 0.38 BSA OP 
2536 872 430 000 0000 —00 1.25 0 20 20. 0.27 0.38 BAP 
2E41 879 243 000 0000 00 1.25 0 20 20 0.36 0.37 B5A DP 
2542 879 243 000 0000 00 1.25 0 20 20 0.35 0.37 B5A DP 
2550 412 287 300 0000 ~—00 6 20 250 250 10 3.4 B7G =P 
2RA5 412 387 100 0000 ~—-00 Ba. 250 sisO~ 107-8 BGP 
255 OX2 310 900 0000 ~—- 00 2A B7G DD 
2EN5 0X2 310 900 0000 ~— 00 ou B7G DD 
2ER5 142 380 100 0000 00 Bid, a2. 260 10 BG 
2BS5 142 380 100 0000 ~— 00 2:3. “1. 200 15 9.5 B7G oT 
2575 412 387 100 0000 —-00 204-1 250" 35 A155 B38 B7G =P 
4 100 4 
2P7 287 841 300 0000 50 2.54 gy deg icgs eos \ uw OP 
2FES 142 380 100 0000 ~=- 00 23° 1 . “150 aa. 8 B7G oT 
2GK5 142 380 100 0000 —00 2%. §1a2" 150 a 8 B7G oT 
2GW5 842 314 100 0000 —00 2.4 1 150 13.015 BG oT 
2705 142 380 100 0000 00 2.3 1.2 150 1.5 11 BG oT 
2RS5 412 387 100 0000 ~—00 2.4° 0.2 275 150.10 40 B7G =P 
2FV6 287 424 300 0000 —00 2.4 A=. 450-075" 10" . 8 B7G =P 
2PY5 142 380 100 0000 00 2.4 1.2 150 aie’ 2 BG = T 
265 284 713 000 0000 00 2.5 22 250 250 0.2 Ra=1H2 UX6 = 
2HAS 412 380 100 0000 ~—00 2.2 200 19> 220 BGT 
2HK5 412 380 100 0000 —00 2.3 150 12.5 15 B7G oT 
2HM5 412 387 100 0000 00 2.4 1.2 150 12.5 14.5 B7G oT 
2HMD { 472 310 000 0000 08 \ 4 200 100 3.8 1.1 B5 soBP 
572 310 000 0000 ~—Ss- 80 

2H05 412 381 100 0000 —00 2.4 1 150 11.5. 15 BG =T 
25RB 701 238 014.0000 ~—00 a 250 150 3 1.8 BIA OP 
252 230 232 032 0000 90 2 BIA OD 
2K2 028 700 3000000 40 a. 2 “HOO 100: “aes 0.9 AOzB_ OP 
232 284 738 2000000 00 ee evs 6 60 7 1.5 B7G =P 
2133 287 438 200 0000 00 1.4 84 150 90 141 1.9 B7G =P 
2134 284 738 2000000 00 i aed GO 260°). 7s hs B7G =P 
2135 287 143 200 0000 00 158: 1B.8 > 150s $90 44le° oc B7G =P 
2M2M 284 738 200 0000 00 Oe eae ie ame eam, es B7G =P 
2-01C 200 000 300 0000 =: 90 5 B7G =D 
oP 842 300 0000000 ~—=s- 00 2. 22. 250 40 7 BAT 
28 29X 130 000 0000 ~—00 2.5 15 UXS RR 
28/140G 209 130 900 0000 ~—Ss 00 6.3 5 B7G oR 
2SC10 842 300 000 0000 —00 25 dey 1250 15) 24 BAT 
274 842 310 800 0000 00 2:3. 42.77 75 18. BGT 


TYPE 


f 81 V; mA | mA/V ADDENDA 
NUMBER CAP a 82 m BASE] TYPE 


2T/270K 112 311 100 0000 90 4 B7G R 
2U14 842 300 000 0000 00 2 150 2 0.6 B4 T. 
2U15 842 300 000 0000 00 2 150 4 0.8 B4 fT. 
2v2 020 000 030 0000 90 2.5 A08 D 
23 020 000 300 0000 90 2.5 A08 R 
2W3 020 900 030 0000 00 2.5 60 A08 R 
2x2 300 200 000 0000 90 2.5 Ux4 R 
ons 020 900 030 0000 00 2.5 120 A08 R 
2xP 842 300 000 0000 00 2 36 300 50 7 B4 T 
2Y2 200 300 000 0000 90 2.5 5 Ux4 R 
222 290 300 000 0000 ~—=« 00 2.5 60 u4 OR 
2.5C9 842 300 000 0000 00 2.5 4 250 8 2.2 B4 T. 
3 842 300 000 0000 00 2 7.5 150 3.4 0.9 B4 Tt 
3A2 230 232 032 0000 90 3 BOA D 
343 020 000 300 0000 90 3 A08 D 
3A4 387 428 300 0000 00 1.4 8.4 150 90 13.3 1.9 B7G P 
3A5 284 358 200 0000 (0,9) 1.4 2.5 90 357. 1.8 B7G TT 
0 90 0.2 0.3 
3A8 238 748 390 0000 «50 1.44 0 ae ae \ A08 = DIP 
3A/107A 284 300 000 0000 00 4 8 150 6.5 1.6 Ux4 T 
34/107B 842 300 000 0000 00 4 8 150 6.5 1.6 B4 T. 
3A/108A 284 300 000 0000 00 2 135 150 0.9 0.5 Ux4 Tt. 
3A/108B 842 300 000 0000 00 2 10:5 150 0.9 0.5 B4 Tt 
3a/1094 284 300 000 0000 00 4 8 150 19 1.2 UX4 T 
34/109B 842 300 000 0000 ~—S00 4 8 150 192 | S122 Bo 
3a/1 54M 280 004 130 0000 00 6 2 250 12 3 B&B £ 
3A/167™ 200 810 430 0000 00 6.3 3.5 200 10 30 B8&G uy 
3AB4 802 304 100 0000 —00 3.1 2. 250 10 5.5 BG oT 
3AE4 387 004 230 0000 00 1.4 9 90 90 1.8 1.6 A08 P 
3AP4 842 314 800 0000 00 3 4 100 15 6.6 B7G T 
3. 100 5 
3AJ8 751 238 584.0000 00 3.1f Be ee ee \ BOA TH 
3AL5 1X2 310 900 0000 ~—s00 3 5 B7G DD 
3AT2 200 000 000 0030 90 3615 A12 D 
3AT4 802 304 100 0000 00 361 1 200 11 6.7 B7G Tt 
3AU6 412 387 100 0000 00 3 1 250 150 10 5.2 B7G P 
3AV6 412 3X9 800 0000 00 3 2 250 1.2 1.6 B7G DDT 
3AW3 020 000 300 0000 90 3. A08 D 
3AY6 412 39X 800 0000 —00 3 2 250 1.2 1.6 B7G DDT 
3AZ4 020 90X 030 0000 00 5 60 A08 RR 
3B2 020 000 300 0000 90 3 B8A D 
3B4 724 332 800 0000 00 1.25 10 150 135 30 2.2 B7G P 
3B5 038 740 3200000 00 1.4 7 a ee oe 408 OP 
3B7 384 205 830 0000 00 1.4 O 90 5.2 1.85 B&B Tr 
3B24 320 200 000 0000 90 2.5 30 Ux4 R 
3B29 300 200 000 0000 90 265: Ux4 R 
3B/102B 843 210 000 0000 00 6 400 100 6 BS uy 
3B/240M 214 444 130 0000 80 6 1 300 50 27 B8B Tr 
3B/241M 214 444 130 0000 80 19 1 300 50 27 B8B T 
3B/252B 842 310 000 0000 00 6 20 400 60 10 BS T 
3BA6 412 387 100 0000 00 3 1 «250 100 11 «4.4 B7G =P 
3BC5 412 387 100 0000 00 3 1.3 250 150 7.5 5.7 B7G P 
3BE6 412 388 100 0000 ~=—-00 3.1 6 150 7.5 3.5 BIG oH 
3BF2 200 200 200 3030 90 3.6 A12 D 
3BF6 142 380 100 0000 00 | 9 250 9.5 1.9 B7G ya 
3BN4 142 381 400 0000 00 258 2 150 9 6.8 B7G T. 
3BN6 412 374 800 0000 00 3 1 60 60 0.5 1 B7G P 
3BU8 { 178 231 401 0000 00 \ 3 1 100 6 1 1.5 BOA PP 
170 231 481 0000 00 

3BX6 141 230 871 0000 00 3.4 2 200 175 10 7.2 BOA P 
3BY6 412 387 400 0000 00 3 265: 250 100 6.5 2.4 B7G H 
3BY7 141 230 871 0000 00 3.2 1.8 250 75 8 eit: BOA P. 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


CAP Ve | Ver} Vg ADDENDA 


412 387 100 0000 00 3 1 150 125 
020 030 200 0000 00 1.5 is . ce ; 
387 024 300 0000 00 1.4. 5.4 90 90 5.0 1.4 B7G oP 
038 740 320 0000 00 1.4 9 90 90 er qe4 408. OP 
208 458 320 0000 00 1.4. 0 90 ree Bap TT 
200 300 000 0000 84 6.3 3 400 
412 387 100 0000 00 3 2.2 200 150 pee Lee is z 
030 000 200 0000 90 3.6 : : AOR OD 
412 387 100 0000 00 3 1 150-1255 «ai, 5 BGP 
412 387 100 0000 00 3.11 150 125%. 75 7.6 BG OP 
402 387 100 0000 00 3 4.0 125 125 
412 387 100 0000 00 3 1 150 125 2 ies cages 
412 387 100 0000 00 Boo SO 400. 30) ace « as ae 
412 387 100 0000 00 2.9 1 WSO LTS ego Sar BGP 
387 004 230 0000 00 Dae SAS 150" OOF es ey BaB OP 
320 704 210 0000 80 6.3 30 400 300 5 ae 
101 090 X00 0000 ~—-00 3:3 es ee 48 oi 
412 387 100 0000 00 Bo 028150 #125 25 9.8 BG OP 
414 234 484 0000 00 2.6 1.2 150 4214" BOA OUT 
412 387 100 0000 00 3 2.2 150 100 Gm, Koen BGP 
842 314 800 0000 00 3.2 75 
387 024 300 0000 00 1.4 8 90 90 yA mas i 2 
287 134 020 0000 00 1.4.0 90 90 2.5 1.8 AOR OP 
402 387 100 0000 00 3 1 250 108. < Gere ge B7G =P 
141 230 871 0000 00 3.4 2 BO0r SO? tor oes BOA OP 
141 230 710 0000 00 3.4 2.5 200 200 
142 380 100 0000 00 3.6 1.2 250 : e 5 ae a 
142 380 100 0000 00 3 1 200 15 9.5 B7G 6T 
412 387 100 0000 00 2.9 1 250 75 44.5 8.5 BIG =P 
142 380 100 0000 00 3 1 150 be 9 Bar a 
142 380 100 0000 00 2.8 1.2 150 bre oR 
412 387 100 0000 00 2.9 0.2 300 150 Ee ‘ ts P 
142 380 100 0000 00 3.1 1 150 Peas ae 
9X2 300 000 0000 00 2.5 30 B4 RR 
9X2 300 000 0000 00 2.5 30 B4 RR 
142 380 100 0000 00 2.8% *t 150 ase 54 Be Ot 
178 231 401 0000 (ole) \ 3.1 100 75 

{ 170 231 481 0000 00 ar ace eas 
842 314 100 0000 00 3 1 150 3°0«45 B7G oT 
412 380 100 0000 00 227 200 19 20 B7G «OT 
412 380 100 0000 00 2.9 150 12.5 15 BIG =6T 
412 380 100 0000 00 2.9 1.2 150 aeeaceegve ae 
141 230 871 0000 00 3.15 3.9 125 125 ae 15 BOA PP 
412 381 100 0000 00 3 1 150 Titstns GO 
178 231 401 0000 00 \ 3.1 100 75 

{ 170 231 481 0000 —00 2: Oe ERA) RP 
170 231 481 0000 00 

{ 178 231 501 0000 00 \ aes oe ae BOA OPP 
287 438 200 0000 00 1.4. 8.7 150 90 P 
287 243 200 0000 00 1.4 150 125 ine ee oe P 
387 004 230 0000 00 1.4.9 90 90 1k ake AOS oP 
387 004 230 0000 00 1.4 4.5 90 90 e 8 B8B SP 
384 728 300 0000 00 1.4.5 90 90 6.9 1.97 B7G oP 
038 740 320 0000 00 1.4 4.6 90 90 9 2 AO8 oP 
384 728 300 0000 00 AA 87 90 75 7.4. 1.57 B7G Pp 
038 740 200 0000 00 1.4 90 60 424.--0.6 A408. 
387 024 300 0000 00 1.4 4.5 90 90 1.72 B7G P 
284 738 200 0000 00 1.4 5.2 90 90 be oF B7G =P 
284 738 200 0000 00 1.4 5.4 60 60 Ber 
023 104 780 0000 00 6.3 400 300 > a ets P 
284 738 200 0000 00 1.4 7 60 60 6.5 1.4 B7G =P 


SELECTOR 
SWITCH Ver | Vo | V TYPE 
NUMBER a 82 BASE 
1 150 B4 


4 842 300 000 0000 00 2 1 0.9 T 
4/100BU 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
4A6G 028 458 230 0000 00 2 1.5 90 1.2 0.9 Aog8 oT 
4A07 842 300 000 0000 00 4 2 100 1.4 1.2 B4 T 
4A08N 842 300 000 0000 00 4 200 6 2.4 B4 T 
4A10 842 300 000 0000 00 4 2.5 150 6 1.8 B4 T 
4A15 842 300 000 0000 00 4 100 7 2.2 B4 T 
4A80 842 310 000 0000 00 4 150 6 2 BS T 
4A80N 842 310 000 0000 00 4 200 6 2.4 BS T 
4A90 842 310 000 0000 00 4 200 8 3.5 B5 T 
44120 842 310 000 0000 00 4 150 1.4 BS T 
4AU6 412 387 100 0000 00 4 1 250 150 10 5.2 B7G =P 
4AV6 412 39X 800 0000 00 4.2 2 250 1.2 1.6 B7G DDT 
4BA6 412 387 100 0000 00 4.2 1 250 100 11 4.4 BIG P 
4BC5 412 387 100 0000 00 4.2 1.3 250 150 7.5 5.7 B7G PP 
4BC8 841 238 510 0000 00 4.2 2.2 150 10 6.2 BOA OTT 
4BE6 412 388 100 0000 00 4.2 6 150 7.5 3.5 B7G 4H 
2 100 14 5 

4BL8 857 238 114.0000 ~—« 00 4.54 Sr ees ca \ BOA TP 
4BN4 142 381 400 0000 00 4 2.2 150 9 7 B7G 6oT 
4BN6 142 374 800 0000 00 4.2 1 60 60 0.5 1.0 BIG =P 
4B07 851 238 410 C000 00 4 2 150 6.4 BOA OTT 
4BS8 841 238 510 0000 00 4.2 4.4 150 10 7.2 BOA TT 
4BU8 170 231 481 0000 00 \ 

{ i 7a oat a8 180000 =e 4.2 1 150 100 4 3.5 BOA PP 
4BxB 841 238 510 0000 00 4.2 150 1 7.5 BOA OTT 
4BZ6 412 387 100 0000 00 452 <4 100 100 12 8 BIG =P 
4B27 851 238 410 0000 00 4.2 2.2 150 10 6.8 BG 86 
4378 841 238 510 0000 00 4.2 2 150 10 8 BOA OTT 
4B211 841 238 510 0000 00 4 2.2 150 10 6.8 BOA OTT 
4c1 284 300 000 0000 00 3 3 90 5 1 Ux4 
4¢2 842 310 000 0000 00 4 5 150 1 2.5 BS T 
4¢3 842 310 000 0000 00 4 3.5 200 6 2.4 BS T 
4c4 842 310 000 0000 00 4 3.5 200 6 2.4 BS T 
4C5 842 300 000 0000 00 4 10 400 30 4 B4 T 
4101 023 004 080 0000 00 4 45 250 60 6 F8 T 
4c102 842 300 000 0000 00 4 45 250 40 2 B4 T 
4C103 842 300 000 0000 00 4 35 250 45 3.5 B4 T 
4CB6 412 387 100 0000 00 4.2 1 150 125 13 8 B7G =P 
4cC1 842 301 850 0000 00 4 3.5 200 6 3.2 F8 TT 
4CE5 412 387 100 0000 00 4.2 1 150 125 11 7.6 B7G =P 
ACF6 412 387 100 0000 00 4.2 2 200 150 9.2 6.2 BIG =P 
4CE8 701 238 014 0000 00 4.5 2 250 150 3 2 BOA OP 
4cM4 841 234 148 0000 00 3.6 1.5 200 12 14 BIA OT 
4CS6 412 387 100 0000 00 4 1 100 30 1 #11 B7G =P 
4CX7 841 238 510 0000 00 4.2 10 150 9 6.4 BOA OTT 
4CY¥5 412 387 100 0000 00 4.2 1 150 80 10 8 B7G =P 
4D1 000 231 800 0000 40 13 3 250 10 5 BT T 
4D80 842 310 000 0000 00 4 100 1 BS T 
4DE6 412 387 100 0000 00 4.2 1.1 150 125 15.5 8 B7G =P 
4DK6 412 387 100 0000 00 4.2 0.9 150 125 12 9.7 BG P 
4DT6 412 387 100 0000 00 4.2 150 100 1.1 0.8 B7G =P 
4DL4 414 234 484 0000 00 4 1.2 150 12 14 BOA OT 
4E2 023 19X 780 0000 40 4 14 250 275 72 8sC DDP 
4E4 023 110 780 0000 40 4 2 250 100 3 2.1 ssc PP 
4E104 287 004 130 0000 00 4 6 250 250 36 9 B&G P 
4201 023 110 780 0000 00 4 3 250 100 8 1.8 F8 P 
4EH7 141 230 871 0000 00 4.4 2 200 100 12 12.5 BOA OP 
4557 141 230 871 0000 00 4.4 2.5 200 200 10 15 BOA OP 
4ER5 142 380 100 0000 00 4.2 1.2 200 10 10.5 BOA COT 
4ES8 851 238 410 0000 00 4 1.2 90 15 12.5 BOA OT? 
4EW6 412 387 100 0000 00 4.2 0.8 150 125 11 14 B7G P 


148 
151 


9X2 
9X2 
9X2 


023 
9X2 
9X2 
9X2 
023 


142 
412 
178 


170 
178 


842 
842 
842 
842 
842 


842 
842 
842 
842 


842 
842 
412 
842 
842 


842 
9x2 
842 
751 
841 


841 
29X 
742 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


234 
234 


300 
300 
300 


000 
300 
300 
300 
090 


231 
231 


300 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 


310 
310 
387 
300 
310 


310 
300 
300 
238 
238 


238 
130 
300 


118 0000 
887 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
410 0000 
510 0000 


510 0000 
000 0000 
000 0000 


8838 88 


88sssg 888888 88888 


888 883dss 8888s 8888 88888 888888 88888 8888 8 


oe 
Non 


bh apd HaVAYD 


° 
iL) 


PAmM A AHHAH 


PARAL 


° 
wn 


ANA DApdaRA 
eS) 


oer 


= 
ie} 


125 
75 


250 


125 


200 
150 


175 


150 


ADDENDA 


BASE 


BOA 
BOA 


TYPE 


BRE” 


BAHAY yg? i: ae Res gv 


BWANA 3 


yw HAHAH HANAN 
S aicane 3 


WER BAY~e Faves Asa AAAAA 


valve SELECTOR 


TYPE SWITCH ADDENDA YPE 
NUMBER ciel Ma 

48120 742 310 000 0000 80 4 2 200 60 4 0.5 BS P 
48121 742 310 000 0000 80 4 200 100 6 1 BS Pp 
48126 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2 B5 P 
4TM 842 314 800 0000 00 4.7. 2.3. 75 16 6.6 BG T 
ATHA 0000 { 5 100 1.50 1.5 

Baye a ie a0 412 250 10 3.5 25 rr 
4TP 4 00 0000 = 80 4 100 

Perens { 5. 150° 150 46, © 4.5 \ a 
4TPB 081 321 700 0000 40 4 3 250 150 12 8 BT P 
4TSA 047 231 800 0000 80 4 250 100 5 1.6 BT P 
ATSP 041 231 700 0000 80 4 3 250 150 12 8 BT P 
4U130 843 210 000 0000 00 3.5 8 200 6 1.4 BS T 
AMO08 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.5 B4 T 
4W100 842 310 000 0000 00 4 200 1.5 3.5 BS T 
4W120 842 310 000 0000 00 4 200 2 0.7 BS T 
4W200 842 310 000 0000 00 4 150 3.3 BS T 
4X150A 712 101 314 0000 80 6.3 30 250 200 32 4.0 BGG =P 
4xP 842 300 000 0000 00 4 28.5 250 48 5 B4 T 
AZ60A 023 090 OXO 0000 00 4 30 F8 RR 
5A6 801 227 413 0000 00 2.5 15 150 150 20 BOA OP 
5A4/102D 028 710 310 0000 40 7.5 18 200 150 42 2.5 AOS oP 
54/136D 028 710 310 0000 40 5.5 250 150 5.2 2 AO’ =P 
5a/137D 028 710 310 0000 40 6.3 2 250 100 1.8 AO’ =P 
5A/150A 287 113 000 0000 40 10 5.5 250 150 5.2 2 UX6 =P 
5a/152M 287 104 130 0000 00 6 2 250 150 10 7.5 B8B OP 
54/155M 278 101 403 0000 00 6 2 250 250 6.5 BOG P 
54/156M 287 114 113 0000 00 6 1.7 250 250 10 7.7 BOG =P 
5A/157D 028 710 310 0000 40 6 2 250 100 1.8 AO8 =P 
54/1596 412 381 700 0000 00 6.3 2 250 250 10 7.5 BIG =P 
54/159H 412 381 700 0000 00 6.3 2 250 250 10 7.5 BIG P 
54/160H 412 381 700 0000 00 6.3 2 250 250 10 7.5 BIG =P 
5A/160K 412 381 700 0000 00 6.3 2 250 250 10 7.5 B7G =P 
5A/163K 141 238 117 0000 00 6 1.5 200 200 15 15 BOA OP 
54/170K 141 230 817 0000 00 6.3 1.5 200 150 13 16.3 BOA OP 
5A/171G 102 713 410 0000 80 6 5 100 100 20 2.7 BBD Pp 
5A/180M 415 238 150 0000 00 6.3 200 150 26 32 B8G =P 
5A/189KY 412 381 700 0000 00 6.3 2 250 250 10 7.6 BiG =P 
SAM8 147 238 191 0000 00 4.7 1.7 200 150 11.5 7.0 BOA DP 
5AN8 841 238 751 0000 00 5 6 200 13 3-3 \ 

{ 2.2 200 150 9.5 6.2 ee 
5AQ5 412 387 400 0000 00 5 12.5 250 250 45.0 4.1 BIG =P 
5AR4 030 90X 020 0000 00 5 120 AO8=—sRR 
5AS4 030 X09 020 0000 00 5 120 AOS —soRR 
5AS8 741 239 118 0000 00 5 2.2 200 150 9.5 6.2 BOA ODP 
5aT4 030 90X 020 0000 00 5.0 AO8 =soRR 
5AT8 481 238 715.0000 00 5 { 1 100 8.5 5.8 \ BOA TP 

1.8 250 150 7.7 4.6 
5AU4 920 90X 030 0000 00 4 180 A08 RR 
6 200 13 3.3 BOA TP 
5av8 148 235 178 0000 _—o0 5 { Bee Seaman ee. ee \ 
5 AW4 020 90X 030 0000 00 5 120 AO8 =o RR 
5AX4 020 90X 030 0000 00 5 60 AOS —soRR 
5AZ3 299 OXX 990 9930 00 5 120 A 2 iB 
5AZ4 020 90X 030 0000 00 5 60 B8B 
5B1 742 300 000 0000 80 2 1 150 90 2 1.4 BOA OP 
6 200 13 3.3 \ BOA TP 
5B8 148 235 178.0000 —00 5 { TR ponte eee 
5B/104D 028 740 310 0000 00 24 2.2 20 20 3 3 AO’ =P 
5B/110M 287 104 130 0000 00 6 6 250 150 38 6.5 B8B SP 
5B/250A 274 130 000 0000 80 6 12.5 400 250 83 6.3 US P 
5B/251M 217 044 130 0000 80 6 15 250 250 72 6 BBB. 
5B/252M 287 044 130 0000 00 6 15 250 250 72 6 BBB OP 


10 


SELECTOR 
SWITCH 


GE NUMBER 


ADDENDA BASE TYPE 


5B/253M 287 044 130 0000 00 19 15 250 250 72 


6 B8B. oP 

5B/254M 217 144 130 0000 80 6 20 300 250 50 5.6 BSB. OP 

5B/255M 287 144 130 0000 ~—00 6 20 300 250 50 5.6 BSB. OP 

5B/256M «217 144 130 0000 ~— 80 19 20 300 250 50 5.6 B8B. PP 

5B/257M —«- 287-144. 130 0000 00 12 20 300 250 50 5.6 B8B. oP 

5B258M 217 144 130 0000 80 19 14 250 250 72 6 

3B/354D «038. 741 210 0000 ~—S00 6.3 20 300 150 90 10 UR 

5B/355D 038 741 210 0000 00 6.3 20 300 150 90 10 AOS 

5BC3 203 0X0 009 0000 ~=s-:«00 5 120 BOD RR 
5BE8 481 238 715 0000 00 4 { 1 150 18 8.5 

1 250 100 10 5.2 BOA. TE 
SBK7 851 238 411 0000 00 5 2 150 10.7 9.3 BOA oT 
5BQ7 851 238 410 0000 _—00 5.6 2 150 9 6.4 BOA TT 
SBR8 481 238 715 0000 00 5 { 1 150 18 8.5 \ 

0.9 250 100 10 5.2 Bok: Te 
5BS8 841 238 510 0000 00 5.6 150 J0ne oa BOA oT 
5BT8 X91 238 7410000 —00 4.7 2.2 200 150 9.5 6.2 BOA DDP 
5Bv8 X19 234 178 0000 ~—-00 4.7 1.1. 250 100 10 5.2 BOA DDP 
5BX7 841 238 510 0000 ~—s00 5.6 150 10 6.8 BOA TT 
5B27 841 238 510 0000 00 5.6 2.2 150 10 6.8 BOA OTT 
5064 030 90X 020 0000 ~—=- 00 5 60 AOB ORR 
50G8 481 238 715 0000 00 ay 0.9 100 8.5 5.8 Bias + ae 

1.9 250 150 7.7 4.6 

Li 481 2 .7f 0-9 150 15 8 
5CL8 38715 0000 00 4 7{ ‘ tee aipes cies foe BOA TP 
5CM6 704 234 108 0000 00 4.7. 12.5 250 250 45 4.1 BOA OP 
5CM8 851 238 714 0000 00 4.7f 2 250 1.8 2 

{ 2.2 200 150 9.5 6.2 BOA TE 
5098 857 238 114 0000 00 4.2f 0.8 150 125 15 8 

1 150 12 5.8 BES a, 
5CR8 851 238 714 0000 00 4.7f 2 125 12 4 

1 125 125 13 7.7 Bete te: 
5cu4 120 90X 030 0000 —«-00 5 180 A038 —soRR 
5C2Z5 704 234 108 0000 00 45 6.7 100 100 43 BOA OP 
5DH8 481 238 715 0000 00 5.2f 2.5 250 7 4.4 \ 

{ 1 150 125 13 8.6 Bee 
5DJ4 229 9XX 330 0000 00 5.0 120 A038 oR 
5DN4 229 9XX 330 0000 ~—=-00 5 120 A038 RR 
5E255 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 150 9.5 2.5 BS P 
5E415 842 370 000 0000 00 4 25 300 200 20 1.7 BS P 
SEAS 857 238 1140000 00 4.7{ 1 150 18 8.5 \ 

{ 1 150 125 12 6.4 Bee ee 

71 150 13.5 7.5 
5EH8 148 231 578 0000 —00 4 at 1 HOS ee, la nt \ BOA TP 
5ES8 841 238 510 0000 00 5.6 1.2 90 15 12.5 BOA TT 
5EU8 848 231 517 0000 00 4.7f 1 150 18 8.5 \ 

{ 1 150 125 12 6.4 ices 
SEW6 412 387 100 0000 ~=—- 00 5.6. 0.8 150 125 11 14 B7G =P 
5FC7 148 235 118 0000 00 5.1 1.2 100 15 12.3 BOA TT 
5FG7 481 238 715 0000 00 4.7 1 150 13 7.5 \ 

1 150 125 11 6 Pe 
5EV8 481 238 715 0000 00 4.7f 1 150 14° «8 \ 

1 150 125 12 6.5 BE Pane 
5GH8 857 238 114 0000 00 4.7{ 1 150 13 8.5 \ BOA TP 

1 150 125 12 7.5 
5GK18 020 90X 030 0000 = 00 5 AOB RR 
5GK20 030 90X 020 0000 ~—00 5 120 AOB ORR 
5GK22 030 90X 020 0000 00 5 A08 RR 
5GK24 030 90X 020 0000 00 5 120 AOB RR 
5GM6 412 387 000 0000 00 5.6 56 150 150 14 13 B7G =P 
5GX6 412 387 100 0000 00 4.7 1450 100 3.7 3-7 B7G =P 
5GX7 151 238 784.0000 00 5.6 1 125 3 8.5 BOA TP 
5HB7 151 238 784 0000 00 4.7. 1 150 18 8.5 BOA ‘TP 


5¥4 
523 
524 
5210 
6/30L2 


6A3 
6A4 
6A5 
6A6 
6A7 


6A8 
6A10C 
6AB4 


6AB5 
6AB7 
6AB8 
6AC5 
6AC6 
6AC7 
6AC9 


6AD4 
6AD5 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


151 234 887 0000 


882 345 100 0000 


412 387 100 0000 
412 387 100 0000 


857 238 114 0000 


857 238 114 0000 


481 238 715 0000 


002 390 000 0000 
481 238 715 0000 


882 345 100 


142 380 100 
120 740 310 
038 740 320 
020 90X 030 


841 228 513 


900 230 OXO 0000 
020 90X 030 
041 231 700 


9X1 23Y¥ 148 


020 90X 030 
857 238 114 
020 90X 030 0000 


030 90X 020 
028 740 310 


020 90X 030 
29X 300 000 
009 OXO 230 


148 231 578 


020 


009 
29X 
030 
020 
851 


028 


020 


028 
021 


2x1 
402 


0000 


0000 
0000 


0000 


0000 
0000 


0000 


0000 
0000 


0000 
0000 


0000 
0000 
0000 


0000 


90X 030 0000 


OXO 
300 


230 
000 


90X 020 


X09 
238 


300 
730 
040 
148 
TA 


TAT 
741 
304 
713 
417 


238 


040 
840 
050 


030 
410 


000 
000 
310 
300 
300 


310 
340 
100 


000 
380 


175 


310 


310 
310 


417 380 


100 
013 


114 
080 


028 040 310 


0000 
0000 


88ss 8 


fo} 
oO 


8s8ss 888 8 


888ss 


88888 88888 8 8888 888 88 


8888s 


88 88888 8 


~— 


5.34 3 
1.2 
0.8 
ra fa 
4.9 0.9 
4.9 0.9 
5-6 1 
1 
1 
5.6f 0.4 
5. 0.7 
0.5 
5 
5. 0.7 
0.4 
4.7 1 
4.7 1 
6 7 
1.4 4.6 
5 
4.6 1 
5 
5 
4 4.5 
4.7 3.0 
5 
5 { 1 
; 
5 
5 
4.7 12.5 
5 
5 
5 
5 { 1 
1.8 
5 
5 
5 
5 
5 
6.3 7.9 
6 36 
6 9 
6 45 
6 5 
6 8 
6 8 
6 
6 2 
6.3 15.5 
6 3 
6 { 2 
8 
6 0 
6 
6 2 
6.3 1 
6 11.5 
6 1 


100 
250 


200 


250 
150 
250 
250 
250 


250 
250 


250 
150 
300 


100 
200 
250 
200 


300 
125 


100 
250 


12 


125 


150 


100 


250 


150 


150 


100 


100 
100 


150 
200 


200 


150 
125 


Eres a 
unruowofunu 
aan 7 ° 

uw wu 


= 
uw 


a a 
PBN ANO WAN 


. 
wi 


= 
. 
wu 


ADDENDA 


Ra=1Mm 


BASE 


TYPE 


Sense abtatee tae ide) ia erie re Og 


“BES 


i=] 
i=] 
8 


WHat aad Aeess gy B88 veo fe 


SELECTOR 


SWITCH 


NUMBER 


028 740 310 0000 


428 758 310 0000 


741 238 9X1 0000 


028 
020 
028 


028 
051 


751 
000 


842 
028 


028 
028 
020 


285 


412 
028 


120 
420 
720 
412 
518 


414 
412 
020 


751 
402 


1X2 
020 
215 
414 
412 


412 


147 
842 
412 
29X 


051 
751 


841 


412 
412 
412 


91X 
851 
412 
108 
481 


040 
840 
050 


415 
230 
238 
230 
314 
040 


740 
470 
478 


814 


387 
740 


417 
080 
804 
387 
148 


484 
387 
417 


238 
013 


387 
387 
417 


314 
387 
39X 


481 
238 
387 
072 
9x1 


310 0000 
310 0000 
310 0000 


310 0000 
480 0000 
500 0000 
009 0000 
800 0000 
310 0000 


310 0000 
310 0000 
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Parag oo v0 


DDDD 


SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA 
NUMBER BASE TYPE 


6AR8 117 324 188 0000 


00 6 3 250 250 10 4 BOA OP 
6AR11 287 151 187 4130 00 6.3 0.7 125 125 11 10.5 Al2. BP 
6AS4 001 090 230 0000 00 6 AO8 OR 
6AS5 142 347 800 0000 00 6 8.5 150 125 35 5.6 B7G =P 
6AS6 412 387 100 0000 00 6 2 150 125 5.5 3.5 BIG P 
6AST 501 481 230 0000 00 

{ 581 401 230 0000 ~—=00 BS ot 100 502 A08 TT 
6AS8 741 239 118 0000 00 2.2 200 150 9.5 6.2 BOA DP 

2 200 7 5.5 
6AS11 285 814 181 7630 00 6 { ‘ Soe La eee Sine 

2 200 125 24 # 10.5 
6AT6 412 39X 800 0000 00 6 3 250 1 1.2 B7G DDT 
6ATT 851 228 413 0000 00 6 2 250 10 5-5 

{ 1 100 3.7 4 BOA TT 
6AT8 481 238 715 0000 6 1 100 8.5 5.8 

{ 1.8 250 150 7.7 4.6 aud 
6AU4 001 090 230 0000 00 6 120 AOS OR 
6AU5 421 080 370 0000 00 6 20 200 150 50 5.6 AOS =~ 
6AU6 412 387 100 0000 00 6 1 250 150 10 5.2 BIG =P 
6AU7 841 228 513 0000 00 3 8.5 250 10 2.2 BOA OTT 
6AU8 148 231 578 0000 00 6 1.2 150 8.5 4.8 \ 

{ 1.5 200 125 15 7 Bh a 
6AV4 902 30X 100 0000 00 6 30 B7G RR 
6AV5 421 080 370 0000 00 6 22.5 250 150 57 5.9 AOS. P 
6AV6 412 39X 800 0000 00 6 2 250 1.2 1.6 B7G DDT 
6AV8 485 231 871 0000 00 6.3) § 200 13 3.3 

{ 2.2 200 150 95 6.2 Bah Te 
6AV11 281 181 504 8630 00 6.3. 8.5 250 10.5 2.2 Al2 TTT 
6AW4 29X 130 000 0000 00 6 30 UXS =o RR 
6AWS 209 1X0 310 0000 00 6 30 AOS = RR 
6AW6 412 387 100 0000 00 6 1.8 250 150 7 5 BIG =P 
6AW7 14X 918 230 0000 00 6 ) 100 1.4 1.2 AO8 DDT 
6AW8 148 231 578 0000 00 6 2 200 4 4 \ 

{ 3 200 150 13 9 Ete ee 
6AX2 230 232 032 0000 90 6 120 BOA OR 
6AX3 200 900 100 8030 00 6.3 120 Al2) sR 
6AX4 001 090 230 0000 00 6 120 AO’ oR 
6AX5 02X 090 310 0000 00 6 60 AOS RR 
6AX6 029 1X0 310 0000 00 6 120 AO8 =o RR 
6AX7 841 228 513 0000 00 3 2 250 1.2 1.6 BOA OTT 
6AX8 857 238 114 0000 00 6 { 1 150 18 8.5 \ 

1.2 250 100 10 4.8 Bob oh te 
6AY3 090 230 901 0000 00 6 120 BOD oR 
6AY5 023 740 310 0000 80 6.3 12.5 250 250 47 4.1 AO8 oP 
6AY8 028 79X 310 0000 40 6 5 250 100 50 9.5 AO8  -DDP 
6AY11 219 158 841 X130 00 623,12 250 1.2. 1.9 Al2— DDIT 
6AZ5 910 230 1X0 0000 00 6 B8A DD 
6AZ6 093 113 X00 0000 00 6 B8A DD 
6428 871 325 184.0000 00 CM Oi ae inte oi \ B9A 

{ 2.3 200 150 9.5 6 ee te 
6B3 090 230 909 0000 10 6 BOA OD 
6B4 028 040 300 0000 00 6 45 250 60 5.2 AOS. OT 
6B6 028 9X0 310 0000 40 6 2 250 0.9 1.1 AOS DDT 
6B7 287 9X1 300 0000 40 6 3 250 150 9 1.1 Sm7  DDP 
6B8 028 X97 310 0000 40 6 3 250 150 10 1.3 AO8 = DDP 
6B10 215 848 1X1 9030 00 6.3. 9.5 250 7 “8 Al2 DDIT 

* 6 3 100 5 : \ pot ean 
6B11 288 474 130 0000 ~—00 { Mee yee oe 9 
6B31 921 013 X00 0000 00 6.3 B7G DD 
6B32 192 310 x00 0000 00 6.3 150 9 B7G = DD 
6BA3 090 230 901 0000 00 6.3 180 BOA OR 
6BA5 402 083 710 0000 00 6 2 100 100 5.5 2.1 BBA ~P 
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SELECTOR 
SWITCH ADDENDA 


NUMBER 


BAG 412 387 1000000 ~—00 6 1 250 100 11 4.4 B7G =P 
6BAT 841 231 108 0000 00 6 2 100 18 7.0 BOA OH 
2¥7 418 114 1830 00 6.3¢ 11 250 3.0 (1.8 
6BA11 ee ie 412 TPP 
6BA8 148 231 578 0000 00 6 8 200 8 2.7 
2.5 200 150 13 9 i 
6BC4 844 231 448 0000 ~—= 00 1.5 150 14.5 10 BSA OT 
6BC5 412 387 100 0000 00 6 1.3. 250 150 7.5 5.7 B7G =P 
6BC7 190 23X 1¥1 0000 ~—00 6 5 BOA RRR 
6BCB 841 2385100000 00 6.3 2.2 150 10 6.2 BOA OTT 
6BC32 412 39X 800 0000 00 6.3 2 250 1 1.6 B7G DDT 
6BD5 421 080 370 0000 ~—«-c0 6 12 200 200 5 AOS OP 
6BD6 412 387 100 0000 = 00 6 3 250 100 9 2 B7G =P 
6BD7 841 239 0X0 0000 ~—«c0 6 3.0 250 1.0 1.2 BOA DDT 

§ 2 200 v4 5.5 
6BD11 285 814 181 7630 00 6.34 2 200 9.2 4.4 Al2 TTP 

} 2.1 150 150 17 10.4 
6RE3 200 900 100 9030 ~—s- 00 6.3 20 AI2.R 
6BE6 412 388 400 0000 ~—00 6 6 150 7.5 3.5 B7G oH 
6BET 741 238 114 0000 ~—00 6 1 250 20 0.95 0.7 BOA ON 

481 238 715 0000 00 Gree 5 rig0 15," 8:5 \ B 
ane ie { 1 250 100 10 5.2 ote 
6BF5 412 387 4000000 ~—00 6 7.5 100 10 36 7.5 B7G =P 
6BF6 412 3X9 800 0000  —00 6 9° 250 9.5 1.9 B7G DDT 
6BET 842 113 580 0000 00 6 0.8 100 8 4.8 B8D TT 
6BF11 215 017 841 7830 00 6.3f 6 150 100 38 8.6 \ A12. PP 
1.8 150 100 1.3 1 

6BG6 021 040 370 0000 ~— 80 6 15 250 75 6 AOgsP 
6BG7 852 113 480 0000 00 6 0.8 100 8 4.8 BSA OTT 
6BH3 090 230 901 0000 00 6.3 180 BID R 
6BHS 741 238 0000000 00 6 2.5 250 100 6 1.7 BOA OP 
6BH8 148 321 578 0000 ~—« 00 6 5 150 9.5 3.3 \ 

{ 1.6 200 125 15 7 as a 
6BH11 281 514 867 8130 00 6.3f 1 125 8.5 13.5 \ Al2 TIP 

1 125 125 12 7.5 

6BI5 412 380 700 0000 ~— 00 6 5 250 250 35 10.5 B7G. =P 
6BJ6 412 387 100 0000 ~— 00 6 1 250 100 9.2 3.6 B7G =P 
6BI7 1¥O 23X 191 0000 ~—00 6 BOA DDD 
6BJ8 911 23X 841 0000 00 6 9 250 8 2.8 BOA DDT 
6BK5 804 231 470 0000 ~—- 00 6 5 250 250 35 8.5 BOA OP 
6BK6 412 39X 800 0000 —00 6 2 250 1.2 1.6 B7G DDT 
6EK7 851 238 410 0000 00 6.3. 1.0 100 18 9.3 BSA OTT 
6BK8 701 238 014.0000 00 6 150 150 3 1.8 BOA OP 
6BL4 001 090 230 0000 ~—00 6 180 AOS OR 
6BL7 581 481 230 0000 ~—00 6 9 250 40 «7 AOS oT 
6BL8 857 238 114 0000 00 6 2 100 14 5 \ 

{ 2 20 17 10 6.2 Be 
6BM5 412 387 400 0000 —00 6 6 250 250 30 7 BOA OP 
6BM8 415 238 718 0000 00 6 1 200 3.7 2.5 

{ 16 200 200 35 6.4 ee 
6BN4 142 381 400 0000 ~—- 00 6 2.2 150 9 7 B7G. oT 
6ENS 441 231 8170000 00 6 10.8 250 225 26 3.2 BOA OP 
6BN6 142 374 800 0000 ~— 00 6 1 60 60 0.5 1.0 B7G =P 
6BN7 851 231 408 0000 00 6 { 15 250 24 5.5 \ BOA OT 

1 125 2 

6BN8 911 23X 841 0000 ~— 00 6.3. 3 250 1.6 2.5 BOA DDT 
6BP16 280 173 041 0000 00 6.3 250 150 50 26 BOA 

6BQ5 041 230 807 0000 00 6 7.3 250 250 48 11,3 BOA OP 
6BQ6 020 740 310 0000 ~—- 80 6 22.5 250 150 57 5.9 Ags 
6BQ7 851 238 410 0000 ~—00 6 2 150 90) a6 BOA OTT 
6BR5 041 230 807 0000 ~— 00 6.3 14 200 200 0.4 Ra=0, 5) BOA OTL 
6BRT 041 230 871 0000 00 6 3 250 100 2 1.2 BSA OP 
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SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


ADDENDA 


6BR8 1 150 18 8.5 
PTS EOS 5 200 { 0.8 250 100 10 5.2 \ Pee te 
6BS3 090 230 901 0000 00 6.3 180 BOD R 
6BS4 842 314 800 0000 00 6 4 100 16 8 BIG T 
6BS5 741 238 001 0000 00 6 7.5 250 250 50 7 BOA OP 
6BS7 001 230 871 0000 40 6 3 250 100 2 1.2 BOA P 
6BS8 841 238 510 0000 00 6 2.2 150 10 7.2 BOA OTT 
6BT4 290 00X 130 0000 00 6 30 BOA BR 
6BT6 412 39X 800 0000 00 6 3 250 1 1.2 B7G DDT 
6BT8 9X1 238 741 0000 00 6 2.2 200 150 9.5 6.2 BOA DDP 
6BU6 412 39X 800 0000 00 6 9 150 9.5 1.9 B7G DDT 
6BU8 { 178 231 401 0000 00 \ 6 100 60 2.2 1.5 BOA PP 
170 231 581 0000 00 
6BV7 987 23X 141 0000 00 6 250 250 38 10 BOA -DDP. 
6BV8 148 23X 119 0000 00 6 3.7 200 1 5.6 BOA DDT 
6BW4 900 230 X01 0000 00 6 30 BOA RR 
6BW6 041 230 871 0000 00 6 13 300 225 34 3.7 BOA OP 
6BW7 141 230 871 0000 00 6 2.4 250 250 9.7 8.2 BOA OP 
6BW8 X19 234 178 0000 00 6.3. 1.1 250 100 10 5.2 BOA DDP 
6BX4 902 30X 100 0000 re) 6 30 B7G RR 
6BX6 141 230 871 0000 00 6 3 200 200 8 7.2 BOA OP 
6BX7 581 481 230 0000 00 6 16.4 250 42 7.6 AOS oT 
6BX8 841 238 510 0000 00 6 5 150 1 7.5 BOA OTT 
6BY5 120 X90 310 0000 00 6 60 AOS RR 
6BY6 412 387 400 0000 00 6 2.5 250 100 6.5 2.4 B7G 4H 
6BY7 141 230 871 0000 00 6 2 250 100 10 6 BOA OP 
6BY8 411 239 871 0000 00 6.3. 1.1 100 100 5 3.9 BOA DP 
6B26 412 387 100 0000 00 6 1 100 125 14 8 B7G P 
6B27 851 238 410 0000 00 6 2.2 150 10 6.8 BOA OTT 
6B28 841 238 510 0000 00 6 1 150 10 8 BOA OTT 
6C2C 028 458 300 0000 00 6.3 8 250 9 2.6 AOS TT 
6C3M 028 040 300 0000 00 2 2.5 150 1.5 1.3 AOS OT 
6C4 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BIG oT 
6C4C 028 040 300 0000 00 6.3 250 60 5.2 AOS OT 
6C5 028 040 310 0000 00 6 8 250 8 2 aos oT 
6C6 287 113 000 0000 40 6 3 250 100 2 1.2 UxX6 =P 
6C7 280 9X1 300 0000 40 6 9 250 4.5 1.2 Sm7 DDT 
6C8 028 148 310 0000 50 6.3. 4.5 250 3.2 1.6 AOS TT 
6C9 { 208 405 130 0000 00 \ 6 { 2.5 100 5 3 \ BSA TH 
280 575 130 0000 00 2.5 150 100 8 2.5 
6C9 478 231 578 1000 00 6.3. 1 125 75 10 8 A10 «PP 
6C10 { 280 404 130 0000 00 \ 6 { 2 100 5 2.2 \ B8A TH 
208 575 130 0000 00 2 250 100 8 2.4 
6C10 281 181 504 8630 00 6.3. 2 250 1.2 1.6 Al2soTTT 
6C12 751 238 184 0000 00 6.3f 3 100 3 2 } 
{ 2 250 100 6.5 2.4 Bee hae 
6C16 857 238 114.0000 ~—s 00 6 { 2 100 14 5 \ BOA TP 
2 200 175 10 6.2 
6018 878 231 514.0000 ~—so0 6.4 3 100 145.5 \ 
{ 1.5 125 125 10 11 BOA! EE 
6031 { 020 048 310 0000 40 \ ‘ { 4 100 7 3.4 \ 
028 750 310 0000 50 3 250 100 5 2.8 
6031 412 344 800 0000 00 6.3 15 150 12 BIG oT 
6CA4 901 230 X00 0000 00 6 60 BOA RR 
6CAS 142 347 800 0000 00 6 4.5 150 125 36 9.2 B7G =P 
6CA7 128 740 310 0000 00 6 14.5 250 250 57 8.5 AOB =P 
6CBS 721 441 370 0000 80 6.3 30 175 175 90 8.8 AO8 =P 
6CB6 412 387 100 0000 00 6.3 2 200 150 9.5 6.2 BIG =P 
6CC10 481 581 230 0000 00 6.3 9 250 6.5 2.2 B8A TT 
6CC31 882 354 100 0000 00 6.3 200 6 3 B7G)=soTT 
6CC40 841 238 510 0000 00 6.3 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
6CC41 851 238 410 0000 00 6.3. 1.5 250 2.3 2 BOA OTT 
6CC42 214 808 513 0000 00 6.3 2 150 8 5.2 BOA OTT 


SELECTOR 


sniTH ADDENDA TYPE 


NUMBER 


6cC43 841 238 5100000 —0 6.3 2.3 250 10 5.9 BOA OTT 
6CD6 021 040 370 0000 80 6 30 200 175 75 TT AO P 
4.2 250 250 Ra=12 
4) 0000 

ceDe VEO os 3 12.5 250 250 1 Ra=1M2 \ OR Sat 
6CE3 200 900 100 9030 ~—s- 00 6.3 180 AI2, oR 
6CE5 412 387 100 0000 ~—S 00 6 1 200 125 11 7.6 B7G  P 
6CFS 402 387 100 0000 ~—«00 6.3 4 150 125° 11 7.6 B7G P 
6CF6 412 387 100 0000 —00 6 1 200 125 12 7.8 B7G oP 
6AF8 701 238 014 0000 ~—00 6 2 250 150 3 1.85 BOA P 
6066 412 387 100 0000 —00 6 8 250 150 9 2 B7G P 
60G7 841 238 5100000 ~—00 6 8 250 9 2.6 BOA TT 
6068 481 238 715 0000 ~—00 6 100 8.5 5.8 

{ 2 250 150 7.7 4.6 \ Box TP 
6CH3 090 230 901 0000 ~—00 6.3 180 BOA OR 
6CH6 041 230 871 0000 —00 6 4.5 250 250 40 11 BOA oP 
6CHT 851 238 410 0000 —00 6 2.2 150 10 6.8 BOA TT 
6CH8 187 321 548 0000 ~— 0 6 2 200 13 3.3 \ 

2.2 200 150 9.5 6.3 ie 
2 100 4.5 
1 238 584.0000 00 6. 
6CH40 751 238 5 34 Beh ieee ta oe \ BOA TH 
6CJ5 280 074 130 0000 ~=—- 00 6 2.5 250 100 6 2.2 BSA oP 
6036 041 230 071 0000 80 6 200 200 45 6.2 BOA P 
6CK4 424 080 310 0000 ~—«00 6 28 250 40 5.5 As OT 
6CK5 281 074 130 0000 ~—s 00 6 7 250 250 36 10 B8A PP 
6CK6 741 231 800 0000  —00 6 5.5 250 250 36 10 BOA OP 
6CL5 721 441 370 0000 ~—-80 6.3 40 150 150 80 6.3 A08 oP 
6CL6 147 238 174 0000 ~—00 6 3 250 150 30. 11 BOA P 
6CL8 481 238 715 0000 00 6 0.8 150 15 8 
wy { 1.0 150 125 12 5.8 BOA TP 
6cM4 841 234 148 0000 ~—s 00 6 200 12 14 BOA OT 
6CN6 704 234 108 0000 ~—- 00 6 12.5 250 250 45 4a BOA OP 
7 200 5 2 
6CM7 801 238 451 0000 00 6 { ees ey \ BIA OTT 
6CM8 851 238 714 0000 00 6 2 250 1.8 2 \ 

{ 200 150 9.5 6.2 memes 
6CN5 028 740 310 0000 —00 6.3 18 350 250 66 5.2 AO’ oP 
6CN6 120 740 310 0000 ~—s- 00 6 7 250 250 100 14.3 AOS 
6CN7 X91 331 482 0000 —00 3 3 250 1 1.2 B7G DDT 
6CQ4 G01 090 230 0000 ~—00 6.3 180 408 
6CQ6 412 381 700 0000 —00 6 2.5 250 200 8 2.5 B7G P 
6CQ8 857 238 114 0000 00 6.3f 0.8 150 15 8 

{ 1 150 125 12 5.8 Rene Te 
6CR4 414 484 234.0000 —00 6.3 1 150 16 6 BOA OT 
6CR5 174 231 741 0000 ~—s- 80 6.3 22.5 250 150 65 6 BOA OP 
6CR6 192 387 400 0000 ~—s 00 6 2 250 100 95 2 B7G DT 
6CR8 851 238 714 0000 00 6 2 150 12 4 

{ 150 125 13 7.7 Pee ae 
6CS5 714 234 108 0000 = 00 6 10 200 125 47 8 BOA OP 
6CS6 412 387 100 0000 ~—- 00 6 1 100 30 1 1.1 B7G =H 
6CS7 805 238 411 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 

tee 250 19.4.5 S BoA EE 
6CS8 841 238 714.0000 ~—s00 6 2 150 12 4 

{ 0.9 150 125 13 77 \ eae 
6CT7 289 174 130 0000 ~—s 00 6 2 250 100 5 1.8 B8A DP 
6CUS 142 347 800 0000 ~— 00 6 8 125 100 50 7.5 BSG oP 
6CU6 020 740 310 0000 80 6 22.5 250 150 57 5.5 A08 oP 
6CU7 288 475 130 0000 2 100 5 2.2 

280 575 130 0000 «2s 6-3) 2 250 10 8 2 a 
6CU8 187 231 548 0000 00 2 6 200 13 3.3 
34 2.2 200 150 9.5 6.2 \ BoA OTP 
6CV7 284 09X 130 0000 ~—S 00 3 250 i 103 B8A DDT 
6Cw4 080 400 010 2030 ~=—00 6.3 1 100 7.6 9.8 WS OT 
6CWS 041 230 807 0000 ~—00 6 12.5 200 175 70 10 BOA P 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA 
NUMBER 


6CW7 148 235 118 0000 ~—s 00 6 1.5. 90 12 6 BOA OTT 
6CX7 841 238 511 0000 00 6 2 150 9 6.4 BOA OTT 
6CX8 148 231 578 0000 00 6.3 1-5 150 9 4.6 

{ 2 200 125 24 10 Bok, <TP 
6CY5 412 387 100 0000 ~=—- 00. 1 150 75 10 8 B7G =P 
6CY7 805 238 411 0000 00 6.3f 3 250 1.20 1.3 \ 

{ 18.5 150 30 8. BoA TT 
6C25 704 234 108 0000 00 6 14 250 250 46 4.8 BOA OP 
6D1 123 000 000 0000 90 6 BIG) 
6D2 1X2. 310 900 0000 00 6 B7G RR 
6D3 912 390 000 0000 ~=—s- 00. 6 B7G oR 
6D5 028 040 310 0000 ~=—- 00 6 40 300 31 2.1 A0gs. OT 
6D6 287 113 000 0000 40 6 3 250 100 2 1.2 sn7 iP 
6D7 287 101 300 0000 ~—s- 00 6 3 250 100 2. 12.2 AOB OP 
6D10 281 181 504 8630 00 64>. "4 125 4.2 4.2 AZ TIT 
6DA4 001 090 230 0000 ~—s-:00 6 120 AOS OR 
6DA6 041 230 871 0000 00 6 2 250 100 9 3.6 BOA P 
6DA7 805 238 411 0000 ~—00 6 { 8 250 9 2.6 \ BOA OTT 

17.5 150 40 5.7 
6DB5 714 234 108 0000 00 6 9:6 200 125 46 8 BOA OP 
6DB6 412 387 100 0000 00 6 1 150 150 5.8 2 B7G =P 
6DC6 412 387 100 0000 =: 00. 6 2.2 200 150 9.5 5.5 B7G =P 
6DC8 741 238 8X1 0000 ~—- 00 6 2 250 100 9 3.8 BOA -DDP 
157 238 984 00 6 2 250 9.1 1.6 \ 
6DDHV1 57 238 984 0000 { ‘ 20s ke ete aes BOA DIP 
6DE4 001 090 230 0000 =: 00. 6 120 AOS OR 
6DE6 412 387 100 0000 ~—00 6 1.1 150 125 16 8 B7G =P 
6DE 855 238 411 0000 00 6 {17-5 150 ag» £633 
i { "1 250 5.5 2 BA ott 
6DG6 028 740 310 0000 =: ©0. 6 7.5 200 125 47 8 AOS. 
6DG7 041 230 871 0000 = 00 6 20 250 100 11 4.4 BOA OP 
6DJ8 841 238 511 0000 ~—- 00 6 1.3. 90 15 12.5 BOA TT 
6DK6 412 387 100 0000 —00 6 0.9 150 125 12 9.8 BG =P 
6DL4 414 234 484 0000 —-00 6 150 12.5 14 BOA OT 
6DL5 412 387 400 0000 = 00. 6 7.3 250 225 26 5.5 B7G =P 
6DM4 001 090 230 0000 =: 00. 6 180 AOS OR 
6DN6 021 040 370 0000 80 6 18 200 125 70 9 AOS OP 
6DN7 481 581 230 0000 00 6 9.5 250 34 7.4 Aog8 oT 
6D04 001 090 230 0000 00 6.3 120 A08 OR 
6DQ5 421 741 370 0000 80 6 17.5 150 100 10.5 A0g8 OP 
6D06 020 740 310 0000 80 6 22.5 250 150 75 6.6 AOgs. oP 
6098 481 238 141 0000 6.3{ 1-7 200 sett \ 
DQ 2 3{ 2.1 200 175 18 65 GS 
6DRA 123 000 000 0000 90 6 BIG. SOD 
6DR6 041 230 071 0000 —00 6° 23 200 175 45 6.6 BOA P 
6DR7 855 238 411 0000 00 6 §17.5 150 35 6.5 BOA OTT 
3 250 1.4 1.6 
6DR8 741 238 9X1 0000 00 6 1212 «45 BOA DDP 
6DS4 080 400 610 2030 00 6.3. 0.9 100 6.5 9 NSO 
6DS5 412 387 100 0000 00 6 8.5 250 200 29 5.8 BIG =P 
6Ds8 751 238 584 0000 00 6 12 0.7% “154 \ 

{ 120 2s" .054"-£0%7. BOA STP 
6DTS 704 230 108 0000 ~=«- 00. 6.3 16.5 250 250 38 6.5 BOA OP 
6DT6 412 387 100 0000 00 6.3. 2.2 150 100 1.1 0.8 B7G =P 
6DT8 851 238 410 0000 00 6.3 2.5 250 10 5.5 BOA oT 
6DVv4 880 404 100 2030 00 6.3 1 75 10.5 11.5 NOT 
6Dw4 090 230 901 0000 ~—00 6.3 180 BOD OR 
6DW5 704 234 108 0000 ~— 00 6.3 22.5 200 150 55 5.5 BOA oP 
6DX8 481 238 157 0000 00 6.34 1-7 200 3 4 \ 

‘ { 2 170 170 18 10.4 Be ae 
6DY7 041 230 807 0000 00 6.3 12.5 250 150 50 6 BOA OP 
6D24 842 314 800 0000 00 6.3. 0.3 75 15 6.7 BIG oT 
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SWITCH 
NUMBER 


718 310 
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238 584 


713 000 
148 300 


101 300 
748 310 
740 310 
301 470 
387 100 
581 230 
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€6F12 


6F13 
6F14 
6F15 
6F16 


6F17 
6F18 
6F19 
6F20 
6F21 


6F22 
6F23 
6F24 
6F24 
6F25 


6F26 
6F28 
6F29 
6F30 
6F31 


6F32 
6F32 
6F33 
6F35 
6F36 


6F40 
6F41 
6F60 
6F80 
6FC7 


6FD6 
6FD7 


6FD12 
6FE5 
6FG5 


6FG7 
6FH5 
6FH6 
6FJ7 


6FJ8 


6FLD12 
6FM7 
6FM8 


6FN5 
6FQ5 


6FQ7 
6FR7 


6FS5 
6FV6 


6FV8 


6FW5 
6FW8 
6FX4 
6FY5 


412 


280 
280 
281 
281 


412 
141 
141 
141 
412 


701 
141 
141 
281 
141 


141 
041 
141 
141 
412 


412 
218 
412 
412 
412 


111 
141 
041 
TAI 
148 


412 
855 
741 


028 
412 


481 
142 
020 
204 


210 


741 
205 
191 


721 
142 


841 
855 
412 
402 
481 


421 
851 
902 
142 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


381 700 0000 
174 130 0000 


174 
174 
174 


381 
230 
230 
230 
381 


238 
231 
230 
174 
230 


230 
234 
230 
230 
387 


387 
710 
381 
387 
387 


231 
230 
230 
231 
235 


387 
238 


238 
740 
387 


238 


380 
740 


130 
130 
130 


700 
871 
871 
871 
700 


014 
871 
871 
130 
871 


871 
870 
871 
871 
100 


100 
030 
700 
100 
100 


874 
871 

887 
800 
018 


100 
411 
9x1 


310 
100 


715 
100 
310 
101 


390 


9x1 
151 
148 


370 
100 


510 
411 


100 
100 


715 


370 
410 
100 
100 


0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


2 
6 { 1.5 
6 1.8 
6 1.2 
6 2.5 
6 2.5 
6 5 
6 1.3 
6 2 
6.3 2 
6 2.5 
6 2 
6.3 2 
6.3 
6.3 2.1 
6.3 
6.3 2 
6.3 2.9 
6.3 2 
6.3 2.5 
6.3 1 
6.3 
6 4.5 
6.3 2 
6.3 
6.3 
6.3 2 
6.3 2.0 
6.3 23 
6.3 
6.3. 1.2 
6.3 
6.3{ 17.5 
6.3 2 
6.3 12.5 
6.3 0.2 
1 
6.3{ 1 
6.3 1 
6.3 22.5 
6.34 8 
9.5 
6.3 22.5 
19 2 
6.x 3 
25 
63°23 
6.3 22.5 
6.3 1.2 
6.3 8 
3 
6.3{ a 
6.3 0.2 
6.3 1 
4 
6 { 1 
6.3 22.5 
6c3> \4s2 
6 
6.3 1 


20 


100 
100 
250 
125 


150 


150 


100 


150 


150 
75 


125 


150 


ANN DOAN 
Anu 


= aso 
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uw ROD me No 


= 
wn 
Ww 


= 
Ww 


lao aoHacHaoHae] aoa MacHacMiacMMM ss MacMaMachae] orm fg 


to td tot Ut 


HY 
a 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA BASE TYPE 


NUMBER 


6FY7 205 080 101 4830 00 6.3{ 3 250 1.4 1.6 \ 

17.5 150 35.6.5 ee 
6FY8 415 238 718.0000 00 6 f 1.5 150 252.2 

tage 125 128 50 7 en ae 

665 284 713 000 0000 ~—s 00 6.3 22 250 250 0.2 Ra=1 Ux6 TI 
6G6 028 740 310 0000 ~—-00 6 9 20 175 15 2.3 A08 =P 
6G7 028 X97 310 0000 ~—- 40 6 3 250 125 10 1.3 AO8 DP 
668 028 X97 310 0000 = 40 6 3 250 125 9 41 AO8 -DDP 

8 125 100 49 7.5 
6611 215 108 741 7830 00 6.34 ame eae pee \ Al2 PP 
6GA4 028 040 310 0000 ~—s- 00 6.3 18.5 250 60 7 A08 oT 

120 
6GAT 277 410 810 0930 ~—00 6.3{ Saas) phen tie: weed Ue \ Al2— RP 
6GA8 841 238 510 0000 ~—s00 6.3 250 8 BOA OTT 
6GA8 428 040 310 0000 ~—«00 6.3 18.5 250 507 A08 oT 
6GB3 030 740 310 0000 ~—s- 80 6.3 7.7 100 100 100 14 408 =P 
6GB6 020 740 310 0000 ~—«-80 6.3 22.5 250 150 6.5 6 AOS 
6GB7 020 740 310 0000 ~—-80 6.3. 7.7 100 100 100 14 A08 =P 
6GB9 020 740 310 0000 ~—s«- 80 6.3 22.5 250 150 75 6.6 AOS OP 
6GC5 714 234 178 0000 00 6.3. 7.5 100 100 50 8 BOD P 
6GC6 021 740 370 0000 ~—S 80 6.3 22.5 250 150 75 6.6 A038. P 
6GD7 481 238 715 0000 00 6.3 1 125 15 10 \ 
4 1 175 150 10 12 Bok ee 
6GES 274 100 800 1430 ~—00 6.3 22.5 250 1530 65 7.3 M2.) =P 
3 21 150 35 5 
6GE8 714 238 158 0000 00 6 3f i Le ae eg ae \ BOA TP 
6GF5 274 100 800 1430 ~—00 6.3 26.5 250 150 34 4.7 M2.) =P 
6G 151 238 084 0000 00 6.3, 3 250 1.4 1.6 
of { 2 ~—«:150 $0.) F2 Skies 3 
6666 902 300 1X0 0000 ~—S00 6 30 F8 RR 
6GH8 857 238 114.0000 —00 Ce ae 150 13.5 8.5 \ 
{ 1 150 125 12. 7.5 Ee 
665 741 234 700 0000 ~—«-80 6.3. 22.5 250 150 70 7.14 BOD P 
6GJ7 151 238 784 0000 00 6.3 200 14 3.7 \ 
{ 1.2 200 200 10 11 Behe a 
6638 857 238 114.0000 —00 6.34 1 150 13.5 8.5 \ 

1 125 125 12. 7.5 Bee, 
6GK5 142 380 100 0000 ~—s 00 6s 4 150 11.515 BG iT 
6GK6 141 230 871 0000 —00 6.3 7.3 250 250 48 11.3 BOA oP 
6GK17 001 090 230 0000 ~—00 6.3 120 AOS. OR 
6GM5 700 234 108 0000 ~=s 00 6.3.10 300 300 60 10.2 BOA OP 
6GM6 412 387 100 0000 ~—00 6.3 56 150 2 14 13 BG =P 
6GN6 412 387 900 0000 —00 6.3 68 250 100 11 4.4 B7G DP 

2 250 2 2.7 
6GN8 148 231 578 0000 ~—=s00 6.3{ ee ee \ BOA TP 
6607 1¥0 23X 191 0000 ~—=00 6.3 5 BOA DDD 
poe 170 231 481 0000 ~—00 \ Baie SPE 

{ 178 231 501 0000 00 6 eae He 
6615 741 234 708 0000 —00 6.3 42 250 150 70 7.1 BOD P 
6GU5 412 387 100 0000 ~—00 6.3 0.4 150 150 9 15 BG  P 
6GU7 851 238 4100000 00 6.3 10.5 250 11.5 3.1 BOA TT 
6GV5 207 140 704 1730 80 6.3 22.5 250 150 65. 7.3 Al2.P 
6GV7 878 231 514.0000 _—00 6.3 100 14 5.5 \ 
{ 1.5 150 150 11 «11 Be. oe 
6Gv8 841 238 715 0000 00 6.3{ 0.6 100 5 6.5 \ BOA OTP 
15 200 17541 7.5 
6GMS 842 314 100 0000 ~—s00 655051 150 13.015 BG =oT 
6GW6 020 740 310 0000 ~—s 80 6.3 22.5 250 150 70 71 A08. oP 
66M 417 238 158.0000 00 6.3f 1-7 250 1.2 1.6 \ 

: { 7 250 250 36 10 Beh ae 
6GX6 412 387 100 0000 —00 6.3 150 100 3.7 3.7 BG  P 
6GX7 151 2387840000 6.3 #1 «125 «2412 «8 «11 BOA TP 
6GY5 207 140 704 1730 —-80 6.3 20 125 125 50 91 Al2. Pp 
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SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


6GY6 412 387 100 0000 ~—00 6.3 150 100 3.7 3.7 B7G =P 
6H1 412 380 700 0000 ~—00 6 1.8 250 100 2.1 B7G oH 
6H4 020 900 310 0000 ~—s 0 6 A038 oD 
6H5 284 713 000 0000 ~—=00 6.3 22 250 250 0.2 Ra=1 Ux6 TI 
6He 02X 190 310 0000 ~—s- 00 6 A08 DD 
6HTC 028 458 310 0000 ~—=00 6.3 5 250 3 1.6 A080 TT 
6H7G 128 458 310 0000 ~—s00 6.3 300 as" “342 A080 OTT 
6H8C 481 581 230 0000 00 6.3 8 250 9 3 Ags OTT 
6H8G 028 X97 310 0000 = 40 6 2 250 125 85 2.4 A08 DDP 
6H8MG 028 X97 310 0000 = 40 6 2 250 12 6 14.8 A08  DDP 
6HOC 481 581 2300000 —00 6.3. 2 250 2.2 1.6 A038 oTT 
6HI0C 084 581 2300000 ~—00 6.3 2 250 2 41.4 A08 TT 
6H13C 481 581 230 0000 —00 6.3 90 90 805 A08 oT 
6H31 412 387 100 0000 ~—=00 6.3 250 100 3 B7G oH 
6HAS 412 380 100 0000 ~—00 6.3 200 19 20 BIG oT 
6HB6 141 230 871 0000 _—00 6.3 33 250 40 24 BOA OP 
6HB7 151 238 7840000 00 6 af bi Rime cs Po) 8 BIA sTP 

“3 4.0: 125 405 42> G4 
6HC8 415 238 718.0000 00 6.3f 3 250 1.4 2 \ 

{ 18 250 250 38 5.1 cea 
6HDS 207 140 804 1730 00 6.3.22 150 150 65 10 Al2.P 
6HES 243 108 0047130 00 6.3 20 250 250 43 44.1 Al2. P 

120 
6HE7 290 180 014 0730 00 6.3{ 33° 425-15 Bo 8.8 \ A12 RP 
6HFS 207 147 074.1730 80 6.3 28 175 175 100 11 Al2. oP 
2 200 4. 4 
6HE8 148 231578 0000 00 6.3{ ; Se ae et ae \ BOA TP 
6HG8 151 234 887 0000 00 6.4 3 100 14 565 \ 

4 1.2 175 150 10 12 Be oe 
6HI8 147 238 191 0000 00 6.3 6 150 125 11.5 9.3 BIA DP 
6HKS 412 380 100 0000 ~— 00 6.3 150 12.5 15 BG oT 
6HK8 841 238 510 0000 —00 6.3 1 90 8.5 8 BOA OTT 

1 125 12.5 7 
6HL8 857 238 114.0000 —-00 6.34 ibe earseene cad \ BOA TP 
6HM5 412 380 100 0000 ~—00 6.3. 1.2 150 12.5 14.5 BG oT 
6HM6 141 230 8710000 —00 6.3) 3.9 “425, 125: 919° 15 BOA P 
6HOS 412 381 100 0000 ~—00 Gato 150 11.5 15 BG iT 
6HR6 412 387 100 0000 ~—«00 6.3. 1.2 200 100 13.2 85 B7G =P 
6HS6 412 387 100 0000 «00 6.3 0.8 150 75 8.8 9.5 B7G =P 
nes 178 231 401 0000 ~—00 a 
{ Seeks esi arate: von G3" AGG) (100; aTs Oy 8 9A 
6HU8 748 235 187 0000 00 6.3 9 250 250 24 6 BOA PP 
6HW8 187 234 181 0000 —00 6.3 3.5 250 20 13 4 BOA OP 
6HZ6 412 387 100 0000 —«00 6.3 1.1 150 100 3.2 3.4 B7G =P 
148 231 578 0000 ~—«00 6.3f 2 200 3.5 4 \ 
BEES a { 250 175 29 12.6 Bee Ae 
654 412 344 800 0000 ~—=s00 6 1.5 150 15 (12 BIG oT 
635 028 040 310 0000 ~—«00 6 8 250 9 2.6 aos 
656 882 345 100 0000 ~—=s00 6 3. 150 5 445 BG = oT 
637 028 710 310 0000 = 40 6 3 20 100 2 1.2 AO8 =P 
658 020 048 310 0000 ~—s- 50 fae es) 7108 3. «1.6 es 
{ 028 740 310 0000 ~—«50 6&3 3 400 100 «1.3102 
6510 271 817 418 0530 —00 6.3{ 100 100 \ M2. PP 
8 250 250 35 6.5 
6511 278 151 718 1430 00 Ga 0.8: 425 25° at 343 Al2. PP 
148 231 578 0000 00 6.32 2 150 1 1.5 \ 
iti ds { 1.5 150 150 18 13 Seen 
6JB6 741 234 710 0000 —-80 6.3 22.5 250 150 70 7.1 BID PP 
857 238 114.0000 —«00 6.34 8.5 250 10.5 2.2 \ BOA OTP 
poe at { 3. 250 100 3 1.6 
6.3) 1 150 12 6.5 \ BOA TP 
6IC8 157 238 148 0000 00 xf 1 10 aes See ee 
659 861 238 485 0000 —00 6.3. 1 125 S = S2 Aloo TIT 


SELECTOR 
SWITCH 


A 
TYPE ES DDENDA TYPE 
6JB6 741 234 710 0000 —-80 6.3 150 100 100 10 BND =P 
6JE8 148 231 578 0000 ~—00 6.3 2 ie ee se gars \ BOA TP 
65F8 210 741 390 0000 ~—«80 6.3. 22.5 250 150 75 6.6 AOS =sDP 
6IG6 741 231 708 0000 00 6.3 150 100 80 10 BOD P 
6JH6 412 387 100 0000 ~—s-_ 00 6.3 1 125 125 14 8 BG =P 
6JH8 117 324 188 0000 ~—00 6.3 250 250 14 4.4 BOA oP 
6IK6 412 387 100 0000 oc 6.3 0.9 125 125 11.5 18 B7G =P 
6IK8 841 238 510 0000 00 6.3f 1 100 5.3 6.8 
{ 1.2 150 10 13 came 
6JLE 412 387 100 0000 00 6.3. 0.9 125 60 12.5 15.5 B7G =P 
6JM6 217 140 000 1030 ~—-80 6.3 22.5 250 150 65 Ts Al2. P 
6IN6 217 100 800 1430 ~—00 6.3 22.5 250 150 65 7.3 M2. P 
6IN8 481 238 715 0000 —00 6.3f 1 125 120 «7.5 \ 
1 125 125 13.5 8.5 Ree ase 
6IS6 217 140 000 1730 ~—00 6.3. 27 175 125 100 11 AlI2. P 
616 741 231 708 0000 00 6.3 22.5 250 150 70 7.1 BOD P 
6JT8 148 231 578 0000 00 6. 2 250 1.5 2.7 
4 1.6 200 100 17 20 AN 
Z11 230 X11 0000 ~—00 6.3 5 
eae { Z¥1 230 X91 0000 —-00 \ 5 Bas oe 
148 231 578 00 6.3f 2 200 4 4 
me ares { 2:9 200200: 22: ADT ie a 
6J28 280 805 571 4130 00 6.34 5-150 5.5 2.3 
8 125 100 46 7.1 ee, 
6K5 028 000 310 0000 = 40 6.33 250 1.100104 aos OT 
6K6 028 740 3100000 00 6 18 250 250 32 2.3 AOS. oP 
6K7 028 710 310 0000 = 40 6 250 100 10.5 1.5 AO8 OP 
6K8 020 048 310 0000 50 1 100 8 2.5 
{ 028 750 310 0000 ~—-50 Os Aho 250 100 4 1.2 BOG, TB 
6K11 281 181 504 8630 00 6.3{ 8.5 250 10.5 2.2 Section 1 \ M2. OT 
2.5 250 1.2 1.6 Section 2&3 
K25 028 040 3100000 ~—-00 6.3 100 30 Ra = 2k AO8 = Thy 
6KAB 841 235 178 0000 ~—00 6.4 2 200 4 4 \ 
1.2. 150 100 4 4.4 coed 
6KD8 857 238 114 0000 00 6.3f 1 125 13.5 7.5 \ B TP 
{ 1 125 100 9 5 on 
6KE8 857 238 1140000 _—00 6.35 1 125 13 8 \ 
{ 0.4 125 125 10 10 eerostie 
6KF8 170 231 481 0000 ~—00 z op 
{ 178 231 501 0000 00 : ONDE tee A on 
6KMB 889 231 478 0000 00 6.3 100 100 4.2 3.4 BOA DP 
6KNG 217 140 000 1030 ~—00 6.3 20 125 125 100 16 AZ. P 
1 100 15. 10.4 
6KR8 148 231 578 0000 ~—«00 6.3{ te ae iense ae \ BOA TP 
6KT8 148 321 578 0000 (ole) 6.3f 2 250 1.8 3.2 BOA oTR 
1 125 125 12 10 
6KU8 1X9 231 478 0000 ~—00 6.3. 1.6 200 100 17 20 BOA DP 
6KV8 148 231 578 0000 00 6.3f 1-8 200 4 4 \ 
{ 1.6 200 125 20 23 ae 
151 238 784 0000 00 6.3) 3 250 1.4 1.6 \ 
= : i ae 150 100 39 8.4 Bee es 
1 125 13.5 8.5 \ 
6KZ8 851 238 715 0000 —00 6.3{ 4 See toReIee as BOA ‘TP 
6L1 285 1841300000 00 6 8.6 200 10 «2.8 B8A TT 
6L5 028 040 310 0000 ~—00 6.3 9 250 8 1.9 AOS oT 
6L6 028 740 3100000 00 6 18 350 250 54 5.2 A08 oP 
6L7 028 740 310 0000 = 40 63 250 100 6.3 1.1 AOS oH 
6L10 120 417 380 0000 00 6.3 3 300 150 30 11 BSA OP 
6L12 851 238 410 0000 ~—«00 6 2.3 250 10 5.9 BOA TT 
6L13 851 228 413.0000 ~—-00 6 2. 250 1.2 1.6 BOA TT 
6L15 158 234 118 0000 «00 6.3. 1.2 90 a) BOA OTT 
6L16 148 235 108 0000 ~—«00 6.3. 1.5 90 12 6.2 BOA OTT 
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SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


6L18 280 084 130 0000 00 


6 13.3 250 42. “5.5 BBA OT 
6L19 285 184 130 0000 00 6 1.8 200 5 3.1 B8A TT 
6L31 412 387 400 0000 —-00 6.3 12.5 250 20 45 4.1 BIG =P 
6L34 412 314 800 0000 —-00 6 1.5 250 ior 3 BGT 
6L41 801 237 144.0000 —00 6.3 17.2 250 20 45 7 BOA OP 
6143 147 238 174.0000 —00 63 3 300 150 30 11 BOA OP 
6L50 214 471 130 0000 —-80 6.3 12.6 200 20 70 5 BOA OP 
6L50V 217 447 113 0000 ~—- 80 6.3 25 400 250 30 3.5 BOA OP 
6LB8 148 231 578 0000 00 6.3f 0-9 125 13 3 BOA TP 

1.6 200 100 17 2 

2 200 4 4 
6LC8 841 235 178 0000 —00 6.34 ee ae os a \ BOA OTP 
6lD12 ¥X1 239 148 0000 ~—«00 6.3. 1.0 100 0.8 1.45 BOA DDT 
6LD3 284 0X9 130 0000 ~—=«00 6 1.9 250 0.85 1.95 B8A DDT 
6LD13 841 239 0X0 0000 —00 6 1.9 250 0.85 1.2 BOA DDT 
6LD20 284 0X9 130 0000 —«-00 6 5.9 250 5 2.3 B8A DDT 
6LES { 811 230 174 0000 = 00 \ 6.3 2.5 100 100 8 5.8 BOA PP 

011 238 174.0000 00 

6LF8 148 231 578 0000 ~—o0 6.34 2 200 fon os \ 

{ 2.5 100 150 20 11 Be 
6LED12 741 238 9X10000 00 19 2 250 100 9 3.8 BOA DP 
6LJ8 481 238 715 0000 00 6.3 0-7 125 13 8 

x Oy5> 125-128 2 13 Bee 
4 250 2.3 3.6 
6LR8 151 238 784 0000 —«00 6.34 sah) Seen ae Sse go \ BOA OTP 
4 250 2.3 3.6 
6LUB 280 805 571 4130 00 6.34 aeons Hoo ee eee ao \ M2.~s«TP 
6M1 028 740 310 0000 ~—s 00 6.3 22.5 250 250 0.2 Ra= tm A08 TI 
4 250 250 0.12 Ra=200k2 
6M2 027 478 310 0000 ~—«00 6.3{ Bie Denote ines ane ra \ A08 TL 
6Ms 029 000 030 0000. «00 6 AOB OR 
6M5 741 230 8000000 00 6 7 250 250 36 10 BOA OP 
6M6 028 740 310 0000 ~—«-00 6) 6. - 350: d80 36. 9.5 408 =P 
6M7 028 710 3100000 += 40 6 25 250 125 10.5 3.4 AO8 =P 
6M8 138 748 290 0000 50 Pop ee alee 01" 0.5 1.1 \ 

{ 3. 100 100 85 1.9 ie 2UIe 
6M40 410 230 807 0000 ~—- 00 6.3 20 250 0.5 Ra = 1 BOA TL 
6MD3 902 390 100 0000 —-00 6.3 10 BIG oR 
6MD4 102 310 900 0000 ~—s- 00 6.3 BIG =D 
6MH 412 344 800 0000 ~—s 00 6.3 150 14.5 13 BG oT 
6MHH3 882 345 100 0000 00 6.3 1 100 1765 BIG = TT 
6M-L2 842 384 100 0000 00 6.3. 4.5 150 4°°«5 BIG oT 
6M-L-4 842 314 800 0000 —-00 ia 100 1% 6.5 BG OT 
6MK7 028 710 310 0000 = 40 6 2 20 100 5 2.3 A08 oP 
6MP2 412 387 000 0000 ~—« 00 6.3 6 200 175 2 5.5 B7G =P 
6MP17 412 387 400 0000 —-00 63 8 250 230 32 5.2 B7G 
6N3 001 230 009 0000 ~—«00 6 180 BOA OR 
6N4 412 381 400 0000 ~—-00 6 3 200 12 «6 BIG =T 
6N5 284 713 000 0000 —«-00 6.3 15.3 150 150 0.2 Ra= 12 UxX6 TI 

) 300 9 \ 
6N6 028 850 310 0000 —00 6.34 re in ae AOS OTT 
6N7 028 548 3100000 ~—00 Ge Se 8 250 a2 ace AOS OTT 
6N7 028 710 310 0000 = 40 6 2.5 250 125 10.5 3.4 AO P 
6N8 741 238 9X10000 00 G» 2p 0 | BOL 001. 5S Be BOA DP 
6NK7 028 710 310 0000 ~=- 40 6 2.5 250 125 10.5 3.4 A08 =P 
6P1 028 740 310 0000 ~—00 6 8.5 250 250 30 8.8 A038 =P 
6P2 412 387 100 0000 —00 6.468 250 150. 40.6 5.2 BIG =P 
6P5 028 040 310 0000 ~—00 S435" 250 5 1.25 AO 
6P6 217 413 000 0000 ~—- 80 6 8 250 150 34 UX6 =P 

3 100 9,5 005 A08 TP 
6P7 023 878 410 0000 ~—=s 50 6 { Bi HO ee : \ 
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SELECTOR 


TOP 
SWITCH Ve ADDENDA 
TYPE SuBES CAP 

; 020 748 310 0000 50 100 252 : 
ore { 028 750 310 0000 ~—«-50 \ S { a 250 75 DONT \ OB Sh 
6P9 412 387 400 0000 00 6 6 250 250 30 7 BOA OP 
6P15 041 230 807 0000 00 6 7.5 250 250 49 11.3 BOA OP 
6P17 412 380 700 0000 00 6 13.5 250 250 16 2.6 BIG =P 
6P25 028 740 310 0000 00 6 8.5 250 250 40 8.8 AO8 oP 
6P26 028 740 310 0000 00 6 8.5 250 250 40 8.8 AOB OP 
6P28 020 740 310 0000 80 3 8.8 350 250 72 9.5 A08 =P 
6PL12 415 238 718 0000 00 6. 100 0.8 1.4 

anger 34 8.5 250 250 8.8 Bot SF 
6PX6 028 740 310 0000 00 6 6 250 35 9.2 AOB OP 
6PZ& 028 7X9 310 0000 40 6 6 250 250 36 9.2 AO8 -DDP 
604 441 230 448 0000 00 6 1.5. 250 15 12 BOA OT 
606 028 090 310 0000 00 6 3 250 1.2 1.05 aos opr 
607 028 X90 310 0000 40 6 3 250 1 4.2 A08 = DDT 
6Q11 281 181 514 8630 00 6.3{ 10 22. Beg! “Seeticn 1 \ M2. TIT 
2.0 250 1.2 1.6 Section 2 & 3 

60L6 741 238 174 0000 00 6 11.5 200 175 52 9.5 BOA OP 
6R 028 710 310 0000 40 6 2 250 100 3.7 2 AOgs iP 
6R4 401 230 080 0000 00 6 2 150 30 5.5 BOA OT 
6R6 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 7 1.45 AO8 oP 
6R7 028 X90 310 0000 40 6 9 250 9.5 1.9 AOS = DDT 
6R8 9¥1 23X 148 0000 00 6 9 250 9.5 1.9 BOA DDD 
6R51P 471 230 807 0000 00 6.3 8 250 250 54 11 BOA OP 
6RA2 014 234 008 0000 00 6.3 31 150 100 8.5 BOA OP 
6RAS 808 023 041 0000 00 6.3 20 100 so 11 BA OT 
GRB11 704 234 108 0000 00 6.3 12.5 200 200 45 7.5 BOA OP 
6R-DHV1 157 328 984 0000 00 6.3, 2 250 1.2 1.6 \ 

{ 1 250 100 9 3.5 eo oe 
6RHH2 851 238 410 0000 00 6.3 1 90 8.5 8 BOA OTT 
6R-HH8 841 238 510 0000 00 6.3 100 16 16 BOA oT 
6R-HH9 841 238 510 0000 00 6.3 90 16 «16 BOA ‘TT 
6RHV1 157 238 184 0000 00 6 2 250 12 1.6 \ 

{ 1 250 100 9 3.5 aaa 
6RK19 000 230 009 0000 10 6.3 180 BOA OR 
6RP10 280 173 041 0000 00 6.3 2.6 150 150 36 13.5 BOA OP 
6RP15 471 230 807 0000 00 6.3 8 250 250 59 11 BOA OP 
6RR8 402 108 073 0000 00 6.3 150 150 13 12.6 BOA OP 
6RR21 741 238 9X1 0000 00 6.3 150 150 13.5 15 BOA DDP 
6RV 028 710 310 0000 40 6 2 250 100 6.4 2.1 AOS oP 
6S2 000 230 000 0000 90 6.3 BOA OD 
684 010 234 008 0000 00 6 8 250 26 4.5 BOA OT 
685 028 470 310 0000 00 6.3 8 250 0.23 Ra = 1M aos. TI 
6S6 120 800 370 0000 40 6 2 250 100 13 4 AOS P 
687 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 8.5 1.75 AOB8 oP 
6S8 ¥19 X18 230 0000 40 6 2 250 0.9 1.1 AO8 = DDDT 
6SAT 128 841 310 0000 00 6 3.6 100 12 4.3 A408 oH 
6SC5 028 400 310 0000 00 6 4 250 To. 207 AOS OT 
6SC7 085 481 230 0000 oe) 6 2 250 2 1.3 AO8 «TT 
6SD7 021 417 380 0000 00 6 2 250 100 6 3.6 A0O8 =P 
6SET 021 417 380 0000 00 6 1.5 250 100 4.5 3.4 AOS oP 
6SF5 014 080 320 0000 00 6 2 250 0.9 1.5 AOS. OT 
6SF7 041 791 380 0000 00 6 1 250 100 12.4 2.05 AO8 = DP. 
6SG7 021 417 380 0000 00 6 1 250 125 11.8 4.7 AO8 =P 
6SH7 021 417 380 0000 00 6 1 250 150 10.8 4.9 A408 P 
6SJ7 021 417 380 0000 00 6 3 250 100 3 1.65 AO8 iP 
6SJ8EG { 028 748 310 0000 50 \ { 3 150 5 1.6 \ 

028 750 3100000 50 63) 4 450 100 | ete nop yp tt 
6SJ8G 028 748 310 0000 50 \ eat 2 150 5) 1.6 \ AOS TH 
028 750 310 0000 2 3 250 100 1.3 1.2 
6SK7 021 417 380 0000 00 6 3 250 100 9.2 2 AO’ 
6SL7 481 581 230 0000 00 6 2 250 253%. 016 AO8 TT 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER ADDENDA BASE TYPE 


6SN7 481 581 230 0000 00 6 8 250 9 2.9 A0g8 IT 
6807 041 9X8 230 0000 = 00 6 2. 250 0.9 1.1 AOS = DDT 
6SR7 041 X98 230 0000 ~— 00 6 9 250 9.5 1.9 AO8 DDT 
6887 021 417 380 0000 ~—- 00 6 3 250 100 9 1.85 AO8 oP 
6ST7 041 9X8 230 0000 00 6 9 250 9.5 1.9 A08 DDT 
6SU7 581 481 230 0000 00 6 2. 250 2.3 1.6 AO8 TT 
6SV7 041 798 230 0000 00 6 A 250 150 7.5 3.4 AO8 DP 
6827 041 X98 2300000 00 6 3 250 1 1.2 AOS = DDT 
6T 207 413 0000000 ~=S_ 80 6 12.5 250 250 4.5 4.1 Ux6 =P 
6T1 842 314 800 0000 ~—00 6 75 16 6.6 BIG =«T 
6T4 842 314 800 0000 ~—s- 00 Gre 3 80 18. 7 B7G = oT 
6T5 284 713 000 0000 00 6.3 22 250 250 Ra=1"2 U6 =I 
6T6 028 700 310 0000 = 40 6 1 250 100 10 5.5 AOS. 
617 028 X90 310 0000 «= 40 6 3. 250 1.204 Ao8 = DDT 
6T8 YX1 239 148 0000 ~—-00 6 3 250 1 1.2 BOA DDD 
69 280 410 051 7830 00 6.3 ay 2280 1.50 2.1 } Az Oo 
8 250 250 37 6.5 
6T10 215 O17 841 7830 00 6. { B20: 250 Ff. 89 \ 
711.8 150 100 1.3 1 ena 
6124 848 230 115.0000 00 6 2 150 17° «7 BOA TT 
6T26 841 238 510 0000 00 6 2.3 250 10 6 BOA OTT 
6T27 841 238 510 0000 —00 6 150 10 6.8 BIA OTT 
6TD32 9X1 23¥ 148 0000 —00 6.3 3 250 1.0 1.2 BOA DDDT 
6TD33 9X1 23¥ 148.0000 00 6.3 3 250 2.2 2.1 BOA  DDDT 
6134 9X1 23¥ 148 0000 00 6.3 3 250 2.2 2.1 BOA DDT 
6TE8 728 148 310 0000 50 6.3f 2 100 3.7 \ 408 =o TH 
2 250 100 3.5 
6TEQ { 801 230 450 0000 00 \ 6 { 100 4 2 \ BOA TH 
071 238 550 0000 = 00 2.55 200 9 3 O7 
6THS { 028 748 310 0000 50 \ 6 { T 150 6 1.1 \ A084 TH 
028 750 310 0000 = 50 1.5 200 75 3.5 
6TP 207 413 000 0000 ~=s_ 80 6 14.5 250 250 12 6 U6 =P 
6IPI 857 238 114.0000 —00 6 150 18 8.5 \ 
te 250 100 10 5.2 na 
6TP3 841 238 175 0000 00 6 { 2 100 4 2 \ 
{ 3 200 10 8 3 BAS 
6TP4 157 2 0000 = 00 6 150 18 = 8.5 
Saal {68 20 100 10 6.2 \ Foe 
6TP 1 328 184 0000 = 00 6 ee ane le TP 
5 75 { Lo eae BOA 
6U3 001 230 009 0000 = 00 6 180 BOA OR 
6U4 001 090 230 0000 ~— 00 6 120 AOS OR 
6U5 028 740 310 0000 ~=—- 00 6.3 8 250 Ra=100k2 aos 
6U5/6G5 284 713 000 0000 ~=— «00 6.3 22 250 250 0.2 Ra=12 ie = TI 
6U5M 029 0X0 310 0000 ~—_ 00 6 30 A08 RR 
6U6 028 740 3100000 ~—- 00 6 14 200 150 56 6.2 AOS) 
6U7 028 710 3100000 40 6 3 250 100 8 1.5 AOS OP 
6U8 857 238 114.0000 00 6.34 1 150 1B 1 Bed 
{ 1 150 100 10 5.2 eee Ane 
6UI0 281 181 504 8630 00 6.3{ 6 200 9.6 2.3 Section 2 & 3 Rite ee 
1.5 200 -2 1.6 Section 1 sa 
63 092 230 9090000 = 10 6 120 BOA RR 
6v4 901 230 X00 0000 ~—00 6 30 BOA RR 
605 008 740 230 0000 ~— 00 6 12.5 250 250 45 4.4 A08 =P 
6V6 028 740 3100000 ~—00 6 12.5 250 250 4 4.1 aos P 
67 028 X90 3100000 40 6 20 250 8 141 AOS = DDT 
6v8 891 234 Y1X 0000 ~— 0 6 3. 250 1 1.2 BOA DDDT 
6w2 023 000 000 0000 ~=s-«90 6 BG 
6w3 001 230 009 0000 =: 00 6 20 BOA OR 
6W4 001 090 2300000 ~— 00 6 120 AOS OR 
6W5 029 0X0 310 0000 ~—- 00 6 60 AO8 =—soRR 
6W6 028 740 3100000 00 6 9.5 150 150 58 8 AOS. 


26 


6W7 
6WC5 
6X2 
6%3 
6X4 


6X5 
6X6 
6X8 


6x3 
6¥5 


6Y6 
6Y7 
6Y50 
623 
624 


625 
626 
627 
6231 
6240 


6ZDH3A 
6ZE1 
6ZP1 
62Y5 
TA2 


TA3 
TA4 
TAS 
TA6 
TAT 


7A8 

TABT 
TACT 
TADT 
TAFT 


TAGT 
TAHT 
TAIT 
TAKT 
TANT 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


028 710 310 0000 
288 114 300 0000 
023 000 000 0000 
020 000 310 0000 
902 30X 100 0000 


029 OXO 310 0000 
027 740 310 0000 


148 231 578 0000 


030 000 200 0000 
209 1X3 000 0000 


028 740 310 0000 
028 458 310 0000 
902 309 001 0000 
391 200 000 0000 
29X 130 000 0000 


329 1X2 000 0000 
029 1X0 310 0000 
028 458 310 0000 
902 30X 100 0000 
000 230 009 0000 


284 913 000 0000 
284 713 000 0000 
287 413 000 0000 
029 OXO 310 0000 
047 231 800 0000 


045 231 800 0000 
280 004 130 0000 
287 004 130 0000 
21X 009 130 0000 
287 104 130 0000 


288 471 130 0000 
728 141 310 0000 
412 387 100 0000 
287 104 130 0000 
218 548 130 0000 


287 114 130 0000 
287 114 130 0000 
287 104 130 0000 
287 104 130 0000 
158 234 118 0000 


851 228 413 0000 
280 004 130 0000 
287 004 130 0000 
284 OX9 130 0000 
287 104 130 0000 


287 474 130 0000 
200 900 130 0000 
287 004 130 0000 
284 1X9 130 0000 
287 114 130 0000 


148 235 118 0000 
047 231 800 0000 
047 231 800 0000 
047 231 800 0000 
208 405 130 0000 
280 575 130 0000 


047 231 800 0000 
412 380 700 0000 
047 231 800 0000 
041 230 871 0000 
028 740 310 0000 


38888 88888 88 8388 88888 


88esg8 888888 8888s 8888s 8888s 88888 88888 38888 


6 3 
6 3.6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 i 

1.8 
6 
6 
6 13.5 
6 0 
6 
6 
6 
6 
6 
6 6 
6.3 
6.3 
a 
64) F 
B28 
6 
4> AT 
4 6 
6 68 
6 9 
6 
oe 
ae 
6 2 
6 
6. 3 
6 9 
ae 
6 2 
6 3 
6 0 
75. 4 
3.5 8.5 
Go ase 
6 18 
6G 2 
a 
Gr 32 
6 
6 12.5 
6 1 
6 3 
Tes Stes 

40. 20 

13, 16.5 

40 6 

3 
Bde 

3. «6 
6 13.5 
13.025 
ne ) 
6.3 20 


250 
100 


250 


100 
250 


150 
250 


200 


100 2 
12 
5 
30 
30 
250 
8.5 
150 7.5 
5 
30 
150 58 
5.3 
180 
60 
30 
30 
30 
4.2 
30 
120 
1.5 
200 15 
15 
250 40 
250 32 
9 
125 44 
5 
100 9.2 
100 +14 
100 4 
150 10 
150 28 
9 
250 6 
250 6.8 
100 2.2 
90 40 
12 
10.5 
0.9 
250 32 
0.9 
100 8.5 
100 
5 
250 45 
1.3 
100 2 
12 
125 36 
250 34 
250 32 
3 
100 1.3 
250 32 
250 16 
250 32 
250 40 
250 95 


fu 
ee 
foo) 


0.5 


ADDENDA 


Ra=1MQ 


ga | er} guvemW 


aB4qRg 8? >a 


Sc 
nv 


TI 


Wy udwO 


wot 


yu 
4 


SELECTOR 


VALVE TOP 
TYPE Smee cap | “et | Yeu ADDENDA 
NUMBER 
7DJ8 841 238 511 0000 _—o0 Ti satis “80 15 12.5 BOA OTT 
7E5 428 141 8300000 _—00 6 3 200 5.5 3 B8BOOT 
7E6 284 0X9 130 0000 ~—00 6 8 250 9.5 1.9 BSB. DDT 
TET 28X 974 130 0000 00 6. a “Sse go en 13 B8B  DDP 
TEDT 141 230 871 0000 —00 7.3. 1.9 200 175 10 BBA OP 
TEKT 148 235 118 0000 —00 7 1.2 200 5 4 BOA OTT 
TES8 841 238 510 0000 —00 7 1.2 90 15 12.5 BOA OTT 
TEY6 028 740 310 0000 —00 7.2 17.5 250 250 44 4.4 AOB. OP 
TET 218 548 130 0000 —00 6 2. 250 ae aa B8B. OTT 
TPS 528 118 340 0000 00 6 3 20 6 3.3 B8B OTT 
TF16 281 174 130 0000 ~—«00 6 2.5 250 100 6 2.2 BBA OP 
TECT 148 235 118 0000 00 Tay Aco, "C80 15 12 BOA OTT 
7G7 287 114 130 0000 ~—«00 6 2. 350 08-6, 45 B8B. OP 
768 287 451 8300000 00 6 2.5 250 100 4.5 2.1 BSB. PP 
GH8 88 234 151 0000 00 3 100 14 6 
: eas oe e { 1.2 200 150 10 12 Bee 
G 878 231 514 0000 00 4) 3 100 14 5-5 
aoNe on was u 4{ 2 20 20 10 #11 Bake ee 
THG 287 114 130 0000 ~=—-00 6 2.5 250 150 9.5 3.5 BEBOP 
THT 287 114 130 0000 —00 6 2 250 150 10 4.2 BBB P 
THG8 151 234 887 0000 —00 7.4 3 100 14. «545 \ 
4 ae ta: 50" 10, “AB BS 
737 { 208 405 1300000 ~—00 \ { > 4150 6.6 1.4 \ noanarere 
280 575 1300000  —00 Sel ae veaco SA 
TKT 218 4X9 130 0000 —00 6 2 250 2.3 1.6 B8B DDT 
7L7 287 104 130 0000 ~—«00 6 4/8. 950:7100° 4,55 3-4 B8B. OP 
7MP18 412 387 400 0000 ~—«00 7.5 5 200 175 35 11 BOA P 
7N7 218 548 130 0000 —00 6 8 250 9 2.6 BBB OTT 
707 288 414 130 0000 ~—00 6 2 100 15 «6 BBO 
7R1 290 300 000 0000 ~=s-: 00 7.5 60 UX4 oR 
7R7 28X 974 130 0000 ~—00 el. 54 250 100 6.2 3.4 B&B DP 
ae 288 405 130 0000 00 6 { 1 100 4.8 1.4 \ BBB TH 
280 575 130 0000 00 2 250 100 4. 2 
77? 287 104 130 0000 —«00 64 250 150 10.8 4.9 B8B. OP 
V7 287 114 130 0000 ~—00 6 2 300 150 10 5.8 BSB OP 
TW 287 114 130 0000 ~—00 6 2 300 150 10 5.8 BSB OP 
7X6 219 OOX 130 0000 ~—-00 6 30 BSB RR 
XT 284 19X 130 0000 ~—«00 6 64 250 1.9 1.5 B8B DDT 
7Y4 209 00X 130 0000 ~—=«00 6 30 BSB ORR 
724 20X 009 130 0000 ~—«-00 6 60 B8B ORR 
742 310 000 0000  ~—-80 4 1.5 200 7 3.5 4 BOP 
BAT 041 231 700 0000  —«-80 4 1.5 200 7 3.5 4 By OP 
BA2 742 310 000 0000 —-80 4: Bo 200° 100! Gs" 224 BOP 
4 00 2 100 14 5 \ TP 
8A8 857 238 114 0000 9 { Leoeareee As BOA 
BAC9 2X1 100 114 7830 00 8.4 1 125 125 12 10 A12 DDP 
148 2 8 0000 00 8. 1.25 150 8.5 4.9 
ae Pina 54 1:5 200 12 16 7 Bee ee 
: 2 200 4. 4 
BANS 148 231 578 0000 «00 8.4{ oe See tae \ BOA OTP 
8B8 415 238 718 0000 00 8 1 100 1 1.9 \ BOA 
16 20C 200 35 6.4 
8B10 215 848 1X1 9030 —00 8.5. 9.5 250 T -Ac8 Al2 DDT 
8 200 8 27 oe 
8BAB 148 231 578 0000 —00 8.4{ Se Se see seo) eG \ 94 TP 
BBII8 148 231 578 0000 —00 g.4f 5 150 9.5 3.3 \ BOA OTP 
si { 1.6 200 125 15 7 
1 200 3.7 2.5 
8BM8 415 238 718 0000 —00 7.9 Ge peer eae ge ee \ BOA TP 
8BNB 911 23X 841 0000 ~—00 8.4. 3 250 1.6 2.6 BOA DDT 
8BUS 041 230 807 0000 = 00 8 7.3 250 250 48 11.5 BOA OP 
BBUTA 841 238 510 0000 00 8.4 2 150 9 6.4 BIA oT 


28 


857 
851 
841 
801 
9x1 


805 
o71 
148 
805 
081 


412 : 


028 
041 
141 
001 


701 
481 


148: 


704 
19X 


851 


9X2 
141 


148 


417 


151 


151 


148 
841 


148 2 


148 


841 


841 


811 


011 
412 


412 
704 
415 
431 
841 


742 
047 


SELECTOR 


SWITCH 


235 


230 


238 
387 


387 
234 
238 
581 
238 


231 
231 


NUMBER 


114 0000 
410 0000 
178 0000 
451 0000 
843 0000 


411 0000 
807 0000 


1 578 0000 


411 0000 
700 0000 


700 0000 


310 0000 
871 0000 
871 0000 
871 0000 


014 0000 
157 0000 


578 0000 


108 0000 
478 0000 


410 0000 
000 0000 
871 0000 


578 0000 


158 0000 


784 0000 
887 0000 


578 0000 
510 0000 


578 0000 


578 0000 


178 0000 


178 0000 


174 0000 


174 0000 
400 0000 


400 0000 
108 0000 
718 0000 
230 0000 
510 0000 


000 0000 
700 0000 


081 231 700 0000 
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nN 
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175 


100 


175 


125 


. 
an 


ra 


PANMAANTAUV 
uh 


NV aweui 


-2NA =O 
uw 


Pp 
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No} 


= 
|] ON Ht 


C WAwYd 


= 
Ls) 


~—~o 
ee | 


Se eS OSS 


9A8 


9AB4 
9ABC4S0 
9AK8 
9AQ8 


SALT 
9BMS 


QBO7 
OBR7 
OBW6 
903 


9CL8 


9D2 
9D6 
9D7 


9Dz8 


9EA8 


SEF6 
956 


OK28 


9P9 
ORA6 
9T8 
9T26 


9TP4 


9u8 


9X8 


10 
104111 
10BM8 


1OBQ5 
10C1 
10C2 
10C8 


10014 


10G¥5 
10D1 
10D2 


10DA7 
10DA8 
10DE7 
10DR7 
10DxX8 
10EB8 


10807 


412 
141 


415 


857 


028 
882 


851 
412 
140 


YX1 
841 


157 


857 


148 


284 
215 
415 


041 
208 
280 


288 
841 
751 
041 


9x2 
1X2 


814 
804 
855 
855 
481 


148 


581 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


114 0000 


100 0000 
148 0000 
148 0000 
510 0000 


413 0000 
400 0000 


510 0000 
X 913 


871 0000 


114 0000 


715 0000 


700 0000 
700 0000 
871 0000 


718 0000 


114 0000 


310 0000 
100 0000 


715 0000 
400 0000 
408 0000 


148 0000 
510 0000 


814 0000 


114 0000 


578 0000 


000 0000 
741 7830 
718 0000 


807 0000 
130 0000 
130 0000 


130 0000 
751 0000 


184 0000 


807 0000 
000 0000 
900 0000 


511 0000 
511 0000 
411 0000 
411 0000 
157 0000 
578 0000 


230 0000 


8 888 


ele) 


00 


00 


9 { 2 
ye 
9 3 
9.5 1.9 
9.5 2.3 
9 2.1 
4.7 3.5 
9 6 
8.4 2 
4.7 2.0 
9 12.5 
9 { 2 
2 
0.75 
9454 0.7 
13 3 
6 3.5 
6 1.5 
a 
1 
sf 3 
9.4 18 
9 0.85 
1 
9.4 1 
y 6 
9.5 12 
9.5 3 
9.5 2.3 
9.4. 


cc ee 
7.5 32 
9.8 2 
10 { 
11.5 
10 7.3 
28 3.3 
2:5 
28 3.3 
1.5 
2.7 
10.5 207 
i { 2.2 
10 12.5 
13 
19 
10. 8 
aie 
10.5. 8 
10 ie 
1 
9.7) 17-5 
1 
1.7 
™ { 2.1 
10.84 2 


175 


250 


250 


175 


125 
125 


200 
100 
125 
125 
250 


125 
250 


100 


100 
150 
100 
150 
250 
100 
100 
125 
100 
150 


175 


125 


14 5 
10 6.2 
10 5 

1 1.4 
1 1.4 
10 5.5 
10.5 2.2 
30 7 
9 6.4 
10 4 
45 41 
14 5 
10 6.2 
15 8 
12 5.8 
10.5 1.65 
8 2.5 
10 8.4 
0.8 1.4 
45 7.5 
18 8.5 
12 6.4 
50 5 
8.5 5.3 
13.5 8.5 
12 7.5 
30 7 
26 8.5 
1 1.2 
10 6 
18 8.5 
10 5.2 
18 8.5 
10 5.2 
8.5 5.8 
6.2 21 
16 1.55 
1.30061 

3 2.2 
41 7.5 
48 «O11 

6 3 
8 2.5 
6 3 

3 5 
7.3 4.4 
1:5 8 
13.7 3.7 
5 2.3 
70 10 
5 

5 

9 2.6 
40 5.7 
9 2.6 
32 6.5 
5.5 2 
35 6.5 
1.4 1.6 
3 4 
2 664i 

2 2.7 
25 «(12.5 
5.5 2 
45 7.5 


ADDENDA 


ee ee — ——_— Sse 


~—_—_aornom eee ee” —~—— 


BASE 


TYPE 


won re 


Hev 8 8 


8 


a4 


mA/V ADDENDA 
10 581 481 2300000 00 9.7f 20 150 50 7.2 
a) 3 250 1.4 1.6 
10ER5 142 380 100 0000 00 10-8 1.2 200 10 10.5 
10EN7 855 238 411 0000 00 9.7{ 17.5 150 45 7.5 
"1 250 5.5 2.0 
10F1 281 714 130 0000 00 22 1.8 200 10 5 
1083 280 174 130 0000 —00 22 «2.3. «200 200 «6 6.5 
1089 280 174 130 0000 00 13 2.5 200 10 7 2.3 
10F18 141 230871 0000 00 B 1.3. 200 100 12 4.5 
10FD7 855 238 411 0000 00 9.7 250 6 1.6 
a { 17.5 150 45 7.5 
10FD12 741 238 9X1 0000 ~—«00 19 1.5 200 200 11 4.5 
10FG7 151 238 084 0000 —-00 9.7{ 3 250 14° 1.6 
20 150 50-72 
10FR? 844 238 511 0000 —-00 9.75 3 250 1.4 1.6 
20 150 50 7.2 
10GF7 151 238 084 0000 00 9.7 3 250 1.4 1.6 
20 150 50 —-7.2 
2 250 2 2.7 
10GN8 148 231 578 0000 ~— 00 10.54 2 oer sey ep paes 
10GW8 AIT 238 158 0000 00 10 1.7 250 1:2) 1.6 
7 250 250 36 10 
10HF8 148 231 578 0000 00 10 { 2 250 4 4 
1 250 125 25 12.5 
2 150 1 1.5 
1058 148 231 578 0000 = 00 10.54 sea ee tiene 
10JT8 148 231 578 0000 Sees: dee Lee P22 
ae ee a2 1.6 200 100 17 20 
125 15 10.4 
10J%8 148 231 578 0000 —00 10.54 Ney iegee anes 
10KR8 148 231 578 0000 : 100 15 10.4 
re’ =~ is 54 200 100 19.5 20.0 
10KU8 19X 231 478 0000 00 10.2 1.6 200 100 17 20 
1011 412 314 800 0000 ~—S 00 19 1.5 250 10 8&5 BIG =o 
10L14 841 238 510 0000 ~—00 26 2.1 200 10 5.8 BOA TT 
10LB8 148 231 578 0000 00 10. 0.9 125 13 5) 

A 1.6 200 100 17 20 aa 
19LD3 284 0X9 130 0000 ~—s- 00 14 1.1150 0.6 1.95 B8A DDT 
40LD11 284 0X9 130 0000 ~—S- 00 15 5.9 250 5 2.3 B8A DDT 
40LD12 YX1 239 148 0000 ~— 00 28 2.3 200 1 1.4 BOA DPT 
40LD13 841 239 OXO 0000 00 13 4.4 150 0.5 1.4 BOA DT 
10LE8 811 230 174 0000 00 \ 10 2.5 100 100 8 5.8 BOA PP 

011 238 174 0000 = 00 
10M1 028 740 310 0000 = 00 18 19 200 175 0.2 Ra=13B) AOS. oTL 
3 200 200 0.1 Ra=200k2 
10M2 208 478 130 0000 ~—s- 00 12.6{ 5 Se ae Pe saae \ AOS oTI 
10P13 280 074 130 0000 00 ©§©= 40 6 150 150 30 7.5 BBA OP 
10P14 028 740 310 0000 00 © 40 9.4 200 175 40 7.2 AO’ OP 
10P18 041 230 807 0000 0 45 12.5 200 175 70 10 BOA OP 
: 100 3.5 2.5 
10PL12 415 238 718 0000 00 BOs cag on eoeen ie ae \ BOA soTP 
"1 382 400 000 0000 —«00 11° 4.5 90 2.5 0.4 m4 =6oT 
14M 010 234 008 0000 = 00 6.3 150 100 «12 BOA OT 
$142 X09 231 800 0000 40 4 2 200 3 2.8 B7 Dor 
1146 284 158 300 0000 —00 10 1 100 36 AOR OTT 
11AR11 287 151 187 4130 00 11.2 0.7 125 125 11 10.5 Al? PP 
11¢5 028 040 310 0000 ~—S 00 10 1 100 2 AOR Ott 
2 250 1.2. 1.3 
11¢Y7 805 238 411 0000 —00 " { i560 AG oe \ BOA TT 
11D3 X09 231 800 0000 40 13 2 250 0.6 1.1 B7 DT 
11D5 x09 231 800 0000 40 3 3 250 tan ee Br DDT 
111 218 740 030 0000 00 6 250 250 50 7.3 M08. oP 
41E2 020 740 310 0000 ~—S80 6 16.5 200 200 25 9 AOS P 


31 


VALVE pert ags TOP 
TYPE Serre CAP ADDENDA BASE] TYPE 
NUMBER 
1158 200 848 3100000 50 11 150 20 Aog8oTT 
11E13 415 228 783 0000 00 6.3 40 300 200 74 BOA BB 
11E14 020 740 310 0000 ~—s- 80 6.3 16 250 250 48 7 ABP 
1186 028 740 3100000 00 10 1 100 150 2.5 A038 
1157 028 700 3100000 40 +10 #4241 ~~ 250 100 1.2 AOS oP 
2 200 4.5 4.2 
E8 
Wd 148 231 578 0000 +4=200~St—«*100 { Scie ean ee \ BOA OTP 
11K7 028 700 3100000 40 #410 -1 + ~ 250 100 1.4 AO8 OP 
1.8 200 ye 
11KV8 148 231 578 0000 00 10.94 Nees done! dant cage fe \ B9A TP 
1116 028 740 3100000 00 «©6910 ~~ ~«1~=«*100 :+150 6 408 oP 
111.98 148 231 578 0000 00 10.9 1 125 15 10.4 \ 
1.6 125 125 16.5 21 Bs) 
11N7 028 458 3100000 +200=~Ct«—«‘<‘10s'i‘(|~ «100 3.1 aos 
1 125 15 10.4 
11018 14B251/578'0000) 900" 10,9) eh es 8 \ BOAT 
11%5 029 0X0 310 0000 «=00sti—é‘i2t 30 808 = oER 
12 384 200 000 0000 —-00 1.1 4.5 90 2.5 0.42 4 «OT 
12A 284 300 000 0000 ~—s00 S .4y5" "50 Sis UOT 
12A4 142 330 408 0000 ~—«00 6 9 250 23 «0.8 BOA OT 
12A5 287 413 200 0000 00 645 40-100 17 1.7 Uy OP 
12A6 028 740 310 0000 ««00~—St*—é«*d12«wWS-s«*12«wWSss—s«2HD-« 250s 30s—i—éi 408 
8 4 ; 30 
1247 287 191 300 0000 oO 12 5 ab ae Ceo ceeeaay \ Sa? 
1248 028 747 3100000 « 40—t—«‘«*12«WSSsi} 25H_«* 1000's” 408 
12AB5 704 2341780000 00 12 12.5 250 250 45 4.1 BOA OP 
12AB5 421 080 3700000 +«00stié‘1Q””SsCO225) 250 150 5T-S—«CS=D 08 
42AC5 280 074 1300000 00 12 #4243 200 125 2.3 2.3 BaA OP 
12AC6 412 387 100 0000 =—«00—t—t—éi22«G 12.6 0.5 0.7 BG =P 
12AD5 741 2380000000 00 12.6 2.5 100 10 6 2.2 BOA OP 
12406 412 387 100 0000 «00—St—té=«*d122«W 13, 12 3 2348 B7G =P 
12AD7 841 228 513 0000 00 6 > - 50 1.25 1.6 BOA TT 
12456 412 39X 800 0000 «00-—St”—é=«*d122*wW 12.6 0.7 1 B7G DDT 
12457 841 228 513 0000 00 6.3 12.6 0.9 6.5 BOA TT 
124F3 000 230 990 0000 «00~St—é«*122*”0C 120 BOA OR 
124F6 412 387 100 0000 «00—S—t—«*d122«W 12. 12 O17 141 BIG =P 
12AG6 412 387 100 0000 «00—St*—é‘2«wWsiBeCi‘d2s=é«‘d*~Cté‘“‘«‘«‘i B7G =H 
12AH6 412 385 1000000 00~—~Sté—«<212«wWGsas=Ss—i 200 '150ssd10s—é*Dd a? 
12487 418 158 2300000 00 12.5 3.6 100 3.7 1.55 408 TT 
051 220 483 0000 ~—«-00 100 14.7 3.5 \ a 
Lcegoes { 751 228 503 0000 00 \ 6.3{ 3. 250 100 2.6 94 TH 
12AI6 412 39X 00000 (00—=—«*d12«Ws«*OO 12 0.7 1:2 B7G DDT 
12457 741 238 484 0000 00 ~ 12 { alte sene Gee hae Sake \ BOA TH 
60 2.6 
1248 751 238 584 0000 «00 12.64 en esena \ BOA TH 
124K7 851 228 413 0000 —00 6° 2 250 1.2 1.6 BOA OTT 
12AL5 1X2 310 900 0000 00 12.5 5 B7G =seRR 
0.9 12 0.2 0.5 \ B |} 
12AL8 875 238 141 0000 00 12.64 9°38 12 12 25 8 9A 
124L11 215 118 741 7830 00 12.6 8 250 250 36 6.5 Al2. BP 
12AQ5 412 387 4000000 00.~—s 12.5 12.5 250 250 45 4.1 BG =P 
12A85 142 347 8000000 00~Cté—«‘*12~stiété‘éiwWSSC50 100s 85ts«CS* B7G =P 
12AT6 412 39% 8000000 «00té‘a2«wWSCisi 38288 1 1.2 B7G DDT 
12AT7 851 228 413 0000 00 6. 2 “30 10 «5.5 BOA OTT 
12AL4 001 090 2300000 «00St—éi2 120 408 OR 
12AU6 412 387 1000000 00 »=12.5 «1 + «250 150 10.8 5.2 B7G =P 
1247 851 228 413 0000 —00 6 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
150 8.5 4.9 5 
12AL8 148 231 578 0000 00 12.6{ 200 125 15 7 \ 9A =P 
12AV5 421 080 370 0000 ««00-~S”—é«~22«wWs«22wS-—s25HD-«*150— 55 sCSS AoB OP 
12AV6 412 39X 8000000 ««00~—S—té=«*22=«wWSisia2ts«8 1.2 1.6 B7G DDT 


SELECTOR 


VALVE SWITCH 


TRS NUMBER ADDENDA BASE TYPE 
12AN7 851 228 413 0000 —o0 6 4 150 188.5 BOA TT 
12AW6 412 387 1000000 00—Ss«s«d12.5 «2445 «250 150 7S B7G =P 
12AW7 412 387 1000000 00.—Ss«12.5'«1.8 «250 150 7S B7G =P 
1243 200 900 100 8030 00 12.6 aie) en 
12Ax4 001 090 2300000 00 ~—-:12.5 120 A038 OR 
12AX7 851 228 413 0000 ~— go 6 2 250 1.2 156 BOA OTT 
12A¥3 090 230 961 0000 ~=«00—S—«*a1206 180 BOD oR 
12AY7 841 228 513.0000 _—00 6 4 250 5 = AY BOA OTT 
12A27 851 228 413 0000 00 6 2 200 10 “5.5 BIA TT 
1283 090 230 909 0000 «4 10—St—t—«*a1226 BOA OR 
1284 142 330 408 0000 ~—00 6 17.5 150 34 64 BOA OT 
1286 028 090 3100000 = 40—Sfs«12,5' 2280 0.9 1.1 DT 
1287 287 104 130 0000 00—'—s«=12u5S's'i«3s'(atiéiS d100—s—=sé”t@«dwDsa BBB OP 

1.1 100 0.6 1.5 
1288 128 781 340 0000 : 

i Me dee a < aooestoo, ses Soa \ oe ee, 
12BA6 412 387 100 0000 =«00st—=‘*12«WS 250 100 11 #424 BIG =P 
12BA7 841 231 108 0000 =900-—ts—=‘=a12w5,'—s—SS—«SY0 18 «7 BOA oH 
128632 412 39X 8000000 «00—':—=“‘a12ss'si«<‘“t*té«< HD 1 1.6 B7G DDT 
128D6 412 387 100 0000 00-—'ti—‘éd122«w5S—=s_—‘( S| Dsiéisd?s—(itsési B7G =P 
12BE3 200 900 100 9030 00~S—«*C122.6 120 M12. 
12BE6 412 388 1000000 00 = 12.5 «6 ~—S—s«150 7.5 3.5 BG oH 
12BF6 412 3X9 8000000 00 «612.5 9 ~«-250 9.5 1.9 B7G DDT 
12BH7 851 228 413 0000 —g0 6 10.5 250 11.500 3.4 BOA TT 
1.2BKS 804 231 4700000 00 12 #245 + 250 250 35 8.5 BIA OP 
12BK6 412 39X 800 0000 00—'—=«‘w122«wS—si—it—t(itsé«é 1.2 1.6 B7G DDT 
1 2BL6 412 387 1000000 00 12.6 0.66 12 12 «1+41.4 «+123 B7G P 
1.2BN6 142 374 8000000 «00't—=«=ia12d«wS 6 60 0 1 B7G 
12BQ6 020 740 3100000 += 80)S—sd12)—=—«sa225 250 150 57.5.9 AOS OP 
12BR7 841 229 X13 0000 ~— 00 6 2 250 1045.5 BOA DDT 
12BS3 090 230 901 0000 00 ~—«'12.6 180 BOD R 
12BT6 412 39X 800 0000 «00—St—é«=ia122wSs—s3—t—«é SD 1 1.2 B7G DDT 
12BU6 412 39X 800 0000 ««00'tié=‘z2x«wSsi‘“sCi(<tstéS 9.5 1.9 B7G DDT 

178 231 401 0000 00 
12BU8 { IHacoaeetiOoes Fie \ 12.6 1 100 60 1 1.5 B7G PP 
12BV7 141 223 871 0000 —00 6 2.2 250 150 27 13 BOA P 
1 2BW4 900 230 XO1 0000 00 12 30 BOA RR 
12BX6 141 230 8710000 00 12.6 2 #421150 150 10 7.4 BOA oP 
12BY7 141 223 8710000 00 6 2.1 250 150 25 12 BIA OP 
12B26 412 387 100 0000 200t—é=«‘i12«Ws 100 125 14 8 B7G =P 
12B27 851 228 413 0000 _—o0 6 2 250 25 23.8 BOA TT 
12020 028 040 3100000 ««00té=‘i2«wWs«iB—“<«tsé«é SO 5 B36 A08 oT 
1205 142 347 8000000 00/2=S's«s12)—~S=«STWSSs«d180:«*100s«s4—t—=*=S B7G =P 
1208 028 X97 3100000 40—S's«s«d12,5 «3s 250: 125«d10'—i—é‘i2="DS AO8 DP 
12CA5 142 347 800 0000 «002—t—é‘12sti«dWSs«125«d125'i—i‘aH—“(<«té‘«‘CSi BIG =P 
12cn6 021 040 3700000 80—Sss«d12.6 «55.2150 150 75747 A08 =P 
12DM6 704 234 108 0000 00 = 12s 12.5. «250 250 45 24.1 BOA OP 
120N5 142 347 8000000 00 ~—«-12.6 12 12 4.5 3.8 BG  P 
120R5 174 231 7410000 80 12.6 22.5 250 150 65 6 BOA OP 
12CR6 192 387 4000000 00 «12 «92 + ~©=©=— 250 100 «6.92.2 B7G DP 
12085 714 234 108 0000 00 12.6 10 200 125 47 8 BOA P 
12086 112 387 4000000 «200'i—=‘a12s'téi‘ OU «00SO8siBsd=e' BIG =P 
12078 841 238 7510000 00 ~=12.64 Ist 150 Sige ae BOAT 
©) 4.5 200 1285 15 7 
12CU5 142 347 8000000 00 «412~«8~—s 150 100 40~—7.5 BIG =P 
12006 020 740 3100000 80 12 22 + ~@#«©250 150 57 5.8 AO8 OP 
12CX6 412 387 100 0000 00 ~—«-12.6 aay aa as B7G =P 
120%6 412 387 100 0000 =««00—t—té=é‘i122=WG da 48) 426 3.2 B7G =P 
12D4 001 090 230 0000 00 12 A08 D 
12026 412 387 100 0000 —«00—S—«*1246 1212) fag 38 BIG =P 
12DA6 041 230 8710000 oO 12. 1 100 100 12 4.4 BOA OP 
12DB5 814 234108 0000 00S «12.6 «9.6 «200 125 «46~—StsO BOA P 
12DE8 419 238 171 0000 00 12-6 0.8 12 12 «1.3 «1.5 BOA DP 


VALVE 
TYPE 


12DF5 
12DF7 
12DI8 
120K5 
12DK6 


12DK7 
12DL4 
| 2DL6 
12DL8 
12DN4 


12DM5 
12DN7 
12Dy4 
12046 
12DQ7 


12DS7 
12DT1 
12DT2 
12DT5 
12DT6 


12DT7 
12DT8 
12DUL7 
12DV7 
12DV8 


12DW5 
12DW7 


12DW8- 


12DY8 
12DZ6 


12D28 


12E1 
12E1C 


1254 
12E5 


12E8 


12E14 
12EA6 
12EC8 


12ED5 


12EF6 
12BG6 
12EH5 
12EK6 
12EL6 


12EM6 
12EN6 
12EQ7 
12ES5 
12EX6 


12E26 
12F 
12F5 
12F8 
12F31 


142 


028 
412 
142 
412 
482 


417 
028 
141 
142 
412 


412 
290 
020 
978 


SELECTOR 


SWITCH 


22X 
228 
238 
230 
387 


223 
234 
238 
238 


1 090 
2 347 


228 
090 
TAO 
223 


238 
39X 
39X 
234 
387 


228 
238 
238 
228 
238 


234 
238 


238 


238 
387 


238 


740 
741 


238 
040 


048 
750 
741 
387 
238 


347 


740 
387 
347 
387 
3X9 


238 
740 
237 
380 
387 


387 
300 
800 
23X 


NUMBER 


013 0000 
513 0000 
510 0000 
871 0000 
100 0000 


871 0000 
484 0000 
41X 0000 
71X 0000 
320 0000 


800 0000 
513 0000 


230 0000 
310 0000 
871 0000 


41% 0000 
800 0000 
8CO 0000 
108 0000 
100 0000 


513 0000 
510 0000 
90X 0000 
413 0000 
719 0000 


108 0000 
410 0000 


419 0000 


184 0000 
100 0000 


718 0000 


310 0000 
210 0000 


584 0000 
310 0000 


310 0000 
310 0000 
210 0000 
100 0000 
715 0000 


800 0000 


310 0000 
400 0000 
800 0000 
100 0000 
100 0000 


009 0000 
310 0000 
890 0000 
100 0000 
100 0000 


100 0000 
000 0000 
310 0000 
141 0000 


412 387 100 0000 


= 


an 
QwWl dry 


12.6 
12.6 
12 
6 18 
6.3 20 
1ar64 2.6 
12.5 13.5 
12 { 
6.3 20 
12.6 
12:64 
12.6 4.0 
12.6 18 
12.6 0.8 
12.6 3.2 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 9.5 
12.6 
12.6 1 
12.6 1.0 
12.6 0.7 
5 
12.5 2 
12.6 0 
12 1 


30 
250 1.2 
100 15 

12 12 2 
125 125 12 

1212 «6 
150 12.5 

12 12 3.8 

i212 40 

180 

150 100 49 
250 1.2 

120 

250 150 75 

100 125 26 

2 12 40 

250 1 
250 1.1 

250 250 38 
150 100 1.1 
250 1.2 

250 10 

12 12 «12 

12 0.4 

12.6 12.6 6.8 
200 150 55 
250 1.2 
250 10.5 

12.6 1.9 

12. 7.5 

12 1.2 

12 12 14 

12 12 4.5 
150 0.8 
150 125 45 
150 150 75 
300 150 90 
200 5.4 
200 100 3.7 
250 5 
100 353 
100 100 3 
300 150 90 

12 Ade 332 

12 2.4 

12 12 0.6 
100 100 32 
250 250 50 

12.6 12.6 0.4 
100 125 42 

12 12 4.4 

12 0.7 

12 sa12e 6 
200 100 50 
100 100 9 
200 10 

12 12 2.4 

12 12 «1.9 

60 
250 0.9 

12 12 «1 

100 100 10.8 


34 


= 


= 


On-- 
: 
NMUD CNAW 


Oou 
oe oe. . 


WAN ANN “UU 
. ° ° 
MUNN AU 


@ 


ADDENDA 


~— ~— —~— “~— ~———eer 


ee ae = | 


g7 g 


But ty Vv 
= 


waits 


tae] 
wean 
tae] 


12FK6 
12FMG 
12FY8 
12FR& 


12FTO 


12FX8 


12G-1 
12U7 
1208 
T2AG 


12GB3 
12GB6 


12GB7 
12GE5 
12GJ5 


12GK17 
12GN6 
12GN7 
12GT5 
12GV5 


12GK6 
12ui¢ 
12lt-t 
12HG 
12H10C 


121131 
12HET 


12.5 
1207 
1258 


12JB6 
12:1N6 


12TN8 


12.176 
12K5 


(2K7 
12K8 


12L6 
12L8 
12N7 


1271 
12NK7 
12P4 
12P2 
1207 


12R5 
1 2RK19 
12RLL3 
1287 
1258 


125A7 
123°7 
12SF5 
12SF7 
12567 


12SH7 
12837 


412 39X 
412 3x9 
858 238 


415 327 
412 39X 


758 324 


802 384 
028 X90 
815 228 
412 388 


020 740 
020 740 
020 740 
274 100 
741 234 


001 090 
412 387 
141 230 
741 324 
207 140 


020 740 
418 158 
823 384 
02X 190 
O8«1 581 


412 387 
290 180 


028 040 
028 710 
417 238 


741 234 
217 100 


481 238 


741 231 
142 377 


028 710 
020 048 
028 750 
028 740 
514 872 
028 710 


271 084 
028 710 
412 387 
412 387 
028 X90 


142 347 
000 230 
841 228 
289 174 
Y19 X18 


128 841 
085 481 
014 080 
041 798 
021 417 


021 417 
021 417 


800 0000 
800 0000 
481 0000 


898 0000 
800 0000 


181 0000 


100 0000 
310 0000 
143 0000 
100 0000 


310 0000 
080 0000 


310 0000 
800 1430 
700 0000 


230 0000 
900 0000 
871 0000 
708 0000 
704 1730 


310 0000 
230 0000 
100 0000 
310 0000 
230 0000 


400 0000 
014 0730 


310 0000 
310 0000 
19% 0000 


710 0000 
800 1430 


715 0000 


708 0000 
800 0000 


310 0000 
310 0000 
310 0000 
310 0000 
380 0000 
310 0000 


130 0000 
310 0000 
100 0000 
100 0000 
310 0000 


800 0000 
009 0000 
513 0000 
130 0000 
230 0000 


340 0000 
230 0000 
320 0000 
230 0000 
380 0000 


380 0000 
380 0000 


8838 8 8 8 888 


38888 


88 


les} 
fo} 


fe} 
fo} 


88888 888 88 8888 


40 


88858 


88 88888 


= 
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DBR AD AnD anaan 


nO 
WwW Orn 


12 


100 
125 


150 
100 


uw 
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cS Hae 
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oe fee 
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VALVE 
TYPE 


12SK7 
12SL7 
12SN7 


12SQ7 
12SR7 


12SS7 
12SW7 
12SX7 
12SY7 


12T10 


12TE8 


12TE9 


12U5 
12U7 
12V6 


12W6 
12WC5 
12%3 
12X4 
12¥4 


1223 
1274 
1225 
12ZDHBA 
12ZP1A 


13 
13BCIU 
13BF2U 
13CM5 
13D1 


13D2 
13D3 
13D5 
13D7 
13N8 


13DE7 


13DHA 
13DR7 


13EM7 
13F7 


13F9U 
13FD7 
13EG7T 
13FM7 


13FR7T 


13GF7 


13H1 
13H2 


13310 
13SPA 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


021 417 380 0000 
481 581 230 0000 
481 581 230 0000 
041 9X8 230 0000 
041 X98 230 0000 


021 417 380 0000 
041 X98 230 0000 
581 481 230 0000 
128 841 340 0000 


275 017 841 7830 


528 748 310 0000 


801 230 450 0000 
071 238 550 0000 
284 713 000 0000 
851 228 413 0000 
028 740 310 0000 


028 740 310 0000 
287 414 300 0000 
210 300 000 0000 
902 30X 100 0000 
9X2 310 000 0000 


291 300 000 0000 
291 300 000 0000 
291 31X 200 0000 
284 913 000 0000 
287 413 000 0000 


2X9 300 000 0000 
208 091 X30 0000 
208 791 x30 0000 
020 740 310 0000 
481 581 230 0000 


481 581 230 0000 
851 228 413 0000 
851 238 410 0000 
148 231 085 0000 
851 228 413 0000 


855 238 410 0000 


X09 231 800 0000 
855 238 410 COCO 


581 481 230 0000 
023 110 780 0000 


208 701 130 0000 
855 238 411 0000 
141 238 085 0000 
205 080 151 4830 


855 238 411 0000 


151 238 084 0000 


023 110 780 0000 
023 110 780 0000 


271 817 418 0530 
081 231 700 0000 


12 { 
12 { 
12.6 22 
6.3 
12.5 12.5 
12 9.5 
12 1.5 
12.5 
12.5 
12 
12.6 
12.5 
6 
12 2 
12 9 
5 
2.5 1.8 
12.5 2.1 
12.8 
25 8 
6 8 
6 4.6 
12.6 8.5 
6.3 
6.3 8.5 
13911 
17.5 
13 1.5 
3 
v {43.5 
13 20 
3 
13 2 
12.5 2.6 
3 
woe 
3 2 
3 
1a 3 
25 
3 
13 {20 
3 
13 { = 
3 2 
13 3 
13.24 
8 
13 3 
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100 


100 


250 
100 


100 


100 
250 


250 


150 
100 


200 


200 
100 


250 


100 


100 
100 
100 


250 
100 
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Neoanway nan 


. 
Na 


=n =nrX= 
Qi @w NO 


ADDENDA 


Ra=1M2 


" Snr On oer SS 


BASE 


8 #828SR B° EES NY pee Dewy Ua 


cos ih = ac = 


co aera 


SELECTOR 


VALVE 


SWITCH 
TYPE EEE ADDENDA 
13V1 013 19X 780 0000 40 13 8.5 200 200 45 4.4 gsc DDP 
13VPA 081 231 700 0000 40 13 3 200 100 7 1.8 B7 P 
14 287 130 000 0000 40 14 3 250 90 4 1 UXS =P 
1444 280 004 130 0000 00 12.5 8 250 9 2.6 B8B OT 
14A5 287 004 130 0000 00 12.5 12.5 250 250 30 3 B8B OP 
1447 287 104 130 0000 00 12.5 3 250 100 9.2 2 BBB OP 
14AF4 218 458 130 0000 00 12. 10 250 9 2.1 B8B. OTT 
14AF7 218 458 130 0000 00 12.5 9 250 9 2.1 BBB OTT 
14B6 284 09X 130 0000 00 12.5 2 250 0.9 161 B8B.sODDT 
14B8 287 474 130 0000 00 12.5 2 250 100 1.1 B8B. OW 
14¢5 287 004 130 0000 00 12.5 12.5 250 250 47 4.1 B8B. OP 
14C7 287 114 130 0000 00 12.5 3 250 100 2.2 1.5 B8B. OP 
1456 284 0X9 130 0000 00 12.5 8 250 9.3. 1.9 B8B DDT 
14E7 28X 974 130 0000 00 12.5 3 250 100 7.5 1.3 B8B  DDP 
14F6 028 740 310 0000 00 14 16.5 250 250 35 2.5 AO8 oP 
14F7 218 548 130 0000 00 12.5 2 250 2.3 1.6 B8sB. OTT 
1458 528 118 340 0000 00 12.5 3 250 6 3.3 B8B. OTT 
14GT8 191 23X 148 0000 00 14 3 250 0.7 1.0 BOA DDT 
14G\8 417 238 158 0000 —00 14.7f 1-7 250 1.2 1.6 
; 7° 250 250 36 10 Hehe Te 
14H7 287 114 130 0000 00 12c5%82 250 150 10 4.2 B8B. OP 
1437 208 405 130 0000 00 12.55 3 150 6.6 1.4 BSB. TH 
280 575 130 0000 00 3 250 100 1.4 
143G8 191 23X 148 0000 00 14 2 250 2 2.2 BOA DDT 
14K7 { 208 405 130 0000 00 \ 14 { 2 100 6.4 2.2 BBA 
280 575 130 0000 00 2 200 90 2.7 1.5 
14L7 284 0X9 130 0000 00 14 1.6 200 15 1.65 B8A DDT 
14N7 218 548 130 0000 00 12.5 8 250 9 2.6 B8B. TT 
1407 288 414 130 0000 00 12.5 2 100 15 6 B8B. OH 
1487 28X 974 130 0000 00 12.5 1 250 100 6.2 3.4 B8B  DDP 
1487 { 208 405 130 0000 00 \ { 1 100 4.8 1.4 \ 
280 575 130 0000 00 lass the 250 100 4 2 eee 
147 287 104 130 0000 00 12.5 2 300 150 9.6 5.8 B8B. OP 
1407 287 114 130 0000 00 12.5 2.2 300 150 10 5.8 B8B. OP 
14X7 284 19X 130 0000 00 12.5 1 250 1.9 1.5 B8B DDT 
14Y4 209 00X 130 0000 00 12.5 30 B8B RR 
1423 291 300 000 0000 00 12.5 60 UX4 oR 
15 284 300 000 0000 00 2.5 33 250 22 2.35 x4 oT 
15 287 130 000 0000 40 2 1.5 150 75 1.85 0.75 UXS =P 
15A6 471 231 800 0000 00 15 2.9 200 175 36 10 BOA OP 
1548 124 571 380 0000 80 15 8 250 9 2.6 
{ 7.5 100 100 45 7.3 ROC AE 
2 200 7 5.5 
15AF11 285 814 181 7630 00 6.32 2 200 9.2 4.4 Al2 “TTP 
200 150 24 11 
15BD7A 841 239 OXO 0000 00 15 1.5 200 1.5 1.6 BOA DDT 
2 200 7.0 5.5 ieee 
D 814 181 7630 00 6.32 2 200 9.2 4.4 2 
di 265 i 2.1 150 150 17 10.4 
15CW5 071 230 807 0000 00 15 12.5 200 175 70 | 10 BIA OP 
4 (ole) 15 1.7 200 : : BOA TP 
1598 81 238 157 0000 { Sea yaentdae a 9 
15E 280 701 300 0000 40 2 150 75 1.8 0.7 BIG =P 
15EAT7 481 581 230 0000 00 14.8 25 200 48 6.5 AOS TT 
15EW6 412 387 100 0000 00 15 150 120 11 14 BIG =P 
15F80 741 231 800 0000 00 15 200 200 36 10 ’ BOA OP 
15EN7 205 080 151 4830 00 14.8, 3 250 2 : \ 
25 175 40 6 BEER 
15FY7 205 080 101 4830 00 14.7f a as ee ee \ Al2. TT 
1511B6 141 237 871 0000 00 14.7. 4.6 250 250 40 20° BOA OP 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


ADDENDA 


15K¥8 151 238 7840000 =00—t—«*S { 3 250 1.4 1.6 
10 150 100 39 8.4 a 
811 230 174 0000 00 \ 
15LE8 { Rieter st pee 15 2.5 100 100 8 5.8 BOA PP 
1STP7 481 238 157 0000 00 15 1.7 200 3 4 
{ 2.9 200 200 18 10.4 = 
15X6 02X 190 310 0000 00 25 30 AO8 RR 
16 290 300 000 0000 00 7.5 60 uK4 oR 
16A5 041 230 807 0000 ~—S_ 00 16 14.2 200 200 45 7.5 BOA P 
1648 415 238 718 0000 00 16 { 1.5 200 1.7 2.4 a 
11.5 200 200 41 7.5 
16AQ3 000 230 009 0000 10 16.4 180 BOA OR 
16B 290 300 000 0000 ~=s-: 00 7.5 60 UxX4 oR 
16D84 080 400 010 2030 00 6.3 100 6.5 9 NY T 
16GK6 141 230 871 0000 ~—00 16 7.4 250 250 48 11.3 BOA OR 
16GK8 415 238 718 0000 00 16 200 10 3.4 
{ 250 250 30 7.5 \ Beye 
16GY5 207 140 704 1730 80 15.8 20 125 125 50 9.1 AlI2.P 
16KA6 207 140 000 1030 80 15.8 20 125 125 50 9.1 AlI2.P 
16N8 415 238 718 0000 00 15 { 100 3.3 3.6 oil dap 
16 200 200 35 6.4 
16TP6 151 234 887 0000 oc 16 100 3.5 2.5 
ere 200 175 41 7.5 Bees ae 
16TP8 151 234 8870000 00 16 { 100 3.5 2.5 \ 
11.5. 200 175° 41 7.5 pa ae 
17 284 130 000 0000 ~—S 00 14 6 90 2.7 0.8 US T 
17AV5 421 080 370 0000 = 00 16 22.5 250 150 57 5.9 AOS OP 
17AX3 200 900 100 8030 00 16.8 Al2 oD 
IT AXA 001 090 230 0000 += 00 16.8 120 AOS OR 
17AY3 090 230 910 0000 00 16.8 120 BOD oR 
17BE3 200 900 100 9030 00 16.8 120 Al2) R 
\7BF11 215 017 841 7830 00 16.8 6 150 100 38 8.6 ices 
1.8 150 100 1.3 
17813 090 230 901 0000 ~—=-_ 00 17 180 BOD OR 
17896 020 740 310 0000 80 1722.5. «250 150 75 6.6 AO’ OP 
17B83 090 230 901 0000 00 16.8 120 BID oR 
175 142 347 8000000 ~—00 16 7.5 150 100 49 7.5 B7G =P 
17¢8 741 238 9X1 0000 00 17 2 200 125 «5 2.2 BOA  DDP 
17¢9 478 231 578 1000 00 16.8 1 125 75 10 8 A10. BP 
17CA5 142 347 800 0000 00 16.8 4.0 100 100 32 8 BIG =P 
17CU5 142 347 800 0000 00 16.8 7.5 100 100 49 7.3 B7G =P 
17D1 98X 231 700 0000 40 13 3 250 125 9 14 B7. —*DDP 
1704 001 090 230 0000 ~—S 00 16.8 aos oD 
17DA4 01 090 230 0000 00 16.8 120 AOS OR 
17E4 001 090 230 0000 00 17 120 AOS OR 
17DM4 001 090 2300000 ~—= 00 16.8 180 AOS OR 
17004 001 090 230 0000 ~— 00 16.8 120 AOS OR 
17006 020 740 310 0000 80 16 22.5 250 150 75 6 aos 
17EW8 851 238 410 0000 ~—o0 17 1.1 100 4.5 4.6 BOA TT 
17F6 041 230 887 0000 00 17 23 250 200 53 5.0 BOA OP 
17FL8 741 238 9X1 0000 00 17 1.5 200 100 11 4.5 BOA DDP 
17GE5 274 100 800 1430 00 16.8 22.5 250 150 65 7.3 AlI2.P 
17635 741 234 7000000 ~—s 80 16.8 22.5 250 150 70 7.1 BOD OP 
17GT5 741 234708 0000 ~—00 16.8 42 250 150 70 7.1 BOA P 
17GV5 207 140 704 1730 80 16.8 22.5 250 150 65 7.3 Al2.P 
17GW6 020 740 310 0000 80 16.8 22.5 250 150 70 7.1 AOB OP 
17GW8 417 238 158 0000 00 16. 1.7 250 1.2 1.6 \ BOA ae 
7.0 250 250 36 10 
1743 109 230 090 0000 ~=s-« © 17.5 60 re; BOA OD 
415 238 718 0000 00 16.8f 3 250 1. BOA ‘TP 
CHES i { 18 250 250 38 5.1 
17386 741 234 710 0000 80 16.8 22.5 250 150 70 7.1 BOD oP 
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17-JG6 
17IK8 
170M6 
17JNO 
17.JT6 


17JBG 


17.MG 
(7ING 


17-328 


17328 


171.6 
17LD8 
17N8 
17R5 
17RT 
17W6 
17X10 
1723 


18 
18A5 


18AK5 
18455 
18C51 


18D2 


18b3 


18DG6 
ISD28 


18F24 
18FW6 
18FN6 
(8FY6 
18GD6 
18GE6 


18GV8 


ISB 


LOADS 
19405 
19AU-1 
19Bn 

19RBG6 


19BY7 
19C8. 


19CL.8 


19nNcé 
1908 


190E7 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


741 231 708 0000 
851 238 410 0000 


217 140 000 1030 
217 100 800 1430 
741 231 708 0000 


741 234 710 0000 


217 140 000 1030 
217 100 800 1430 


280 805 571 4130 


280 805 571 4130 


028 710 310 0000 
151 238 784 0000 


741 238 9X1 0000 
142 347 800 0000 
000 230 009 0000 


028 740 310 0000 
271 817 418 0530 


000 230 009 O00N 
247 413 000 0000 
421 080 370 0000 


412 387 100 0000 
412 387 100 0000 
214 808 513 0000 
841 238 715 0000 
811 238 715 0000 
857 238 114 0000 


412 347 100 0000 
115 238 718 0000 
281 174 130 0000 


412 387 100 0000 
412 387 100 0000 


412 39X 800 0000 
141 230 &71 0000 
142 380 100 0000 


841 238 715 0000 


418 237 815 0000 


882 345 100 0000 
38+ 522 000 0000 
002 293 100 0000 
751 23x 584 9000 
12 387 400 0000 
001 090 30 = OO00 
a0! 230 009 CANO 
021 040 370 0000 


141 213 871 0000 
9¥1 23K 1.18 0000 


AST 238 715 0000 


7-11 238 9x1 0000 
T31 238 184 0000 


855 238 411 0000 


16.8 
16.8 1.0 
1.3 
16.8 22.5 
16.8 22.5 
16.8 22.5 
16.8 22.5 
16.8 22.5 
16.8 22.5 
16.8 5 
8 
16.8f 5 
8 
16.8 7.0 
16.8, >? 
8 
17 2 
16.8 8.5 
17 
16.8 9 
tees 
6 
17 
1 16.5 
18 «17 
18 2.5 
18 7.2 
18 2 
1.8 
0.4 1.6 
6) 1 
2 
18 1 
18 { 
18 2.1 
18 i 
18 
18 1 
18 
18 1 
18 { 
18 { 
18 1 
2 3 
9.5 
19 { 3 
2 
19 12.5 
19 
19 
1915 
19 2 
191 
18.9f 0.85 
1 
19 2 


eens: 


|=Wano Wwo 


Noe NAN NAANYMAO 


NrponN-o Nn 
z ° . 
pO ie} 


a 
NaOoN> 2 


BASE 


TYPE 


TP 


q gogvy DUO y we ay Wo 


ows gv 


DDT 


SELECTOR 
SWITCH 


ADDEND. 
NUMBER . ee 


19EA8 857 238 114.0000 00 18.94 1 150 18 8.5 \ BOA OTP 
1 125 125 12 6.4 
19EH7 141 230 8710000 00 19 2 200 10 13 13 BOA OP 
19EI7 141 230 8710000 00 18.9 2.5 200 200 10 15 BOA OP 
19FL8 741 238 9X10000 00 19 1.5 200 10 11 4.5 B9A DP 
1963 020 000 300 0000 ~—s«-:90 4 30 A0B OR 
1966 112 311 100 0000 =. 90 4 30 B7G. sR 
196Q7 1¥0 23X 191 0000 00 = 18.9 5 BOA DDD 
196V8 841 238 715 0000 —00 18.94 0.6 100 6.5 
200 200 41 7.5 Pees are 
10H 302 300 000 0000 ~=—s-:90 4 60 BA OR 
1984 020 000 300 0000 ~—s-90 2.5 30 AOS OR 
19HR6 412 387 1000000 00.—S 18.91.2200 100 13.2 8.5 BIG. 
19HS6 412 387 100 0000 «00'—é=‘i82«WsiHsS15Hs—s 75 BBS B7G =P 
HV: sa hocteoy #00 O18 133 BOA TP 
19HV8 481 238 7150000 00 18 of Oy 00s one. 
1956 882 345 1000000 2««00s'i‘i‘ £Q°Ct(«dSCSSC(*C1000 8.5 5.3 BIG =oTT 
19JN8 { 481 238 715.0000 00 \i8.9{ 1 4438 fe. 5 BOA TP. 
A 6 425) 85° 1305: 8.5 
19MR9 412 387 4000000 «00'i—=‘a19”'—i Ss «100:«*Y100sdsT8S BIG =P 
19MV5 412 387 4000000 +2002—=—ia19''iaiatsti5 125 10—s8*S Bre 
1 578 231 148 0000 00 \18.9f 1 125 14 8 
ae { e \ { 1 125 125 12 6.5 ER 
19R3 001 230 0090000 «=«00ts—=s19 180 BOA OR 
19RLLA 214 808 513.0000 2«00'—i=‘19””Sts«*d:«WTSs«*150 9 5.5 BOA OTT 
19RLL2 841 238 5100000 00 19 8.5 250 10.5 2.2 BIA OTT 
19RPI1 401 2387140000 00 19 7 100 100 35 5.5 BIA OP 
19SU 001 230 009 0000 +4=«00téi12d2*z 120 BIA OR 
1978 ¥X1 239 1480000 00 19 3. 250 MO: Hae BOA DDDT 
19U3 001 230 0090000 +««00-—St—«d19 120 BIA OR 
19V8 891 234 Y1X0000 00 «8919S 3250 420) “402 BOA DDT 
19W3 001 230 0090000 +4+00~—S—s«d19 120 BIA OR 
19X3 001 230 009 0000 «=s«00st—é‘82? 120 BIA OR 
19XB 148 231 578.0000 «00s ts. 100 8.5 5.8 \ 

‘ { 18 250-150) 7.7 75s6 eee 
19¥3 001 230 0090000 42«00—St—=«*19 120 BOA OR 
19¥40 001 230 0090000 +=««00—t—=«*i10 180 BOA OR 
20 384 200 000 0000 ~—s00 3 16.5 9% Fa Oe U4 oT 
seid { 847 231 800 0000 50 \ : { 12.5 100 243 \ 7TH 

057 231 800 0000 —-50 1.5 250 75 2.2 
20A3 412 318 100 0000 ~—00 6 400 50. 6 BOA OP 
200 4.1 
20CH4U 218 745 830 50 20 { ee ee See \ B8A TP 
2001 192 310 X00 0000 +=: 00 9.5 5 B7G RR 
20D2 { 840 231 000 0000 50 \ 3 { 7.5 100 3.8 \ B7 TH 
a a ee 
eee { 751 338 502 0000 00 \ 6.3{ 3° 250° 1003.6 \ Heke 
100 1s 3,5 
20D4 751 238 184.0000 00 6.3{ er a en \ BOA 
20EQ7 141 237 8900000 00 ~=—.20 100 100 9 10.9 BOA DP. 
20EZT 223 148 8510000 00 10 1.0 150 1.6 BOA OTT 
20F2 280 174 1300000 00—=t*—i«‘a142”i‘iéiéitis2:«C150 «15027106 BBA OP 
2011 285 1841300000 00 12 «+12 ~« 250 10 2.8 B8A TT 
20P1 020 740 3100000 += 80—'i(‘ié‘ 8) 30~=— 200: 200: 80—t—s«*G A08 oP 
20P2 020 740 3100000 «80S 38-~—S—S75— 250-250 13.5 s08 =P 
20P3 028 740 3100000 =«00's—i«i20'i‘i“ S200 S175Ss—i4s«*T7wD A08 =P 
20P4 020 740 310 0000 «= 80-—i‘ ;~C*«S:S:CtiC« OH 200: 1000s's=«i AOB OP 
20P5 280 074 130 0000 00 206.3 200 150 29 | 7.5 A0B OP 
0 a 
20RDHVI «157 238 984.0000 «00S 20 { cinder arr ame a \ BOA DTP 
20¥1 023 100 090 0000 =«00'ti—ét 60 FB OR 


40 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA 
NUMBER 


2040 000 230 0090000 «10~—=té—« 120 BOA OR 
21 287 413 000 0000 —00 6.3 45 400 300 65 UxX6 P 
2186 O41 230.071 0000 8 21.5, 28 200 200 496.0 BOA P 
208 405 130 : 
ied { 280 575 130 0000 00 \ tt 0.s10e. 1.3 \ BBB TH 
21B6 041 2300710000 80S 21. 23. 200 200 45—s«S BOA P 
210W7 148 2351180000 00 «21S 1.5 12 80 BOA OTT 
21DJ8 841 2385100000 00 «21.1.3. 1512.5 BOA TT 
21ES8 841 238 5100000 +««00~—S—t—«sss«éa2z3‘100 ie) M225 BOA TT 
21EX6 021 040 370 0000 «= 80._—Ss21..5 200 150 67 7.7 A0s OP 
21GY5 207 140 7041730 «8021 20—s125:«*125=Ci‘<‘C OT Al2P 
21HBS 274 100 800 1430 «00st 20—S—«i125:«d125—s's«HC“(té«‘“iC AZ P 
21HD5 207 140 804 1730 00 21.5 22 150 150 65 10 Al2P 
21KA6 207 140 0001030 «80-21 20—«d125«125=Cié=‘CT Al2P 
21140 041 231 071 0000: BG_—“(té«iLS 2B 200 200 40s BOA OP 
21LR8 151 238 7840000 0021 4 4% 290 ga tee? \ BOA TP 
10-150 125 56943 
4-250 2.3 3.6 
21LU8 280 805 571 4130 00.21 { er aca: ease a \ Al2)sP 
020 748 310 C000 ~=—s 50 100 4 2 
tae { 028 750 310 0000 «50 \ ee is ee ee me Pe \ eee 
22 387 200 000 0000 40 Bat se 150. Sa. Ast 053 x4 P 
22AC 287 300 000 0000 40 2.5 3 90 90 4 1.05 U4 oP 
22493 000 230 009 0000 «10.—t—«=22 180 BOAR 
22BH3 090 230 901 0000 «00—S—s 22.4 180 BOD oR 
22BW3 200 900 100 9030 «00s. 120 Al2 oR 
29084 601 690 230 0000 = 00—«254 120 A038. R 
22FC7 148 235 1180000 «00—St—«i2.6 «1.2 15. | 4263 BOA TT 
22566 741 231.708 0000 00 ~—-22 150 150 80 10 BOD P 
22U6 74 2347100000 80 2 2 15010 45 7 BOD P 
228/101G 192 310 X00 0000 ~— 00 6.3 5 BIG oR 
23 207 411 300 0000 ~—-80 2.5 90 400 150 43 UXT P 
24 284 300 000 0000 —00 2. (5e8¢ 8200 8 1.6 x4 oT 
244 287 130 000 0000 40 a 3 200 90, “4 4 xSP 
24E 287 130 000 0000 40 Ce a. ee see a | XS OP 
120 
24GA7 277 410 8100930 00 24 { ee ig \aiz RP 
24NG 291 113 000 0000 «=«(00s—«40 30 Ux6 RR 
248 287 130 000 0000 40 25 3 20 9 4 «1 UxXS =P 
25 289 X43 000 0000 —00 2 3 150 1.0 0.5 (x6 = DDT 
25 205 411 300 0000 ~— 80 6.3 90 400 150 43 UXT PP 
2546 028 740 3100000 «00's 18s 1253323 A0s PP 
25A 128 749 310 0000 
at aa a one {45 100 100 20.5 1.8 \ ie 
25ACID 208 009 030 0000 40 1.4.0 150 0.76 0.4 AOS ODT 
25AC5 028 040 310 0000 «00s 200 Ai 38 A0s OT 
25AV5 421 080 370 0000 =««00's—=i‘i Ss. 250: 150 STD A08 OP 
25AX4 001 090 2300000 005 120 AOS oR 
2586 028 740 3100000 00s si 2si=‘iS 15s tS AOs =P 
25B8 128 781 340 0000 50 25 1 100 0.6 1.5 
{ 3 100 100 7.6 2 ei 
25866 021 040 3700000 «8st 150 150 70 5 AOS OP 
25BK5 804 231 4700000 00 «25 «85 = 250 250 35 BS BOA OP 
25B06 020 740 310 0000 RD) 25. 22.5 250 150 55 5.5 A0s oP 
25C5 142 347 8000000 «00's—ia5—'—(isis7WS 150 100 49745 BGP 
25C6 0287403100000 =««00'i—i SiH 150s 7 AOS P 
25CA5 142 347 8000000 «= 00si 5 iS 1501258 BGP 
25CD6 021 040 3700000 «80-530 (200 200s 75s“ aos P 
25CR5 174 231 7410000 = 00-s'—=‘“ S22 250150 65s BOA P 
25cv'6 020 740 3100000 «80s 5 300 150 80 AOS P 
25D4 001 090 2300000 «00s 120 AOk OR 
25D8 128 748 3900000 = 550s 5 { 1 100 0.5 1.1 \ 
3 100 100 8.5149 Sears 


D 41 


SELECTOR 

VALVE 

TYPE SWITCH 
NUMBER 


ADDENDA BASE TYPE 


25DK4 002 390 100 0000 ~=-_ 00 25 60 BIG R 
25DN6 021 040 370 0000 80 25 150 150 70 9 AOS OP 
25D06 020 740 310 0000 80 25 22.5 250 150 75 6 AOS 
25DTS 704 234 108 0000 00 25 16.5 250 250 38 6.5 BOA OP 
751 228 384 0000 00 2 200 6.5 
Se { 751 228 305 0000 00 \ Mere 200 100 4 \ cs 
25E5 020 740 310 0000 80 25 21 200 200 100 11 A0oB OP 
25EC6 021 040 370 0000 80-25 150 100 70 7.5 AO8P 
25EH5 142 347 800 0000 00 25 3.2 100 125 42 14.6 B7G P 
25F5 142 347 800 0000 00 25 7.5 100 100 37 5.8 B7G =P 
25F7 020 740 310 0000 80 2 2 150 150 100 11 AO8 OP 
25FG6 020 740 310 0000 80 2 21 200 175 100 11 AOS OP 
25FD 208 701 040 0000 40 1.4 2.5 150 125 1.2 0.7 AOS OP 
25F¥8 415 238 871 8000 00 2.5f 1.5 125 2.5 2 
{ \ 13.5 125 125 50 7 Bets te 
25GB6 020 740 310 0000 80 25 22.5 «250 150 6.5 6 aos 
25L6 028 740 310 0000 00 25 8.2 200 125 47 8 AOS OP 
25MK15 002 390 100 0000 = 00 25 25 B7G oR 
25RE 291 1X3 000 0000 00 25 30 UX6 RR 
258 289 X43 000 0000 00 2 3 150 0.8 0.6 6 DDT 
25SNT 481 581 230 0000 00 25 8 250 9 2.6 A08 TT 
2573G 020 000 310 0000 9X 25 60 AOS —soRR 
2504 001 090 230 0000 00 25 120 AOS OR 
25V5 029 1XD 310 0000 00 25 60 AOS OR 
2504 001 090 230 0000 00 25 120 AOB OR 
256 028 740 310 0000 00 25 8.5 250 125 46 8 AOB OP 
25W9 001 090 230 0000 00 25 120 AOB OR 
25X4 020 090 310 0000 00 25 120 AOS. OR 
25X5 020 090 310 0000 00 25 120 AOS oR 
25X6 029 1X0 310 0000 00 25 30 AOS RR 
25Y4 020 090 310 0000 00 25 60 AOS 
25¥5 291 1X3 000 0000 ~=—00 25 60 UX6 RR 
25Y5G 029 1X0 310 0000 00 25 60 AOS RR 
25¥6 029 1X0 310 0000 00 25 30 AOS —soRR 
2523 291 300 000 0000 00 25 60 U4 oR 
2524 029 09C 310 0000 00 25 120 AOS oR 
2525 2X1 193 000 0000 00 25 60 Ux6 RR 
2526 02X 190 310 0000 00 25 60 A08 oR 
26 284 300 000 0000 00 1.5 10 150 5.5 1.1 ux4 oT 
2646 412 387 100 0000 00 26 1.8 250 250 10.5 4 BG =P 
26A7 415 872 380 0000 00 26 4:5". 30: °30) <20 5.5 AOS. «PP 
26AB6 000 230 009 0000 10 26 BOA OR 
BOA OTT 
26408 851 238 410 C000 ~=— 00 26 1.5 200 8.7 6 
26B6 028 740 310 0000 00 3518 250 125 33 2.3 A08 ae 
26BK6 412 39X 800 0000 00 26 2 250 4.2 1.6 B7G : 
26BQ6 020 740 310 0000 80 25 22.5 250 150 55 5.8 A08 ue 
26C6 412 3X9 800 0000 00 26 9 250 9.5 1.9 
260G6 412 387 100 0000 00 26 250 150 9 2 a 
26D6 412 387 100 0000 00 26 ry 100 100 2.7 7.2 Bee 
2626 028 740 310 0000 00 2 «14 200 125 60 71 s08 PS 
26NG 291 1X3 000 0000 00 40 30 a 
2625 901 22X 013 0000 00 13 30 BOA 
2626 901 23X 010 0000 00 26 60 ie es 
27 284 130 000 0000 00 2.5 21 250 5.2 0.9 
2 100 4.°«5 \ BOA TR 
27BL8 857 238 114 0000 00 27 { 4 Ne ees ia ane eee 
27S 284 130 000 0000 00 2.5 21 250 5.2 0.9 Bao 
27SU 320 090 210 0000 00 13 120 A 
278V 230 090 310 0000 ~—- 00 13 180 ant an 
28AK8 9¥1 23X 148 0000 00 28 2 200 179= 165 


42 


TYPE 


28AX8 
28D7 
28HD5 
2825 
29 


2901 
29GK6 
30 
30A5 
30AE3 


30AG11 
3001 


30013 
30015 


30017 


30018 


30F5 
30F27 
30FL1 


30FL12 


30FPL13 


30FL14 


30GP9 
30L1 

30L15 
30L17 
30P4 

30P12 
30P14 
30P 16 


30P18 
30P19 


30PL1 
30PL12 


30PL13 


30PL13 


30PL14 


SELECTOR 


SWITCH 


9¥1 23X 
247 881 
207 140 
209 00X 
284 413 


220 293 
141 230 
384 200 
142 347 
000 230 


219 158 
857 238 


178 238 
178 238 


178 238 


878 231 
141 230 
141 230 
841 238 


841 238 


841 238 


878 231 


028 743 
158 234 
158 324 


148 235 
020 740 
041 230 
028 740 
041 230 


041 230 
020 740 


841 238 
415 238 


415 238 


415 238 


415 238 


284 300 
384 200 
290 000 


001 230 
481 581 
217 140 
245 300 


245 300 
387 200 


415 238 
387 200 


NUMBER 


148 0000 
530 0000 
804 1730 
130 0000 
000 0000 


330 0000 
871 0000 
000 0000 
800 0000 
009 0000 


841 X130 
114 0000 


415 0000 
415 0000 


415 0000 


514 0000 


871 0000 
871 0000 


751 0000 


751 0000 


751 0000 


514 0000 


100 0000 
118 0000 
118 0000 
118 0000 
310 0000 
807 0000 
310 0000 
807 0000 


807 0000 
310 0000 


175 0000 
718 0000 


718 0000 


718 0000 


718 0000 
000 0000 


88888 


38888 


8 8 8 88 


8 888 8 


S88 88888 888 8 8 


8 


8 


8 


dBssss 888s 


8 


28 1 
28 355 
28 22 
28 
2.5 3 
4 
28.6 7.4 
2 9 
30 6.7 
30 
30 1 
9 { 2 
2 
9 2 
2 
9 
Taf Bee 
7:4). 3 
5 
T3928 
357. 1.2 
Py 7.9 
2.1 
10 { 4.9 
2.9 
10 { 
7.4f 3 
1.7 
30 19 
7.5 3.4 
7 1.2 
7.2 6 
25 21 
12 10.3 
13 9.4 
16 14.2 
16 6 
25 15 
3 { 7.9 
9.6 
16 
16 
16 7.9 
20 
T.9 
16 { of 
16 Te 
15 
2 12.5 
2 22.5 
31 
31 
B15. 17 
31.5 28 
100 
6 15 
2 
32 1 
16 
2 3 


30 
150 


150 


200 
200 


175 


250 


250 


150 


125 


75 


200 
75 


b 


° 
hau 


= = 

DONw Ow OWANAWVO 
eee ° . 

owns A 


ADDENDA 


Seer ar” ~S_ soe 


—_—_o” =s——_—ewrnr an” 


3 


TYPE ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


32ET5 142 347 8000000 =00'i‘“éi‘i zlitsi‘iéti7WS«s1000:«*W1000s3800s 5“ 5 B7G =P 
32GA7 277 410 8100930 00 32 120 A12 RP 
22.5 250 150 75 6.6 

32L7 128 749 3100000 = 00-—Ss 325 

{ 5 90 9 38 6 \ ae 
33 384 720 000 0000 00 2 14 150 150 14.5 1.4 UG P 
33/100A 020 540 310 0000~—Ss 88 6 14 300 10 3 aogOTT 
33A/101K 841 228 513 0000 ~—S 00 6.3 2 250 1.2 1.6 BOA TT 
33A/138A 204 150 300 0000 -~—s 88 7 7 ~~ 250 15;) 233 tx? «TE 
33A/158M 218 158 130 0000 —00 6 5 200 2022.8 BSB OTT 
33B/152M 521 342 135 0000 ~— 88 6 1 300 4018.5 BOG «TT 
33GT7 290 180 0147430 00 33.6 22.5 125 125 48 6.5 Ai2oOP 
335V6 215 100 8001430 00 = 33s 20s 125:«125«=SD8 Al2. P 
33GY7 290 120 014 4730 00—S 33.6 22.5 125 125 48 6.5 AI2 DP 
34 204 150 300 0000 ~—s 88 6.3 36 300 80 4.4 uy oT 
34 387 200 000 0000 = 40 88.) ASO 75 . 258-066 ud oP 
34CE3 200 900 100 9030 00s 45 180 Al2. sR 
34GD5 142 317 800 0000 ««00'i‘i‘ whtCS72wWSH:s«*d10:«d100's385sT B7G =P 
35 287 130 000 0000 = 40 25 3 230 90 65 1 US P 
35A3 002 390 100 0000 ««00—tt—s335 60 B7G oR 
35A5 287 004 1300000 00 35 8 200 100 41 5.9 B8B. OP 
35B5 412 387 400 0000 «00st iS 150100 405“ B7G =P 
35C3 92 390 100 0000 = (00S 235 60 BIG oR 
35C5 142 347 800 0000 «=«00s'i‘ “CTS 150 100 40—t—«CS*='B B7G =P 
35CD6 021 040 3700000 «= 80'—si=350 30s 200: 175~—iCiSsiSTCWT A08 =P 
35D5 401 2380700000 ««00'i—i‘“5—*1005 200: 175—s—i]O8*'S BOA OP 
35D28 415 238718 0000 00 35 150 0.8 1.4 \ BOA 

{ 150 125 45 7.5 inns 
35EH5 142 347 8000000 002~—':ié=‘“ Htié«“i!si‘i1 Ss 100's3= Ds 12 B7G =P 
35F4 412 387 400 0000 2«00'ti—‘“ HHsi7WSs«*100:«'1000s 41 5.8 B7G =P 
356 041 230 8870000 00 35 23. 250 200 55 5 BIA P 
35FN5 721 4413700000 80 35 22.5 200 250 100 10 BSA OP 
35GD5A 142 347 8000000 =««00-'i‘ SCS 100 :'100s 5s“ BGP 
35GLb 142 273 8000000 42«00-'ti—i‘ HTS «*100:'100s 45 sT=S B7G =P 
35HB8 418 237 815 0000 00 ~—35 100 2.5 3.9 \ BOA STP 

100 100 32 6.2 

35L6 028 740 3100000 «2 00'ti‘ SSCS 200: 100s 40-—t—=iCS*=B A08 iP 
35L31 412 387 4000000 002=S:t—si=35—s—sd13—'—(iss 200 -200sd5'5——é‘B BIG =P 
35QL6 471 238 174.0000 00 35 11.5 200 200 52 9.5 BBA OP 
35R1 002 392 100 0000 = 00—s35 60 BG R 
35R2 002 399 100 0000 «= «00s 60 BIG =R 
35RE 291 1X3 000 0000 = 00—=_=éo85 60 UX6 RR 
35S 287 120 000 0000 40 2.5 3 250 9 6.5 10.8 UXS =P 
35w4 002 393 100 0000 =«00-—Ss—«27-=5 60 BG oR 
35X4 002 390 100 0000 «(00S 60 B7G OR 
354 290 200 130 0000 = «00-—t™—é T=’ 60 B8B OR 
35¥5 290 200 130 0000 ««00~Sts«*17=5 60 BSB OR 
3531 002 390 1000000 = 00st 120 BG ok 
3523 290 000 130 0000 «= «00tt—s35 120 B8B OR 
3524 020 090 310 0000 «= 00tt—s335 120 AOg OR 
3525 020 090 310 0000 = 00—t—t—é35S 60 AO8 OR 
3526 029 1X0 310 0000 00 35 60 AOS RR 
6 287 130 000 0000 = 40 6). 3). 9 3250:7590)° 3024 x5 =P 
36AM3 002 293 100 0000 00 ~—36 60 BGG oR 
7 284 130 000 0000 ~=— 00 6 18 250 7.5 141 us =T 
32 287 130 000 0000 = 40 6 18 200 200 14° 1 x5 =P 
3203 001 230 099 0000 =««00-—t—(‘=éB 60 BSA OR 
3BHET 290 180 0140730 00 = 37.8 222«= 125 125 608.8 Al2 RP 
38R3 001 230 009 0000 «=««00st‘“é“ 38 180 BOA OR 
39 280 701 300 0000 = 40 6.3 3 250 9 5.8 1 B7G oP 
39 287 130 000 0000 = 40 Aviad) 200. -S0- Sie. 4 UXxS =P 


a4 


40 


40FR5 
40PPA 
40SUA 
4025 


41 
41FP 
41M 
41MDG 
41sE 


41MH 
41MHF 
41MHL 
41MLP 
41MP 


41MPG 
41MPT 
41MRC 
41MSG 
41MSG 


41MTA 
41MTB 
41MTL 


41MTS { 
410XP 


41MVSG 
41STH { 


42 
42 
42MP/PEN 


42MPT 
42/07 
420TDD 
42P1B 


425SPT 


43 
43 
43Iu 
43MG 
4 


444/160M 
44GW8 


441U 
44ST 
45 


45A5 
45B5 
45BQ5 
45DQ8 


45DX8 


45Iv 
DBLIV 
4523 
4525 
46 


SELECTOR 


SWITCH 


NUMBER 


5 1.5 
40 
40 25 
40 
35 
6 18 
6 18 
6 18 
4 (e) 
4 5 
4 1.5 
4 2 
4 3 
4 4.5 
4 7.5 
4 1.5 
4 1.5 
4 1 
4 1.5 
4 1.5 


fp RnR PAA 
a noo 
a 


12.5 
4 1.4 
4 { 1.5 
1.5 
1.5 13.5 
6 16.5 
4 ere) 
4 3 
4 5.9 
4 59 
4 3 
4 10.5 
1.54 4.5 
20 
25 18 
4 
5) 18 
6 3 
6 14 
44 1.7 
hh 
4 
4 
20 50 
45 
45 12. 
45 12. 


250 


45 


150 


250 
250 


100 
250 


100 
100 


60 
60 


100 


175 
175 


175 


200 


1.2 


SPaNNE DANO is) 
a ta ie.) 


= 


fo} 
No} 


2.3 


7.5 


2.3 


ADDENDA 


Ra=1M2 


Ux4 
X6 


YuvAy AAV Hy 


PO re gre <8 ek ea ~ Wh re ed an rae ra Fata reirg: ra TO BAHAR i 


amg a 8 


VALVE 
TYPE 


47 
48 


48.A8 


49 
49 


50 

5OA5 
5OAX6 
50B5 
50BC1D 


5OBK5 
50BM8 


50C5 
50CID 
50C6 


5OCA5 
50CD6 
50DC-+ 
50EHS 
50F2 


50F2D 
5OFA5 
5OFES 
5OFK5 


5OFY8 


SOLID 
50L6 
50R4 


SORP1 
50X6 


50YIU 
50Y6 


5OY7 
5026 
5027 


54KU 
55 
55a/165M 
55N3 

56 


56AS 
57 
5STAS 
58 
58AS 


581TF1 


59 
59B 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


284 730 000 0000 
287 413 000 0000 


415 238 718 0000 


284 830 000 0000 
287 413 000 0000 


284 300 000 0000 
287 004 130 0000 
029 1X0 310 0000 
412 387 400 0000 
208 09X 030 0000 


804 231 470 0000 
415 238 718 0000 


142 347 800 0000 
208 09X 030 0000 
028 740 310 0000 


142 347 800 0000 
021 040 370 0000 
002 393 100 0000 
142 347 800 0000 
412 387 400 0000 


208 701 030 0000 
142 347 800 0000 
028 740 310 0000 
142 347 800 0000 


415 238 718 0000 


208 740 030 0000 
028 740 310 0000 
090 230 X01 0000 


141 238 719 0000 
21X 009 130 0000 


399 209 120 0000 
02X 190 310 0000 
029 1X3 310 0000 
02X 190 310 0000 
02X 190 310 0000 


287 130 000 0000 
284 730 000 0000 
030 X09 020 0000 
285 148 300 0000 
030 X09 020 0000 


030 X09 020 0000 
28X 913 000 0000 
247 881 530 0000 
001 230 009 0000 
284 130 000 0000 


284 130 000 0000 
287 113 000 0000 
287 113 000 0000 
287 113 000 0000 
287 113 000 0000 


518 238 786 0000 


287 411 300 0000 
287 410 300 0000 
200 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 


002 390 100 0000 
142 347 800 0000 


8888s 88 888 


8888s 88888 888 88 


sgsss sgsss 88888 8 8888 


pParh 
8 383858 


88 8288 


2.5 16.5 
30 10 
48 

11.5 

2 20 

6.3 50 
e910 
50 Hie) 
50 
50 7.5 

1.4 0.5 
50 > 
50 

16 
50 7.5 

1.4 1.5 
50 13.5 
50 4.5 
50 30 
25 
50 352 
50 7.5 

1.4 1.5 
50 Kee) 
50 16 
50 
50 1.5 

{ 13.5 

1.4 4.5 
50 8.2 
50 
50 { 

1 
50 
45 
50 
46 
50 
50 

2.5 3 

6 1 

5 

2.5 5 

5 

5 

2.5 20 
12 15 
55 

2.5 12.5 

6 13.5 

269. <3: 

6 3 

2.5 3 

6 3 

2 
58 34 

2.5 18 

2.5 26 

5 
4 
60 
60 62 


200 


250 
250 


250 


250 
150 


250 


250 
250 
250 
250 
250 


200 
250 
250 
250 


100 


46 


250 


150 
100 


150 


125 
200 


125 
100 


125 
100 
150 
100 


125 
125 
125 


100 


150 


100 
100 
100 
100 


250 
250 
250 


100 


. 
cou 


. 
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= 
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wovuuuw 
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Bsa 
S 
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LS) 
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ADDENDA 


yuges wa guy | 
a 
| 


a 


=| woody wim dU gy bas] | tae] 


BEES” § eB” 


MOYER BaBT 


wyuVUUH 


bao] gg | 


61BT 
61SPT 
62DDT 


62TH 


62VP 


63ME 


63SPT 


63TP 


64 
64ME 


65 
65ME 
66KU 
67 
67PT 


68 
69 
70 


TOAT 
TOLT 


71 
T1A 
75 
75 
76 


77 
78 
79 


80 
80HK 


80M 
80S 
81 
82 
83 


84 
85 
85S 
88 
89 


90 
SOAC 
92 
95 
96 


98 
99V 
99X 


100AC 


104V 


100/200LLID 


112A 
114 


116/Pen 
117DD 


117L7 


020 740 
720 804 
284 OX9 


208 
280 


281 


028 
278 
841 


280 
028 
020 


287 130 


410 
290 
284 
281 


287 130 000 


284 
284 


SELECTOR 


0000 
0000 


0000 
0000 
0000 


{ 128 749 310 0000 


128 741 390 0000 


284 300 000 
284 300 000 


020 


28X 
284 


287 
287 
284 
2x9 
390 


29X 
29X 
290 
29X 
29X 


29X 130 000 
28X 913 000 
289 X13 000 
29X 300 000 
287 113 000 


284 
842 
284 
287 
291 


29X 130 000 


428 
284 
842 
842 


348 
384 
020 
007 
741 


0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 


0000 
0000 


0000 
0000 


0000 


231 800 0000 
238 9X1 0000 


128 479 310 0000 


. 
_—_ 


DA ADD DAD DaAdnD 
ww WwW 
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w 
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MUADADA ANAuwW 
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. 
ww 
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uM 


uM 
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Ww 
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10.5 


12.5 


47 


100 


100 


100 
125 


100 


300 


125 


100 
150 


100 


8 § axnv mea 3.9 97 tas) 


i=] 
8 


BV ADA 


av 


° 
vw 


= 


= 


uu NVVMnA TUNNO 
wWHAHAYD HBHAAH DPuaAy tac] Oy rs} Eo) a 
5 BYES BETES 


i=] 
i=] 
tae] 


5 


1177 


11723 
11724 
117% 
120 


120VPA 
121VP 
124AC 
141DDT 


141TH 


142BT 
144V 
154V 
163Pen 
164V 


171DDP 
181 

182 
183 
185BT 


200 
200A 
202DDT 
202MPG 
202SPB 


202STH 


202VP 
202VPB 
203THA 
205D 


205E 
205F 
210DDT 
210DET 
210DPT 


210HP 
210HL 
210HPT 


210LF 
210RC 


210SPT 
210T 
210VPA 
210VPT 
213 


213Pen 
215P 
215SG 
217A 
220 


220B 
220DD 
220HPT 
220IPT 
2200T 


220P 
220PA 
220PT 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


128 479 310 0000 


002 391 000 0000 
020 090 310 0000 
02X 190 310 0000 
842 310 000 0000 


041 230 700 0000 
280 074 130 0000 
742 310 000 0000 
284 09X 130 0000 
208 405 130 0000 
280 575 130 0000 


028 740 130 0000 
842 310 000 0000 
842 310 000 0000 
041 230 807 0000 
842 310 000 0000 


741 238 9X1 0000 
284 300 000 0000 
284 300 000 0000 
284 300 000 0000 
020 740 310 0000 


200 300 000 0000 
284 300 000 0000 


90X 231 800 0000 
747 231 800 0000 
081 231 700 0000 


840 231 000 0000 
057 231 800 0000 
041 231 700 0000 
081 231 700 0000 
747 231 800 0000 
284 300 000 0000 


284 300 000 0000 
284 300 000 0000 
892 3X0 000 0000 
842 300 000 0000 
041 230 700 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 370 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


041 230 700 0000 
284 300 000 0000 
041 230 700 0000 
041 231 700 0000 
29X 300 000 0000 


041 230 071 0000 
842 300 000 0000 
742 300 000 0000 
229 300 000 0000 
200 300 000 0000 


458 230 800 0000 
9X2 310 000 0000 
842 370 000 0000 
040 230 700 0000 
842 370 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 370 000 0000 


VE Vet 
117 { ae 
117 
117 
117 
2 12 
2 1 
12.5 
4 1.4 
14 1.5 
ie { 2 
2 
14 8.5 
4 8 
4 6 
16 10.4 
4 9 
17 2 
3 30 
5 45 
5 60 
18 «18 
2.5 
5 
10 3 
20 1.5 
20 1.5 
\ ey fe 
1.5 
20 1.5 
20 1.5 
20 2 
3.5 29 
4.5 22.5 
4.5 18 
2 1 
2 4.5 
2 1 
2 3 
2 3 
2 4.5 
2 4.5 
2 1.5 
2 1 
7.5 32 
2 1 
2 1 
5 
21-22 
2 7.5 
2 1 
10 
2.5 
2 3 
2 
2 4.5 
2 1.5 
2 4.5 
2 7.5 
2 4.5 
2 9 


100 


150 
150 
150 


150 


150 
150 


48 


Ta &m 
Ve2 mA | mA/V 
60 


100 «43 
60 
60 
60 
12 
60 2.9 
150 7.2 
60 1.6 
1.5 
5 
100 8 
200 29 
6 
9 
175 (53 
12 
125 e] 
16 
18 
30 
200 100 
15 
1.5 
3 
100 3 
100 4.8 
2 
60 1 
100 4.3 
100 4.3 
100 3.5 
30 
29 
31 
2.3 
3 
60 2.9 
1.6 
1.6 
175 7.5 
4.8 
0.8 
60 1.9 
16 
60 2.9 
60 1.9 
30 
200 45 
10 
60 1.4 
120 
15 
5.0 
150 8 
60 2.2 
150 9.5 
11 
10 
150 19 
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ADDENDA 


BASE 


A08 


B7G 
A08 
A08 
BS 


TYPE 


= hae nges Fs 


i=] HU AHAY 


ywHHwA 


DT 


Bim 'd 4 vwmonAW 


8 


is} 


SELECTOR 


TOP 
Switch cap | Ye | Yel | Vo ADDENDA BASE! TYPE 


NUMBER 


22086 742 300 000 0000 80 


2 j 150 60 1.5 1.6 
220TH { 840 320 000 0000 50 2 3 100 Vet o°152 , 
057 320 800 0000 50 { 150 60 0.6 0.6 \ B7 TH 
220VS 742 300 000 0000 80 2 1 100 60 2 1.6 B4 P 
220VSG 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 60 2.6 1.5 B4 P 
225DU 092 323 X00 0000 00 2 15 B7 RR 
230 842 300 000 0000 00 2 20 150 18 3 B4 ? 
230 200 300 000 0000 90 5 30 UX4 oR 
230PT 842 370 000 0000 00 2 15 150 150 14 2 BS P 
230XP 842 300 000 0000 00 2 18 150 22 3 B4 T 
231D 284 300 COO 0000 00 3 3 90 261, 864 x4 7 
240B 548 230 800 0000 00 2 1 150 8.5 B7 TT 
2409P 548 237 800 0000 00 oe) 40 150 150 6 BT PP 
244 284 130 000 0000 00 2 6 150 5.5 1 US OT 
244y 842 310 000 0000 00 4 5.5 200 5.5 2.8 BS T 
245A 287 130 000 0000 40 2 1.5 150 50 4.8 0.6 UXS =F 
246A 387 200 000 0000 40 3.31.5 150 40 1.5 0.4 Ux4 iP 
247A 208 040 030 0000 00 2 4.5 150 3.2 0.9 AOs oT 
248A 028 710 310 0000 40 6.3 150 125 5.5 1.8 AOS =~ 
249B 223 300 000 0000 90 2.5 120 Ud oR 
252A 284 300 000 0000 (ole) 5 50 400 60 3.4 U4 oT 
255 289 X43 000 0000 00 2 3 150 0.8 0.6 ux6 = DDT 
257 284 730 000 0000 00 5 21.5 100 100 20 1.3 UX5  P 
257A 280 300 000 0000 40 B40 33 90 2.1 0.5 Ux4 T 
259A 287 130 000 0000 40 2 1.5 200 75 5.5 1.4 WS P 
262B 281 300 000 0000 40 10 4.5 150 2.8 0.9 m4 «Tt 
264 284 300 000 0000 00 Tele 629 150 2.5 0.6 UX4 
264C 284 300 000 0000 ole) 1.5 8 100 De 066 ua oT 
264E 284. 300 000 0000 00 1.4 8 100 2.1 0.6 Ux4 oT 
271A 284 130 000 0000 00 5 30 400 37.5 2.9 US T 
272A 284 130 000 0000 00 10. 15 150 5.4 0.7 Uw tT 
274A 29X 300 000 0000 00 5 60 UX4 so RR 
274B 29X 300 000 0000 00 5 60 UX4—soRR 
275A 284 300 000 0000 00 5 4.5 200 47 2.7 U4 oT 
281A 284 730 000 0000 00 5 60 150 75 35 1.5 WS P 
283A 287 130 000 0000 40 2 1.5 200 75 5.9 1.3 WS P 
285 287 130 000 0000 40 2 12 200 150 8.8 0.9 UW P 
286A 287 113 000 0000 40 2 Pe5k 22002 75" Ose) 162 UxX6 =P 
290A 287 113 000 0000 40 10 1.5 180 750 5.4 1.2 UX6 =P 
293A 287 413 000 0000 00 0 18 200 200 14.5 1 1 
300A 284 300 000 0000 00 5 61.5 300 60 5.4 ux «oT 
847 231 800 0000 50 2 100 1.5 
we { 057 231 800 0000 ~—=s 50 \ 30 { 250 100 3.5 \ rt 
2 100 1.5 
302THA 847 231 800 0000 40 30 { esa gan \ BT TH 
303A 289 X43 000 0000 00 2 6 140 2.1 0.7 UX6 DDT 
309A 287 413 000 0000 00 10 1.5 180 75 4.8 1.1 UX6 =P 
310A 287 113 000 0000 40 10 3 150 150 5.5 1.8 UX6 =P 
310B 287 113 000 0000 40 10 3 150 150 5.5 1.8 Ux6 oP 
311A 287 130 000 0000 40 10 15 150 150 30 2.8 WS P 
311SU 290 000 130 0000 00 31 60 BBA oR 
324A 200 300 000 0000 90 5 5 ux4 oR 
328A 287 113 000 0000 40 7.5 3 150 150 5.5 1.8 Ux6 =P 
329A 287 130 000 0000 40 7.5 15 150 150 37.5 3.3 WS P 
329L 287 130 000 0000 40 7.5 15 150 150 37 3.3 WS P 
332Pen 028 740 310 0000 00 33 8.5 200 200 45 8 AOS =P 
336A 287 413 000 0000 00 10 «14 250 250 30 4.2 UX6 P 
337A 287 113 000 0000 40 10 3 150 150 6.3 1.6 Ux6 =P 
345A 29X 130 000 0000 00 6 60 UXS RR 
347A 020 800 310 0000 40 6 4.5 150 2.8 0.9 AOS OT 
349A 028 740 310 0000 00 6 14 250 250 30 4.2 A08 PP 


fer ee 
YaboE SELECTOR aL feces 
TYPE SWITCH Ve | Ver} Va | Ver | mA | maw ADDENDA BASE| TYPE 
NUMBER 
350B 028 740 310 0000 = 00 6 20 400 250 85 6.2 AOS oP 
351A 029 OX0 310 0000 = 00 1 120 AO8 oR 
352A 289 X13.000 0000 4 40—='—si«10.—'—i«<“S~—«S0 2.1 0.6 ux6 DDT 
354V 842 310 000 0000 —00 4 4,5 250 6.5 3.6 BS T 
361A 243 780 000 0000 = 00 1.4 50 40 0.4 0.6 UWS P 
362A 243 780 000 0000 00 1.4 50 50 1.3 0.5 WS P 
367A 080 724 310 0000 —-00 6 20 400 250 85 6.2 AOS 
373A 021 477 380 0000 00 2 150 150 2 1.3 AOg8 OP 
374A 021 407 380 0000 ~— 00 3 150 125 18 3 AOgs =P 
375A 028 740 310 0000 =600s—é«t200 40 40 12 4.7 AOS 
381A 120 090 300 0000 =: 00 6.3 5 aos OD 
383A 120 408 030 0000 ~— 00 6 150 7.5 2.8 aos OT 
385A 127 040 130 0000 ~— 00 6 150 Figg 1235 AOg8 oP 
387A 127 040 130 0000 —00 6 150 5.6 4 A08 oP 
396A 214 808 513 0000 00 6.3 2.2 150 8.2 5.5 BOA OTT 
401A 287 300 000 0000 00 5 9 50 1.4 0.8 x4 oT 
402 284 300 000 0000 00 3. 40 200 40 1 Uux4 oT 
402-OT 007 231 8000000 402s 40.—s‘«d12s—=sé<‘éiS S2HD3D_s—=aT By OP 
402P 000 231 800 0000 40 4 15 200 a «5.5 a 
402Pen 007 231 800 0000 «= 40'i—isd40.—“ié‘iT~Sso200 200: 40s's—is7 By OP 
402PenA «007-231: 800 0000s 40'i—iHsi(itisti‘z5 150s SG—“‘é‘ BF OP 
403A 413 287 100 0000 —00 6 2.3 150 150 7 4.4 B7G =P 
403B 412 387 100 0000 00 6.3 200 125 7.7 5.1 BG =P 
404A 402 108 C73 0000 00 6.3 150 150 13.5 12.5 BOA OP 
405BU 9X2 300 000 0000 = 00 4 15 B4 sR 
406 842 300 000 0000  — 00 4 150 5.5 0.5 BA OT 
407A 214 838 5120000 00 20. 2 150 8.2 5.5 BOA OTT 
408A 412 387 1000000 00 «+20 2 150 128 7.5 5 B7G =P 
408BU 9X2 300 000 0000 = 00 4 15 B4 so RR 
409A 410 087 100 0000 00 6.3 150 125 5.2 3.2 B7G =P 
410HP 842 300 000 0000 = 00 4 2.5 200 0.2 0.2 BA oT 
410P 842 300 000 0000 ~— 00 4 16 250 12, «1.8 BA OT 
410PT 482 370 000 0000 = 00 4 1 100 150 2.5 BS SP 
410RC 842 300 000 0000 ~—s- 00 4 2.5 200 0<2> “052 BA OT 
410SG 742 300 000 0000 =. 80 4 1 200 100 4.5 0.9 Bg 
412BU 9X2 300 000 0000 = 00 4 30 B4 sR 
412SU 902 300 000 0000 ~—=s- 00 4 60 BA oR 
415PT 842 370 000 0000 ~— 00 4 25 300 200 20 1.7 BD =P 
415QT 842 370 000 0000 ~=—-00 4 25 300 200 20 1.8 BS =P 
415SP 842 300 000 0000 ~—00 4 18 150 "1 1.6 BA OT 
417A 802 441 443 0000 —00 6.3. 1.5 150 25-25 BOA OT 
420T 047 231 800 0000 00 4 4.4 250 250 40 10.5 B7 oP 
425PT 842 370 000 0000 = 00 4 17 250 150 12 1.3 BS oP 
431 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4—s RR 
435A 402 108 073 0000 00 5 10 200 150 13 16.3 BOA OP 
436A 211 403 708 0000 ~— 00 6.3. 1.4 200 150 23 32 BSA OP 
437A 304 002 118 0000 00 6 10 150 40 BOA OT 
4410 9X2 300 000 0000 ~=-«00 4 60 B4 ss RR 
442BU 9X2 300 000 0000 ~—- 00 4 60 B4 sR 
446A/B 021 000 310 0000 = 84 6 3 250 154.5 AOS OT 
450 842 300 000 0000 = 00 4° 55 250 50 3.5 BA oT 
450 284 300 000 0000 ~=- 00 7.5 400 55 2.1 U4 oT 
450AC 742 310 000 0000 80 4 200 100 3.5 3 BOP 
451 9X2 300 000 0000 = 00 1.8 B4 RR 
451PT 280 074 130 0000 = 00s«45 9 200 200 54.5 9.5 BBA OP 
451U 923 X00 000 0000 ~—s- 00 4 120 B4 so RR 
460BU 9X2 300 000 0000 ~=—s:«00. 4 60 B4 RR 
482 284 300 000 0000 ~=-:00 5 45 200 18 «145 UX4 oT 
483 284 300 000 0000 =: 00 5 60 250 30 1.7 UX4 iT 
484V 842 310 000 0000 ~=— 00 4 2.5 200 0:2), 1.2 BS OT 


50 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER ADDENDA BASE TYPE 


485 284 130 000 0000 00 3 9 200 5:80 154 UXS oT 
486 028 040 300 0000 00 3 3 90 3 0.6 AO’ OT 
500 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
501 873 420 000 0000 00 a oO 40 40 1 0.8 BSA OP 
502 873 420 000 0000 00 152° 432 405 40. 8:6: 055 BSA PP 
503 873 420 000 0000 00 132-3 40 40 0.8 0.5 BSA OP 
505 873 420 OC: 0000 00 0.6 0 40 30 0.1 0.1 BSA PP 
506 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
506AX 873 420 000 0000 00 152) 455) 40. “40° “056.5 BSA OP 
506K 9X2 300 000 0000 00 2 30 B4 RR 
506KB 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
507AX 287 438 200 0000 00 2 40 40 0.9 05 B7G =P 
509 9X2 300 000 0000 00 2 60 B4 RR 
509AX 834 200 000 0000 00 0.6 40 0.1 0.1 BA oT 
511D 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
512AX 873 420 000 0000 00 0:6." 20%6. 20°. 20) Ot 0:4 BSA OP 
515BX 834 200 000 0000 00 0.6 40 0.1 0.1 BA OT 
516AX 803 420 000 0000 00 0.6 0.6 22.5 0.1 0.2 B4A OT 
5 18AX 873 420 000 0000 00 1.2 2 40 40 0.8 0.5 BSA OP 
520AX 873 420 000 0000 00 0.6 2.5 40 40 0.2 0.1 BSA OP 
521AX 873 420 000 0000 00 1.2 3 20 20 0.8 0.4 BSA OP 
522AX 873 420 000 0000 00 1.2. 0 20 20 0.3 0.4 BSA OP 
523AX 873 420 000 0000 00 1520 2452) $20 20). 9238 36:3 BSA OP 
524AX 873 420 000 0000 00 122 S17, SA2S 12 10.4) 6053 BSA P 
525aX 873 420 000 0000 00 1.2, “482 20° 20° 0.2° (013 BSA OP 
526AX 873 420 000 0000 00 1.2 1.5 20 20 0.4 0.4 BSA OP 
527AX 873 420 000 0000 00 1.2 0 20 20 0.1 0.2 BSA OP 
5 28AX 873 420 000 0000 00 1.2 0 20 20 0.3 0.4 BSA OP 
529AX 873 420 000 0000 00 162) 91.29) (A212 0. 03 BSA OP 
531DX 873 420 000 0000 00 12) AS52312" “ae” “0.3> 073 BSA OP 
532DX 873 420 000 0000 00 1.2 0 20 20 0.4 0.4 BSA oP 
533DX 873 420 000 0000 00 1.2 0 20 20 0.3 0.4 BSA OP 
535aX 873 420 000 0000 00 1.2 1.2 15 0.3 0.3 BSA OP 
536AX 873 420 000 0000 00 1.2. 0 20 20 0.3 0.4 BSA OP 
537AX 873 420 000 0000 00 1.2 1.45 20 20 0.4 0.4 BSA oP 
538A 851 228 413 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA OTT 
539DX 873 420 000 0000 00 12 14 20" 20° 02> 04a BSA OP 
541DX 873 420 000 0000 00 1925-0 30 30 0.2 0.4 BSA OP 
542A 802 304 100 0000 00 6 2 250 10 5.5 B7G =o 
542DX 873 420 000 0000 00 20 f2 20: 20 O04 :0.3 BSA OP 
543 402 013 080 0000 00 6 2.5 200 9.5 3.8 BBD oT 
5444 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10:5> 2.2 B7G oT 
544DX 873 420 000 0000 00 1.2 0 30 30 0.1 0.3 BSA OP 
546A 902 30X 100 0000 00 6 30 B7G = RR 
546DX 873 420 000 0000 00 122, 0 20 20 0.3 0.4 BSA oP 
547A 120 417 380 0000 00 6 3 300 150 30 11 AOS iP 
547DX 873 420 000 0000 00 1.2 0 40 30 0.2 0.4 BSA oP 
548DX 873 420 000 0000 00 432° “154 320: ~20° 0.2 033 BSA OP 
549A 1X2 310 900 0000 00 6 BYG DD 
550A 581 481 230 0000 00 6 2 250 2.3. 1.6 AOST? 
553AXA 872 430 000 0000 00 1.2 0 20 20 0.4 0.5 BSA OP 
559 021 010 030 0000 90 5 AOS OR 
568AX 803 420 000 0000 00 1.2 5.5 135 1.9 0.6 B4A OT 
569AX 872 430 000 0000 00 12 60 60 1.8 1.1 BSA OP 
573AX 824 300 000 0000 00 qo 4 90 1 2 BS T 
574AX 873 420 000 0000 00 0.6 06 20 20 0.1 0.1 BSA 

578 901 23X 148 0000 00 4.7 93 250 1 12 BOA DDD 
605 842 300 000 0000 00 4 6 150 10 1.4 B4 T 
608CX 823 410 000 0000 00 6.3. 2 150 9 5 BA OT 
612BU 9X2 300 000 0000 00 6 30 B4 RR 
615 842 300 000 0000 00 5 41 150 4 1.4 Ba T 


51 


SELECTOR 


VALVE TOP 
SWITCH 
TYPE SOMBER CAP ADDENDA 
619CX 823 410 000 0000 00 6.3 2 250 4 4 BSA OT 
620T 842 300 000 0000 00 6 99 400 62 Ps} B4 T 
635GTX 028 040 310 0000 00 6 20 350 20 AOgs Oo 
660 842 300 000 0000 00 6 100 400 120 2.3 B4 T 
660T 842 300 000 0000 00 6 1 100 7.4 B4 T 
680XP 842 300 000 0000 00 6 100 400 3.5 1.1 Ba T 
713A 021 417 380 0000 00 6 2 150 125 7.5 4 AOS 
TI7A 021 417 380 0000 00 6 2 150 125 7.5 4 AOS =P 
731A 412 387 100 0000 00 6.3 2 120 120 7.5 5 BIG =P 
801 384 200 000 0000 ele) 7.5 15 400 60 2.5 xa oT 
802 207 411 300 0000 80 6 18 400 250 30 2:2 UXT oP 
805 842 300 000 0000 00 6 6 150 10 1.4 B4 T 
807 274 130 000 0000 80 6 12.5 400 250 83 6.5 US iP 
816 200 300 000 0000 90 2.5 120 ux4 oR 
825 842 300 000 0000 00 6 150 6 1.4 B4 T 
825BU 9X2 300 000 0000 00 7.5 60 B4 RR 
829B { 247 135 200 0000 08 \ ae 
832 { 247 135 200 0000 80 \ 6.3 150 125 30 3.5 B7A PP 
247 135 200 0000 08 
836 200 000 300 0000 90 2.5 120 B7G oR 
837 207 411 300 0000 00 12.6 40 400 150 45 uy P 
840 274 130 000 0000 80 2 3 200 75 1 0.4 Ux =P 
841 284 300 000 0000 00 7.5 1 100 0.7 \X4 oT 
842 284 130 000 0000 00 7.5 100 400 25 1.2 XS oT 
843 284 130 000 0000 00 2.5 25 350 25 1.7 US TT 
864 384 200 000 0000 00 1.1.4.5 9 2.9 0.6 x4 oT 
871 200 300 000 0000 90 2.5 120 UxX4 oR 
879 200 300 000 0000 90 2.5 6 UXx4 oR 
884 028 040 310 0000 00 6 300 55 4kQ AO8 THY 
885 284 130 000 0000 00 2.5 300 55 AIQ Ux5 THY 
904v 842 310 000 0000 00 4 2 200 2 2 BS T 
950 041 230 700 0000 80 2 16.5 200 150 7 0.9 BT P 
951 287 300 000 0000 40 2 3 200 60 1.7 0.6 ud =P 
952F 299 310 000 0000 00 6.3 SAA OD 
954 213 174 000 0000 80 6.3 3 250 100 2 1.4 TAA OP 
955 284 310 000 0000 ole) 6.3 7 250 63: 2.2 SAA OT 
956 213 174 000 0000 80 6 3 250 100 6.7 1.8 TAA OP 
957 322 480 000 0000 00 14.2 5 150 2 0.6 SAA OT 
958 384 220 000 0000 00 1.2 7.5 135 3 tsa SAA iS? 
958A 322 480 000 0000 00 1.2 20 150 SAAT 
959 322 174 000 0000 80 152.3 150 60 1.7 0.6 7A OP 
985 29X 130 000 0000 00 5 30 UX ORR 
986 29X 300 000 0000 00 5 60 UX4 RR 
994V 842 310 000 0000 00 4 0.5 100 3.6 BS T 
1002 902 300 000 0000 00 1.8 60 B4 R 
1005 009 0X2 030 0000 00 6.3 30 AOS —soRR 
1006 29X 300 000 0000 00 1.7 120 tX4 RR 
1007 009 0X0 230 0000 00 1.0 60 A08 RR 
1012 29X 300 000 0000 00 1.7 120 x4 RR 
1028 202 322 200 0000 90 6 60 B7G oR 
1103 90X 231 800 0000 40 13 2 250 1.5 1.5 BT DDT 
1130 9X2 300 000 0000 00 1.8 BA DD 
1201 428 141 830 0000 00 6 3 200 5.5 3 B8B. OT 
4201 9X2 300 000 0000 00 2.5 30 B4 DD 
1203 200 900 130 0000 00 6 BBB CD 
1204 728 141 310 0000 00 6 2 250 100 1.7 1.2 BSB 
1206 287 451 830 0000 00 6 2.5 250 100 4.5 2.1 B8B. PP 
1216 882 345 100 0000 00 633° «223100 4.8 3.4 BIG IT 
1217 412 387 100 0000 00 6.3 4 75 75 1.7 BIG oH 
1221 187 113 000 0000 40 6 3 250 100 2 152 Ux6 =P 
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VALVE 
TYPE 


1222 
1223 
1229 
1230 
1231 


1232 
1236A 


1238 
1247 
1273 


1274 
1275 
1276 
1280 
1282 


1288 
1291 
1292 
1293 
1294 


1299 
1560 
1560 
1561 

1562 


1602 
1603 
1608 
1609 
1610 


1611 
1612 
1613 
1614 
1616 


1619 
1620 
1621 
1622 
1624 


1625 
1626 
1629 
1631 

1632 


1633 
1634 
1635 
1637 
1638 


1639 
1641 
1641/RK60 
1642 
1644 


1649 
1654 
1655 
1659 
1662 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


287 403 
028 710 
287 300 
284 300 
287 104 


287 114 
333 992 
257 881 
000 230 


100 0000 
310 0000 
000 0000 
000 0000 
130 0000 


130 0000 
220 0000 
430 0000 
000 0000 


287 104 130 0000 


029 OXO 310 0000 
29X 300 000 0000 


284 300 
287 104 


000 0000 
130 0000 


287 114 130 0000 


384 250 


830 0000 


284 305 820 0000 


384 205 


830 0000 


280 084 030 0000 


200 900 


387 004 
29X 300 
9X2 300 
9X2 300 
290 300 


130 0000 


230 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


284 300 000 0000 


287 113 
284 300 
384 720 
284 730 


028 740 
028 740 
028 740 
028 740 
200 300 


028 740 
028 710 
028 740 
028 740 
207 401 


207 401 
028 040 
028 740 
028 740 
028 740 


581 481 


085 481 
028 548 
028 700 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


310 0000 
310 0000 
310 0000 
310 0000 
000 0000 


310 0000 
310 0000 
310 0000 
310 0000 
300 0000 


300 0000 


310 0000 
310 0000 


310 0000 
310 0000 


230 0000 


230 0000 
310 0000 
310 0000 


02X 190 310 0000 


028 9X0 
200 300 


310 0000 
000 0000 


200 300 000 0000 


218 481 
514 &72 


021 417 


300 0000 
380 0000 


380 0000 


200 000 300 0000 


085 481 
289 X13 
384 728 


230 0000 
000 0000 
300 0000 
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VALVE 
TYPE 


1664 
1701 
1801 
1805 
1807 


1810 
1815 
1817 
1821 
1823 


1831 
1832 
1851 
1852 
1853 


1853GT 
1861 
1867 
1868 
1875 


1876 
1877 
1881 
1882 
1883 


1884 
2051 
2101 
2102 
2103 


2151 
2318 
2506 
3006 
3041 


3074A 


3075A 
3310A 
3311A 
3328A 


3329A 
3481 
3720 
3872 
3873 


3921 
3924 
4019A 
4019B 
4020A 


4020B 
4021A 
4021B 
4022AR 
4022B 


4033 

4033A 
4033L 
4037A 
4045A 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


028 X97 310 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 


9X2 


003 
9X2 
9X2 
9X2 
9X2 


9X2 
092 


300 


200 
300 
300 
300 
300 


300 
300 


000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 


028 710 310 0000 


021 
021 


028 
9X2 
39X 
023 
023 


123 
002 
9X2 
023 
023 


120 
028 
284 
289 
285 


287 
9X2 
9X2 
902 
872 


205 
205 
002 
287 
287 
287 


287 
028 
384 
384 
387 


284 
287 
284 
842 
284 


842 
284 
842 
284 
842 


284 
842 
842 
902 


417 
417 


710 
300 
200 
190 
000 


000 
300 
300 
090 
090 


x09 
041 
730 
X73 
748 


413 
300 
300 
300 
430 


140 
140 
300 
113 
113 
113 


113 
710 
200 
200 
200 


300 
130 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


130 
310 
310 
300 


380 0000 
380 0000 


310 0000 
000 0000 
000 0000 
OX0 0000 
000 0000 


090 0000 
000 0000 
000 0000 
OXO 0000 
OXO 0000 


030 0000 
310 0000 
000 0000 
000 0000 
300 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


300 0000 
300 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
310 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


842 370 000 0000 
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150 
150 
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SELECTOR 
SWITCH 


cuuece 0 ADDENDA BASE] TYPE 
4061A 205 411 300 0000 80 6 10 400 200 50 2.5 B7 P 
4074A 205 140 300 0000 88 6 13 300 15 3 UXT = TT 
4077A 003 200 000 0000 90 5 5 120 B4 R 
4264A 384 200 000 0000 00 1.5 100 6.3 ux4 oT 
4274A 29X 300 000 0000 00 5 120 UX4 so RR 
4300A 384 200 000 0000 00 5 90 400 50 UX4 oT 
4310A 287 113 000 0000 40 10 535° 250" 150; 25.2.1 <2 Ux6 PP 
4328A 287 113 000 0000 40 Ts5) “5259 2500 A175 2 Us OT 
4328D 028 710 310 0000 40 TS 535; “250-7150 "522! “32 Ao8 OT 
4605 284 130 000 0000 00 1.8 6 220 4 UXS =T 
4606 423 800 000 0000 00 45 9 130 8.5.41 uwx4 oT 
4607 423 800 000 0000 00 2.1 1.6 130 0.7 0.5 U4 oT 
4608 842 310 000 0000 00 4 6 150 11 2.5 BS T 
4609 423 800 000 0000 00 4.2 5 130 8 2.3 UX4 oT 
4610 742 310 000 0000 80 4 1.3. 200 100 1.5 0.9 BS P 
4611 384 200 000 0000 00 6 40 200 20 157. UX4 oT 
4611 842 300 000 0000 00 6 40 200 20 17 B4 T 
4612 842 300 000 0000 00 4 40 250 40 2.7 B4 T 
4613 842 300 000 0000 00 4 22 250 48 3.5 B4 T 
4614 842 310 000 0000 00 4 16 200 12 133 BS T 
4617 423 800 000 0000 00 4 0.8 130 25 3 UX4 iT 
4618 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2.2 BS P 
4619 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
4623 123 000 000 0000 90 6.3 5 = a) 
4630 423 800 000 0000 00 4.2 8.4 180 8.5" 133 uw4 oT 
4631 284 300 000 0000 00 2 1.5 150 0.7 UX4 =T 
4635 842 310 000 0000 00 4 16 200 12 1.3 BS T 
4636 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2:3 B5 P 
4650 842 370 000 0000 00 4 63 300 300 30 BS P 
4651 023 190 0X0 0000 00 6.3 60 F8 RR 
4652 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
4654 411 230 070 0000 80 6 14 250 275 72 8.5 gsc PP 
4654K 023 114 700 0000 80 6 12.5 250 275 72 8.5 ssc P 
4654P 411 230 070 0000 80 6 14 250 275 72 8.5 gsc P 
4655 482 300 000 0000 00 4.5 60 B4 RR 
4657 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 1 2.2 B5 T 
4670 532 784 780 0000 00 2 8.5 90 9 8sC_ PP 
4671 284 310 000 0000 00 6.3 5 200 4:5). 22 SAA OT 
4672 713 100 000 0000 84 (ese aes 90 90 1.2 1.41 5AA OP 
4673 023 110 780 0000 40 4 4 250 200 8 5 gsc P 
4673 842 310 000 0000 40 4 2.5 250 200 8 5 B5 P 
4675 284 310 000 0000 00 4 5 200 4.5 2 SAA OT 
4676 271 310 000 0000 84 4 3 250 100 2 1.4 5AA OP 
4677 023 104 780 0000 00 4 250 0.12 gsc «TI 
4678 023 104 780 0000 00 6.3 5 250 250 0.1 Ra=2M2 ssc «TT 
4679 023 110 560 0000 00 6 2.5 250 200 8 5 gsc PP 
4682 023 100 780 0000 40 4 375 250 24 gsc PP 
4683 023 004 080 0000 00 4 350 43 ssc iT 
4634 023 104 780 0000 00 4 400 250 24 8sc PP 
4688 023 104 780 0000 00 4 400 275 48 ssc P 
4689 028 740 310 0000 00 6.3 400 275 48 AO8 =P 
4689 023 104 780 0000 00 6 400 275 48 ssc oP 
4694 023 104 780 0000 00 6 7.5 400 250 24 8 gsc P 
4695 271 310 000 0000 84 6:3 3 250 100 6.7 1.7 SAA OP 
4696 023 190 780 0000 40 6.3 2.5 250 150 8 14 F8 DP 
4699 023 104 780 0000 00 5 12.5 300 300 55 13 ssc P 
5222 402 813 080 0000 00 63° M1 100 Ost ey, BsD oT 
5516 237 242 300 0000 80 3 «14 400 250 75 4 AOs ss P 
5556 284 300 000 0000 00 4.5 30 350 9 0.9 ux4 oT 
5590 412 387 100 0000 00 6 4.5 9 99 3.9 2 BIG =P 


029 
029 
412 


802 


SELECTOR 


SWITCH 


387 100 0000 
417 380 0000 
387 100 0000 
384 000 0000 
134 200 0000 


083 810 0000 
183 710 0000 
013 080 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 


913 090 0000 


3 000 000 0000 


113 410 0000 
430 000 0000 
430 000 0000 


290 000 0000 
387 100 0000 
231 881 0000 
740 310 9000 
9X7 310 0000 


417 380 0000 
808 513 0000 
420 000 0000 
300 000 0000 
200 000 0000 


430 000 0000 
30X 120 0000 
237 817 0000 
221 538 0000 
1X2 310 0000 


481 230 0000 
481 230 0000 
417 380 0000 
458 310 0000 
311 400 0000 


410 000 0000 


387 100 0000 
310 900 0000 
710 310 0000 
410 000 0000 
387 100 0000 


388 400 0000 
228 413 0000 
481 230 0000 


387 200 0000 
228 113 0000 


740 310 0000 
300 000 0000 
OxO 310 0000 
0X0 310 0000 
183 710 0000 


441 443 0000 
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SELECTOR 
SWITCH 


882 
902 
402 
208 


029 


873 
028 
284 
872 
401 


028 
029 
257 
257 
912 
402 


402 
412 
412 
412 
412 


912 
402 
412 
412 
412 


412 
287 
412 
412 
882 


284 
020 
028 


374 
222 


128 
851 
882 
851 
824 


240 
247 


247 
842 


872 


814 
402 
482 
028 
902 


902 
481 
020 
412 
021 


873 
873 
842 
001 
412 


824 


NUMBER 


345 100 0000 
2X0 300 0000 
108 073 0000 
007 340 0000 
OXO 310 0000 


420 000 0000 
740 310 0000 
115 830 0000 
430 000 0000 
230 781 0000 


740 310 0000 
OXO 310 0000 
134 200 0000 
134 200 0000 
0X3 100 0000 
013 080 0000 


013 080 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 


0X3 100 0000 
013 080 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 


183 710 0000 
024 300 0000 
387 100 0000 
183 710 0000 
345 100 0000 


300 000 0000 
90X 030 0000 
740 310 0000 


120 000 0000 
933 390 0000 


741 340 0000 
228 413 0000 
345 100 0000 
228 413 0000 
335 280 0000 


880 530 0000 
887 530 0000 


887 530 0000 
430 000 0000 


430 000 0000 


230 000 0000 
013 080 0000 
813 080 0000 


740 310 0000 
010 30X 0000 


310 000 0000 
581 230 0000 
000 030 0000 
387 400 0000 
417 380 0000 


420 000 0000 
420 000 0000 
113 580 0000 
230 480 0000 
387 100 0000 


300 000 0000 
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SELECTOR 


SWITCH . 
NUMBER oe (pis 
882 345 100 0000 00 6 { 3 150 5 4.5 \ 
0.8 100 8.5 5.8 BR Sot 
481 581 2300000 00 25 8 250 9:5 = 356 AOS OTT 
882 345 100 0000 ~—o0 6 0.5 100 OF 634 B7G=sTT 
028 740 310 0000 = 00st—i“—é=i 8.2 200 125 4 8 A038 OP 
412 183 710 0000 —00 6.3. 1.5 100 100 7.4 3.5 BSA OP 
824 300 000 0000 ~—- 00 13°) 35 150 4 1.6 BSA OT 
872 430 000 0000 _—00 1.2 4 40 40 3 4.2 BSA OP 
912 OMS 100 0000 = 00 6 30 B8B. RR 
912 0X3 100 0000 = 00ti‘é‘t 5 B8B DD 
402 013 080 0000 00—si26, 40 4.7 B8D oT 
412 183 7100000 = 00t—‘é‘t 40 40 3 B8D PP 
851 228 413 0000 —00 6 2 250 1.2 1.6 BOA TT 
1X2. 310 900 0000 ~— 00 6 B7G DD 
041 230 871 0000 —00 6 3 250 100 2 1.2 BOA OP 
851 228 413 0000 —00 6 2 250 10.5.5 BIA sTT 
041 230 871 0000 00 6 13 300 225 34 3.7 BIA OP 
801 237 144 0000 —00 6 7.5 250 20 45 7 BOA PP 
902 30X 100 0000 —00 6 30 B7G RR 
412 381 700 0000 00 Grd cen, ere years IO: 8 Es3 \ 
i { 1:5. 200» 450 a Ba Bree oF 
412 381 700 0000 —00 6 2.5 250 20 8 2.5 B7G oP 
412 39X 800 0000 —00 6 3 250 1 1.2 B7G DDT 
851 228 413 0000  —00 6 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
021 040 370 0000 ~—s-80 6.3 8 400 150 36 5.3 A08 oP 
851 228 413 0000 00 6 4 250 ge) At7 BOA TT 
501 481 230 0000 00 ae 
{ 581 401 230 0000 ~—s 00 \ Pen ee nee 
BOT ABT:2I0/0000. 100" “|e aay agg 
{ 581 401 230 0000 ~—0 \ z ae Fe pes: ue 
701 238 014 0000 ~—00 6 2 250 12 10 9 BOA OP 
841 228 513 0000 00 6 5.5 250 6 2.7 BOA OTT 
741 238001 0000 00 18 1.8 200 100 8.3 8.2 BOA OP 
020 90X 030 0000 ~—«00 6 60 AO’ RR 
873 420 000 0000 ~—«00 1.2 1.2 40 40 0.7 0.6 BSA P 
873 420 000 0000 ~—s- 00 1.2 6.5 60 6 2.9 O7 BSA OP 
472 834 718 0000 — 00 6 12.5 250 20 45 6 BOA P 
412 387 400 0000 —00 12.5. 250 250 45 4.1 B7G =P 
412 387 100 0000 —00 6 2 150 125 7.5 5 B7G =P 
1X2 310 900 0000 ~—-_ 00 6 B7G DD 
108 072 430 0000 ~—s 00 6 22.5 250 250 77 5.4 AOB OP 
882 345 100 0000 ~—=s 00 6 { 3 150 nes: \ 
0.8 100 8.5 5.3 Fie ate 
802 384 100 0000 ~—s 00 6 8.5. 250 10.5 2.2 BIG oT 
882 345 100 0000 —00 6 28150 9 highs B7G = TT 
020 90X 030 0000 ~—s- 00 5 60 AO8 sR 
912 0X3 100 0000 = 00 6 5 B8B sR 
842 113 580 0000 —00 6 1.9 100 8.5 5 B8B TT 
842 113 5800000 00 6 1.4 150 1.7 2.5 AOS TT 
841 581 230 0000 ~—00 6 3. 250 Cie Or A08OoTT 
028 9X0 3100000 ~—s 00 6 3 250 1.0 1.2 AOS DDT 
902 394 100 0000 ~=s- 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BGT 
041 230 871 0000 00 6 4.5 250 250 40. 11 BOA OP 
021 417 380 0000 —00 6 2 300 150 10 9 AO’ OP 
802 384 100 0000 —=00 6 8.5 250 10.5 2.2 BIG oT 
412 387 100 0000 ~— 00 Gat St 250 150 10.6 5.2 BG =P 
021 417 380 0000 ~—00 6 3 250 100 9.2 2 AOB OP 
287 104 130 0000 00 5 150 100 34 10 BIG =P 
127 141 310 0000 ~—.80 6 28 200 20 100 7 AOS oP 
208 037 240 0000 ~— 00 412° 7.5. “450. 125" 5x5° “446 B8B. oP 
823 410 000 0000 ~—00 6.3 150 9 5 BSA OT 
823 410 000 0000 ~—s- 00 6.3 250 4 74 BAT 


VALVE 
TYPE 


6152 
6153T 


6156 
6157 
6158 


6159 
6169 
6180 
6186 
6187 


6188 
6189 
6197 
6201 
6202 


6203 
6205 
6206 
6211 


6216 


6222 
6227 
6245 
6247 
6252 


6265 
6267 
6281 
6286 
6287 


6293 
6302 
6305 
6325 
6327 


6336A 
6350 
6351 
6352 
6355 


6360 
6374 
6375 
6384 
6385 


6386 
6394 
6397Spec 
6414 
6417 


6418 
6443 
6463 
6485 
6486/A 


6488 
6489 
6516 
6519 
6520 


SELECTOR 


SWITCH 


NUMBER 


814 
023 


412 
001 
851 


127 
842 
481 
412 
412 


481 
841 
147 
851 
902 


900 
412 
412 
851 
841 


402 
041 
872 
442 
257 


412 
701 
873 
824 
178 


127 
287 
112 
109 
121 


581 
814 
141 
200 
028 


514 
001 
400 
108 
214 


214 
481 

208 
841 
801 


872 
001 
814 
412 
410 


412 
281 
412 
873 
481 


230 000 0000 
184 780 0000 


380 700 0000 
230 000 0000 
228 413 0000 


141 310 0000 
113 840 0000 
581 230 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 


581 230 0000 
228 513 OCOO 
238 174 OCCO 
228 413 0000 
30X 100 0000 


230 10X 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 
228 413 0000 
238 710 0000 


813 090 0000 
230 871 0000 
311 400 0000 
813 000 0000 
134 200 0000 


387 100 0000 
238 014 0000 
420 000 0000 
300 000 0000 
238 748 0000 


141 300 0000 
113 000 0000 
311 100 0000 
OXO 230 0000 
040 370 0000 


481 230 0000 
228 153 0000 
321 877 0000 
392 X30 0000 
014 370 0000 


228 783 0000 
230 009 0000 
230 080 0000 
072 430 0000 
808 513 0000 


808 513 0000 
581 230 0000 
037 240 0000 
228 513 0000 
237 144 0000 


430 000 0000 
230 000 0000 
228 153 0000 
387 100 0000 
283 711 0000 


873 180 0000 
380 000 0000 
380 700 0000 
420 000 0000 
581 230 0000 


22898 88888 88888 8888s 3838 s8 


88888 88888 8888s 88888 88888 888ss 83888 


DS) 
nan ADA 


DaAA 


. 
Ww 


Dao DAAADA ADAAA 
Ww Ww 


° 
w 


DAnDARAA Danna aoa 
° 
OS} 


DH DPAKAD 
° . 
vw wv 


iN 
NABRAKH AAD 
wr 


= 
Oy Ana 

. ° 
w mw Vwpu 


Aa Ana 
Os) 


250 


150 
350 


250 
200 


150 
250 
150 


100 
150 
150 
200 
250 


20 


250 
300 
150 


100 
100 
250 


22. 


150 


59 


12 
16 
100 12 
250 16 
120 
6 
200 100 
11 
9 
150 is 
125 5.2 
2.3 
10.5 
150 30 
10 
60 
100 Td 
100 7.5 
4.6 
100 47 
0.7 
200 30 
150 7.5 
4 
200 20 
150 9 
100 3.0 
20 
6 
250 48 
200 100 
150 «11 
5 
60 
250 120 
75 
11 
250 12.5 
250 70 
200 30 
120 
12.0 
250 TT 
82 
9.6 
100 
150 9 
8 
250 45 
20 0.2 
120 
14.5 
150 10 
125 3.5 
100 7.5 
8 
250 16.0 
5 22.5 0.4 
50 


ADDENDA 


BASE 


TYPE 


sane Rava Seago ye ia 


Og eordd WH yd td 3 093 


Wr Witt Uy 32 wo qv fe 4 bc} WH w yg wom 8 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


430 
481 
401 
812 
345 
135 


740 
283 
430 
430 
387 


387 
387 
310 
39X 
387 


387 
238 


238 


228 
228 


228 
230 
387 
230 
238 


183 
228 
023 
238 
238 


183 
013 
228 
113 
228 


134 
228 
90X 
808 
223 


413 
834 
141 
310 
417 


073 
141 
221 
135 
135 
228 


000 0000 
230 0000 
230 0000 
380 0000 
100 0000 
700 0000 


310 0000 
711 0000 
000 0000 
000 0000 
100 0000 


100 0000 
100 0000 
X00 0000 
800 0000 
400 0000 


100 0000 
174 0000 


114 0000 


513 0000 
513 0000 


513 0000 
871 0000 
100 0000 
817 0000 
001 0000 


100 0000 
018 0000 
130 0000 
X00 0000 
800 0000 


420 0000 
130 0000 
438 0000 
200 0000 
200 0000 
413 0000 


310 X00 0000 


328 
345 
387 


220 
228 


183 


511 0000 
100 0000 


400 0000 
783 0000 
703 0000 


710 0000 


1.2 6 

6 20 

6 

6 0.8 
6 2 

6 16.5 
6 

152 

Vee 

6 1.1 
6 1.0 
6 1.0 
6 

6 12 

6 12.5 
6 56 

6 3 

6 1.6 

0.9 

6 2 

6 8.5 
6 2 

6 2.5 
6 5 

6 1 

6 1.7 
6 0.8 
6 8.5 
6 

18 Tad 
6 7.5 
6 1.4 
6 

6 2.2 
6 

6.3 
12 

6.3 3.1 
5 

6.3 19.6 
6 3.5 
6.3 1 
6.3 12 
12 30 
6 

6.3 

6,3 22.5 
12 30 
6.2 2 
6.3 50 
63 5 

6 

643.0 Te2 
6 3 

0.8 

6 12. 
6.3 100 
6.3 


100 


125 


100 


200 


250 
100 
200 

90 


250 
200 


250 


6.5 1.9 
90 15 
0.9 1.7 
8.5 5.3 
50 4.5 
87 9 
7.5 4.5 
1 1 
3 3 
11 4.4 
7.4 4.6 
9.2 3.6 
10 5.5 
47 4.1 
13 8 
30.11 
18 8.5 
10 5.2 
10 5.5 
10.5 2.2 
1.2 1.6 
20 «11 
0:5: 0: 
13.1 16.5 
10 9 
8 4.8 
10 2.0 
30 
70 «12 
70 13 
0.8 1.1 
10 6 
10.7 8.1 
0.7 1 
14 6.7 
50 4.5 
1 1.2 
60 
8.2 5.2 
25 8.5 
335.4 32.2 
75 6.5 
100 7 
38 
71 5.4 
100 7 
360 11.5 
100 
"1 4.6 
5 
1512.5 
5 4.5 
8.5 5.8 
45 41 
8 10 
8 3.6 


BSA 
A08 


B8D 
B7G 
B7A 


A08 
BOA 
BSA 


ADDENDA | TYPE 


33° 97 


nH vU VOU Wot 
g3 5 go 


Racial 


"9335 


“aban vase 


VALVE 
UYPE 


6944 
6945 
6946 
6947 
0948 


6954 
6955 
6968 
6973 
7000 


7025 
7027 
7032 
7036 


7044 


7051 


7054 
7055 
7056 
7057 


7057 
7058 


7059 


7060 
7061 


7062 
7066 
7071 
7072 
7073 


7074 
7075 
7078 
7079 


47105 


7108 
7110 
7118 
7119 
7125 


RISA 
7143 
7144 
7145 
7150 


7167 
7184 
7189 
7193 


7199 


7212 
7227 
7233 
7236 
7239 


7244 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


412 
412 
402 
842 
842 


412 
841 

402 
704 
028 


851 
728 
412 
412 


841 


857 


141 
192 
412 
841 


741 
841 


857 
841 
704 


841 

209 
000 
000 
000 


841 
841 
041 
041 
501 
581 


701 
141 
841 
841 
741 


412 
412 
841 
701 
831 


412 
028 
041 
020 


887 


127 
041 


183 
183 
013 
113 
113 


387 
228 
387 
234 
710 


238 
744 
387 
387 
221 


238 


230 
310 
387 
238 


238 
238 


238 


238 
234 


228 
784 
230 
230 
230 


234 
234 
230 
230 
481 
401 


238 
230 
228 
221 
238 


344 
314 
238 
238 
421 


387 
740 
230 
000 


231 


142 
230 


710 0000 
710 0000 
080 0000 
580 0000 
580 0000 


100 0000 
513 0000 
100 0000 
178 0000 
310 0000 


413 0000 
310 0000 
100 0000 
100 0000 


538 0000 


114 0000 


871 0000 
X00 0000 
100 0000 
510 0000 


9X1 0000 
510 0000 


114 0000 


751 0000 
178 0000 


513 0000 
300 0000 
000 0000 
009 0000 
009 0000 


148 0000 
148 0000 
871 0000 
871 0000 
230 0000 
230 0000 


014 0000 
871 0000 
513 0000 
538 0000 
9X1 0000 


800 0000 
800 0000 
510 0000 
014 0000 
107 0000 


100 0000 
310 0000 
807 0000 
310 0000 


514 0000 


380 0000 
871 0000 


848 238 418 0000 


581 


481 


230 0000 


410 237 101 0000 


882 345 100 0000 


6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 I 

6 8.5 

653: <2 

653; 15 

6 s) 

6 2 

6.3 

6.39.) 2 

6 ie) 

6.3 2 

6 3{ 1.0 
1.0 

13.5. (2.7 

13.5 

135%) 255.2 

13.5° i262 

19 2 

13.5 


1 30 
6.3 
633° 3.5 
653° 1.4 
6.3% 7 
6.3 2 
6:3) 4.3 
3315) 33.0 
6.3 1.2 
6.34 220) 
6.3 
13.5 1 
6.3 12.5 
6.3° 753 
6 10.5 
8 
6.34 1.5 
6.3 28 
210d: 285 
6.3 40 
6.3 14 
6.3 5 
6 0.4 


100 
100 


125 


100 


200 


100 


200 


100 
100 


150 
250 


100 


50 
125 


80 
250 
250 
125 
200 
10 


100 


crn OC 
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yvnu 


= 


Ww 
a 
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Als woYN AN Vino 


nu 


a 


a 


ADDENDA | BASE ' 


B&D 
B&D 


B8D 
B&D 
B7G 


B7G 
BOA 


aos 


BOA 
B8A 
B7G 
B7G 
BOA 


BOA 


BOA 
B7G 

B7G 
BOA 


BOA 
BOA 


BOA 


BOA 
BOA 


BOA 
B7G 
BOA 
BOA 
BOA 


BOA 
BOA 
BOA 


BOA 
A08 


BOA 
BOA 
BOA 
BOA 
BOA 


B7G 
B7G 


BOA 
BOA 
BOA 


B7G 
A08 


BOA 
A08 


BOA 


AQ8 
BOA 
BOA 
A08 
BOA 


B7G 


7245 
7247 


7258 


7308 
7316 


7318 
7320 
735 
735 


7370 


7382 
7408 
7492 
7498 
7534 


7543 
7551 


7558 
7561 


7581 


7586 
7587 
7591 
7607 


7643 


7683 
7687 


7688 
7689 
7690 


7693 
7694 
7695 


7699 
7700 


7701 
7716 


TIT 
7719 
7721 


7722 
7724 
T7728 
7729 


7731 


7732 
7733 


7734 


7738 
T7151 


7752 
7754 
T1355 
7756 
T7157 


412 
851 


841 


851 
841 


841 
041 
028 
127 
841 


412 
028 
851 

412 
020 


412 
147 
147 
028 
028 


080 
070 
028 
127 


857 


418 
857 


141 
141 
141 


412 


412 


700 
514 
514 
287 


141 
148 


412 
841 
141 


141 
191 
841 
841 


857 


412 
141 


714 


842 
028 


412 
700 
412 
108 
471 


SELECTOR 


SWITCH 


344 
228 


238 


238 
228 


228 
230 
014 
141 
221 


300 
740 
228 
381 

740 


387 
238 
238 
740 
740 


400 
400 
714 
141 


238 


238 
238 


512 
512 
512 


387 
387 
234 
228 


220 
113 


238 
231 


387 
228 
230 


230 
23X 
228 
228 


238 


387 
223 


238 


314 
740 


387 
234 
387 
072 
034 


NUMBER 


386 8080 
386 8080 
386 8080 


100 0000 
100 0000 
108 0000 
703 0000 


783 0000 
000 0000 


717 0000 
578 0000 


100 0000 
413 0000 
817 0000 


817 0000 
148 0000 
513 0000 
513 0000 


114 0000 


100 0000 
871 0000 


148 0000 


800 0000 
310 0000 


100 0000 
108 0000 
100 0000 
430 0000 
710 0000 


S8888 88888 88 8 88 


Ww 


Ww 


DaAnaDd asada DADA 


Ww 


= 


wow 


YW WwWWW 


. 
_—_ 


oy 


NON WO NNNOO 


88888 88888 


a 


ww 


° 
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a 
uw 


uw 


WY WWW 


fo ana 


uw 
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os 
228 


Ww 


~— 


88 888 888 88 


8888s 888 8s 


88888 88 888 


125 
125 


250 


225 
200 


250 


250 
150 


150 
250 
250 


100 
250 


50 
300 
250 


175 
250 


125 


150 
100 
130 
100 
250 


100 
80 


150 


150 


100 


125 
175 


150 
100 


125 
150 

30 
300 
250 


Wri dd J Org td Hr is a 
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J 


‘ oe 8 e 
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a 
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° 
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8 
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lacHacMacMacMac] WH fe acdc] 


7759 
7760 


61 
Theo 


7763 


7788 
7803 
7861 
7868 
7887 


7888 
7889 
7895 
7898 
7984 


8013A 
8016 
8032 
8056 
8058 


8077 
8156 
8223 
8233 
8255 


8348 
9001 
9002 
9003 
9004 


9005 
9006 
9072 
18004 
18013 


18014 
18015 
18016 
18040 
18042 


18043 
18045 


18046 
18048 


95108 
824476 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


842 113 580 0000 


842 
214 
412 


811 


141 
841 
214 
741 
842 


402 
842 
080 
841 
218 


200 
020 
127 
080 
010 


141 
218 
851 
817 
414 


425 
412 
812 
412 
203 


219 
912 
020 
423 
081 


007 
081 
007 
287 
741 


741 
041 
041 


113 
808 
183 


234 


237 
238 
808 
234 
113 


013 
113 
400 
238 
881 


300 
000 
141 
400 
100 


230 
881 
238 
231 
234 


238 
387 
384 
387 
190 


330 
390 
000 
800 
231 


231 
231 
231 
104 
238 


238 
230 
230 


580 0000 
513 0000 
710 0000 
178 0000 


817 0000 
510 0000 
413 0000 
708 0000 
580 0000 


080 0000 
580 0000 
010 2030 
510 0000 
711 4730 


000 0000 
030 0000 
310 0000 
010 2030 
010 2034 


871 0000 
711 4730 
410 0000 
141 0000 
444 0000 


782 0000 
100 0000 
100 0000 
100 0000 
000 0000 


COO 0000 
100 0000 
310 0000 
000 0000 
700 00CO 


800 0000 
700 0000 
800 0000 
130 0000 
001 0000 


001 0000 
871 0000 
871 0000 


281 704 130 0000 
873 420 000 0000 


481 581 230 0000 


S8888 8888s 88888 88888 


SS28S SS888 8S8ss 


8 88888 88888 


Ww 


WrAW 


25 


63 


125 


200 


150 
125 


150 
200 
100 
100 


6.5 5.4 
3 5 
8.2 5.5 
30 4.2 
4.2 
35 50 
15 12.5 
8i2. 55 
60 10.2 
825) 25 
13 6.5 
1.75 2.5 
7 9.4 
10 565 
100 13.5 
15 
100 7 
B25) Vit 
10 12.4 
19 11.5 
75 7.6 
30 20 
50 45 
12 13 
30 3.3 
2 1.4 
6.3 2.2 
6.7 1.8 
5 
5 
15 2.5 
22 1 
8 5 
35 8 
8 8.3 
48 9 
15 10 
8.3 8.2 
8.2 8.2 
20 11 
20 11 
16 6.5 
2.2 1 
) 2.6 


waa Saas 


Wy ‘ort tae} HHWO DW He =] fete 


a | 


3 wd ot wid Wy HwU 


VALVE 
TYPE 


AITA 
A11B 


A11C 
A11D 


A20B 


A23A 
A26 
A27D 
A28 
A30 


A30B 
A32 

A36A 
A36B 


A36C 


A40 
A40 
A‘OM 
A4OM 
A41 


A48 

ASOA 
ASOA 
A5OB 
ASOM 


ASOM 
ASON 
ASON 
ASOP 
ATOB 


A7OB 
A70C 
A70D 
A70D 
ATOE 


ATOP 
A104 
A106 
A109 
A109 


A110 
A110 
A125 
A203 
A205 


A206 
A209 
A209 
A210 
A210 


A211 
A214 
A225 
A225 
A235 


A235 
A239 
A241 


~———_<— 


SELECTOR 


SWITCH 


NUMBER 


9X2 300 000 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 


9X2 
9X2 
9X2 
9X2 


300 
310 


90X 231 


284 
91X 
284 
284 


842 
284 
847 
057 
847 
057 
847 
057 


284 
284 
274 
742 
371 


284 
742 
040 
081 
041 


742 
742 
041 
080 
842 


047 
047 
O47 
842 
047 


047 
842 
842 
842 
284 


284 
842 
842 
842 
842 


842 
842 
284 
384 
842 


842 
842 
842 
384 
200 


412 
230 
B12 


300 
238 
300 
300 


310 
300 
231 
231 
231 
231 
231 
231 


300 
310 
130 
310 
220 


300 
310 
231 
231 
231 


310 
310 
231 
231 
310 


231 
231 
231 
370 
231 


231 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
200 
300 


300 
300 
300 
200 
300 


000 
000 


0000 
0000 


800 0000 


000 
700 
000 
000 


000 
000 
000 
000 
000 


300 000 


200 


000 


0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 


300 000 0000 
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ea 
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250 
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250 
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125 
100 
100 
250 
250 


250 
250 
250 
250 
275 
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=-9000 
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SELECTOR 8m 
SWITCH mA/V ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


4242 287 300 000 0000 40 2 3 150 75 1.7 0.6 UX4 PP 
A303 284 300 000 0000 00 3 27 150 3 0.6 x4 oT 
‘A306 284 300 000 0000 00 3. 15 150 1.5 0.4 x4 oT 
‘A404 842 300 000 0000 00 4 10 100 4 0.4 B4 T 
4406 384 200 000 0000 00 4 9 100 2 0.4 UX4 oT 
A406 842 300 000 0000 00 4 9 100 2 0.4 B4 T 
A408 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.5 B4 T 
A409 842 300 000 0000 00 4 9 150 3.5 0.9 B4 T 
A409 284 300 000 0000 00 4 9 150 3.5 0.9 \%4 oT 
A410 842 300 000 0000 00 4 3 150 3.5. 0.5 B4 T 
A410 284 300 000 0000 00 4 3 150 3.5 0.5 x4 oT 
ASION 842 300 000 0000 00 4 3 150 3.5 0.5 B4 T 
A411 842 300 000 0000 00 4 3 200 6 2.5 B4 T 
A414 384 200 000 0000 00 4 4.5 150 3 2 U4 = 
A414 842 300 000 0000 00 4 4.5. 150 3 2 B4 T 
A415 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.5 B4 T 
A416 842 300 000 0000 00 4 4.5 150 4 2 B4 T 
A420 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.5 B4 T 
A425 842 300 000 0000 00 4 2.5 200 0.2 1.2 B4 T 
A430 842 300 000 0000 00 4 3 200 6 2.5 B4 T 
A430 042 300 000 0000 80 4 150 1.5. 0.5 B4 T 
A430N 842 310 000 0000 00 4 4.5 250 6.5 3.5 BS T 
A435 842 300 000 0000 00 4 1 150 2.1 0.5 B4 T 
A440N 842 310 000 0000 00 4 1.6 200 032: 2.2 BS T 
A442 742 300 000 0000 80 4 1 200 100 4 0.7 B4 P 
A442 274 300 000 0000 80 4 1 200 100 1 0.4 x4 oP 
A557 802 310 000 0000 40 4 8 150 28 2 BS T 
ASTT 802 310 000 0000 40 4 20 250 40 2 B5 T 
‘A600 842 300 000 0000 00 6 9 150 4 1.5 UxX4 = 
A609 842 300 000 0000 00 6 9 150 4 1.5 B4 T 
AGO9 802 310 000 0000 40 6 9 150 4 1.5 B5 T 
A615 842 300 000 0000 00 6 4.5 150 4 2.4 B4 T 
A630 842 300 000 0000 00 6 1.5 150 0.7 1.5 B4 T 
A635 842 300 000 0000 00 6 160 1.2 1.5 B4 T 
A642 742 300 000 0000 80 6 1 200 100 0.7 B4 P 
A802 842 310 000 0000 00 4 3 100 2.5 2.5 B5 T 
A819 080 231 700 0000 40 4 250 250 8 7.5 B7 P 
A863 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 2 1.2 AOS oP 
A901 047 231 800 0000 00 5 100 100 50 9 B7 P 
A1685 028 710 310 0000 40 6.3 3 150 100 8 3.2 AO8 oP 
AI714 412 300 800 0000 00 6.3 2.5 150 10 8.5 BIG 6T 
A1820 287 004 130 0000 00 6.3 250 250 40 10.5 B8B. OP 
AA1834 581 481 230 0000 00 6 40 100 AOS oT 
A1860 702 332 408 0000 00 205: YF 200 150 35 6 BOA OT 
A2030N 842 310 000 0000 00 20 3 200 6 2.3 B5 T 
A2040N 842 310 000 0000 00 20 1.6 200 0.2 3 BS T 
A2087 902 390 100 0000 00 4.4 5 BIG oR 
A2118 842 370 000 0000 00 20 3 200 6 2.3 B4 T 
42134 412 380 700 0000 00 6 7.8 150 150 55 9.5 BIG =P 
A2226 041 230 071 0000 80 6.3 12.5 150 150 50 8.5 BOA OP 
A2272 210 010 013 0000 90 6 BOG oR 
AA2293 010 234 008 0000 00 6.3 23 150 BOA OT 
A2327 010 234 008 0000 00 6.3 3.5 250 20 6 BOA OT 
42359 010 234 008 0000 00 6.5 150 100 12 
A2426 020 740 310 0000 80 6.3 13.5 150 150 50 8 AOS OP 
A2521 414 484 234 0000 00 6.3 1 150 15 15 BOA OT 
A2599 412 231 148 0000 00 6.3. 1 150 16 15 BOA OT 
42637 120 040 300 0000 80 6:3 7:0: 20 1.0 0.6 AOS OT 
A2674 211 403 708 0000 00 6.3. 1.4 200 150 23 30 BOA OP 
A2688 412 314 #00 0000 00 6.3 1 100 12. 11.5 BIG =6oT 


VALVE 
TYPE 


A2738 
A2744 
A2792 
A2900 
A2913 


A2975 
A3042 
A3064 
A4090 
A4110 


AAG1 
AASIE 


AABI 
ABI 
ABC1 


ABC91 
ABL1 
AC/042 
AC/044 
AC/054 


AC/064 
ACO84 
ACO84N 
AC2 
AC2DD 


AC2/HL 
AC2/Pen 
AC2/PenDD 
AC3Pen 
AC4/Pen 


AC5/Pen 
AC5/PenDD 
AC6/Pen 
AC101 
AC104 


AC701 
ACD 
ACDD 
AC/DDT 
AC/DX 


AC/G 
AC/ME 


ACH1 { 


ACHL4 
ACHP 


ACHL 
AC/HLDD 


ACHLODD 
ACHLADD 


ACHM4 


AC/HP 
AC/HP 
ACHVP 
ACH4 
AC/L 


ACL4 
AC/LP 
ACME4 
ACP 
AC/P 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


028 741 310 0000 
414 484 234 0000 
040 230 100 0000 
851 228 413 0000 
413 214 800 0000 


412 300 800 0000 
041 230 071 0000 
412 381 700 0000 
842 310 000 0000 
842 310 000 0000 


285 184 130 0000 
192 310 X00 0000 
023 1¥0 X90 0000 
X02 310 000 0000 
023 1X9 080 0000 


412 39X 800 0000 
023 1X9 780 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
023 100 080 0000 
98X 231 700 0000 


842 310 000 0000 
047 231 800 0000 
98X 231 700 0000 
047 231 800 0000 
047 231 800 0000 


047 213 800 0000 
98X 231 700 0000 
047 231 000 0000 
802 310 000 0000 
842 310 000 0000 


103 080 020 0000 
902 310 000 0000 
9X2 310 000 0000 
90X 231 800 0000 
842 310 000 0000 


842 310 000 0000 
047 231 800 0000 
847 231 800 0000 
057 231 800 0000 
842 310 000 0000 
842 310 000 0000 


842 310 000 0000 
90X 231 800 0000 
X¥O 231 890 0000 
90X 231 800 0000 
742 310 000 0000 


041 231 700 0000 
743 210 000 0000 
742 310 000 0000 
842 310 000 0000 
842 310 000 0000 


842 310 000 0000 
842 310 000 0000 
842 310 000 0000 
842 300 000 0000 
842 310 000 0000 


83888 88888 883888 88888 88838 


88scess ga88s 8585S 88SSE 


88588 


AAAAA hAMWAA 


hADAD 


DaRhAD DRaRRH 


pahath Ratan Pa fF Dar 


hALAA 


= 


13.5 


150 
250 


250 


250 


250 
250 
250 
250 


250 


250 
225 


250 


75 


100 


100 
100 
100 


18 
250 


= 


Ra=1M 


ADDENDA BASE TYPE 
A08 


BOA 
A08 
BOA 
BOA 


B7G 
BOA 
B7G 
BS 
BS 


B8A 
B7G 


ee Bxases a 
a) 


ta] 


Yu BHWS 
0 i=} 


DDT 


BREWS HHH 


———- 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


CAP ADDENDA BASE] TYPE 


ACP1 842 310 000 0000 00 4 28 200 24 2.3 B5 T. 
ACP/4 042 310 000 0000 80 4 1 100 20 7 B5 T. 
ACP/4 842 310 000 0000 00 4 20 250 20 4 B5 T 
ACPN 842 370 000 0000 00 4 12 250 200 22 B5 P 
ACPNDH 842 370 000 0000 00 4 10 250 200 18 B5 P 
AC/PP 842 300 000 0000 00 4 25 400 50 5 B4 T 
ACPP 047 231 800 0000 00 4 Js) F290: 2504 332 B7 P 
AC/Pen 047 231 800 0000 00 4 15.5 250 250 32 2.7 B7 P 
AC/Pen 842 310 000 0000 70 4 2 200 200 24 2.5 BS P 
ACPT 842 310 000 0000 70 4 8 250 200 31 B5 P 
ACPX4 842 310 000 0000 00 4 18 250 30 4 B5 T 
ACPX4A 842 300 000 0000 00 4 25 250 50 bi] B4 iT 
ACQ 047 231 800 0000 00 4 22 400 250 57 6 B7 P 
AC/S1VM 742 310 000 0000 80 4 1.4 200 75 5-6 1.1 B5 P 
AC/S2 742 310 000 0000 80 4 1 200 60 6 3.4 B5 P. 
AC/S2Pen 041 231 700 0000 80 4 1.5 250 100 8 4.6 B7 P 
AC/SG 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 60 4.5 1.9 B5 P 
AC/SGVM 742 310 000 0000 80 4 2 200 60 5.8 2.0 B5 P 
AC/SH 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 75 7.4 2.5 B5 P 
AC/SL 041 230 700 0000 80 4 2 200 100 3 2 B5 P 
ACSP1 041 231 700 0000 80 4 3 200 200 4.9 2.7 B7 P 
ACSP3 081 231 700 0000 40 4 1.5 250 100 9 7.5 B7 P 
AC/SP3/RH 081 231 700 0000 40 4 1.5 250 100 7.5 B7 P 
ACTH1 { 847 231 800 0000 50 \ 4 { 2.7 75 6 3 B7 TH 
057 231 800 0000 50 3 250 100 3 ie \ 
ACTHIA { 218 840 730 0000 50 \ 4 { 3 v6 6 3 Mos a 
218 050 730 0000 50 3 250 100 3 3.5 7 
ACVH 742 310 000 0000 80 4 135" 200° “75 9.3 2.7 B5 P 
ACTP 781 231 840 0000 50 4 { 3 150 1.5 1.4 \ BO TP 
5 250 200 Doe N's6: 
ACVG 742 310 000 0000 80 4 200 75 2 3 B5 P 
AC/VP 041 231 700 0000 80 4 1.5 200 100 Det 265 B7 P 
AC/VP 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 100 Del 2.9 B5 P 
AC/VP1 041 231 700 0000 80 4 2.8 250 200 7.4 2 B7 P 
AC/VP2 081 231 700 0000 40 4 2.8 250 100 7.4 2 B7 P 
ACVP4 041 231 700 0000 80 4 250 100 6 3 B7 P 
ACVFB 081 231 700 0000 40 4 1.5: 250. 150. “42 4 B7 P 
ACVS 742 310 000 0000 80 4 455-200" 775 4.4 2 B5 P 
ACVS4 742 310 000 0000 80 4 2 250 50 6 2 BS P 
AC/Y 047 231 800 0000 00 4 10 250 250 32 3.5 B7 P 
AC/Y 842 310 000 0000 70 4 10 250 250 32 325 BS P. 
AC/YC 047 231 800 0000 00 4 10 250 250 68 7.5 B7 P 
AC/YY 047 231 800 0000 00 4 10 250 250 68 7.5 B7 P 
AC/Z 842 310 000 0000 70 4 5.5 250 250 32 TS B5 P 
AC/ZDD 98X 231 700 0000 40 4 569" 2250-250) 32 8 B7 DDP 
AD 291 300 000 0000 00 6.3 30 UX4 R 
AD1 023 004 080 0000 00 4 45 250 60 6 8SC T 
AD1/350 023 004 080 0000 00 4 66 400 42 8SC T 
ADIN 023 004 080 0000 00 4 300 60 F8 T 
AD101 842 310 000 0000 00 4 26.5 250 40 4.6 B5 T 
ADG 842 310 000 0000 00 20 10 200 10 3.5 BS T 
ADHF 842 310 000 0000 00 20 i 200 2 3.5 B5 T 
ADHP 041 231 700 0000 80 20 200 100 5 2.8 B7 P 
ADL 872 310 000 0000 00 20 13 200 20 3 B5 T 
ADPN 842 370 000 0000 00 20 15 250 200 22 BS P 
ADVHP 041 231 700 0000 80 20 200 100 Deo. 269: B7 P 
AE 287 413 000 0000 00 13 13.5. 100 100 8 1.6 UX6 ad 
AP 291 300 000 0000 00 2.5 120 UX4 R 
AF2 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 4.2 2.5 B5 P 
AF3 023 110 780 0000 40 4 3 250 100 8 1.8 8SC P 
AFT 023 110 780 0000 40 4 2 250 100 3 2.1 8SC P 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER ADDENDA BASE TYPE 


APS 028 748 310 0000 00 6 2 200 50 3.5 AOS OO 
AG 29X 300 000 0000 00 5 120 UX4 RR 
AG495 842 310 000 0000 00 4 4 200 4 2.5 BS T 
AG4100 842 300 000 0000 00 4 3 150 5 2 B4 T 
AHI 023 147 780 0000 40 4 2 250 75 3 1.8 gsc Pp 
AH100 023 147 780 0000 40 4 2.5 200 100 5.5 1.5 ssc Pp 
AH4105 742 310 000 0000 80 4 2 200 125 4.5 2.3 BS P 
AK2 023 185 780 0000 40 4 { 2 100 75 4.2 0.9 \ gee) 86 
2 250 75 4.5 2.2 
ALI 023 004 780 0000 00 4° 15 250 250 36 2.8 ssc PP 
AL2 023 100 780 0000 40 4° 25 250 250 36 2.6 8sc P 
AL2/375 023 100 780 0000 40 4 25 250 250 36 2.6 ssc P 
AL3 247 231 800 0000 00 4 3 250 250 36 9 BT P 
AL3 023 104 780 0000 00 4 6.5 250 250 36 9.5 ssc PP 
AL4 147 231 800 0000 00 4 3 250 250 36 9 B7 P 
AL4 023 104 780 0000 00 4 6.5 250 250 36 9.5 ssc PP 
AL4/375 147 231 800 0000 00 4 6 250 250 34 9.5 B7 P 
AL4/375 023 104 780 0000 00 4 6 250 250 34 9.5 ssc -P 
ALS 147 231 800 0000 00 4 14 250 250 72 8.5 B7 P 
ALS/375 023 104 780 0000 00 4 14 250 275 72 8.5 ssc PP 
AL60 041 231 700 0000 80 4 7 250 250 72 14.5 B7 P 
AL60 702 331 480 0000 00 24. <7 200 150 35 6 BBD =P 
AL495 842 310 000 0000 00 Ay 9312: 250 30 4 BS T 
AL860 702 331 408 0000 00 4.8 7 200 150 35 6 BOA OP 
AM 023 104 780 0000 00 4 5 259 259 0.1 Ra=2Mu ssc. TI 
‘AMOE 047 231 800 0000 00 4 14 250 250 72 9 B7 P 
AN4092 842 310 000 0000 90 4 3.5 200 6 2 BS DT 
AP495 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 2.5 5 BS T 
APP4A 047 231 800 0000 00 4 16.5 250 250 36 3.5 BT P 
APP4AS 023 100 780 0000 40 4 16.5 250 250 36 3.5 gsc ~P 
APP4B 047 231 800 0000 00 4 5 250 250 32 10 B7 P 
APP4BS 023 104 780 0000 00 4 5 250 250 32 10 ssc PP 
APP4C 147 231 800 0000 00 4 5 250 250 36 10 B7 P 
APP4D 147 231 800 0000 00 4 16 250 250 72 7 B7 P 
APP4E 147 231 800 0000 00 4 13.5 350 275 72 8.5 B7 P 
APP4E 023 104 780 0000 00 4 13.5 350 275 72 8.5 ssc P 
APP4G 081 231 700 0000 40 4 6 250 250 36 10 B7 P 
APP4G 041 231 700 0000 80 4 6 250 250 36 10 B7 P 
APP4G 007 231 800 0000 40 4 6 250 250 36 10 BT P 
APP495 842 370 000 0000 00 42° 523 300 200 25 2 BS P 
APP4100 842 310 000 0000 70 4 15 250 250 24 2.5 BS P 
APP4120 842 310 000 0000 70 4. 15 350 200 22 3.5 BS P 
APV4 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
APV4100 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
APV4200 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
ARA95 842 310 000 0000 00 4 1 100 5 BS T 
AR4100 842 310 000 0000 00 4 3 200 3 2 BS T 
AR4101 842 310 000 0000 00 4 1 100 3 B5 T 
AS494 742 310 000 0000 80 4 200 100 15 1.5 BS P 
AS495 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 1 3.4 B5 P 
AS4100 742 310 000 0000 80 4 6 200 100 4 1.4 BS P 
AS4120 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 3 BS P 
AS4125 742 310 000 0000 80 4 2 250 100 3 3 B4 P 
AVI1 200 300 000 0000 90 2.5 UX4 oR 
AX 284 300 000 0000 00 5 9 150 3 0.8 U4 = 
AX 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 FR 
AX50 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
AZz1 023 090 0X0 0000 00 4 30 8SC RR 
AZ2 023 090 OXO 0000 00 4 60 8SC RR 
AZ3 023 190 0X0 0000 00 4 60 8SC RR 
ATA 023 090 OXO 0000 00 4 60 8SC RR 


68 


_— 
SELECTOR 
SWITCH | 
NUMBER ADDENDA BASE TYPE 
F8 


AZ11 X02 300 090 0000 00 4 60 RR 
AZ12 X02 300 090 0000 00 4 60 F8 RR 
AZ21 299 03X X20 0000 00 2 30 A08 RR 
A231 020 90X 030 0000 00 4 30 A08 RR 
AZ32 020 90X 030 0000 00 4 60 A08 FR 
A233 029 OXO 300 0000 00 4 60 A08 RR 
AZ41 090 OOX 230 0000 00 4 30 BRA RR 
AZ50 023 090 OX0 0000 00 4 120 8sC RR 
AZ50 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
B2 842 300 000 0000 00 2 2 150 2 1.2 B4 2 
B7 842 300 000 0000 00 6 150 8 0.66 Ba T 
B11 842 300 000 0000 00 6 200 20 1.4 B4 i 
B21 458 230 800 0000 00 2 3 150 5.0 1.5 B7 TT 
B22 458 230 800 0000 00 2 150 5 B7 fig 
B23 842 300 000 0000 00 2 150 4 0.75 B4 T 
B24 458 230 800 0000 00 2 ie) 150 (h B7 T? 
B30 481 238 500 0000 00 13 ie) 200 30 B7 TT 
B36 581 481 230 0000 00 13 8 250 9 2.6 A08 TT 
B63 284 158 300 0000 00 6 =) 250 6 3.1 UXT TT 
B65 581 481 230 0000 00 6 8 250 9 2.6 A08 Tr 
B105 284 300 000 0000 00 1.4 18 150 8 1.0 UxX4 T. 
B105 842 300 000 0000 00 1.4 18 150 8 1.0 B4 T 
B109 851 238 410 0000 00 26 1.5 200 10 6.2 BOA TT 
Bi52 851 228 413 0000 00 6 2 250 10.0 5.5 BOA By 
B203 842 300 000 0000 00 2 26 150 a 1.5 B4 T 
B204 284 300 000 0000 00 2 22.5 125 8 0.9 Ux4 T 
B205 842 300 000 0000 00 2 18 150 7 1.2 B4 T 
B205 284 300 000 0000 00 2 18 150 7 1.2 (X4 T. 
B217 842 300 000 0000 00 4.5 4.5 150 3 1.3 B4 T 
B217 284 300 000 0000 00 2 4.5 150 5 1.3 UX4 7, 
B228 284 300 000 0000 00 2 2 150 2 1.2 B4 T 
B230 548 230 800 0000 00 2 1 150 Jed B7 TT 
B240 284 583 000 0000 00 2 150 15 UX6 TT 
B242 742 300 000 0000 80 2 ie) 200° 75 4.5 1.1 B4 P 
B242 274 300 000 0000 80 2 ie) 200 75 4.5 1.1 Ux4 P 
B255 742 300 000 0000 80 2 1 150 100 UeBo 1:62. B4 P 
B255 274 300 000 0000 80 2 1 150 100 1B elise UX4 P. 
B262 742 300 000 0000 80 2 1 150 100 1.8 1.3 B4 P 
B262 287 300 000 0000 40 2 1 150 100 1.8 1.3 Ux4 P 
B309 851 228 413 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA TT 
B319 158 234 118 0000 00 Toon As 90 12 6 BOA TT 
B329 851 228 413 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BOA TT 
B339 851 228 413 0000 00 6 2 250 1.2 1.6 BOA TT. 
B342 287 300 000 0000 40 2 226 A900." 1975 4 1.3 UX4 P 
B349 158 234 118 0000 00 7 1.2 90 15 9 BOA TT 
B403 842 300 000 0000 00 4 30 150 15 1.5 B4 T 
B403 284 300 000 0000 00 4 30 150 15 1.5 Ux4 Ky 
B405 842 300 000 0000 00 4 18 150 11 1.6 B4 iq 
B405 284 300 000 0000 00 4 18 150 11 1.6 x4 T 
B406 842 300 000 0000 00 4 15 150 8 1.4 B4 Ti; 
B406 284 300 000 0000 00 4 15 150 8 1.3 UX4 T. 
B409 842 300 000 0000 00 4 16 250 12 2 B4 T 
B409 284 300 000 0000 00 4 16 250 12 2 UX4 T: 
B415 284 300 000 0000 00 4 4.5 150 3 2 UX4 T 
B424 842 300 000 0000 00 4 2.3. 200 6 2.5 B4 if 
B424 284 300 000 0000 00 4 2.3. 200 6 2.5 Ux4 T 
B425 842 300 000 0000 00 4 4.5 150 ) 2 B4 T 
B425 284 300 000 0000 00 4 4.5 150 3 2 UX4 T. 
B435N 842 310 000 0000 90 4 3.5 200 6 2 BS DT 
B438 842 300 000 0000 00 4 2.5 200 0.2 2 B4 T 


B438 
B442 
B442M 
B44? 
B443 


B443S 
B491 
B543 
B543 
B543 


B605 
B605 
B609 
B719 
B729 


B2006 
B2038 
B2041 
B2042 
B2043 


B2044 


B2044S 


B2045 
B2046 


B2047 


B2052T 


B2055 
B2099 
BA2 
BB1 


BB220A 


BB240 
BBC12 


BCH1 
BF1 


BF61 
BF62 
BF451 
BHP61 
BL2 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


284 300 000 0000 
742 300 000 0000 
274 300 000 0000 
842 370 000 0000 
284 300 000 0000 


842 300 000 0000 
842 310 000 0000 
842 370 000 0000 
284 300 000 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
284 300 000 0000 
842 300 000 0000 
851 238 410 0000 
851 238 410 0000 


842 310 000 0000 
842 310 000 0000 
802 300 000 0000 
742 310 000 0000 
842 310 000 0000 


219 004 730 0000 
842 310 000 0000 
742 310 000 0000 
742 310 000 0000 


742 310 000 0000 


742 310 000 0000 
742 310 000 0000 
842 310 000 0000 
548 230 800 0000 
X02 310 000 0000 


548 230 800 0000 
548 230 800 0000 
892 3X0 000 0000 
487 231 800 0000 
507 231 800 0000 
842 300 000 0000 


281 074 130 0000 
281 074 130 0000 
281 074 130 0000 
023 010 780 0000 
872 310 000 0000 


028 148 310 0000 
023 004 780 0000 
200 300 000 0000 
412 387 400 0000 
842 370 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
548 230 800 0000 
842 300 000 0000 
281 704 130 0000 


281 704 130 0000 
218 714 130 0000 
902 382 470 0000 
281 704 130 0000 
842 300 000 0000 


023 100 090 0000 
902 310 000 0000 
9X2 310 000 0000 
90X 231 800 0000 
842 300 000 0000 
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70 
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VALVE 
TYPE 


C30 
C30B 


C36A 
C36B 


C36C 


C50B 
C5ON 
c70D 
C70D 
C80B 


C109 
C125 
C135 
C142 
C144 


C180 
C243 
C243N 
C405 
C405 


C408 
C443 
C443N 
C443N/S 
C453 


C508 
C5094 
C543 
C603 
C606 


C643 
CB215 
CB215S 
CB220 
CBC1 


CBL1 
CBL6 
CBL31 
cCci 
cc2 


CC81E 
CC82E 
CC86E 
Cla 


“_——u—o—_eae eon 


CcHt { 


CF61 


SELECTOR 


281 
000 
847 
057 
847 
057 
847 
057 


081 
081 
023 
047 
123 


842 
842 
042 
742 
247 


247 
842 
284 
842 
284 


842 
842 
842 
842 
842 


284 
842 


843 
842 
842 


842 
548 
023 
548 
023 


023 
023 
028 
023 
023 


841 
841 
841 
851 

023 
023 


023 
023 
020 
028 
320 
023 
023 


023 
023 
123 
123 
288 
280 


SWITCH 
NUMBER 


704 130 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 
231 800 0000 


231 700 0000 
231 700 0000 
110 780 0000 
231 800 0000 
174 780 0000 


300 000 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 
135 200 0000 


135 200 0000 
370 000 0000 
730 000 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 


300 000 0000 
370 000 0000 
370 000 0000 
370 000 0000 
370 000 0000 


300 000 0000 
300 000 0000 
370 000 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 


370 000 0000 
230 800 0000 
084 580 0000 
230 800 0000 
1X9 080 0000 


19X 780 0000 
1X9 780 0000 
X97 310 0000 
100 080 0000 
100 080 0000 


228 513 0000 
228 513 0000 
228 513 0000 
228 413 0000 
178 480 0000 
170 580 0000 


184 780 0000 
105 780 0000 
048 310 0000 
750 310 0000 
200 000 0000 
110 780 0000 
110 780 0000 


110 780 0000 
110 780 0000 
100 780 0000 
100 780 0000 
475 130 0000 
575 130 0000 
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BASE 


B8B 


w 
a) 
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SELECTOR 
ee SWITCH 
NUMBER 


ADDENDA BASE TYPE 
tn ee ett 


CF141 { 288 475 130 0000 00 14 2 100 6.4 2.2 

280 575 130 0000 00 { 2 200 90 2.7 1.5 \ B8A 86TH 
CHI 023 147 780 0000 40 13 2 20 75 3 1.8 gsc PP 
cK1 023 174 780 0000 40 13 1.5 200 90 8 3 gsc oP 
cK3 023 174 780 0000 40 19 15 200 100 2.5 gsc 0 
CK108 287 113 000 0000 40 6.3 3 250% 100> «#2290 472 Ux OP 
CK507AX 873 420 000 0000 00 Ae2y 2 40 ; : 
CK509AX 834 200 000 0000 00 0.62 ries OF O9 BoA 4 
CK515BX 834 200 000 0000 00 0.62 40 0.1 0.1 BA OT 
CK518AX 873 420 000 0000 00 132 2 40 0.8 0.5 BA oT 
CK520AX 873 420 000 0000 00 0.62 2.5 40 40 0.2 0.1 BSA oP 
CK521AX 873 420 000 0000 00 eae 3 20 20 0.6 0.4 BSA OP 
CK523AX 973 420 000 0000 00 1.2 1.2 20 2 0.3 0.3 BSA oP 
CK524AX 873 420 000 0000 00 12 “A.% 2 “208. 205, 024: “10,3 BSA OP 
CK525AX 873 420 000 0000 00 42) “12? 3205 ‘20°. 10.2: 073 BSA OP 
(K526AX 873 420 000 0000 00 12° eS 20. S206 4015" a4 BSA oP 
CK527AX 873 420 000 0000 00 1.2 209" :20". "O24 “022 BSA oP 
CK528AX 873 420 000 0000 00 12. 12) 400 840: © 027-026 BSA oP 
CK529AX 873 420 000 0000 00 152) * Aga) “20. <20% - <Or3? “033 BSA oP 
CK531DX 873 420 000 0000 00 1e2te 125% 2.120 2208 40,9" GOS BSA OP 
CK532DX 873 420 000 0000 00 1.2 20 20 0.4 0.4 BAP 
CK533AX 873 420 000 0000 00 452 20 20 0.4 0.4 BAP 
CK5335AX 873. 420 000 0000 00 Tic22° 1¢2s5 #20. S205 © 60530 (003 BSA oP 
CK536AX 873 420 000 0000 00 1.2 20 20 0.3 0.4 BSA OP 
CK537AX 873 420 000 0000 00 42) ASS) “200-20. <0.5 ows BSA OP 
CK539AX 873 420 000 0000 00 12% "44" “20> 20% 052° 20:3 BSA OP 
CK541DX 873 420 000 0000 00 152 30° 30% 10.2 074 BAP 
CK542DX 873 420 000 0000 00 152\-072 20 20 0.4 0.3 BSA oP 
CK542DXS_ 873. 420 000 0000 00 132 23 20 20 0.4 0.3 BSA oP 
CK544DX 873 420 000 0000 00 2 30 30 0.1 0.3 BSA OP 
CK545DX 873 420 000 0000 00 0.6 0.6 20 20 BSA OP 
CK546 873 420 000 0000 00 432 20 20 0.4 0.4 BSA oP 
CK547DX 873 420 000 0000 00 1.2 30 30 0.2 0.4 BA  P 
CK1002 009 0X0 010 0000 00 ) 30 Ra = 3kQ AOB CCR 
CK1005 009 0X2 030 0000 00 6.3 30 AO8 = RR 
CK 1006 29X 300 000 0000 00 2 60 UX4 RR 
CK1007 009 OX2 030 0000 00 1 60 AOB sR 
CK1012 29X 300 000 0000 00 2 120 UX4 sa RR 
cK1024 009 0X0 010 0000 00 6 60 Ra = 3k2 AO8 = CCR 
CK1028 202 322 300 0000 90 6 60 BIG oR 
cK1091 200 900 300 0000 00 1.4 BG =D 
K1216 882 345 100 0000 00 6.3 100 5 3.4 BIG = TT 
CK5608 284 158 300 0000 00 2.5 6 200 6 2.4 ug =siIT 
CK5639 412 183 710 0000 00 6.3 150 100 21 9 BBD OP 
CK5654 412 387 100 0000 00 6.3 190 125 7.5 5 BG P 
CK5656 745 231 881 0000 00 653.2 32 150 125 15 5.8 BOA PP. 
CK5670 214 808 513 0000 00 6.3 150 8.5 5.5 BOA OTT 
CK5672 873 420 000 0000 00 1.2 65 60 60 3.2 0.6 BA oP 
CK5676 824 300 000 0000 00 12. 5 150 4 1.6 BA oT 
CK5677 824 300 000 0000 00 1.2. 5.5 150 1.9 0.8 BA OT 
CK5678 872 430 000 0000 00 1.2 60 60 1.8 1.1 BSA oP 
CK5687 841 221 538 0000 00 6.3 2 150 3602«O1 BOA OTT 
CK5692 481 581 230 0000 00 6.3 9 250 6.5 2.2 AOS TT 
CK5693 128 458 310 0000 00 6.3 6 200 7 3.2 B8B OTT 
cK5694 128 458 310 0000 00 6.3 6 300 T 3.2 AOS = «oTT 
CK5697 832 400 000 0000 00 0.6 3 12 0.2 0.1 BSA OT 
CK5702 873 420 000 0000 00 6.3 190 125 7.5 5 BIG =P 
CK5703 823 410 000 0000 00 6.3 150 9 BA oT 
CK5704 823 100 000 0000 00 6.3 5 BSA OD 
CK5725 412 387 100 0000 00 6.3 2 150 125 5.2 3.2 BIG =P 
CK5726 192 310 X00 0000 00 6.3 5 B7G © DD 
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CK5744 823 410 000 0000 00 6.3 250 4 4 B5A OT 
CK5749 412 387 100 0000 00 6.3 250 100 11 4.4 B7G =P 
CK5751 841 228 513 0000 00 6.3 3 250 1.0 4.2 BOA OTT 
CK5755 814 225 183 0000 00 6.3 0.9 100 0.1 0.5 BOA OTT 
CK5784 872 311 400 0000 «00 6.9 2 150° 125°“ “$.2° “3x2 ByF PP 
CK5785 923 000 000 0000 =: hice BIG OD 
cK5814 851 228 413 0000 «00 6 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
CK5829 912 13X 100 0000 = 00 6.3 5 B7F DD 
cK5851 208 037 240 0000 00 1.2 “7.5 450 425° 5.5- 1.6 B8D PP 
CK5854 872 430 000 0000 00 Wea hie 40 40 0.8 0.5 BSA OP 
C5873 284 115 830 0000 00 6.3. 3 150 9 2.9 BaD «TT 
CK5875 872 430 000 0000 00 ise 90 90 3.5 2.5 BSA OP 
cK5881 028 740 310 0000 00 6.3 24 150 250 75 6.1 A0B OP 
CK5910 287 024 300 0000 00 1.4 90 9 1.6 0.9 B7G =P 
CK5965 841 228 513 0000 00 6.3 150 8.2 6.5 BOA OTT 
CK5967 824 335 280 0000 00 4.2 40 ee S034 BBD ‘TT 
CK5968 824 335 280 0000 00 ee 40 Of 18 B8D TT 
CK5969 247 887 530 0000 00 Hae Be ASO 40 UB HA BSD PP 
CK5970 247 887 530 0000 00 1<2 40° 40" Be". =a58 B8D PP 
CK5971 842 430 000 0000 «00 1.2 60 3.5). 2 BA OT 
CK5972 872 430 000 0000 = 0 4:2 6 6 25 1.3 BSA OP 
CK5995 902 310 000 0000 +=: 00 6.3 30 BSA OR 
CK6005 412 387 400 0000 00 6.3 12.5 250 250 45 441 BIG =P 
cK6021 842 113 580 0000 00 6.3 100 6.5 5.4 BaD TT 
CK6029 824 300 000 0000 ~—- 00 1.2 4 90 W 3 BSA OT 
CK6050 824 300 000 0000 =: 00 1.2 5 150 Ai. ise BSA OT 
CK6051 872 430 000 0000 ~—-00 oa AG. <4n-? 633, 5 aye BSA OP 
CR6088 873 420 000 0000 ~—« 00 HO" G2 MO, 40.” “067° 0.6 BSA OP 
CK6092 873 420 000 0000 ~—- 00 isd 4-5". 540; 402 Aas 20.6 BSA OP 
CK6100 802 384 100 0000 ~—-00 6.3 8.5 250 40.5% =2:8 B7G oT 
CK6101 882 345 100 0000 —00 6.3 100 Bi Onib B7G = «TT 
CK6110 912 0X3 100 0000 ~=s- 00 6.3 B8D DD 
cK6111 842 113 580 0000 00 6.3 100 8.5 5 BaD = TT 
CK6112 842 113 580 0000 00 6.3 100 0.8 1.8 BaD TT 
CK6135 802 384 100 0000 —-00 6.3 8.5 250 10.5 2.2 BG OT 
cK6147 208 037 240 0000 00 hed PES 50 18ST 5 ice B8D PP 
cK6152 814 230 000 0000 = 00 6.3 100 10°" 521 BSA OT 
CK6186 412 387 100 0000 ~—-00 6.3 250 1530 7 5 B7G oP 
cK6201 841 228 513 0000 00 6.3 250 10 5,5 BOA OTT 
CK6245 872 311 400 0000 ~— 00 6.3 20. 30°. 255-1343 BIG =P 
CK6247 442 813 080 0000 —00 6.3 250 2.6 B8D oT 
CK6286 824 300 000 0000 = 00 Aah 60 6 2.1 BSA OT 
CK6397 208 037 240 0000 ~—00 AZ “Peo ASO 25, es oe BaD PP 
CK6414 851 228 413 0000 00 6.3 200 G2 text6 55 BOA OTT 
CK6418 872 430 000 0000 ~—« 00 diz Nees > 20, =O) a, MOsS BSA OP 
CK6419 872 430 000 0000 ~—- 00 Oke: Wee: fe: 42 BSA OP 
CK6526 872 430 000 0000 ~—- 00 1.2 6 100 10 6.5 1.9 BSA OP 
CK6533 844 812 380 0000 00 6.3 150 CC Mes De BaD oT 
cK6540 872 311 400 0000 ~—« 00 6.3 150 Tho 5 BIG =P 
cK6611 842 113 580 0000 00 6.3 100 8.5 5 BBD «TT 
CK6612 842 113 580 0000 00 6.3 100 0.8 1.8 B8D TT 
CK6872 872 311 400 0000 ~—00 6.3 150, 125. °° 76% Ae BIG =P 
CK6883 127 1413100000 = 80-—St—«*é12«w6- 33S 300: 200:«S 70's A0BP 
CK7994 348 441 430 0000 —-00 6:3 “4... 100 B18 BBD oT 
CK7995 214 311 870 0000 ~—00 6.3 1.6 150 150 8 13 B80 P 
cli 023 100 7800000 40—ss13—'—s14-—s 200 200 H—~—«i HS gsc P 
cL2 023 100 7800000 402s 24.15. 100 100 50 3.4.8 ssc P 
cL4 023 100 7800000 40«S-33-—'s«8S—— 200 200s _—“‘é‘ B gsc P 
CLé 023 100 7800000 4035. «9.5 200 100 45—s 8B gsc P 
CL33 028 740 310 0000 = «00'i—i‘“3,) 85 200 200 45—t—si'8B A08 oP 


SELECTOR 
AL 
\NPE SWITCH ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 
c0241 028 700 300 0000 40 2 4 150 75 355. “164 AOS oP 
C0243 028 458 300 0000 00 2 150 4 1.8 A08 TT 
C0244 028 740 300 0000 00 2 2395 1501 125 4a ees Xs): a 
C0257 021 470 300 0000 80 2 3 100 100 6 2.5 AOS) P 
C0258 028 740 300 0000 00 1.8 6 150 125 10 2 AO8. oP 
cy 023 100 090 0000 00 20 60 ssc R 
cY1C 903 210 000 0000 00 20 60 BS R 
cy2 123 1X0 090 0000 00 30 60 8sc «RR 
cy21 209 001 003 0000 00 25 120 BSA OR 
cy31 020 090 310 0000 00 20 120 AOS OR 
cy32 02X 190 310 0000 00 30 60 AO8 =o 
CZ30 029 1X3 210 0000 00 80 60 AO8 =o RR 
CZ501D 287 113 000 0000 40 3.5 2.5 150 125 6.5 © 3.5 Ux6 =P 
CZ504D 287 413 000 0000 00 5.5 13.5 250 200 40 3.5 ux6 = ~P 
D1 123 000 000 0000 90 4 5 BG R 
D1 29X 300 000 0000 00 5 60 UR4 RR 
D1 842 300 000 0000 00 4 1 40 1 0.8 B4 T 
DIC 284 230 000 0000 00 V2 135 2 0.6 SAA COST; 
D2 842 300 000 0000 00 4 6 100 262: 1052 B4 T 
D2c 284 230 000 0000 00 Ve2') “755 7A35 3 12 SAAC; 
D2M9 192 310 X00 0000 00 6.3 5 B7G =s«éDY 
D3A 141 230 817 0000 00 6.3 1.2 200 150 22 36 BSA oP 
D3F 141 230 817 0000 00 1,2: 3 150 60 1.7 0.6 BSA OP 
D4 842 310 000 0000 00 4 3 200 4 353) BS T 
D13U 023 100 080 0000 40 13 5 250 6 2.5 ssc T 
p41 9X2 310 000 0000 00 4 BS DD 
p42 912 300 000 0000 00 4 15 B4 D 
D43 012 300 000 0000 90 4 15 BS D 
D61 289 174 130 0000 00 623 32 250 125 5 1.8 B8A DP 
D63 029 1X0 310 0000 00 6 AOS =—s DD 
DIT 1X2 310 900 0000 00 6 B7G DD 
D105 284 300 000 0000 00 1 18 150 8 2 Ux4 =T 
D105 842 300 000 0000 00 1 18 150 8 2 B4 T 
D110 284 300 000 0000 00 4 40 250 40 2.7 UX4 =T 
D110 842 300 000 0000 00 4 40 250 40 2.7 B4 T 
D121 289 174 130 0000 00 425° 72 200 9 #5 2 B8A DP 
D143 842 370 000 0000 00 1 1 100 150 1.2 BS P 
D152 1X2 310 900 0000 00 6 B7G ER 
D210 842 300 000 0000 00 2 3 150 325 Ae B4 T 
D210SW 803 200 000 0000 40 2 4.5 150 254: 1.3 B4 T 
D243 842 370 000 0000 00 2.5 27 300 200 20 2 BS P 
D400 9X2 310 000 0000 00 4 BS DD 
D401 X02 310 000 0000 90 4 B4 DD 
D404 384 200 000 0000 00 4 40 250 40 Jet uUx4 «oT 
D404 842 300 000 0000 00 4 40 250 40 267 B4 T 
D410 842 300 000 0000 00 4 3 150 3.5» 6O<5 B4 T 
D418 102 300 000 0000 90 4 B4 D 
D604 023 191 X10 0000 00 6 ssc DD 
DA 000 231 800 0000 40 13 2.6 200 3672 5252 B7 T 
DAI 842 300 000 0000 00 2 1 40 O53: 024 M4 «TT 
DA2 842 300 000 0000 00 2 2.1 40 452: 20.5 M4 TT 
DA3 842 300 000 0000 00 2 2.8 40 1.8 0.6 SM4 T 
DA30 842 300 000 0000 00 4m E70 300 60 3.5 BS 7, 
DA42 214 300 000 0000 80 15: 400 3 B4 7 
DA90 291 009 300 0000 00 1.4 5 B7G  R 
DA101 200 900 300 0000 00 162 B7G 6D 
DA406 742 300 000 0000 80 4 2.5 150 75 3 0.8 B4 P 
DAC 023 009 080 0000 40 1.4 90 Ol “053 ssc DT 
DAC21 208 009 030 0000 40 1.4 100 0.7 0.4 AOS soDT. 
DAC22 284 009 030 0000 00 1.2 90 0.3 0.3 B&G =s~DT 
DAC25 284 229 230 0000 00 152 150 0.6 0.3 AO8 = DT 


we | Sear" 
TYPE 
NUMBER ADDENDA BASE TYPE 


DAC31 038 090 200 0000 40 1.4 90 0.4 0.3 AOS oT 
DAC32 038 090 200 0000 40 1.4 90 0.1 0.3 AOs=sT 
DAF1 902 382 470 0000 00 1.2 150 60 1.4 FS DP 
DAF11 902 382 470 0000 00 1.2 90 50 0.8 0.5 F8 DP 
DAF4O 289 374 230 0000 00 1.4 75 75 0.8 0.7 B8A DP 
DAF41 289 374 230 0000 00 1.4 1 75 75 0.8 0.7 B8A DP 
DAF70 804 239 070 0000 00 1.2 60 60 0.8 0.4 B8D ODP 
DAF91 209 784 300 0000 00 1.4041 90 90 2 0.7 B7G DP 
DAF92 287 904 300 0000 00 1.4.1 90 90 2 0.7 B7G DP 
DAF96 209 784 300 0000 00 1.4 1.5 60 60 0.2 0.2 B7G DP 
DAF191 209 784 300 0000 00 1.4 60 60 2.2 0.7 B7G DP 
DAF961 209 784 300 0000 00 1.2 60 60 2.2 0.7 B7G DP 
DAS1 742 300 000 0000 80 2 2.7 150 125 1.5 0.6 M4 iP 
DB 548 230 800 0000 00 25 250 40 B7 TT 
DB3 843 200 000 0000 00 1.5 2.8 40 1.8 0.6 sm oT 
DBC21 208 0X9 030 0000 40 1.4. 1.5 150 1.6 0.9 AO8 = DDT 
DBC25 209 X04 830 0000 00 1.2 1.5 150 1.6 0.9 B8B.sDDT 
DBC31 028 X90 300 0000 40 1.4. 1.5 150 1.6 0.9 AO8 DDT 
DBS1 743 200 000 0000 80 1.5. 2.7 120 60 1.5 0.6 Sm P 
DC2/HLDD = 90X 231 800 0000 40 25 1 200 2 BT DDT 
DC2P 842 310 000 0000 00 35. 13.5 200 17 3.7 BS T 
DC2/Pen 047 231 800 0000 00 35. 10 250 200 30 2.5 B7 P 
DC2/Pen 842 310 OCO 0000 70 35. 10 250 200 30 2.5 BS P 
DC2SG 742 310 000 0000 80 20 1 200 75 5.5 1.8 BS P 
DC2SGVM 742 310 000 0000 80 20 2 200 60 5.8 1.5 B5 P 
DC3AL 842 310 000 0000 00 25 1 90 0.3 0.4 BS T 
DC11 802 302 400 0000 00 1.2 2.5 90 2 1 F8 T 
DC25 280 024 030 0000 00 1.2 3.5 100 1.8 0.8 BSB. OT 
DC70 400 230 080 0000 00 1.2 4.5 150 14.5 3.7 B8D «oT 
DC80 402 230 080 0000 00 1.2 3.5 150 20 3.5 BOA OT 
DC90 288 044 300 0000 00 154 <3 90 3 1.41 BIG 6«T 
Dc93 204 038 200 0000 00 1.4.05 100 10 2.4 BIG =6T 
DC96 288 044 300 0000 00 1.4 2.5 90 2.1 1 BIG 6oT 
DC193 204 038 200 0000 00 1e4s 5 100 10 2.4 BIG =6T 
DCC90 285 348 200 0000 00 1.4. 2.5 90 327s 48 B7G = TT 
208 740 830 0000 50 60 2.1 1.4 
ae { 208 750 030 0000 50 \ 1.4f 150 125 1 \ cas 
DCH11 { 842 382 570 0000 00 \ 1.2 4 90 0.8 \ P38 TH 
052 382 570 0000 00 150 60 1 
DCH21 { 208 740 830 0000 50 \ , 4 60 2.1 1.4 \ AOS TH 
208 33 oo coy. er 
030 0000 00 F 
ee { 280 575 030 0000 00 1. 90 50 0.7 \ ae Rees 
DCH25 { 288 475 230 0000 00 1 4 60 2 153 \ AOB | OTH 
280 575 230 0000 00 : 90 60 1 
DCH31 { 028 748 300 0000 50 \ 1 7 60 2.1 1.4 \ AOS TH 
028 750 300 0000 50 a 90 60 1 1.4 
DC/HBL 842 310 000 0000 00 6 1 100 3 BS T 
DC/P 842 310 000 0000 00 8 1 200 4.5 BS T 
DC/SG 742 310 000 0000 80 6 150 75 2.7 B5 P 
DD4 9X2 310 000 0000 00 4 BS DD 
DD4D 0X1 231 900 0000 00 4 BT DD 
DD6 9X2 310 000 0000 00 6 BS DD 
DD6 1X2 310 900 0000 00 6 BrG = DD 
DD6DS 023 190 X10 0000 ee) 6 8sc DD 
DD6G 1X2 310 900 0000 00 6 B7G DD 
DD13 9X2 310 000 0000 00 13 5 BS DD 
DD41 21X 090 130 0000 00 4 MO8 = RR 
DD101 21X 090 130 0000 00 10 MOS DD 
DD207 9X2 300 000 0000 00 2 B4 DD 
DD465 X02 310 000 0000 90 4 BS DD 
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DD620 9X2 310 000 0000 00 6 BS DD 
DD818 9X2 310 000 0000 00 8 BS DD 
DD960 204 038 200 0000 00 1.4 3 60 9 2.4 BG T 
DDA1 9X2 310 000 0000 00 4 BS DD 
DDD11 852 302 480 0000 00 1.2 4.5 150 1.5. 1.0 F8 TT 
DDD25 208 548 030 0000 00 1.4 1.5 100 3.5. 152 AOS = TT 
DDL4 9X2 310 000 0000 00 4 5 BS RR 
DDP4B X89 231 700 0000 40 4 5 250 250 36 8 B7 DDP 
DDP4M X19 238 700 0000 40 4 5 250 250 36 8 B7 DDP 
DD/Pen 94X 231 700 0000 80 4 2.5 200 100 5 27, B7 DDP 
DDPP4B 98X 231 700 0000 40 4 5 250 250 36 #410 BT DDP 
DDPP4BS 023 19X 780 0000 40 4 5 250 250 36 #10 8sc DDP 
DDPP4M 98X 231 700 0000 40 4 5 250 250 36 10 B7 DDP 
DDPP6B X89 231 700 0000 40 6 6 250 250 36 9.5 B7 DDP 
DDPP6BS 023 19X 780 0000 40 6 5 250 250 36 10 8SC  DDP 
DDPP39 X89 231 700 0000 40 39 8 200 200 45 8.5 BT DDP 
DDPP39M X19 238 700 0000 40 3 8 200 200 45 8.5 B7 DDP 
DDPP39S 023 1X9 780 0000 40 44 8 200 200 45 8.5 8sc  DDP 
DDR2 278 101 403 0000 00 6 5 250 250 40 12 BIG _—P 
DDR3 912 390 000 0000 00 6 60 B7G R 
DDR7 412 380 700 0000 00 6 12.5 250 250 16 2.6 B7G P 
DDT X09 231 800 0000 40 4 3 200 354. 2.4 B7 DDT 
DDT2 892 3XO 000 0000 40 2 3 150 1 1.4 BS DDT 
DDT2B 892 3X0 000 0000 40 2 4.5 150 25 4 BS DDT 
DDT2BS 023 09X 080 0000 40 2 4.5 150 255; 2A ssc DDT 
DDT4 90X 231 800 0000 40 4 3 150 2.5 B7 DDT 
DDT4(S) X09 231 800 0000 40 4 5 200 3 3.6 B7 DDT 
DDT4(S) 023 1X9 080 0000 40 4 5 250 4 3.6 8SC DDT 
DDT6 90X 231 800 0000 40 6 5.5 250 4 2 BT DDT 
DDT6S 023 19X 080 0000 40 6 5.5 250 5 2 gsc DDT 
DDT13 X09 321 800 0000 40 13 4 200 5 2 BT DDT 
DDT13S 023 19X 080 0000 40 13 5 200 4 3.6 8sc DDT 
DDT16 90X 231 800 0000 40 16 3 200 5 2.5 BT DDT 
DDT213 90X 231 800 0000 40 13 4 200 5 2.2 B7 nes 
DDT215 892 3X0 000 0000 40 2 3 150 3 1.6 B5 

DDT220 892 3X0 000 0000 40 2.5 4.5 150 255, 24 BS a 
DE1 284 130 000 0000 00 2.5, 121 250 5.2 UXS 

DES 290 300 000 0000 00 2.5 120 bs ie 
DET19 205 140 300 0000 88 6 300 25 2.1 IXT 

DET20 020 000 310 0000 84 6 5.5 250 12 3 Ao8 OT 
DF1 032 000 780 0000 40 1.4 90 90 1.2 0.7 ssc P 
DF11 802 302 470 0000 00 1-62: 90 50 0.9 0.6 F8 P 
DF16 874 230 000 0000 00 0.6 20°20" ~ 033" 7023. BSA OP 
DF21 208 701 030 0000 40 1.4 90 90 1.2 0.7 A08 OP 
DF22 208 701 030 0000 40 Via 185 90 90 1.4 1.1 A038 P 
DF23 287 114 130 0000 00 1.2 1.5 90 6 0.6 0.6 A038 =P 
DF25 287 114 130 0000 00 1.2 0.5 150 60 1 0.6 AOS oP 
DF26 287 114 130 0000 00 14.2 1.1 150 90° 1.2 0.3 AOS. P 
DF31 028 710 300 0000 40 1.4 90 90 1.2 0.6 AOS P 
DF32 028 710 300 0000 40 1.4 1.5 90 90 1.4 1.1 AOS =P 
DF33 038 700 200 0000 40 1.4 0.5 9 99 £0.8 0.7 AOS =P 
DF51 742 300 000 0000 80 1.5 40 12 1.1 0.1 SM4 PP 
DF60 872 430 000 0000 00 1.2 60 60 0.5 0.8 BSA P 
DF61 872 430 000 0000 00 12> A 60 60 0.9 0.8 BAP 
DF62 872 430 000 0000 00 V2 4 90 90 7.4 2 BSA oP 
DF63 872 430 000 0000 00 1.2 2.5 9 90 41.2 0.4 BSA oP 
DF70 040 230 870 0000 00 0.6 40 40 0.4 0.2 B8D P 
DF72 040 230 870 0000 00 Ts! 60 60 1.7 1 B8D P 
DF73 040 230 870 0000 00 1.2 908757 AT 058 B8D P 
DF91 287 024 300 0000 00 1.4 90 75 3.5 0.9 B7G P 
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DF92 287 024 300 0000 00 14-22 9 6 1.9 0.7 B7G =P 
DF95 287 024 300 0000 00 1.4 1 90° 75. 3.7 1 BG Pp 
DF96 287 024 300 0000 00 1.4 0.8 75 75 1.4 0.6 B7G Pp 
DFO7 287 224 300 0000 00 1.4 60 6 41.7 0.8 B7G Pp 
DF161 028 710 300 0000 40 0.7 20 20 0.3 0.8 AOS sP 
DF167 873 420 000 0000 00 0.6 20 20 0.1 BSA P 
DF191 287 024 300 0000 00 1.4 60 60 4.2 1 B7G P 
DF668 872 430 000 0000 00 1.2 1.6 90 90 5.7 2.3 BSA P 
DF669 872 430 000 0000 00 1.2 60 60 1.8 1.1 BSA P 
DF904 287 024 300 0000 00 1.4 90 90 1.6 0.9 B7G =P 
DF906 287 304 300 0000 00 1.4 40 40 3 137 B7G =P 
DF961 287 024 300 0000 00 1.2 60 60 3.4 0.8 B7G Pp 
DFF50 248 778 530 0000 00 Weds hed 20°20". 2625" 4,2 AO8 —sPP 
DFF51 248 778 530 0000 00 1.4 20.20% .<2.1) O57 408 = =6PP 
DFF101 834 782 500 0000 00 1.4 40 40 1 0.2 B7G PP 
DG210 842 370 000 0000 00 2 1.5 100 20 1 1 BS P 
DH 842 310 000 0000 00 16 3 200 6 3.7 BS T 
DH30 X09 231 800 0000 40 13 2 200 2.8 4.5 B7 DDT 
DH42 X09 231 800 0000 40 4 5 250 1.1. 1.2 B7 DDT 
DH63 028 9X0 310 0000 40 6 3 250 Vete 152 AO8 sé DDT 
DH73 028 9X0 310 0000 40 6 3 250 4.5 2 AO8 =s«éDDT 
DH74 028 9X0 310 0000 40 13 3 250 sess ae er AOS = DDT. 
DH76 028 9X0 310 0000 40 13 3 250 Aedes AOS = DIT 
DH77 412 39X 800 0000 00 6 3 250 1 1.2 B7G DDT 
DH81 284 OX9 130 0000 00 6 3 250 1 12 B8B DDT 
DH101 284 OX9 130 0000 00 19 3 250 1 182) B8B- DDT 
DH107 412 39X 800 0000 00 19 3 250 1 1.2 B7G DDT 
DH109 ¥X1 239 148 0000 00 28 2.3 200 1 1.4 BOA DDDT 
DH118 284 09X 130 0000 00 13 1 100 058: 134 B8A DDT 
DH119 841 239 OXO 0000 00 13 0.7 +100 0.8 1.4 BOA COVTDT 
DH142 284 0X9 130 0000 00 14 1.6 200 1.4 1.6 B8A DDT 
DH147 028 9X0 310 0000 40 6 5.5 250 5 2 AO8 = DDT 
DH149 284 1X9 130 0000 00 6 1 250 1232 <1 B8A DDT 
DH150 284 OX9 130 0000 00 6 3 250 10 123 B8A DDT 
DH718 284 09X 130 0000 00 633.5 3 250 1 1.3 B8A ODOT 
DH719 X91 23Y 148 0000 00 6 3 250 1 1.3 BOA DDDT 
DHD X09 231 800 0000 40 16 3.2 200 3.2 2.2 BT DDT 
DHL 842 310 000 0000 00 16 1.5 150 3.8 4.5 BS T 
DK1 023 084 780 0000 40 1.4 90 50 1.8 0.5 ssc H 
DK21 208 740 830 0000 40 404° <2 60 6 4.5 1.4 AOS oH 
DK32 038 748 200 0000 40 1.4 90 50 1.8 0.5 AOS oH 
DK40 287 474 030 0000 00 1.4 2 75 75 0.9 0.7 B8A OP 
DK91 288 424 300 0000 00 1.4 4 75 4.5 1.2 B7G 4H 
DK92 288 484 300 0000 00 1.4 4 60 4 1.2 B7G 4H 
DK96 287 481 300 0000 00 1.4 1.5 75 50 1 0.4 B7G 4H 
DK192 287 474 300 0000 00 1.4 60 60 B7G 4H 
DL 842 310 000 0000 00 6 8 200 25 4.5 B5 T 
DLI1 023 004 780 0000 00 1.4 3 90 90 4 1.2 ssc PP 
DL2 032 004 780 0000 00 1.4 7.5 99 9 7.5 1.5 ssc P 
DL11 802 302 470 0000 00 1.2 4.4 90 90 3.7 1 F8 P 
DL21 208 740 030 0000 00 1.4 3 90 90 4 1.3 AOS P 
DL22 287 004 330 0000 00 1.2 4 150 125 5 1.6 AOS P 
DL25 287 204 330 0000 00 1.2 4.7 150 125 4.5 2.1 AOS oP 
DL29 287 004 320 0000 00 1.4 4.5 9 90 9.5 2.4 B8G PP 
DL31 038 740 200 0000 00 44 3 90 90 4 1.2 AOS oP 
DL33 038 740 320 0000 00 1.4 4.5 90 90 9.5 2.2 AOS oP 
DL35 038 740 200 0000 00 1.4 7.55 90 9 7.5 1.5 AOS op 
DL36 038 740 200 0000 00 1.4 4.5 90 90 9.5 2.2 AOS oP 
DL41 380 074 220 0000 00 1.4 5.8 150 125 5 1.3 B8A oP 
DL63 028 9X0 310 0000 40 6 3 250 4.2 1.6 AO8 = DDT 
DL64 872 430 000 0000 00 1.2 1.5 20 20 0.2 0.2 BAP 


SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


DL65 387 420 000 0000 


00 1.2 0.2 20 20 0.5 0.4 BSA P 
DL66 873 420 000 0000 00 1.2 1.4 20 20 0.3 0.3 B5A P 
DL67 873 420 000 0000 00 1.2 0.2 20 20 0.5 0.4 BSA P 
DL68 873 420 000 0000 00 1.2 2.2 20 20 0.6 0.4 BSA P 
DL69 872 430 000 0000 00 1.2 2.5 90 90 1.7 0.8 BSA PD 
DL70 040 230 870 0000 00 1.2 7.5 150 90 7.5 1.9 B8D P 
DL71 040 230 870 0000 00 1.2 1.2 40 40 0.6 0.5 B8D P 
DL72 040 230 870 0000 00 1.2 4.5 40 40 1.2 0.5 B8D P. 
DL73 040 230 870 0000 00 1.2 9 100 100 15 2.5 B8D P 
DL74 028 9X0 310 0000 40 13 3 250 5.1 1.6 A08 DDT 
DL75 040 230 870 0000 00 1.2 2.5 90 90 1.7 0.8 B8D P 
DL82 284 OX9 130 0000 00 6 3 250 5 1.4 B8B DDT 
DL91 284 728 300 0000 00 1.4 7 90 75 7.4 1.6 B7G P 
DL92 284 738 200 0000 00 1.4 #7 90 75 7.4 1.6 B7G P 
DL93 387 428 300 0000 00 1.4 8.4 150 90 13.3 1.9 B7G P 
DL94 387 024 300 0000 00 1.4 4.5 90 90 9.5 2.1 B7G ¥, 
DL95 284 738 200 0000 00 1.4 4.5 90 90 9.5 2.1 B7G P 
DL96 287 034 200 0000 00 1.4 5.2 90 90 5 1.4 B7G P 
DL98 724 332 800 0000 00 1.25 10 150 125 30 2.2 B7G P 
DL101 038 740 210 0000 00 1.4 100 100 10 2.5 B8A P 
DL145 284 OX9 130 0000 00 15 5-9 250 p] 2.3 B8A DDT 
DL161 874 230 000 0000 00 1.4 20 20 0.5 0.5 BSA P 
DL167 873 420 000 0000 00 1.2 20 20 0.5 1.5 BSA P 
DL192 284 738 200 0000 00 1.4 7 60 60 7 1.5 B7G P 
DL193 287 438 200 0000 00 1.4 7.5 100 60 9.5 2.9 B7G P 
DL620 873 420 000 0000 00 1.2 6.5 60 60 3.1 0.6 BSA P 
DL650 873 420 000 0000 00 1.2 20 20 0.4 0.4 BSA P 
DL651 873 420 000 0000 00 1.2 20 20 0.4 0.4 BSA P 
DL907 387 004 200 0000 00 1.4 5.5 150 125 15 3.1 B7G P 
DL962 284 738 200 0000 00 1.4 7 60 60 7 1.5 B7G P 
DL963 287 438 200 0000 00 1.2 7.5 150 60 10 2.2 B7G P. 
DLL21 248 758 330 0000 00 114 8.7 150 125 1 A08 PP 
DLL25 048 758 230 0000 00 1.4 9.4 250 125 17 B8G PP 
DLL31 328 458 270 0000 00 1.4 #5 90 90 3 A08 FFP 
DLL101 284 785 300 0000 00 1.4 7 90 60 8.2 1.1 B7G PP 
DLL102 284 785 300 0000 00 1.4 40 40 1.3. 0.5 B7G PP 
DLP51 023 004 780 0000 10 4 17 250 250 36 2.5 8SC P 
DM21 028 740 030 0000 00 1.4 90 90 0.03 Ra=2M2 A08 TI 
DM70 400 230 080 0000 00 1.4 23 200 0.1 Ra=1M2 B8D TI 
DM71 400 230 080 0000 00 1.4 23 200 0.1 Ra=1 BSD TI 
DN41 X89 231 700 0000 40 4 3.3 250 200 32 10 B7 DDP 
DN143 284 7X9 130 0000 00 6 6.2 250 275 44 9.5 B8B DDP 
D024 842 300 000 0000 00 4 40 400 63 7.5 B4 T 
D025 842 300 000 0000 00 6 75 300 60 3.7 B4 T 
D026 842 300 000 0000 00 4 92 400 63 3.8 B4 T 
D030 842 300 000 0000 00 4 100 400 60 6.9 B4 T 
D042 X19 238 700 0000 40 4 6 250 250 36 9.5 B7 DDP 
DP 284 009 030 0000 00 16 7.5 200 25 6 A08 DT 
DPS 842 370 000 0000 00 4 5 250 250 10 4 BS P 
DP7 023 004 780 0000 00 4 20 250 250 20 2.5 8SC P 
DP61 412 387 100 0000 00 6 8.5 200 125 7.7 5.1 B7G P: 
DP495/6 98X 231 700 0000 40 4 6.5 250 250 35 9.5 B7 DDP 
DP4480 91X 238 700 0000 40 44 8.4 200 200 46 8 B7 DDP 
DP/Pen 047 231 800 0000 00 16 10 200 200 31 3.5 B7 P 
DPT 047 213 800 0000 00 16 10 200 200 40 3.1 B7 P 
DPT 642 310 000 0000 70 16 10 200 200 40 3 B5 P 
DS 742 310 000 0000 80 16 1.5 200 75 2.8 1.1 BS P. 
DS 000 231 800 0000 40 13 3 200 4 2.5 B7 T 
DSB 742 310 000 0000 80 16 1 150 90 3.4 3.2 B5 P 
DSPen 081 231 700 0000 40 16 1.5 200 100 4 2.3 B7 P 
DI7 842 300 000 0000 00 4 16 200 14 2 B4 uh 


SELECTOR 


as SWITCH ADDENDA 
NUMBER 

DT41 90X 321 800 0000 40 4 1 100 3 B7 DDT 
DT215 023 09X 080 0000 40 2 4.5 150 2:50 al ssc DDT 
DT215 023 089 060 0000 40 2 4.5 150 2357 41 gsc DPT 
DT436 90X 231 800 0000 40 4 7 250 4 3.6 B7 DDT 
DT436 023 1X9 080 0000 40 4 7 250 4 2 ssc DDT 
DT1336 023 1X9 080 0000 40 13 5 200 4 2 ssc DDT 
DTV1 90X 231 800 0000 40 13 1 100 3 B7 DDT 
DU 902 300 000 0000 00 4 30 B4 R 
DU2 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
DU3 9X2 300 000 0000 00 4 15 B4 RR 
DU4 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
DUS 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
DUO 902 300 000 0000 00 4 60 B4 R 
DVSG 742 310 000 0000 80 16 200 75 7.5 2.5 B5S P 
DVS/Pen 742 310 000 0000 80 16 455° "#200 100°." 6:5" A BS P 
DW1 9X2 300 000 0000 00 4 15 B4 RR 
Dw2 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
DW2X 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
D¥3 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
DW4 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
pw4/350 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
Dw4/500 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
DW5 902 300 000 0000 00 4 120 B4 R 
DW7X 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
DwW8 9X2 300 000 0000 00 5 30 B4 RR 
DW15 9X2 300 000 0000 00 15 30 B4 RR 
DWw30 9X2 300 000 0000 00 titel 60 B4 RR 
DW802 842 300 000 0000 00 4-225 250 26 4 BS T 
DW1508 842 310 000 0000 00 4 7.5 150 4 1.5 BS T 
DW4011 842 310 000 0000 00 4 5 200 5 3.6 BS T 
Dw4023 842 310 000 0000 00 4 3 150 2.5 1.7 BS T 
DX2 842 300 000 0000 00 2 3 150 3.5° 3154 B4 T 
DY30 020 000 300 0000 90 1.2 AOSD 
DY51 230 000 000 0000 90 1.4 BG =D 
DY70 230 000 000 0000 90 1.2 BG 6D 
DY80 230 232 032 0000 90 a2, BSA OD 
DY86 230 232 032 0000 90 1.4 BSA OD 
DY87 230 232 032 0000 90 2.4 BSA OD 
DY604 842 300 000 0000 00 4 15 150 8 1.3 B4 T 
nyY802 230 232 032 0000 90 1.4 BSA OD 
Dz2 742 300 000 0000 80 4 1 200 100 4 0.7 B4 P 
E 842 300 000 0000 00 4 9 200 137% O54 B4 T 

284 300 000 0000 00 97), 22235. 61:25 6.5 Ux4 «oT 
E1C 218 49X 130 0000 00 6:3. 5 200 4554 We:2 AO8 = DDT 
E1F 218 074 300 0000 00 6.3 3 250 100 2 1.4 BT P 
E2e 087 014 023 0000 00 18 3.5 220 220 42 & 10.5 B9 P 
E4 842 300 000 0000 00 4 16 200 12 1.8 B4 T 
EAD 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
E4P 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
E4H 902 300 000 0000 00 4 125 B4 R 
E4K 003 200 000 0000 90 4 60 BS R 
E4L 003 200 000 0000 90 4 120 BS R 
E20V 023 100 090 0000 00 20 60 8sc oR 
E55L 817 231 141 0000 00 6.3 150 150 50 45 BSD Pp 
E80CC 841 338 512 0000 00 6.3. 5.5 250 6 2.8 BOA oT 
E80CF 857 238 114.0000 —00 6.34 2. 100 4.°«5 

2 200 175 10 6.2 } gee 

E80F 701 238 014 0000 00 6.3 1.6 250 100 3 1.8 BOA sp 
E80L 041 230 871 0000 00 6.3 4.5 200 200 30 9 BSA OP 
E81CC 841 228 513 0000 00 6.3 250 10 5.5 BOA sTT 
E81L 041 230 871 0000 00 6.3 3 200 200 20 11 BSA oP 


SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA 
NUMBER 


E82CC 841 228 513 0000 00 6.3 8.5 250 10.5 2.2 BOA TT 
E83CC 841 228 513 0000 tele) 623) 82 250 Ve2r 116 BOA ey 
E83F 741 238 001 0000 00 6.33: 2 200 125 10 9 BOA P 
E84L 041 230 807 0000 00 6.3 250 250 48 11 BOA P 
E86C 841 234 148 0000 00 6.35032 200 12 14 BOA T 
E87L 041 230 871 0000 00 6 6 250 150 36 10 BOA P 
E88C 414 234 484 0000 00 6.3 1.2 150 12.5 13.5 BOA T 
aE88CC 841 238 510 0000 00 653). 9 12 90 15 12.5 BOA IT 
E88CC/01 851 238 410 0000 00 6.3. 1.2 100 15 12.5 BOA TT 
E9OCC 882 345 100 0000 00 6.3. 2.1 100 8.5 6 B7G TT 
E9OF 412 387 100 0000 00 6.3 1.2 250 150 7.4 4.6 B7G P 
EQIAA 192 310 X00 0000 00 6.3 B7G D 
E91H 412 387 100 0000 00 6.3 5 150 75 0.5 0.6 B7G H 
E92CC 882 345 100 0000 00 6.3 1.7 150 8.5 6 B7G TT 
E95P 412 387 100 0000 00 6.3 2 150 125 7.5 5.5 B7G P 
E99F 412 387 100 0000 00 6.3 20 250 100 9.2 3.8 BOA P 
E130 028 740 310 0000 00 6.3 15 250 250 Ra=1M2 A08 TI 
E130L 020 740 310 0000 80 6.3 15.5 250 150 100 27 A08 P 
E135 387 304 220 0000 00 12.6 25 400 80 A08 P 
E180CC 841 228 513 0000 00 6.3 1.9 150 8.5 6.3 BOA TT 
E180F 141 230 817 0000 00 6 2 200 150 13 16.5 BOA P 
E181CC 841 228 513 0000 00 6.3 3 150 8.5 4.7 BOA TT 
E182CC 841 221 538 0000 00 6.3 2 150 36 15 BOA egg 
E184 141 230 871 0000 00 6.3 2.5 200 200 10 15 BOA P 
E186F 141 230 817 0000 00 6.3 1.4 200 150 11.5 16 BOA P 
E188CC 841 328 510 0000 00 6.3 1.4 90 12 11.5 BOA Tr 
E220B 548 230 800 0000 00 2 1 150 3 2.5 B7 TT 
E235 842 300 000 0000 00 2 7.5 150 13 3 B4 T 
E235L 028 740 310 0000 00 6.3 8.2 100 100 100 14 AO8 P 
E236L 020 740 310 0000 80 6.3 8.2 100 100 100 14 A08 P. 
E280F 141 230 817 0000 00 6.3 1.8 200 150 20 26 BOA P 
E282P 141 230 817 0000 00 6.3 150 150 35 26 BOA P 
E283CC 148 231 085 0000 00 6.3 2 250 1.2 1.6 BOA TT 
E288CC 851 238 410 0000 00 6.3 1.5 100 30 18 BOA TT 
E405 842 300 000 0000 00 4 32 250 20 2 B4 T 
E406 842 300 000 0000 00 4 34 250 8 2.3 B4 T 
E406N 842 300 000 0000 00 4 34 250 8 2.3 B4 T 
E408 842 300 000 0000 00 4 30 400 26 2 B4 T 
E408N 842 300 000 0000 00 4 36 400 30 2.7 B4 T 
E409 842 310 000 A000 00 4 16 200 12 1.3 B5 bY 
E409N 842 310 000 0000 00 4 16 200 12 1.3 BS T 
EAIC 842 300 000 0000 00 4 28 400 30 6 B4 T 
E414 842 310 000 0000 00 4 6 150 6.5 2 BS T 
E414 842 300 000 0000 00 4 15 150 8 1.3 B4 T 
E415 842 310 000 0000 ele) 4 8 200 6 1.4 BS 7. 
E415 284 130 000 0000 00 4 8 200 1.4 UX5 1 
E420 842 300 000 0000 00 4 18 150 11 1.6 B4 He 
E422 842 300 000 0000 00 4 16 250 12 5 B4 iT. 
E424 842 310 000 0000 00 4 2.5 200 6 2.4 BS -. 
E424N 842 310 000 0000 00 4 3.5 200 6 2.4 BS T 
E424R 812 300 000 0000 40 4 5 200 6 1.6 B4 T 
E425 842 310 000 0000 00 4 4.5 150 3 3 BS T 
E428 842 310 000 0000 00 4 3 200 6 2.4 BS T 
E430 842 310 000 0000 00 4 ) 150 4 2 B5 T 
E430N 842 310 000 0000 00 4 we} 200 15 3 BS T 
E435 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 3 1 BS T. 
E438 842 310 000 0000 00 4 3 200 2.5 1.5 BS Hk 
E438M 842 310 000 0000 00 4 3 200 2.5 1.5 BS T 
E441 842 310 000 0000 70 4 100 100 1.7 1.0 BS P 
E441N 872 300 000 0000 40 4 100 1.7 «1 B4 py 
E442 742 310 000 0000 80 4 1.3. 200 60 1.5 0.9 BS P 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


E4428 742 310 000 0000 80 4 2 200 60 4 1 B5 P 
E443H 842 370 000 0000 00 4 40 400 200 30 1.9 B5 P 
E444 279 413 000 0000 80 4 3 200 90 4 3 Ux6 DP 
E444N 279 413 000 0000 80 4 3 100 90 4 3 UX6 DP 
£4445 842 310 000 0000 90 4 3.5 200 6 2 BS DT 
E445 742 310 000 0000 80 4 ‘) 200 100 6 1 B5 P 
E445M 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 6 1 BS P 
E446 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2.3 B5 P 
E447 742 310 000 0000 80 4 2 200 125 4.5 2.3 B5 P 
E448 184 772 300 0000 40 4 1.5 200 125 3 0.6 C7 P 
E449 187 472 300 0000 40 4 2 200 75 3 1.8 C7 P 
E451 842 370 000 0000 00 4 400 250 17 BA P 
E4527 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2 B5 P 
E452T 274 130 000 0000 80 4 2 200 100 3 2 UXS =P 
E453 047 231 800 0000 00 4. 15 250 250 24 2.5 B7 P 
E454 218 90X 300 0000 40 4 3.5 200 3.5 1.6 UXT DDT 
E455 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 100 3 2 BS P 
E455 274 130 000 0000 80 4 1.5 200 100 3 2 US =P 
E462 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2 B5 P 
E463 047 231 800 0000 00 4° 122 250 250 36 2.7 B7 P 
E499 842 310 000 0000 00 4 1.6 200 0.2 4 DS T 
E501D 287 113 000 0000 40 3.5 2.5 250 125 6.5 3.5 UX6 =P 
E501R 287 113 000 0000 40 6.3 2.6 250 125 6.5 3.5 UX6 =P 
E504D 287 413 000 0000 00 5 13.5 250 200 40 3.5 UX6 =P 
E504P 287 423 000 0000 00 6.3 13.3 250 200 40 3.5 x6 BP 
E543 047 231 800 0000 00 4 15 250 250 24 2.5 B7 P 
E646 020 090 310 0000 00 26 120 AOS OR 
E703 842 300 000 0000 00 7.5 100 400 30 1 BS T 
E810F 141 237 817 0000 00 6.3. 1.9 150 150 35 50 BOA OP 
E851 030 X09 020 0000 00 120 AOS sR 
E1137 388 448 822 0000 00 6 2.3 250 32 «16 BG T 
E1148 020 000 310 0000 84 6 5.5 250 14 3 AOS OT 
E1192 021 470 310 0000 80 6 11 250 150 30 3.5 AO’ oP 
E1242 287 711 403 0000 00 6 30 300 250 25 1.9 BG  P 
E1323 020 000 310 0000 84 6 3 100 25 6.7 Xe 
E1413 287 024 300 0000 00 ta 4 90 75 3.5 0.9 B7G =P 
E1478 842 300 000 0000 00 4 1 100 6.9 B5 T 
E1484 209 784 300 0000 00 1.4 90 90 2.7 0.6 B7G DP 
E1489 241 878 153 0000 00 6 350 250 21 3.9 BOG PP 
E1517 412 381 700 0000 00 6 2.5 200 200 8 2.5 B7G =P 
E1518 412 381 700 0000 00 6 2 250 250 10 7.5 BIG =P 
E1606 481 581 230 0000 00 6 8 250 9 2.6 AOS oT 
E1624 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BIG =T 
E1654 028 710 310 0000 40 6 1.5 200 200 10.9 8.5 AOS oP 
E1662 412 380 700 0000 00 6 12 250 250 20 2.6 BIG =P 
E1677 002 300 000 0000 90 2 15 B4 R 
E1678 028 710 310 0000 40 13 3 250 100 7.6 1.5 BG =P 
E1681 028 740 310 0000 00 15 13 200 175 35 2.5 AOB OP 
E1682 020 900 310 0000 00 30 120 AOB OR 
E1706 278 071 483 0000 00 6 8 250 175 80 13 BG  P 
E1709 084 581 230 0000 00 6 2 250 2 1.3 AO8 oT 
E1733 00X 009 230 0000 00 6 60 B8B RR 
E1736 287 004 130 0000 00 6 4.4 250 250 40 10.5 B8B. OP 
E1740 20X 009 130 0000 00 6 30 B8B sR 
E1751 1X2 310 900 0000 00 6 5 B7G RR 
E1780 00X 009 230 0000 00 4 30 B8B sR 
E1787C 318 741 120 0000 00 6 9 250 175 50 8 BG  P 
E1794 287 104 130 0000 00 19 3 250 75 2.5 2.8 BOB P 
E1795 290 009 130 0000 00 50 120 B8B. oR 
E1796 287 004 130 0000 00 80 9.5 200 175 70 10 B8B. PP 
E1809 287 104 130 0000 00 6 2 250 100 8 2.8 B8B. op 


E1813 
E1816 
E1835 
E1838 
E1848 


E1861 
E1884 
E1912 
E1935 
E1938 


E1976 
E1984 
E1985 
E1987 
E1994 


E2004 
E2020N 


E2047 
E2122 
E2128 


E2134 
E2153 
E2178 
E2179 
E2185 


E2223 
E2256 
E2382 
E2754 
E2965 


E7002 
E7003 
E7004 
E7005 
E7006 


E7007 
E7010 
E7011 
E7013 
E7014 


E7015 
E7017 
E7019 
E7020 
E7022 


E7023 
E7024 
E7025 
E7026 
E7027 


E7032 
E7033 
E7034 
E7040 
E7041 


E7043 
E7044 
E7050 
£7051 


E7053 


415 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


1X9 130 0000 
728 300 0000 
231 800 0000 
1X9 130 0000 
OX9 130 0000 


230 871 0000 
300 000 0000 
39X 800 0000 
878 153 0000 
30X 100 0000 


381 700 0000 
380 700 0000 
009 300 0000 
380 700 0000 
481 230 0000 


000 300 0000 
310 000 0000 
381 700 0000 
309 100 0000 
878 153 0000 


380 700 0000 
380 700 0000 
230 009 0000 
230 071 0000 
040 310 0000 


230 009 0000 
230 009 0000 
040 370 0000 
441 443 0000 
878 153 0000 


230 000 0000 
230 000 0000 
310 X00 0000 
230 X00 0000 
230 X00 0000 


230 009 0000 
230 009 0000 
230 009 0000 
304 100 0000 
304 100 0000 


228 513 0000 
228 513 0000 
235 118 0000 
238 510 0000 
238 510 0000 


235 118 0000 
238 510 0000 
238 510 0000 
230 871 0000 
238 014 0000 


740 310 0000 
230 071 0000 
231 800 0000 
740 310 0000 
230 071 0000 


231 800 0000 
230 807 0000 
238 9X1 0000 
238 114 0000 


238 718 0000 


19 3 
1.4 467 
13 4.4 
6 3 
6 2 

6.3 
2 
6 3 
6 26 
6 
19 2.5 
6 5.5 
40 
40 8 
13 8 
1.2 
20 «18 
12.5 2.5 
6 
19 16.5 
6 
13 8 
20 
20 «12 
6 8 
25 
20 
52 
6.3 1.6 
6.3 18 
1.4 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
17 
55 
38 
6.3 2 
9.4 2 
6.3 
6.3 1 
6.3 1.5 
6.3 2.3 
7 1.2 
7 1.5 
9 2.1 
26 2.1 
6.3 2 
6.3 2 
6.3 100 
6.3 38.5 
6.3 
23 «21 
21.5 24 
15 2.3 
16 6 
6.3 2 
eet 1 
1 


250 


150 
250 


150 
150 
300 


Ne 
250 


200 


200 


200 


250 
150 


200 
150 


200 
150 


150 


150 


200 


150 
150 


250 
250 
200 
150 
150 


150 
200 
100 


100 


250 


ADDENDA 


to] 
oer eg ear Bao BHDDy Byygy give Blum gg 08 pela aha) Byg= 


omy Wid Utd 
Hog 


SELECTOR 


SWITCH 


ADDENDA BASE| TYPE 
NUMBER 
E7054 9X1 23 148.0000 00 28 1.8 175 i> ane BOA DDDT 
0000 «00 100 Acs 22 
E7055 415 238 718 Ae { 11.5: 15001504). 75 \ B9A TP 
E7056 857 238 114 0000 00 9.5f 1 150 18 8.5 \ 
{ 1 150 100 10 5.2 Bee 42P 
E7057 741 238.9X10000 00 19 2 250 100 9 3.8 BOA DDP 
238 718 0000 00 0) 100 365 2.2 
E7059 415 238 7 3 { 16 200 200 35 6.8 Pare a we 
E7060 288 044 300 0000 ~—- 00 1.4 2.5 90 oat 4 B7G oT 
E7062 287 024 300 0000 ~—«-00 1.4 90 9 1.6 0.8 B7G =P 
E7066 200 784 300 0000 00 1.4 90 90 1.1 0.4 B7G oP 
E7071 000 230 000 0000 ~=-90 6.3 BIA OD 
E7072 000 230 009 0000 ~—s«- 10 6.3 180 BIA OR 
E7073 000 230009 0000 «10—St—té—«é 180 BIA OR 
E7074 841 234 148 0000 ~—00 6.3 1.5 150 ia “ae BIA OT 
E7075 841 234 148 0000 —-00 3.8 1.5 150 1214 BIA OT 
E7076 841 238 510 0000 —00 6:3 0.4 12.6 des ("256 BIA TT 
E7078 041 230 871 0000 00 6.3 2 250 100 9 4.4 BIA OP 
E7079 041 230 8710000 002=*'«—s«d12n6'—s1—i‘iS 100sd12s—“‘ié‘é« BOA OP 
E7081 020 740 310 0000 ~—- 80 6.3 21 150 150 100 11 AOS oP 
E708 481 238 157 0000 00 15 1.7 200 3 + 
it { 2.1 150 150 18 11 a 
E7088 481 238 157 0000 00 6.34 1.7 200 oe \ 
2.1 150 150 18 11 Bete ee 
E7108 701 238 014 0000 ~—00 63,2) 2507-150. 3.2 BIA OP 
E7109 141 230 817 0000 ~—00 6.3. 1.1 200 150 13 16.5 BIA P 
E7110 141 230 871 0000 00 6.3 3.5 250 250 10 6.8 BIA OP 
E7143 412 314 800 0000 00 4441, - 260 qe. 26.7 BGT 
E7144 814 238 510 0000 —00 63) 462" "90 15. 425 BIA TT 
E7145 701 238 014 0000 = 00 6.3 2 50 50 1.8 BIA P 
EA40 200 900 130 0000 ~—- 00 6 5 BBA oR 
EA50 123 000 000 0000 += 90 6 BIG 
EAG3 741 231 800 0000 00 6.3 5.5 250 250 36 10.5 BIA P 
EA76 291 390 000 0000 ~— 00 6 5 BSB OR 
EAI11 023 010 000 0000 «= -90 6.3 60 FB OR 
EA962 200 100 300 0000 = 90 6.3 B7G =D 
EAA11 912 300 1X0 0000 ~—00 6.3 5 F8 RR 
EAA91 192 311 X00 0000 ~=— 00 6.3 5 B7G DD 
FAA171 122 913 3X0 0000 =O 6.3 200 10 BBB DD 
EAA9O1 192 310 X00 0000 = 00 6.3 B7G DD 
EAA90IS 192 310 X00 0000 ~—S 00 6.3 B7G DD 
EABI 023 1¥0 9X0 0000 00 6 8sC DDD 
EABC80 ¥X1 239 148 0000 —00 6 3 250 dnt Vee BOA DDDT 
EAC91 912 314 800 0000 —00 Go» | 8.2" 200 Tod 208 B7G = DT 
EAF21 287 914 130 0000 ~—00 6.3 2 250 10 6 2.8 B8G DP 
EAF41 289 174 130 0000 ~—-00 6 @. 350 WOe- 5. ave B8A DP 
EAP42 289 174 130 0000 00 6 2 2010 5 448 B8A DP 
EAF801 741 238 091 0000 00 Gd. 92: O50 260 gn”. “aK8 B9A DP 
EB4 023 190 X10 0000 ~—-00 6 8sC DD 
EBI1 902 301 1X0 0000 ~—00 6 F8 DD 
EB34 02X 190 310 0000 ~—- 00 6 5 A0B = DD 
EB40 209 0X0 130 0000 ~— 00 6 B8A DD 
EB41 201 X09 130 0000 = 0 6 5 B8A RR 
EB91 1X2 310 900 0000 ~—- 00 6 B7G DD 
EBI11 023 004 080 0000 ~—s 00 4 50 250 60 Fs OT 
FBCI 023 1X9 080 0000 = 40 &. ge 7250 4. 92 ssc DDT 
EBC3 023 19X 080 0000 = 40 6 5.5 250 So to ssc DDT 
EBC11 9X2 301 486 0000 ~—00 6 8 250 S7 32.2 F8 DDT 
EBC21 284 09X 130 0000 00 6 5.5 250 5 2 BSB. DDT 
EBC30 023 19X 080 0000 40 6 4.3 200 4 2 ssc DDT 
EBC33 028 9X0 310 0000 = 40 6 5.5 250 5 2 AO8 DDT 


83 


SELECTOR 


aon 


VALVE 
SWITCH } 
TYPE lee = TYPE | 
EBC 284 09X 130 0000 00 6 3 250 1 1.3 BSA DDT 
EBC5! 39X 080 420 0000 00 6.3 7.3 250 70 4 BOG DDT 
EBC80 841 239 OXON 0000 00 6.3 3 250 1 1.2 BOA DDT 
EBC81 841 239 OXO 0000 (oe) 6 3 250 1 1.2 BOA DDT 
FBC9O 412 39X 800 0000 00 6 3 250 1 1.2 B7G DDT 
EBC91 412 39X 800 0000 00 6 2 250 12 1.6 B7G DNT 
EBF1 023 19X 780 0000 40 6 3 250 125 9 1.1 8sc DUP 
EBF2 023 19X 780 0000 40 6 2 250 100 5 1.8 8SC pnp 
EBF2G 208 79X 130 0000 40 6:3, 2 250 100 5 1.8 408 DDP 
EBF11 9X2 381 470 0000 00 6 2 250 100 5 1.8 F8 DDP 
EBF15 X92 381 470 0000 00 6 2 250 100 12 5 F8 DDP 
EBF21 289 X74 130 0000 00 6 3.2 250 100 7.5 2.2 B8G DDP 
ERF32 028 9X7 310 0000 40 6 2 250 100 5 1.8 AOS DNP 
EBF35 218 79X 130 0000 40 6 2 250 100 5 1.8 A08 DDP 
EBF80 741 238 9X1 0000 00 6 2 250 90 5 202 BOA DDP 
EBF81 741 238 9X1 0000 00 6 2 230 75 Get “LH BOA DDP 
EBF83 741 238 9X1 0000 00 6.3 2. 1.2! O.1 14 BOA DDP 
EBF89 741 238 9X1 0000 00 Guy 52 250 100 9 3.8 BOA DDP 
EBF171 9X2 741 380 0000 00 6.3 3.2 250 80 6 1.8 B8B DDP 
EBF175 231 9X1 817 4000 00 6.3 2 250 80 6 5 B10B DDP 
EBL1 023 19X 780 0000 40 6 6 250 250 36 9.5 8SC DDP 
EBL21 284 7X9 130 0000 (oe) 6 6 250 250 36 9 B8B DNP 
EBL31 028 9X7 310 0000 40 6 6 250 250 36 9.5 A08 DDP 
EBL71 284 79X 130 0000 00 6 5 250 250 44 9.5 A08 DDP 
EC2 023 100 080 0000 40 6 3.5 250 6 2.5 8SC T 
EC21 208 401 003 0000 00 6 4 250 5 2.7 BOG T 
EC3I 028 040 310 0000 00 6 16 250 20 3.2 A08 T 
EC40 244 844 130 0000 00 6 1.5 300 15 12 B8A T 
EC41 208 040 130 0000 00 6 5.5 200 20 4.5 B8A T 
EC52 241 800 003 0000 00 6 2.6 250 10 6.5 BOG T 
EC53 123 900 000 0000 84 6 3.3 200 7.5 2.9 B3G T 
EC54 244 844 413 0000 00 6 1.5 250 10 BQ T 
EC56 021 000 310 0000 84 6.3 1.8 200 30 15 AO T 
EC57 021 000 310 0000 84 6.3 1.8 200 30 15 A08 T 
EC70 482 803 180 0000 00 6 2 100 13 5d B8D T. 
EC71 402 013 080 0000 00 6.3 100 8.5 5.8 B8D T 
EC80 441 230 448 0000 00 6 1.5 250 15 12 BOA T 
EC81' 401 230 080 0000 00 6 2 150 30 56D BOA T 
EC84 414 484 234 0000 00 6.3 1.1 150 16 10 BOA oT: 
EC86 841 234 148 0000 00 6.3. 1.5 75 12 14 BOA T; 
EC&6C 841 234 148 0000 00 6.3 1.5 200 12 14 BOA T 
EC88 414 234 484 0000 00 6 1.2 150 12.5 14 BOA T 
EC90 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 B7G T 
EC91 412 314 800 0000 00 6 2 250 6 8.5 B7G T 
EC92 802 304 100 0000 00 6 2 250 10 5 B7G T 
EC93 842 314 800 0000 00 6 4 100 16 8 B7G T, 
Ec94 842 314 800 0000 00 6.3 2.5 100 16 6.6 B7G T 
EC95 142 381 100 0000 00 6.3 1.2 200 10 10.5 B7G T 
EC9H 412 314 800 0000 00 6.3 1 200 11.5 6.7 B7G T 
EC97 142 238 100 0000 00 6.3 1 150 11 13 B7G T. 
ECR 412 344 #00 0000 oo 6.3 1.3 150 13.5 13.5 B7G a 
ECT 021 000 310 0000 84 6.3 2 200 44 22 A08 T 
EC15& 021 000 310 0000 84 6.3 4 200 68 15 AO8 T 
EC760 A482 803 180 0000 00 6.3. 2.4 150 13 6.5 B8D T 
EC8068 841 234 148 0000 00 6.3 200 12 14 BOA T 
EC900 412 380 100 0000 00 6.3 | 150 11.5 14.5 B7G T 
EC903 842 314 800 0000 (oe) 6.3 4 100 16 8 B7G T 
EC1000 102 013 O80 0000 40 6.3 2 80 14 14.5 B8D T 
E1320 028 740 310 0000 00 6.3 11 250 250 1 A08 TT 
EC1030 444 123 480 0000 00 6.3 100 7 16 B8D T 


o 


VALVE sarong Pal (a alley lo | 8m 
TYPE 
Sch f 81 | Vo 2 | mA | mAV ADDENDA BASE] TYPE 
EC1031 444 123 4800000 ~—00 6.3 100 Te AG B8D oT 
EC8010 414 234 484 0000 ~—00 6.3 200 25 28 BOA OT 
EC8020 414 234 484 0000 ~—00 6.3. 2.4 200 40 60 BOA OT 
ECC31 028 548 310 0000 00 6 4.6 250 6 333 AOS TT 
ECC32 481 581 230 0000 00 6 4.6 250 6 2.3 AOgsoTT 
ECC33 481 581 230 0000 00 6 5 250 9 3.8 AOS TT 
ECC34 481 581 230 0000 00 6 616 250 10 2.2 AOS OTT 
ECC35 481 581 230 0000 00 6 2.5 250 2.3 2 AOS =oTT 
ECC40 285 184 130 0000 00 6 5.2 250 6 2.7 B8A oT 
ECC7O 852 113 480 0000 00 6.3 1 100 6.5 5.4 B8D TT 
ECC81 851 228 413 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA OTT 
ECC82 851 228 413 00CO 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
ECC83 851 228 413 0000 ~—00 6 2 250 1.2 1.6 BOA OTT 
ECC84 158 234 118 0000 00 6 1.5. 90 12 6 BOA TT 
ECC85 851 238 410 0000 00 6 2.3 250 10 5.9 BOA TT 
ECC86 841 238 510 0000 00 6.3 0.3 12 2.5 4.6 BOA OTT 
ECC88 851 238 410 0000 00 6.3 1.2 90 15 12.6 BOA OTT 
ECC89 148 235 118 0000 00 6.3. 1.2 90 15 «12 BOA OTT 
ECC91 882 345 100 0000 00 6 0.8 100 8.5 5.3 B7G TT 
ECC171 231 488 512 0000 00 6.3 1.5 200 2.5 2.5 BIOB. TT 
ECC180 841 238 510 0000 00 6.3 2 150 9 6.4 BOA OTT 
ECC186 841 228 513 0000 00 6.3. 8.5 250 10.5 2.2 BOA OTT 
ECC189 841 328 510 0000 00 6.3. 1.2 90 15 12.5 BOA TT 
ECC230 481 581 230 0000 00 6 30 100 100 6.5 AO8 oT 
ECC282 841 228 513 0000 —00 6.3 100 11.8 3.1 BOA OTT 
ECC801 841 228 513 0000 _—00 6.3 250 10 5.5 BOA OTT 
ECC801S 841 228 513 0000 _—00 6.3 250 10 5.5 BOA OTT 
ECC802 841 228 5130000 00 6.3. 8.5 250 10.5. 2.2 BOA TT 
ECC802S 841 228 513 0000 00 6.3 8.5 250 10.5 2.2 BOA oT 
ECC803 841 228 513 0000 00 6 2 250 1.2 1.6 BOA OTT 
ECC8038 841 228 513 0000  _—00 6.3 2 250 1.2 1.6 BOA OTT 
ECC804 841 238 510 0000 00 6.3. 7.7 200 10 3.4 BOA OTT 
ECC807 158 231 084.0000 00 6.3. 1.5 250 1.3. 2.4 BOA OTT 
ECC808 418 230 815 0000 —00 6.3. 1.9 250 1.2 1.6 BOA OTT 
ECC813 814 228 153 0000 00 6.3 250 14.5 5.2 BOA OTT 
ECC865 811 238 510 0000 00 6.3 14 200 8.7 6 BOA OTT 
ECC960 882 345 100 0000 —00 6.3. 2.1 100 8.5 6 B7G =TT 
ECC962 882 345 100 0000 00 6.3. 1.7 150 8.5 6 B7G TT 
ECC2000 015 123 841 8000 00 6.3f 162 90 2722 Bie ne 
{ { 1.2 90 27 = «16.5 
4 00 6. 100 25 16 BOA OTT 
ECC8100 151 238 418 0000 if ie ob ee 9 
3 150 8 2.2 ann 
ECF1 023 184 780 0000 50 6-34 - eee ve ne \ 
100 " 3 
0000 P8 
ECF12 842 381 970 00 6 { , Petia \ TP 
ECFYO 857 238 114 0000 00 6 2 100 14 5) \ TP 
{ 3 250 200 7 5.5 Be 
ECF82 857 238 114 0000 _—00 6 1 150 18 8.5 \ fou te 
1 250 100 10 5.2 
ECFS3 148 238 715 0000 00 6. 3.7 60 6.5 3.6 \ 
| 60 50 3 1.3 ead 
ECF86 151 234 587 0000 —00 6 { 3 100 fa 95 \ 
2 { 1.2 200 150 10 12 Botan 
0 100 Tr 5 
EGF174 314 818 175 0000 ~—00 6. : Lee asa Ob 3 \ BI0B_ «TP 
ECF801 151 238 784 0000 Pan ae oe Oe BOA TP 
) 151 238 784 0000 6.% 2 200 3.5 3.5 \ 
ears eho oo 1 100 100 6 5.5 a 
a 1.5 150 13.5 7.2 
ECF804 857 238 114 0000 —00 6.3f HOG MN ao ta \ BOA TP 


SELECTOR 
VALVE 
baer SWITCH Ve ADDENDA BASE] TYPE 
NUMBER 
ECF805 878 231 514 0000 00 6.3f 3 100 14 5-5 
{ 1.5. 100 100 10 11 BOA TP 
ECF8070 —« 151 238 784.0000 —S- 00 6.3) 3 100 lee aoe? 
1.2 200 150 10 12 Be tab 
ECH2 023 184 780 0000 50 P 1 100 9.5 5.5 8 
023 105 780 0000 50 2.5 250 100 3.2 es at 
mee 023 184 080 0000 50 2 100 5 2.4 
? { 023 105 780 0000 = 50 $1 2 250 100 4.8 2.5 ee) Tt 
ECHIG { 028 748 310 0000 50 ‘ 2 100 5 1.4 
028 750 310 0000 50 2 250 100 4.8 2.5 } A ee 
ECH4 023 854 780 0000 50 6 2 100 6.3 2.7 
2 250 100 6.5 2.6 ssc TH 
ECH4G 128 748 310 0000 50 6. 2 100 6.3 2.7 
2 250 100 6.5 2.6 pees atx 
ee { 842 381 570 0000 ~—s 00 4 2 100 5 a 
052 381 570 0000 ~—00 2 250 100 4.7 215 Fe OTH 
ECH21 288 475 131 0000 00 6 2 100 6.2 2.4 
: 2 250 9 5.3 2.2 Bee: | 8 
ECHS 028 748 310 0000 50 2 100 5 2.4 
2 { 028 750 3100000 50 f ®° 4 2 20 10 3 © 2.8 a Te 
ECH3S 028 748 310 0000 50 2 100 5.4 2.2 
{ 028 750 310 0000 50 e 2 250 100 5 2.4 \ A08 TH 
ECH41 { 288 475 130 0000 00 6 2 100 5 2.2 
280 575 130 0000 ~— 00 2 250 100 3 2 BBA TH 
EcH4? 288 475 130 0000 ~—00 ‘ 2 100 5 2.2 
280 575 130 0000 ~—s 00 2 250 100 8 2 \ BERS goat 
ECH43 288 475 130 0000 ~—«00 , 2 100 5 2.2 
280 575 130 0000 ~—s- 00 2 250 100 8 2 Py oe 
ECHT1 { 288 475 131 0000 —00 6 { 2 250 2 \ 
2 250 100 3 0.7 gee es 
ECHRO 051 230 084 0000 ~— 00 2 75 5 
{ 751 230 805 0000 00 6 2 250 75 3 } a 
ECH81 751 238 084 0000 00 6 3 100 5 2.3 
2 250 100 6.5 2.4 \ ek 
ECH83 751 238 184 0000 00 6 0.25 12 0.7 1.4 
0:5. 42>. 12" 0.4 20.7 BOA TH 
ECH84 551 238 784 0000 00 6 30 30 3.7 
150 12 1.7 2.2 Heh TE 
ECH113 { 288 475 130 0000 ~—00 ; 2 100 4.8 
280 575 130 0000 00 250 90 3 BBA OH 
ECHI71 842 751 381 0000 00 6 250 3 
{ 2 250 75 2 ee ees 
ECH8000 ~=—s- 751-238: 184.0000 ~—s_ 00 6.3f 1.5 100 "1 4.2 
1.5. 250 100 9 5 BOA TH 
ECL11 572 381 480 0000 —00 6 { 2.5 250 2 2 PB a 
6 250 250 36 9 
ECL80 841 238 175 0000 00 6.3f 2-3 100 4 1.4 BOA oT 
8 200 200 17.5 3.3 
ECL81 471 238 815 0000 00 6 1.9 150 1.3 1.6 BOA TH 
5.5 250 250 36 8.7 
ECL82 415 238 718 0000 00 6.3 1 200 3.7 2.4 
4 46 200 200 35 6.4 ia 
ECL83 841 238 175 0000 00 6.x 1.5 200 1.6 2.5 
9.5 200 175 30 5.5 pee, 
ECL84 481 238 157 0000 00 6 1.7 200 3 4 BOA oP 
2 175 175 18 10.4 \ 
ECL85 841 238 715 0000 00 6 0.8 100 5 6.5 
15 200 175 41 7.5 \ aes 
ECL86 417 238 158 0000 ~—s 00 6 { 1.9 250 1229) 216 BOA TP 
7 250 250 36 10 \ 
ECL113 288 574 130 0000 00 6 { 1 150 2 1.6 
3.5 250 250 2 8.5 BEA: Fe 
FCLL800 { 840 235 180 0000 00 F 9.0 100 4 0.05 
048 235 187 0000 00 "9.0 250 250 26 6.0 \ Pee 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA 
NUMBER 


ED111 288 104 430 0000 00 6.3 5 200 40 8 BA 6OoT 
EDD11 852 301 480 0000 00 6 8 200 3.5 F8 TT 
EDD111 852 311 480 0000 00 6 8 250 9 2.3 F8 (T 
EDD171 231 488 512 0000 00 6.3 3.5 150 14 4.8 B10B. TT 
EE1 023 190 780 0000 00 6.3 2.5 250 150 8 14 F8 DP 
EE50 278 701 403 0000 00 6.3 3 250 250 10 14 BGG =P 
EE80 041 231 870 0000 00 6.3 200 200 10 12.5 BSA OP 
EEL71 285 774 831 0000 00 6.3 6.5 250 250 24 6.5 BOG so PP 
2 100 50 2 

FEL171 = 874 es 0000 00 6.3 ‘3 250 250 40 9 \ B8B_ PP 
EEL171 40 235 187 0000 00 

{ 048 235 187 0000 —00 \ 6.x toe agen ee \ BBB OPP 
EEL171 218 000 300 0000 40 6.3 12 250 250 40 9 B7 T 
EEL171 038 090 200 0000 00 6.3 2 100 50 2 AO8 ODT 
EEP1 023 190 780 0000 40 653° 255% =250°-150: “8s —AT ssc DP 
EEP71 023 110 780 0000 40 6 3 250 100 8 2.2 ssc P 
EF1 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 3 2.3 ssc P 
EF2 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 4.5 2.2 ssc P 
EF2S 023 110 780 0000 40 6335 2 250 100 5 1.8 ssc P 
EF3 023 110 780 0000 40 6 2.5 250 100 8 1.8 ssc P 
EF5 023 110 780 0000 40 6 3 250 100 8 1.7 ssc P 
EF6 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 3 2 ssc P 
EF6N 023 110 780 0000 40 6.3 2 250 100 3 2.1 ssc P 
EF7 023 110 780 0000 40 6 1.5 250 100 3 2.1 ssc P 
EF8 023 111 780 0000 40 6 2.5 250 250 8 1.8 ssc P 
EF9 023 110 780 0000 40 6 2.5 250 100 6 2.2 ssc PP 
EFON 023 110 780 0000 40 6.3 2.5 250 100 6 2.2 ssc P 
EF11 802 301 470 0000 00 6 2 250 100 6 2.2 F8 P 
EF12 802 301 470 0000 00 6 2 250 100 3 2.1 F8 P 
EF12spec. 802 301 470 0000 00 6.3 2 250 100 3 1.7 F8 P 
EF13 812 301 470 0000 00 6 2 250 100 4.5 2.3 F8 P 
EFI4 812 370 140 0000 00 6 4.5 200 200 12 7 F8 P 
EF15 812 301 470 0000 00 6 2 250 100 12 5.5 F8 P 
EF22 287 104 130 0000 00 6 2.5 250 100 6 2.2 B8B- OP 
EF25 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 5 1.8 ssc P 
EF36 028 710 310 Q000 40 6 2 250 100 3 1.8 AOS P 
EF37 028 710 310 0000 40 6 2 250 100 3 1.8 AOS oP 
EF37A 028 710 310 0000 40 6 2 250 100 3 1.8 AOS P 
EF38 128 71C 310 0000 40 6 2.5 250 250 8 1.8 AOS =P 
EF39 028 710 310 0000 40 6 2.5 250 100 6 2.2 AOS =P 
EF40 280 147 130 0000 00 6 2 250 150 3 1.8 B8A P 
EF41 281 174 130 0000 00 6 2.5 250 100 6 2.2 B8A PP 
EF42 280 174 130 0000 00 6 2 250 250 10 9.5 B8A oP 
EF43 280 174 130 0000 00 6 2 250 150 15 6.4 B8A P 
EF44 280 147 130 0000 00 6.3 2 250 150 3 1.8 BBA P 
EF50. 278 101 403 0000 00 6 1.5 250 250 10 6.5 BOG =P 
EF51 281 174 130 0000 00 6 2 250 250 14 9.5 B8B. oP 
EP52 281 174 130 0000 00 6 2 250 250 10 10 B&G P 
EFS 3 278 101 403 0000 00 6 2 250 250 10 6.5 BG P 
EP34 287 114 113 0000 00 6 127 -250..250- 10 TT BG P 
EF35 278 101 403 (000 00 6 4 250 150 10 7 BGG =P 
EF70 412 183 710 0000 00 6 2 100 100 3 2.5 BYD PP 
EV71 412 183 710 0000 00 6 2 100 100 13 5.5 BBD =P 
EF72 412 183 710 0000 00 6 1.4 100 100 7 5 B8D P 
EF73 412 873 180 0000 00 6 2 100 100 7.5 5.5 BuD  —~P 
EF74 412 873 180 0000 00 6.3 1.4 100 100 7 3.1 B8D =P 
EFXO 141 230 871 0000 00 6 2 200 175 10 7.2 BIA OP 
EF81 741 238 000 0000 00 653.— 2s5t 4250-125 = 26 2.2 BSA OP 
EF82 041 230 871 0000 00 6 4.5 250 250 40 11 BOA P 
EFS3 701 238 014 0000 00 6.3 1.6 250 50 4 1.6 BSA oP 
EFH5 141 230 871 0000 00 6 2 250 100 10 6 BSA OP 
EF86 701 238 014 0000 00 6 2 250161500. 3, 2.3 BSA OP 


VALVE 
TYPE 


EF87 
EF88 

EF89 

EF89F 
£ EFQ1 


EF92 
EF93 
EF94 
EF95 
EF96 


EF97 
EF98 
EF111 
EF112 
EF172 


EF174 
EFP175 
EF183 
EF184 
EF186 


EF190 
EF410 
EF730 
EP?31 

EF732 


EF734 
EF762 
EF800 
EF802 
EF804 


EF804S 
EF8C5S 
EF806S 
EF811 
EF812 


EF814 
EF860 
EF861 
EF866 
EF905 
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EF8200 
EFF50 
EFP951 


EFL200 


~~ 
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EFP20 
EFP60 
BG420 
EH1 
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701 
041 
041 
412 


412 
412 
412 
412 
412 


412 
412 
812 
812 
W2 


112 
112 
141 
141 
841 


412 
280 
782 
412 
412 


412 
412 
141 
141 
101 


101 
141 
701 
141 
141 


141 
141 
141 
701 
412 


141 
141 
287 
287 


517 


023 
278 
214 
902 
023 


023 
412 
412 
412 
023 


028 
023 
028 
412 
023 


023 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


238 014 0000 
238 014 0000 
230 871 0000 
230 871 0000 
381 700 0000 


381 700 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 


387 100 0000 
387 100 0000 
370 140 0000 
370 140 0000 
740 380 0000 


740 380 0000 
740 380 0000 
230 871 0000 
230 871 0000 
230 871 0000 


387 100 0000 
074 130 000 
803 180 0000 
183 710 0000 
183 710 0000 


183 710 0000 
183 710 0000 
230 871 0000 
230 870 0000 
230 874 0000 


230 874 0000 
230 871 0000 
238 014 0000 
237 890 0000 
230 871 0000 


230 871 0000 
230 871 0000 
230 817 0000 
238 014 0000 
387 100 0000 


230 871 0000 
237 817 0000 
415 783 0000 
415 783 0000 


823 147 8000 


114 780 0000 
147 130 0000 
178 183 0000 
300 000 0000 
147 780 0000 


117 780 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 
387 100 0000 
174 780 0000 


747 310 0000 
174 780 0000 
747 310 0000 
388 100 0000 
100 780 0000 


100 780 0000 
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ADDENDA 


BASE 


TYPE 
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SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


KL3 023 104 780 ON00 00 6 6 230 250 36 9 ase op 
EL3/375 023 104 780 0000 ole) 6.3 6 250 250 36 9 gst OP 
EL3/425 023 104 780 0000 00 6.3 15.6 400 300 25 3 ssc see 
EL3N 023 104 780 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 ase P 
EL3NG 023 104 780 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 ascOP 
FLING 028 740 310 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 Wes Pp 
Est. 028 740 310 0000 00 6.3 14 250 275 72 8.5 AOS P 
EL5/375 023 140 780 0000 00 6.3 14 250 275 72 8.5 3SC OP 
EL5/600 023 114 700 0000 80 6.3 250 275 72 8.5 asc. Pp 
EL6 023 104 780 0000 00 6 4 250 250 72. 14.5 gsc. iP 
ELG6/435 023 10-1 780 0000 00 6.3 7.5 250 250 20 5.5 ssc op 
ELéspee. 023 104 780 0000 00 6.3 7 250 250 72 14.5 ssc oP 
EL& 023 104 780 0000 (ole) 6.3. 7.5 250 250 20 5.5 asco Pp 
EL11 802 301 470 0000 (ole) 6 6 250 250 36 9 FS E 
ELV1N 802 301 470 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 F8 P 
EL12 802 301 450 0COO 00 6 7 250 250 72 15 F8 P 
RL12spec. 702 301 400 0000 80 6.3 19 400 350 42 10 F8 P 
EL12/325 802 301 470 0000 00 6:3 7 250 250 72 18 F8 P 
EL12/375 802: 301 470 0000 00 6.3. 7 400 250 72 15 F8 P 
FL13 802 310 470 0000 00 6.3. 7.5 250 250 20 5.5 F8 P 
EL20 287 104 130 0000 00 6 34 300 300 12.5 3.7 BSB OP 
EL22 287 004 130 0000 00 6 7 250 250 44 9.5 BSB OP 
EL30 028 741 310 0000 ole) 6.3 4.5 250 250 18 6.5 AOS =P 
EL31 120 740 310 0000 80 6 9 30¢ 275 «(491 14 AOS’ P 
EL32 028 700 310 0000 40 6 18 250 250 32 2.8 AOS 
EL33 028 740 310 0000 00 6 6 250 250 36 9 AOK =P 
EL33A 028 740 310 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 AOX op 
EL34 128 740 310 0000 (ole) 6 13.5 250 250 75 11 AOX op 
EL35 028 740 310 0000 00 6 15.5 250 250 72 5 AOS =p 
EL36 020 740 310 0000 80 6 8.2. 100 100 77 11 AOR P 
E136 028 740 310 0000 00 6.3 4 250 250 72 14.5 aos OP 
EL37 028 740 310 0000 00 6 13.5 250 250 100 11 AOS oP 
EL38 120 740 310 0000 80 6 a 250 250 89 14.3 AO’ P 
EL38N 120 740 310 on 80 6 7 250 250 89 14.3 AOS OP 
EL39 020 741 310 0000 80 6 3.2 200 125 45 6.5 AOS oP 
EL41 280 074 130 0000 00 6 7 250 250 36 10 BSA OP 
E142 281 074 130 0000 00 6 10.8 225 225 26 ign BSA P 
EL43 280 174 130 0000 00 6 250 250 36 10 BBA OP 
EL44 280 174 130 0000 80 6 2.5 250 250 20 5 BEA oP 
EL5O. 023 114 700 0000 80 6 14 250 275 72 8.5 ssc P 
ELS1 023 104 700 0000 80 6 400 300 44 7 ssc =P 
ELS3 023 104 780 0000 00 6 7.7 400 250 24 8 xSC OP 
EL54 023 140 780 0000 00 6 12.2 300 300 55 13 asc iP 
EL60 218 007 413 0000 00 6 14.5 250 250 67 9 BG =P 
EI:70 412 183 710 0000 (ole) 6 9 100 100 31 2.2 BSD oP 
EL71 412 183 710 0000 00 6.3 8.5 100 100 30 4 BSD PP 
EL8C 741 230 $00 0000 00 6.3 6.5 250 250 36 10 BIA OP 
EL81 041 230 071 0000 80 6 38.5 250 250 32 4.6 BIA OP 
EL81P 041 230 071 0000 8o 6.3 38.5 280 250 32 4.6 BIA OP 
£L82 041 230 807 0000 00 6.3 10.4 200 200 54 9 BOA OP 
ELN3 741 230 800 0000 (ole) 6 5.5 250 250 36 10 BOA oP 
ELA 041 230 807 0000 (ole) 6 7.3. 250 250 48 11.3 BOA oP 
FL85 441 231 817 0000 00 6 10.8 250 225 26 3.2 BOA oP 
EL86 041 230 807 0000 00 6.3 12.5 200 175 70 10 BOA OP 
EL86F 041 230 807 0000 (ole) 6.3 200 200 70 10 BOA oP 
EL88 041 230 871 0000 (ole) 6.3 4.5 200 200 33 9.7 BOA OP 
EL89 041 230 871 0000 00 623» -'6 250 250 38 10.5 BOA OP 
EL90 412 387 400 0000 (ore) 6 ee 250 ae 5 oy tee 5 
000 00 6 13.8 250 2 : 
EL9S 413 3B 400 a 00 6.3 9 250 250 24 5 B7G ss P 


G 89 


vaiye | SLECTOR 
TYPE 
NUMBER ADDENDA 


EL131 128 740 310 0000 


00 6.3 12 250 250 100 11 AO8 oP 
EL150 802 301 470 0000 00 6.3 7 350 250 95 6.5 F8 P 
EL152 812 741 300 0000 00 6.3 33 400 250 50 4 B7G =P 
EL171 102 741 380 0000 00 6.3. 12 250 250 40 9 B8A PP 
EL172 102 741 380 0000 00 6.3 7 250 250 72 15 BBA OP 
EL180 141 223 871 0000 00 633-2 250 150 25 12 BSA OP 
EL183 141 228 713 0000 00 6.3 2.1 200 200 40 25 BOA OP 
EL300 721 441 370 0000 80 6.3 22.5 200 150 100 10 
EL360 020 740 310 0000 80 6.3 7.7 100 100 100 14 rt p 
EL502 441 237 710 0000 80 6.3 35 200 200 100 2 BOD =P 
EL503 714 231 408 0000 00 6.3 13.2 250 250 100 23 BID Pp 
EL505 417 237 141 0000 80 6.3 40 150 150 60 8 BOD =P 
EL506 741 234 708 0000 00 6.3 10 300 300 60 10.2 BOA OP 
EL803 741 231 800 0000 00 6.3 3.5 200 200 36 10 BOA OP 
EL803S 741 321 800 0000 00 6.3 200 200 32 10 BOA OP 
EL804 041 230 007 0000 80 6.3 12 200 175 70 10 BOA OP 
EL820 041 230 071 0000 80 6 38.5 250 250 32 4.6 BOA OP 
EL821 041 230 871 0000 00 6 4.5 250 250 40 11 BOA OP 
EL822 041 230 871 0000 00 6 2.5 250 150 40 13 BSA OP 
EL861 041 230 871 0000 00 6.3 200 200 20 11 BOA oP 
EL863 741 231 800 0000 00 6.3 5.5 250 250 36 11 BOA OP 
EL3010 231 147 210 0000 80 6.3 350 100 100 60 AOS =P 
EL5070 017 231 141 0000 80 6:3: 3 125 125 50 45 BOD =P 
EL8000 141 237 817 0000 00 6.3 250 250 48 50 BOA OP 
ELL1 523 184 780 0000 00 6 20 250 250 15 17 8sc PP 
ELL80 748 235 187 0000 00 6.3 9.0 250 250 24 6.0 BOA =: PP 
ELP71 023 104 780 0000 00 6 7 250 250 36 9 ssc PP 
ELP72 023 100 780 0000 40 6. AY, 250 250 36 2.5 ssc P 
ELP73 023 100 780 0000 40 Gn) 17. 250 250 36 2.5 ssc P 
M1 023 104 780 0000 00 653-5 250 250 0.1 Ra=2 ssc. -:‘TL 
EM3 023 104 780 0000 00 6.3 18 200 200 0.2 Ra=1M2 gsc —-:‘TI 
4.2 200 200 Ra=1M2 \ 
EM4 023 184 780 0000 00 6.34 42.5 200-200 Rani gsc. ‘TI 
5 250 250 Ra=1M \ 
EM11 028 748 310 0000 00 6.3{ 46 250 250 Raia AOS TI 
EM31 028 740 310 0000 00 6.3 5 250 250 0.1 Ra=2)62 AO8—soTT 
4.2 250 250 Ra=1M 
Bo4 028 478 310 0000 00 6.34 12.5 250 250 Rai \ aos TI 
ENB5 028 740 310 0000 00 6.3 22 250 250 Ra=1M AO8 oT 
EM71 271 084 130 0000 00 6.3 20 250 250 0.5 Ra-0.5Q B8B. OTL 
EM80 410 230 807 0000 00 6.3 14 250 250 0.4 Ra=500k2 BOA sOTI 
EM81 410 230 807 0000 00 6.3 10.5 250 250 0.4 Ra=500K2 BOA OTT 
EM84 401 237 808 0000 00 6.3 22 250 250 0.5 Ra=500K& BOA OTT. 
EM87 401 237 808 0000 00 6.3 14 250 250 1.1 Ra=1M BOAT 
EM840 401 237 808 0000 00 6.3 22 250 250 0.5 Ra=500I2 BOA OTT 
EMG1 472 381 100 0000 00 6.30 4655. 520" “20° ~ <7 4 BIG =P 
£Q80 741 238 114 0000 00 6 1 250 20 0.9 0.7 BOA ON 
ERA 002 300 000 0000 90 4 3 B4 D 
EW60 290 000 103 0000 00 6 120 BG R 
EY51 023 000 000 0000 90 6 B3G.SséO 
EY70 092 913 090 0000 00 6 30 B8D  R 
EY80 001 230 009 0000 00 6 120 BOA OR 
EY81 000 230 009 0000 10 6.3 120 BOA ORR 
EY82 001 230 009 0000 00 6.3 180 BOA OR 
EY83 000 230 009 0000 10 6.3 BIA oD 
EY84 001 230 000 0000 90 6 120 BOA OR 
EY86 230 232 032 0000 90 6 BOA OD 
EY87 230 232 032 0000 90 6.3 BIA OD 
EY88 000 230 009 0000 10 6.3 120 BOA OUR 
EY89 001 230 009 0000 00 6.3 120 BOA OR 
EY91 912 390 000 0000 00 6 60 B7G oR 


VALVE 
TYPE 


EY92 
EY500 
EY3000 
EY3000N 
EYY13 


EZ1 

EZ2 
EZ3 
EZ4 


EZ11 


EZ12 
EZ22 
E233 
E235 
E240 


E241 
EZ80 
EZ81 
EZ82 


EZ90 


E291 
EZ900 
EL500 
F2A11 
F5 


F10 
F100 
F109 
FIO9A 
FIO9A 


F203 
F203 
F209 
F209 
F209A 


F215 
F215 
F242 
F410 
F443 


F443N 
F460 
F704 
F707 
F707 


F708 
F/7001 
FH2118 
FT4 
FW1 


Fu3 
Fw4—500 
Fw4/500 
FW4/800 
ee 


P21 
G 
G/6C4 
G/25L6 
G/50C5 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


002 390 100 0000 
090 230 990 0000 
023 100 000 0000 
023 100 000 0000 
230 239 OXO 0000 


023 190 OXO 0000 
023 190 OXO 0000 
023 190 OXO 0000 
023 190 OXO 0000 
X02 300 190 0000 


X02 300 190 0000 
209 00X 130 0000 
029 OXO 310 0000 
029 OXO 310 0000 
290 OOX 130 0000 


290 OOX 130 0000 
X01 230 900 0000 
901 230 x00 0000 
901 230 X00 0000 
902 30X 100 0000 


902 30X 100 0000 
902 30X 100 0000 
441 237 710 0000 
802 301 470 0000 
842 300 000 annN 


842 300 000 0000 
842 370 000 0000 
284 300 000 0000 
284 300 000 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
284 300 000 0000 
842 300 000 0000 
284 300 000 0000 
842 310 000 0000 


284 130 000 0000 
842 310 000 0000 
287 130 000 0000 
842 300 000 0000 
842 370 000 0000 


842 370 000 0000 
842 310 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
284 300 000 0000 


284 300 000 0000 
412 387 100 0000 
187 472 300 0000 
028 740 310 0000 
988 200 000 0000 


9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
X92 300 000 0000 
842 370 000 0000 


023 190 OxXO nONN 
284 300 000 0000 
802 384 100 9000 
028 740 310 0000 
142 347 800 0000 


nN 
ARODN NANDA 


SpA BRA 


saoopap, 


Nponmnhy 


fAMNMPh 
. 


° 


eo 8 


Vw vi 


E 


eee 


Wav vi 


wu 


150 


250 250 


300 


300 
250 
200 
200 
200 


300 
300 
250 
250 
250 


150 
150 
200 
300 
400 


400 
250 
400 
400 
400 


400 
150 
200 
250 


500 


250 


200 
250 
200 
150 


91 


150 


250 


250 


125 
100 


30 

30 

70 10 

100 18 
40 6 


30 5 
42 2. 
6.2 11 
63. 31 

1 


Ww 
ny 
vw 


Ra=2MQ 


B7G 
BOD 
8SC 
8SC 
F8 


&sc 
8SC 
8SC 
8SC 
F8 


F8 
B8B 


A08 
A08 
B8A 


B8A 


BOA 
BOA 


BOA 
B7G 


B7G 


UX4 


Ux4 


ADDENDA BASE! TYPE | 


BUYER SHREE RESSR BRSSR BPP” 


BHARWSY 


YWetseHs AyAH 


lo ee ee as) 


Suan gp vee eg ieee 


er “HTC a ve ADDENDA 

ne NUMBER digas 

G84 290 300 000 0000 00 2.5 60 UX4 oR 
G407 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.3 B4 T 
G409 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.3 B4 T 
6431 9X2 300 000 0000 00 4 30 BS RR 
G459 023 090 OXO 0000 00 4 60 8SC RR 
G460 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
G470 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
G504 9X2 300 000 0000 00 4 15 B4 RR 
G660 023 1X0 090 0000 00 6.3 30 8SC RR 
G715 902 300 000 0000 00 7.5 120 B4 R 
61054 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
61064 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
G1380 023 190 OXO 0000 00 12 30 8sC RR 
61404 902 300 000 0000 00 4 120 B4 R 
G1503 9X2 300 000 0000 00 2.5 30 B4 RR 
62004 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
62005 9X2 300 000 0000 00 5 60 B4 RR 
62080 902 310 000 0000 00 20 60 BS R 
62080 023 100 090 0000 00 20 60 ssc R 
G2504 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
63060 123 1X0 090 0000 00 ) 60 gsc RR 
64004 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 R 
64100 902 300 000 0000 00 4 120 B4 R 
64120 9X2 300 000 0000 00 4 60 BS RR 
G4120N 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 R 
64150 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
64180 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
64300 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
G/5749 412 387 100 0000 00 6 1 250 100 11 4.4 BIG =P 
G/5750 412 388 400 0000 00 6 2 100 " 7 B7G oH 
6/6042 481 581 230 0000 00 25 8 250 9 2.6 AOS oT 
G6059 041 230 871 0000 00 6 3 250 100 2 1.2 BIG =P 
G/6060 851 228 413 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA OTT 
G/6061 041 230 871 0000 00 6 13 300 225 35 3.7 BOA OP 
G/6062 801 237 144 0000 00 6 7.5 250 250 45 7 BOA OP 
G6066 412 39X 8CO 0000 00 6 3 250 1 1:22 B7G DDT 
G/6100 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 BIG oT 
G/6132 041 230 871 0000 00 6 4.5 250 250 40 11 BOA OP 
G/6157 001 230 000 0000 90 6 120 BOA OR 
G/6158 854 228 413 0000 00 6 4.6 250 6 2.3 BOA OTT 
G/'6180 481 581 230 0000 00 6 8 250 9 2.6 aos 
6/6443 001 230 000 0000 90 6 120 BOA OR 
G/6516 412 380 700 0000 00 6 12.5 250 250 16 2.6 BIG =P 
GG1 299 00X X30 0000 00 4 30 B8B ORR 
GN24 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
GRA 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
oGTIC 842 310 000 0000 00 4 200 48 Ra=3ks2 B5 THY 
GY11 333 022 200 0000 90 2.5 30 F8 R 
GY501 200 320 032 0000 90 3.15 BOD =D 
GZ30 020 X09 030 0000 00 5 60 AQ8 =—soRR 
GZ31 020 X09 030 0000 00 5 120 AOS =soRR 
6232 030 90X 020 0000 00 5 60 AOS =RR 
6233 030 90X 020 0000 00 5 120 AO8 =o RR 
GZ34 030 90X 020 0000 00 5 120 AOS = RR 
GZ37 030 X09 020 0000 00 5 120 AOS =soRR 
GZ40 290 00X 130 0000 00 5 30 BBA RR 
G21 290 00X 130 0000 00 5 30 B8A RR 
H2 842 300 000 0000 00 2 1 150 2.5 0.8 B4 T 
H2D 892 3X0 000 0000 40 2 1.5. 150 3.5. 1.3 BS DDT 
H4 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.3 B4 T 


SELECTOR 


eae SWITCH ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 
= ae 

H4D 90X 231 800 0000 40 4 2.5 200 5 ot, BT DDT 
H4D 218 90X 300 0000 40 4 3 200 B65 W287 B7 DDT 
H12 842 300 000 0000 00 2 1.3. 100 0.6 1 M4 #«T 
H13 023 100 080 0000 40 13 4 200 6 2.5 AOS OT. 
H20 842 310 000 0000 00 20 1.6 200 Ove A BS T 
H30 000 231 800 0000 40 13 1.5 250 125: 6 B7 T 
H42 000 231 800 0000 40 4 2 250 1 1.5 B7 T 
H42 218 000 300 0000 40 4 2 250 1 135 B7 T 
H63 020 800 310 0000 40 6:3: 72 250 1 1.6 AOS OT 
H210 842 300 000 0000 00 2 3 150 1.11.1 B4 T 
H406D 742 300 000 0000 80 4 1555 200. .75> +4 0.8 B4 P 
H407spec. 842 300 000 0000 00 4 9 150 925° 20.9 B4 T 
H410 842 300 000 0000 00 4 3 150 0.5 0.6 B4 T 
H141D 208 090 030 0000 40 1.4 0°41 90 0.1 0.2 MOS DT 
H412 842 300 000 0000 00 4 9 150 5 Ais B4 T 
H607 842 300 000 0000 00 6 1 100 0.4 B4 T 
H1818D 742 310 000 0000 80 20 2 200 100 3 2 BS P 
H1918D 742 310 000 0000 80 20 2 200 60 4 1 BS P 
H2018D 742 310 000 0000 80 20 2 200 60 4 1 BS P 
H2518D 742 310 000 0000 80 20 235° 250% 100). 35. 72 BS P 
H2618D 742 310 000 0000 80 20 2.5 250 100 5 2 BS P 
H4080D 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 75 4 2.5 BS P 
H4111D 742 310 000 0000 80 4 255° “250° 100. 3.5: <2 BS P 
H4115D 742 310 000 0000 80 4 2.5 250 100 3.5 2 BS P 
H4125D 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 6 1 BS P 
H4128D 742 310 000 0000 80 4 2557" 250, 100/* <3557 <2 B5 P 
H4129D 742 310 000 0000 80 4 2.5 250 100 5 BS P 
HAA91 192 310 X00 0000 00 12 B7G DD 
HABC80 91 23X 148 0000 00 19 3 250 1 1.2 BOA = DDT 
HAD X09 231 800 0000 40 13 2.5 200 3.3 B7 DDT 
HBC9O 412 39X 800 0000 00 12:5" 3 250 1 132 B7G DDT 
HBC91 412 39X 800 0000 00 12:5: 2 250 152° 9-1,6 B7G DDT 
HCH81 1 238 584 0000 = «00~St—«éi2z=e 100 4 2 \ 

Lees q 2:5 350: 60: 8, 0:6 css 
HD2 842 300 000 0000 00 2 5 200 5 1 B4 T 
HD2 892 3X0 000 0000 40 2 2.5 150 355.8 1.3, BS DDT 
HD14 038 090 200 0000 40 1.4 90 0.1 0.2 7X0): a OY 
HD21 892 3X0 000 0000 40 2 1.5 150 18105 B5 DDT 
HD22 892 3X0 000 0000 40 2 3 150 128 45 B5 DDT 
HD23 982 3X0 000 0000 40 2 2 150 1 1.4 BS DDT 
HD23 892 3XD 000 0000 40 2 1 150 1 1 BS DDT 
HD24 892 3X0 000 0000 40 2 1.5 150 0782 41 BS DDT 
HD30 724 332 800 0000 00 12°75 150 125 1.7 B7G =P 
HD93 230 232 032 0000 90 1.2 BOA OD 
HD96 021 040 310 0000 80 25 22.5 250 150 55 535 AOS =P 
HF61 280 074 130 0000 00 6.3 2.6 250 100 6 2.2 B8A OP 
HF62 280 174 130 0000 00 633: 2 250 250 10 9 B8A PP 
HP85 141 230 871 0000 00 12,5 2:3 200 125 11.4 6.1 BSA oP 
HF93 412 387 100 0000 00 12.5. 1 250 100 11 4.4 B7G =P 
HP94 412 387 100 0000 00 12:54 250 250 10.6 5.2 BIG =P 
HP121 280 074 130 0000 00 12.5:--3 200 125 12. 23) B8A P 
HK90 412 388 100 0000 00 A250 <2 100 "1 7 B7G 4H 
HL2 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 2.2 1.5 B4 T 
HL2 023 004 080 0000 00 2 1.5 150 2.2 1.5 ssc T 
HL2K 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 262! $455. B4 T 
HL2S 023 004 080 0000 00 2 1.5 150 2625185. ssc T 
HL3 208 040 030 0000 00 2 1.5 125 OS 155 Mos =T 
HL4 842 310 000 0000 00 4 4.5 250 5 3.5 BS T 
HL4+ 842 310 000 0000 00 4 4.5 250 5 4.9 BS T 
HLAG 000 231 800 0000 40 4 4.5 250 5 3.5 B7 T 
HLAGS 023 100 080 0000 40 4 4.5 250 5 3.5 ssc T 


93 


SELECTOR g 
pls SWITCH mA/V ADDENDA BASE] TYPE 
NUMBER 
HL13 023 100 0800000 40—Stss«13.—ts—«3w7s«(200 Cee. gsc oT 
HL13 000 231 800 0000 = 40—ti«*213'i‘<isiS-~—«8000 a By 
HL13¢ 000 231 8000000 40=Sfs«a13-—i(‘é«‘ fT 200 a a8 By 
HL13G 023 004 080 0000 «40—té—‘«<*Y3-='‘ié«‘“SSSSCK|D 6 2.5 ssc oT 
HL13S 023 100 0800000 «40~=S 13.—'—i«< Ss e (as gsc oT 
HL21 842 300 000 0000 ~—s 00 2 3 4150 1 ae A Bao 
HL21DD 892 3X0 000 0000 = 40 2 2 150 2 «143 BS so DDT 
HL22 208 040 030 0000 ~—s00 2 2 4150 Se es: MOB OT 
HL22DD 208 090 X30 0000 ~—s- 40 2 2 4150 Peer Be MOB DDT 
HL23 208 040 030 0000 ~—«00 2 4.5 «150 1.51.2 MOB OT 
HL23DD 208 090 X30 0000 = 40 2. Acs 450 0.6 1.2 MOB DDT 
HL41 218 040 030 0000 ~—c0 4 3.1250 iy ae MOB OT 
HL41DD 218 OXO 930 0000 40 4 3.1 250 2.2 2.6 MOB DDT 
HL42DD 218 OXO 930 0000 40 4 0.2200 2.8 2.9 MOB DDT 
HL84 041 230 807 0000 00 «= 30—ts=s«d12«05s« 200 :'175'=«C 7010 BOA OP 
HL90 412 387 400 0000 «00—'—=«=*19””'—=«*d12«WS «25D. 250 45s B7G oP 
HL92 142 347 8000000 «00'i—‘Ss—“‘Tz«wSS:«OC150 125°«492~C*«*7z«WS B7G =P 
HL94 142 347 8000000 00—'s—«30—St—é=«‘“TS«100«*100s«43—t—«é8s B7G =P 
HL133 218 000 0300000 «= 40—ti‘«‘“23'~*té‘«‘C] 200 6 862.9 MOBO 
HL133DD —«-218 0X0 9300000 40—t—i«<W13-”'i‘ié«i S200 15:0 25 MO8 DDT 
HL134DD —«- 218 090 30 0000 40t—i«<‘Cs'i‘ié‘ tC] 7 95 MOB = DDT 
HL135 023 100 0800000 «= 40—i—‘O2137”*=«‘8t:té« Gy. 35 gsc oT 
HL210 842 300 000 0000 —=s00 2 1 100 Ae cet BA OT 
HL410 842 300 000 0000 ~—s00 4.) 36 S150 1.2 0.8 B46 
HL607 842 300 000 0000 ~—«00 6 14 100 1 BA oT 
HL1320 000 231 800 0000 40—ti—‘*3's'i‘ié«‘ 20 ér “2 By OT 
HLA 842 310 000 0000 ~—s 00 4 1. 20 5 8 BS OT 
HLA2 842 310 000 0000 —00 4 2.5 200 6 “i555 BD OT. 
HLBI 842 300 000 0000 ~—=s 00 Bl 290° 450 2 1.5 BOOT. 
HL/DD1320 90X 231 8000000 «40—'ti‘13's'i‘i‘ |S Po ae B7 sos DDT 
HM20 842 3100000000 = «00'i—‘“ sis 250 6 2.5 BOT. 
2 250 2.8 2.2 
HN309 841 238 175 0000 00~—s«12 { bo eee meee ee \ BOA TP 
HP2 548 230 800 0000 ~—00 2 1 ~~ 4150 8.5 B7.sTT 
HP6 412 381 700 00 6.3 2 250 20 10 7.5 B7G =P 
HP13 081 2317000000 40 «#913. «1 +~=«=6250 100 83,5 B7.sP 
HP13S 023 110 7800000 40 «13s 250 100 8 3.5 gsc PP 
HP210 742 300 000 0000 —«-80 2 1.5 150 1590 149 1.9 BAP 
HP210 041 230 700 0000 ~—s-.80 2 1.5 150 150 1.9 1.9 B7 oP 
HP210C 041 230 700 0000 ~—s- 80 2 14 150 150 1.9 1.9 B7 oP 
HP210NC 742: 300 000 0000 ~—Ss 80 2 14 150 150 1.9 1.9 B4 iP 
HP210NC 041. 230 700 0000 ~—Ss 80 2 1 150 150 1.9 1.9 By OP 
HP211 041 230 700 0000 ~—s.80 2 4 150 150 2.6 1.7 B7sP 
HP211C 041 230 700 0000 ~—«-80 2 1 150 150 2.6 1.7 B7sP 
HP211¢ 742 300 000 0000 ~—s-80 2 1 150 150 2.6 1.7 B46 P 
HP215 742 300 000 0000 ~—s-80 2 45 150 80 1.5 1.2 BAP 
HP215 041 230 700 0000 ~—s 80 2 4S. 450. 800 ie. 132 B7 oP 
HP415 742 310 000 0000 ~—s- 80 4 2 250 100 4.5 3 BS OP 
HP417 041 231 700 0000 ~—s-80 4 2 250 100 8 27 B7sP 
HP1018 180 172 3000000 40.~=:i«C«<Y10'ti‘ |) 250 1000 «233 By OP 
HP1118 180 172 3000000 4 40.—=S'—s«10—'—i‘(| O50 10022. B7. oP 
HP2018 742 310 0000000 «8 sisi i200 1008S BSP 
HP2018 041 231 7000000 8) 0s—i i210 iS BJP 
HP2118 742 310 0000000 «80S 20s—i‘i sti 200 10st" BSP 
HP2118 041 230 7000000 «80 )=S i 20'—i‘“ si 20010058" B7.sP 
HP4100 742 310 000 0000 ~—«-80 4 2 20 10 3 23.5 BSP 
HP4101 041 231 700 0000 ~—-80 4 2 200 100 3.5 3.5 By P 
HP4101 742 310 000 0000 ~—s- 80 4 2 200 100 3.5 3.5 BS OP 
HP4101C 041: 231-700 0000 ~—Ss 80 4 2 200 100 3.5 2.8 By 
HP4101C «742: 310 000 0000 _~—Ss 80 4 2 200 10 3.5 2.8 BSP 
HP4105 041 231 700 0000 ~—s- 80 4 2 250 100 45 3 B7 oP 


94 


TYPE ADDENDA BASE TYP, 
NUMBER 7 


HP4106 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 3 3.5 B7 i? 
HP4106 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 5 3.5 BS P 
HP4106C 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 3.5 BS P 
HP4106C 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 5 325 Br 2 
HP4115 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 4.3 2.2 B7 P 
HP4115 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 453-362 B5 P 
HP4115C 742 310 000 0000 80 4 2 250 100 4.5 3.2 B5 P 
HP4115C 041 231 700 0000 80 4 2 250 100 4.5 3.2 B7 P 
HPT 412 381 700 0000 00 6 2 250 250 10 7.5 BiG P 
HR1 200 300 000 0000 90 0.6 B7G D 
HR2 842 300 000 0000 00 2 2 150 12 0.6 B4 T 
HR2 112 311 100 0000 90 4 5 B7G R 
HR2S 023 004 080 0000 00 2 2 150 1.2 0.6 &sc = 
HR3 112 311 100 0000 90 4 15 B7G R 
HRA 112 311 100 0000 90 4 30 B7G R 
HRS 112 311 100 0000 90 4 30 B7G R 
HR6 030 000 020 0000 90 4 60 A08 R 
HR7 020 000 030 0000 90 4 30 A08 R 
HR8& 030 000 020 0000 90 4 30 A08 R 
HR11 020 000 030 0000 90 4 A08 D 
HR210 842 300 000 0000 00 2 1.5 200 1 1.3 B4 BY 
HRAO6 842 300 000 0000 00 4 3 200 1 1.5 B4 T 
HR410 841 300 000 0000 00 4 3 200 1 1.5 B4 T 
HSD 90X 231 800 0000 40 13 3 200 6 2.7 B7 DDT 
HVR1 002 300 000 0000 90 2 5 B4 R 
HVR2 003 200 000 0000 90 4 3 B4 R 
HVR2A 003 200 000 0000 90 2 3 B4 R 
HVU1 002 300 000 0000 90 4 3 B4 R 
HY24 284 300 000 0000 00 2 45 200 20 UX4 T 
HY61 274 130 000 0000 80 6 14 300 250 83 6.5 WS P 
HY65 030 740 210 0000 80 6 45 350 200 63 A08 P 
HY90 002 393 100 0000 00 27.5 60 B7G R 
HY113 284 030 000 0000 00 1.4 4.5 60 0.4 0.2 UXS T: 
HY125 384 720 000 0000 00 1.4 3 60 50 0.9 0.3 UXS P 
HY615 020 000 310 0000 84 6 35 300 20 A08 T 
HY8€6 290 300 000 0000 00 2.5 120 UxX4 R 
HZ50 290 300 000 0000 00 13 60 UX4 R 
IF860 141 230 871 0000 00 20 200 200 8.5 6.6 BOA P 
IL861 041 230 871 0000 00 20 200 200 20 11 BOA P 
IRV120/350S 023 190 QXO 0000 00 4 60 8SC RR 
Iw2 9X8 200 000 0000 00 4 30 B4 RR 
IW2A 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
IW3 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
Iw4 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
IW4/350 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
Iw4/500 9X83 200 000 0000 00 4 60 B4 RR 
K2/DD 892 3X0 000 0000 40 2 3.8 150 4 1.6 B5 DDT 
K4 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
K23A 892 3X0 000 0000 40 2 5.5 150 2.5 1.4 BS DDT 
K23B 892 3X0 000 0000 40 2 1.5 150 1.4 1.2 BS DDT 
K24 287 130 000 0000 40 2a9. Usd: (200) © 275. 2 0.8 UX5 P 
K27 284 130 000 0000 00 2.5 4.5 90 3 1 UX5S T 
K30A 842 300 000 0000 00 2 3 150 1.5 0.8 B4 T 
K30B 842 300 000 0000 00 2 7.5 150 4 0.9 B4 T 
K30C 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 2 1.4 B4 T 
K30D 842 300 000 0000 00 2 3 150 4 1.5 B4 T 
K30E 842 300 000 0000 00 2 4.5 150 2 1.5 B4 T 
{30G 842 300 000 0000 00 2 7 150 6 3.5 Bi Tr. 
K30K 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 2.2 1.4 B4 T 
K33A 084 235 800 0000 00 2 150 3 B7 TT 
K33B 548 230 800 0000 00 2 1.5 125 3 2.1 B7 TT 


SELECTOR lo | &m 
SWITCH mA | mA/V ADDENDA 
NUMBER 


K40B 742 300 000 0000 80 2 150 75 2 1.5 B4 P 
K40N 041 230 700 0000 80 2 150 90 2.5 1.4 B7 P 
K40N 742 300 000 0000 80 2 150 90 2.5 1.4 B4 P 
K50M 041 231 700 0000 80 2 5 150 125 3 1.5 B7 P 
K5ON 084 237 700 0000 40 2 1.5 150 60 2 1.4 BT P 
K70B 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 150 9.5 2.5 BS P 
K70D 842 370 000 0000 00 2 2.4 150 150 5 4 B5 P 
KTTA 487 230 785 0000 00 2 10.5 150 150 2.5 4 B9 PP 
K77B 548 237 800 0000 00 2 11.7 150 150 3.8 B7 PP 
K435/10 842 300 000 0000 00 4 3 300 50 5 B4 T 
K450/50 842 300 000 0000 00 4 50 400 120 5 B4 T 
K1658 742 310 000 0000 80 7 23 400 225 50 3.2 B5 P 
K1668 742 310 000 0000 80 7 335 400 225 50 32 B5 P 
K1678 742 310 000 0000 80 7 25 400 225 50 3.2 B5 P 
K1694 842 300 000 0000 00 4 3.5 200 6 2.6 B4 T 
KBC32 038 X90 200 0000 40 2 100 2.4 1.2 AOS DDT 
KCI 023 004 080 0000 00 2 1.5. 150 1.2 0.6 gsc. oT 
KC3 023 004 080 0000 00 2 2.8 150 3 2.5 ssc. oT 
KC4 023 004 080 0000 00 2 1.5. 150 220 14 ssc oT 
KC50 842 300 000 0000 00 2 1 40 0:2 074 ond 
KC51 842 300 000 0000 00 2 2 40 1.2 0.5 sm oT 
KCF30 { oe 748 200 0000 50 \ 5 { 1.0 100 3.7 1.6 \ Se a 
750 200 0000 50 2.5 150 8 1.5 0.9 
023 084 780 0000 50 0.55 ©6990 3 1,5 
KCH1 2 ssc. ‘TH 
{ 023 005 780 0000 50 \ { 5 90 60 1 0.9 \ 
KD50 842 300 000 0000 00 2 2.8 40 1.8 0.6 sm oiT 
101 023 084 580 0000 00 2 90 0.8 0.8 ssc. oT 
KESO 742 300 000 0000 80 2 2 150 50 0.8 0.6 sm4 PB 
KFI 070 412 300 0000 80 2 1 150 150 3 1.8 C7 P 
KF2 070 412 300 0000 80 2 1 150 150 3 1.3 C7 P 
KF3 023 010 780 0000 40 2 1 90 90 1 0.5 ssc oP 
KF4 023 010 780 0000 40 2 1 90 90 1.2 0.7 ssc oP 
KE7 023 004 700 0000 80 2 1.5 90 90 1.8 0.7 ssc PP 
KF8 023 004 700 0000 80 2 1 90 90 1.5 0.6 ssc P 
KP35 028 710 300 0000 40 2 1.5 150 60 1.4 1.1 AOB. OP 
KHI 023 071 780 0000 40 2 1.5 90 60 2.1 1.4 gsc -~P 
KK2 023 084 780 0000 40 2 1 90 50 2 gsc 0 
KK2G 028 748 300 0000 40 2 1 90 50 2 AOB. OO 
Ku 842 370 000 0000 00 2 45 90 90 8 1.7 B5 P 
KL1 032 004 780 0000 00 2 45 90 90 8 127 gsc PP 
KL2 023 004 780 0000 00 2 7.5 90 90 11 1.8 ssc P 
KL4 023 004 780 0000 00 2 2.5 100 100 5 2 ssc -P 
KL4G 038 740 200 0000 00 2 2.5 90 90 4.7 1.8 AOB. OP 
KLS5 032 004 780 0000 00 2 4 90 90 4.8 1.4 gsc P 
KL35 038 740 200 0000 00 2 4.5 150 150 5.6 2.2 AOB. OP 
KLL3 523 784 780 0000 00 2 12 150 150 8 8SC PP 
KLL32 028 548 370 0000 00 2 11.3 150 150 3.8 2.6 AOB. PP 
KRS 284 730 000 0000 00 6 9 150 150 14 1.9 US =P 
KR20 284 413 000 0000 00 2.5 250 3.5 1.4 U6 = 
KR22 284 413 000 0000 00 6 250 3.5 1.4 U6 =oT 
KR25 284 413 000 0000 00 2.5 16.5 250 250 34 2.2 Lx =P 
KR28 29X 130 000 0000 00 6 30 UX5 RR 
KR31 291 300 000 0000 00 10 120 UXx4 oR 
KT2 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 150 7.5 2.5 BS P 
K18 742 310 000 0000 80 6 16 250 250 72 6 B5 P 
KTRC 742 310 000 0000 80 6 16 250 250 72 6 B5 P 
KT16 028 740 230 0000 00 1.4 45 90 90 8.8 1.9 AOg8 OP 
KT21 842 370 000 0000 00 2 2.5 150 125 5.3 5.3 BS P 
KT24 842 370 000 0000 00 2 3.5 150 125 5 3.2 B5 P 
KT30 047 231 800 000 00 qe. 12 250 250 40 3.9 B7 P 
KT31 307 221 800 0000 40 13 4 200 175 40 10 B7 P 


SELECTOR 
SWITCH 


Ve2 | mA ADDENDA BASE 
NUMBER 

KT32 028 740 310 0000 00 26 7.6 150 150 75 9 AO8 
KT33 328 740 210 0000 00 13. 13.2 +200 200 60 10 AO8 
KT33C 328 740 210 0000 00 13 7 200 175 92 10 AO8 
KT35 328 740 210 0000 00 13 11.5 200 200 50 #410 AO8 
KT36 020 740 310 0000 80 26 10 150 150 60 11 AO8 
Kr41 047 231 800 0000 00 4 4.4 250 250 40 10.5 B7 
KT42 047 231 800 0000 00 4 16.5 250 250 34 2.5 BT 
KT44 041 231 700 0000 80 4. 25 250 250 85 6.3 BT 
KT45 041 231 700 0000 80 4. 25 250 250 85 6.3 B7 
KT55 028 740 310 0000 00 52 15 150 150 88 16 A08 
KT61 028 740 310 0000 00 6 4.4 250 250 40 10.5 AO8 
KT63 028 740 310 0000 00 6 16.5 250 250 34 2.5 A08 
KT66 028 740 310 0000 00 6 15 250 250 65 6.3 AO8 
KT67 278 001 403 0000 00 6 9 250 175 80 13 BOG 
KT71 028 740 310 0000 00 48 9.8 200 175 70 10 AO8 
KT72 028 740 310 0000 00 16 12.5 200 175 30 2.5 A08 
KT73 028 740 310 0000 00 6 4.5. 200 175 35 2.5 A08 
KT74 028 740 310 0000 00 16 12.5 200 175 30 2.5 A08 
KT76 028 740 310 0000 00 15 13 200 175 35 2.5 A08 
KT77 028 740 310 0000 00 6. 250 250 100 11.5 A08 
KT81 287 004 130 0000 00 6 4.4. 250 250 40 10.5 B8B 
KT88 028 740 310 0000 00 6 20 250 250 57 8 A08 
KT101 287 004 130 0000 00 80 9.5 200 175 70 10 B8B 
KTW61 028 710 310 0000 40 6 4 250 100 10 2.9 A08 
KTW62 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 8 2.8 A08 
KTW63 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 7.6 1.5 AOB 
KTW73 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 6.5 1.7 A08 
KTW73M 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 6.5 1.7 A08 
KTW74 028 710 310 0000 40 13 3 250 100 7.6 1.5 A08 
KTW74M 028 700 310 0000 40 13 3 250 100 7.6 1.5 A08 
KTZ41 081 231 700 0000 40 4 1.5 250 250 18 12 B7 
KTZ63 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 2 132 A08 
KTZ73 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 2 1.5 A08 
KTZ73M 028 700 310 0000 40 6 3 250 100 2 1.5 A08 
KZ 902 310 000 0000 00 20 60 BS 
L2 842 300 000 0000 00 2 4.5 150 9 1.6 B4 
L2/B 842 300 000 0000 00 2 3.8 150 4 1.5 B4 
L2D 842 310 000 0000 00 2 4.5 150 2 1.5 BS 
L4 842 300 000 0000 00 4. 16 250 20 3.2 B4 
L11 842 300 000 0000 00 1 12 100 2.8 0.6 B4 
L12 842 300 000 0000 00 2 3 40 2.2 0.8 SM4 
L21 842 300 000 0000 00 2 6 150 3.2 1.8 B4 
L21DD 892 3X0 000 0000 40 2 3 150 5.2 1.8 BS 
L22DD 208 090 X30 0000 40 2 4.2 150 4 1.6 A08 
L30 042 231 800 0000 00 13 8 200 25 4.2 B7 
L42MD 842 370 000 0000 00 4 20 250 250 22 2.5 BS 
L63 028 040 310 0000 00 6 8 250 9 2.6 A08 
L77 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 B7G 
L210 842 300 000 0000 00 2 150 0.9 B4 
L408 842 300 000 0000 00 4 3 150 5 1.5 B4 
L410 842 300 000 0000 00 4 4 150 4.3. 1.5 B4 
L412 842 300 000 0000 00 4 1.5 200 3 1.2 B4 
L413 842 300 000 0000 00 gn a16 200 12 1.8 B4 
L414 842 300 000 0000 00 4 8 150 12 2.8 B4 
L415 842 300 000 0000 00 4. 10 200 8 2 B4 
L416D 843 200 000 0000 70 4. 13 250 80 12 1.4 B4 
L427D 842 370 000 0000 00 4 42 300 200 20 1.5 BS 
L486D 842 370 000 0000 00 4. 15 250 250 35 2.7 BS 
L491D 842 370 000 0000 00 4 40 400 200 30 1.8 BS 
L495 942 370 000 0000 00 4 30 5 BS 
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L497D 
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M8082 
M8083 
M8091 
M8096 
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M8121 


M8122 
M8123 


SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER 


842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 310 000 0000 
384 720 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 
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219 
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SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


M8125 412 183 710 0000 00 


6 2 100 100 3 2.5 B83D Pp 
M8135 412 300 871 0000 00 6 4.5 250 250 40 1 BSA OP 
M8136 851 228 413 0000 00 6.3 8.5 250 8251. 73342 BSA SsoTT. 
M8137 851 228 413 0000 00 6 2 250 1.2 1.6 BOA =saTT 
M8138 2 30X 100 0000 00 6 30 B7G RR 
M8156 482 803 180 0000 00 6 2 100 13 5.5 B8D =o 
M8157 287 711 413 0000 00 6 30 300 250 25 1.9 BIG =P 
M8161 412 381 700 0000 00 6 2.5 250 200 8 2.5 B7G =P 
M8102 851 228 413 0000 00 6 1.5 200 8.5 6.5 BSA =soTT 
M8178 402 013 080 0000 00 6.3 100 8.5 5.8 B8D T 
M8195 701 238 014 0000 00 653) 1 250 100 3 1.8 BSA oP 
M8196 412 287 100 0000 00 633) 2 150 125 5.5 3.5 B7G P 
M8212 192 310 X00 0000 00 6.3 5 B7G RR 
48245 412 387 400 0000 00 6.3 12.5 250 250 45 4.1 B7G P 
M8248 412 344 800 0000 00 6.3 1.35 150 13.5 13.5 B7G T 
MAZA1 090 O00X 230 0000 00 4 30 AQ8 =o RR 
MCI 423 080 000 0000 00 1.9 1.5 100 4 0.8 ssc T 
ME2 842 370 000 0000 00 2 12 200 200 13 BS P 
ME4S 023 104 780 0000 00 4 5 250 250 Ra=20n ssc ‘TT 
ME6S 023 104 780 0000 00 6.3 5 250 250 Ra=2M2 ssc ‘TI 
ME25 842 370 000 0000 00 4 30 400 300 60 BS P 
ME41 218 040 730 0000 00 4 22.5 250 250 0.2 Ra=1M02 MOS =sTI 
ME91 218 040 730 0000 00 9 17 150 150 0.2 Ra=1M2 Mos =s«TT 
ME920 047 231 800 0000 00 9 19 200 175 0.2 Ra=1M2 B7 TI 
ME1400 028 710 310 0000 40 6:3. .:2 250 100 1 1.8 AOg8 =P 
MH4 842 310 000 0000 00 4 2 200 8 3 BS T 
MH40 842 310 000 0000 00 4 3 200 2.7 2.4 BS T 
MH41 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 5.2 6 BS T 
MH206 847 230 800 0000 40 2 3 150 75 352 B7 H 
MH1118 847 231 800 0000 40 10 3 200 100 3.5 B7 H 
MH4105 847 231 800 0000 40 4 3 200 100 7.5 B7 H 
MHn4 X09 231 800 0000 40 4 4 200 2 1.9 B7 DDT 
MHL4 842 310 000 0000 00 4 8 250 8 2.5 BS T 
MHLD6 028 9X0 310 0000 40 6 5 200 115 o 33. AO8 = DDT. 
MKT4 047 231 800 0000 00 45 “AA 250 200 32 3 B7 P 
MKT4 842 300 000 0000 70 4 11 250 200 32 3 BS P 
ML4 842 300 000 0000 00 4 16 250 14 3.2 BS T 
ML6 842 300 000 0000 00 6 8 200 24 3.8 BS T 
ML40 842 300 000 0000 00 4 3 200 3 BS T 
MM4V 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 125 6 2.5 BS P 
MM20 742 310 000 0000 80 20 200 100 6 3.5 BS P 
Mp2 842 300 000 0000 00 2 «12 150 12:5 3 B4 T 

080 231 700 0000 40 
MP4 { 008 231 700 0000 50 \ 4 250 250 8 2.5 B7 PP 
MP/Pen 047 231 800 0000 00 4 16 250 250 3 3.5 B7 P 
MP/Pen 842 310 000 0000 70 4 16 250 250 30 3.5 BS P 
MPT4 047 231 800 0000 00 4 9 250 200 32 3 B7 P 
MPT4 842 310 000 0000 40 4 9 250 200 32 3 BS P 
MRI 902 300 000 0000 00 4 120 B4 R 
MRA 842 300 000 0000 00 4 3 200 6 2.5 B4 T 
MS4 742 310 000 0000 80 4 165 *250) 75: 2.4 1.1 BS P 
MS4B 742 310 000 0000 80 4 1 200 75 3.4 3 BS P 
MS4c 742 310 000 0000 80 4 1 200 75 3.4 «32 BS P 
MSG/HA 742 310 000 0000 80 4 125200. 180: “224° <2 BS P 
MSG/LA 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 75 520) < 2327. BS P 
MSP4 742 310 000 0000 80 4 1.8 200 190 3.4 2.4 B5 P 
MSP4 041 231 700 0000 80 4 1.8 200 100 3.4 2.4 B7 P 
MSP41 742 310 000 0000 80 4 4 250 250 8.5 3.2 BS P 
MSP41 041 231 700 0000 80 4 4 250 250 8.5 3.2 B7 P 
MS/Pen 041 231 700 0000 80 4 1.5 200 100 4.8 2.8 B7 P 
MS/Pen 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 100 4.8 2.8 BS P 


VALVE SELECTOR 


TYPE SLES ADDENDA BASE TYPE 


MS/PenA 742 310 000 0000 80 


4 2.5 200 150 9 4 BS P 
MS/PenA 041 231 700 0000 80 4 2.5 200 150 9 4 B7 P 
MS/PenB 081 231 700 0000 40 4 1.5 200 100 4.8 2.8 B7 P 
MS/PenT 041 231 700 0000 80 4 1.5 200 100 4.8 2.8 B7 P 
MS/PenT 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 100 4.8 2.8 BS P 
MSVPen 041 231 700 0000 80 4 1.5 200 100 4.3 2.2 B7 P 
MSVPenB 081 231 700 0000 40 4 1.5 200 100 4.3 2.2 B7 P 
MU1 002 300 000 0000 90 4 60 B4 R 
MU2 002 300 000 0000 90 2 5 B4 R 
MU12 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
MU12/14 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
MU14 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
MU4250 232 300 000 0000 90 4 120 B4 R 
MVSG 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 75 7.5 2.5 BS P 
MVSPen 742 310 000 0000 80 4 2 250 125 Sell “2.3 BS P 
MZ05-20 842 300 000 0000 00 6 12 350 45 4.2 B4 T 
N14 038 740 200 0000 00 Ved? 205 909 90 7 1.5 aos =P 
N15 028 740 230 0000 00 154°-°7 90 90 7 1.5 AOS oP 
N16 028 740 230 0000 00 lsd: 455, 909 90 9.5 2.1 AOs. iP 
N17 284 738 200 0000 00 134. 7 90 «75 Te ASS BIG =P 
N18 384 728 300 0000 00 1.4 4.5 90 90 9.5" 13251 BIG =P 
N19 387 024 300 0000 00 1.4 4.5 90 90 7.7 2 B7G Pp 
N25 387 024 300 0000 00 134. <Se2 90 90 5 1.4 BIG) =P 
N30 047 231 800 0000 00 13 12 250 250 40 0.9 B7 P 
N31 207 331 800 0000 40 13 4.4 200 175 40 10 B7 P 
N34 107 231 800 0000 40 13 250 250 40 10.5 B7 P 
N37 412 380 700 0000 00 13 8 200 150 50 10 BIG =P 
N40 047 231 800 0000 00 4 3.5 250 250 32 2.9 B7 P 
N41 047 231 800 0000 00 4 3.5 250 250 32 10 B7 P 
N42 047 231 800 0000 00 4 16.5 250 250 34 2.5 B7 P 
N43 007 231 800 0000 40 4 4.5 250 250 40 10 B7 P 
N63 028 740 310 0000 00 6 16.5 250 250 34 255 aos =P 
N66 028 740 310 0000 00 6 15 250 250 85 5.3 aos PP 
N77 412 380 700 0000 00 6 12 250 250 20 2.6 BIG =P 
N78 412 380 700 0000 00 6 5.5 250 250 35 10 
N108 412 380 700 0000 00 40 8 200 150 50 10 B7G =P 
N118 230 074 130 0000 00 40 6 150 150 30 7.5 BBA oP 
N119 041 230 807 0000 00 45 12.5 200 175 70 10 BOA OP 
N142 281 074 130 0000 00 45 9.5 200 175 54.5 9.5 B8A PP 
N144 412 380 700 0000 00 6 12 250 250 20 2.6 B7G =P 
N145 281 074 130 0000 00 40 6.3 200 150 29 7.5 BBA oP 
N147 028 740 310 0000 00 6 6 250 250 36 aos =P 
N148 287 004 130 0000 00 6 12.5 250 250 45 9.4 BBA =P 
N150 281 074 130 0000 00 5 7 250 250 36 10 B8A PP 
N151 281 047 130 0000 00 6 13.5. 250.°250' -2255. 2.9 B8A ~P 
N152 041 230 071 0000 80 20 «28 200 200 40 6 BOA OP 
N153 741 231 800 0000 00 5 2.3 200 175 36 10 BOA oP 
N154 041 230 807 0000 00 16 14.2 200 200 45 8.2 BOA OP 
N155 441 231 817 0000 00 6 10.8 225 225 26 3152 BOA oP 
N208 020 740 310 0000 80 26 9.5 100 100 100 13 aos =P 
N309 741 231 800 0000 00 15 2.3 200 175 36 10 BOA oP 
N329 041 230 807 0000 00 16 14.2 200 200 45 8.2 BSA oP 
N339 041 230 071 0000 80 215° 13 150 150 50 8.5 BSA oP 
N349 041 230 071 0000 80 20 12 150 150 5 8.5 BSA oP 
N359 041 231 771 0000 80 21.5 28 200 200 40 6 BOA OP 
N369 041 230 807 0000 00 12.6 10.3 200 175 3 8.3 BOA OP 
N379 041 230 807 0000 00 15 200 175 70 10 BSA oP 
N709 041 230 807 0000 00 6 7.3 250 250 48 11.3 BOA OP 
N727 412 387 400 0000 00 6 4.5 250 250 45 4.1 B7G =P 
NDD40 902 310 000 0000 00 4 B4 D 
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SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


110 780 0000 
110 780 0000 
110 780 0000 
300 000 0000 
300 000 0000 


100 780 0000 
230 071 0000 
104 780 0000 
314 780 0000 
310 000 0000 


310 000 0000 
310 000 0000 
100 080 0000 


310 000 0000 
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SELECTOR 
SWITCH 


NUMBER ADDENDA BASE TYPE 


P12/250 842 300 000 0000 


00 4 44 250 60 6 B4 T 
Bae 842 300 000 0000 00 4 44 250 60 é B4 P 
P15/250S 023 004 080 0000 00 
P24/ 450 842 300 000 0000 00 7.5 70 400 35 oa Be a 
P25/400 842 300 000 0000 00 6 100 350 70 a7 B4 T 
P25/500 842 300 000 0000 00 6 9 400 65 3 B4 T 
P26/500 842 300 000 0000 ~=—s-«O0 4 100 400 62.5 4.2 B4 T 
P27/500 842 300 000 0000 00 4 42 400 62.5 8.5 B4 T 
P30/500 842 300 000 0000 00 4 100 400 60 4 B4 T 
P41 218 040 030 0000 00 4 11.8 250 16 4.5 MOB OiT 
P43M 842 370 000 0000 00 aed Ag 250 250 26 2.5 BS P 
P61 218 040 030 0000 00 6 11.8 250 16 4.5 Mos OT 
P215 842 300 000 0000 00 2 150 1.4 B4 T 
P220 842 300 000 0000 00 2 7.5 150 6 3 B4 T 
P220A 842 300 000 0000 00 2 14 150 15 257 B4 T 
P222 842 300 000 0000 00 2 10.5 150 6 3 B4 T 
P225 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 150 5.6 2.2 B5 P 
P240 842 300 000 0000 00 2 24 150 18 1.1 B4 T 
P240A 842 300 000 0000 00 Bi4 21 150 25 5 B4 T 
P410 842 300 000 0000 00 4m 2 150 7 1.3 B4 T 
pai 842 300 000 0000 00 4 16 100 14 2.8 B4 T 
PAIS 842 300 000 0000 00 4 25 150 14 1.5 B4 T 
P420 842 300 000 0000 re) 4 85 400 50 6 B4 iy 
P421 842 370 000 0000 00 a A 200 75 12 1.5 B5 P 
P422 842 370 000 0000 00 4 20 250 250 22 2.5 B5 P 
P425 842 370 000 0000 00 4 25 300 200 20 1s7 BS P 
P430 284 300 000 0000 00 4 30 200 25 2.2 ux4 oT 
P434 032 004 780 0000 00 4 17 250 250 36 2.5 gsc P 
P435 842 370 000 0000 00 4 17 250 250 30 3 B5 P 
P440 842 370 000 0000 00 4 30 400 200 45 5 B5 P 
P440N 842 310 000 0000 00 4 250 250 20 2.5 BS P 
P440N 047 231 800 0000 00 4 22 250 250 26 2.8 B7 P 
P441N 047 231 800 0000 00 4s 302 250 250 36 2.8 B7 P 
PASS 284 300 000 0000 00 4 15 250 30 5.5 (x4 oT 
P455 023 100 870 0000 00 4 25 250 250 36 2.6 gsc PP 
P460 842 300 000 0000 00 4 40 200 50 3.5 B4 T 
P469 047 231 800 0000 00 4. 14 250 275 72 8.5 BT P 
P495 047 231 800 0000 00 4 6 200 200 32 B7 P 
P496 047 231 800 0000 00 4 6 200 200 32 9.5 BT P 
P520 842 370 000 0000 00 5 17 200 150 12 1.3 B5 P 
P625 842 300 000 0000 00 6 26 250 24 2.5 B4 T 
P625A 842 300 000 0000 00 6 39 200 25 233 B4 T 
P625B 842 300 000 0000 00 6 1 200 2.8 B4 T 
P626 023 100 780 0000 40 6.3 32 250 250 26 2.5 gsc PP 
P628 023 100 780 0000 40 6.3 17 250 250 56 2.5 ssc PP 
P650 842 300 000 0000 00 6 1 100 37 27 B4 T 
P861 29X 130 000 0000 00 6 30 UXS RR 
P1320 023 100 780 0000 00 13, 20 250 250 22 1.9 gsc P 
P2018 842 310 000 0000 00 20 «15 200 20 4 B5 T 
P2020 842 310 000 0000 70 20 «+18 200 200 20 157 BS P 
P2060 023 140 780 0000 00 2419 200 100 40 3.2 gsc P 
P2460 842 310 000 0000 70 242=«19 200 100 40 B5 P 
P3580 047 231 800 0000 00 3 8.5 200 200 45 8 BT P 
P4100 842 300 000 MNN0 00 4 40 400 30 B4 T 
PAI 842 310 000 0000 00 4) 10 200 40 5 B5 P 
PA20 842 300 000 0000 00 2 36 300 49 5.2 B4 T 
PAO 842 300 000 0000 00 4 90 100 200 10 B4 tr 
PaBI 023 1¥0 X90 0000 00 6 gsc DDD 
PABC8 ¥X1 239 14% 0000 00 9.5 2.3 200 1.4 BOA DDDT 
PBI 234 800 000 0000 00 2 A 150 11.5 3.8 B4 T 


SELECTOR 


VALVE 
TYPE SWITCH ADDENDA BASE| TYPE 
NUMBER 
PB495 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
PBF2 028 9X7 310 0000 40 6 3 250 100 5.8 1.2 AOS) so DDP 
PC86 841 234 148 0000 00 3.8 1.5 200 12 «14 BOA OT. 
PC88 414 234 484 0000 00 4 1.2 150 12.5 14 BOA OT 
PC92 802 304 100 0000 00 02% 22 250 10 5 BIG =6T 
PC93 842 314 800 0000 00 4g A 100 16 8 BOA OP 
PC95 142 380 100 0000 00 3.6 1.2 200 10. =—-:10.5 BIG =o 
PC96 412 314 800 0000 00 ce | 200 11.5 6.7 BIG =T 
PC97 142 380 100 0000 00 4.5 1 150 1a 43 BIG =o 
PC900 412 380 100 0000 00 4 1 150 12.15 BIG. «iT 
PCCR4 158 234 118 0000 00 7 1.5. 90 12 6 BOA OTT 
PCC85 841 238 510 0000 00 9 2.1 200 10 5.8 BOA OTT 
aPCC88 841 238 510 0000 00 7 1.2. 90 1512.5 BOA OTT 
PCC89 148 235 118 0000 00 72. 452 90 15 12 BOA OTT 
PCC189 841 238 510 0000 00 7 1.2 90 15 12.5 BOA OTT 
PCCBO5 148 235 118 0000 00 7 1.2 90 15 9 BOA OTT 
PCC806 148 235 118 0000 00 4 1.2 90 15 9 BOA OTT 
PCE80 841 238 751 0000 00 10 200 10 3.4 \ 
2 8 3 mee 
PCE82 841 238 751 0000 00 10 near) Gre \ Boa TP 
PCE800 841 238 751 0000 00 9.4, 200 10 3.4 
200 200 10 7.5 cee 
PCF80 857 238 114 0000 00 9 2 100 14.0 5.0 
ies { 2.0 200 175 10.0 6.2 ik ae 
PCF84 415 238 718 0000 00 9 2 100 14 2.5 
200 175 82.5 Eee Te 
4 00 8 é3 100 14 6 
PCP86 151 234 887 0000 eMac ane ape Tae BOA TP. 
PCF87 178 238 415 0000 00 7.4f 3.2 100 15 8.5 \ 
200 150 6.4 15 ee 
PCF800 178 238 415 0000 00 9 100 6 ) \ 
200 150 7.6 8.5 Bee eae 
PCF801 151 238 784 0000 00 8 3 100 15 8.5 
is 1.2. 200 125 10 10.5 Ba ae 
PCF802 857 238 114 0000 00 9.0f 2-0 200 3.5 3.5 
i 1.0 100 100 6.0 5.5 Bee ae 
PCF803 151 238 784 0000 00 9 3 100 15 9 L Boa oP 
150 100 10 11 J 
PCF805 151 234 887 0000 00 cH 3 100 14 5.5 \ Sore, eae 
1.5. 150 150 10 11 
PCF806 151 238 784 0000 00 8 { 3 100 14 5.5 \ BOA TP 
1.2. 200 150 10 12 
PCF808 878 231 514 0000 00 7.4f 3 100 14 365 
1.7 150 150 142 14.5 a 
PCL81 471 238 815 0000 00 12.66 1-9 150 13 3126 
6.5 200 200 30 8.7 i 
PCL82 415 238 718 0000 00 16 1.5 200 1.7 2.4 \ BOA 
iW mom a 73 ieee 
; ‘ ‘ : 
PCL83 841 238 175 0000 00 12 if Shee SeaeGae: ay ee \ BoA 
PCL84 481 238 157 0000 00 15 { 1.7 200 a FA \ BOA TP 
2.9 200 200 18 10 
PCL85 841 238 715 0000 00 18 0.8 100 5 6.5 
ee 200 175 41 7.5 a 
PCL86 417 238 158 0000 00 14.5f 1-7 250 1.2 1.6 
{ 5.7 250 250 39 10.5 Bees atk 
PCL88 415 238 718 0000 00 16 200 10 3.4 
{ Sen BOA TP 
PCL300 415 238 718 0000 00 16 2.2 100 10 4.3 BOA TP 
13.5. 175 175 45 7.5 
PC03/3A 023 014 700 0000 80 2 300 125 1.4 gsc P 
PC03/3B 023 014 700 0000 80 4 300 125 1.4 gsc oP 
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SELECTOR 


VALVE 


TYPE SWITCH ADDENDA BASE 


TYP 
NUMBER . 


PCO5-15 023 014 700 0000 80 4 400 250 40 1.3 gsc P 
PD220 548 230 800 0000 00 2 1.2 150 0.8 0.9 B7 TT 
PD220A 548 230 800 0000 00 2 3 150 5 1.5 B7 TT 
PDD2 284 79X 130 0000 00 6.3 6 250 250 36 9 AO8 = DDP 
PE04-10 023 114 700 0000 80 12 400 300 27 7.5 ssc P 
PEO5-15 023 114 700 0000 80 12 40 1.5 ssc P 
PEOS/25 278 130 000 0000 80 12.6 80 400 200 70 BSB. 
PEO6/40P 123 114 700 0000 80 6 40 400 300 40 4 gsc P 
PE1-100 247 811 300 0000 00 12 33 400 250 40 6 BTA oP 
Pen4DD X19 238 700 0000 40 4 6 250 250 36 9.5 BT DDP 
Pen4V 842 310 000 0000 70 4 10 250 200 35 3 B5 P 
Pen4VA 047 231 800 0000 00 4 20 250 250 36 2.8 BT P 
Pen4VA 842 310 000 0000 70 4 22 250 250 36 2.8 BS P 
Pen4VB 047 231 800 0000 00 4 5.8 250 250 36 9.5 B7 P 
Pen4VX 842 310 000 0000 70 4 15 350 200 22 3.5 B5 P 
Peni3 023 100 780 0000 40 13. «14 200 200 25 2.5 ssc P 
Pen13A 023 110 780 0000 40 33 8.5 200 200 45 8 gsc P 
Pen13C 047 231 800 0000 00 13011 250 250 32 6.5 B7 P 
Pen20 842 310 000 0000 70 20 «+18 200 200 20 1.7 BS P 
Pen24 028 740 030 0000 00 2 3.3. 200 125 «5 4 MOB oP 
Pen25 208 740 030 0000 00 2 3.6 200 125 5 3 MOB oP 
Pen26 023 100 780 0000 40 24 «19 200 100 40 3.1 gsc P 
Pen36A 145 231 800 0000 00 35 8.5 200 200 45 8 B7 P 
Pen36C 047 231 800 0000 00 33 8.5 200 200 45 8 BT P 
Pen40DD X19 238 700 0000 40 44 8.5 200 200 45 8 B7 DDP 
Pen44 218 740 030 0000 00 4 11 300 275 70 10.6 MOB =P 
Pen45 218 740 030 0000 00 4 8.5 250 250 40 8.8 MOB =P 
Pen45aN 218 740 030 0000 00 4 8.5 250 250 40 8.8 MOB. oP 
Pen45DD 218 7X0 930 0000 40 4 8.5 250 250 40 8.8 MOB = DDP 
Pen46 210 740 030 0000 80 4 8 300 225 63 8.5 MOB =P 
Pen141 208 740 030 0000 00 1.4.9 90 9 5.5 1.4 MOS =P 
Pen220 842 370 000 0000 00 2 4.9 150 150 9 2.2 B5 P 
Pen220A 842 370 000 0000 ~=s-_:«00 2 9 150 150 18 2.2 BS P 
Pen230 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 125 6 2.2 B5 P 
Pen231 842 370 000 0000 00 2 2.5 150 125 5 4.4 B5 P 
Pen383 218 740 030 0000 00 38 10 200 175 64 10.5 Mo8 oP 
Pen384 218 740 030 0000 00 38 7 150 125 40 7.8 MOB OP 
Pen425 842 370 000 0000 00 4 25 300 200 20 1.7 B5 P 
Pen428 047 231 800 0000 00 4 13.8 250 250 72 8.5 BT P 
Pen453DD 218 7X0 930 0000 40 45 10 200 175 64 10.5 MO8 —-DDP 
Pen650 023 114 700 0000 80 5 24 400 300 30 5 ssc P 
Pen1340 047 231 800 0000 00 13 8.6 250 250 41 6.4 BT P 
Pen2020 023 100 780 0000 40 20 «+19 200 100 40 3.1 ssc P 
Pen3520 047 231 800 0000 00 35 8 200 200 40 13 B7 P 
Pen3820 047 231 800 0000 00 38. «10 150 175 64 10.5 B7 P 
Penal 842 370 000 0000 00 4 16.5 250 250 32 3 B5 P 
Pena4 007 231 800 0000 40 4 5 250 250 40 9.1 B7 P 
PenA4 047 231 800 0000 00 4 5.8 250 250 36 9.5 B7 P 
PenB1 842 370 000 0000 ~=_ 00 2 4.5 150 150 8.5 2.5 B5 P 
PenB4 047 231 800 0000 00 4 14 250 275 72 8.5 BT P 
PenDD61 98X 231 700 0000 40 6 5.3 250 250 32 8.5 B7 DDP 
PenDD1360 X89 231 700 0000 40 13 5.3 250 250 32 8.2 B7 DDP 
PenDD2530 98X 231 700 0000 40 25 7.8 250 250 43 7.8 B7 DDP 
PenDD4020 X89 231 700 0000 40 40 7.7 250 250 43 7.8 BT DDP 
PenDD4021 X89 231 700 0000 40 45 10 200 175 64 10.5 B7 DIP 
PFO 028 710 310 0000 40 6 3.5 250 100 7.5 1.7 AO8 oP 
PF83 701 238 014 0000 00 4.5 2 60 50 1.9 BOA OP 
PF86 701 238 014 0000 00 4.5 2 250 150 3 2 BOA oP 
PP462 041 230 700 0000 80 2 1 150 150 3 1.9 B7 P 
PF472 041 230 700 0000 80 2 0.5 150 150 2.5 1.7 BT P 


TYPE 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


517 823 147 8000 


802 301 470 0000 
028 740 310 0000 
020 740 310 000 
120 740 310 0000 


041 230 071 0000 
041 230 071 0000 
041 230 071 0000 
041 230 807 0000 
741 231 800 0000 


041 230 807 0000 
721 441 370 0000 
741 231 840 0000 
721 441 370 0000 
020 740 310 0000 


441 237 710 0000 
441 237 710 0000 
441 237 710 0000 
417 237 141 0000 
407 238 140 0000 


041 231 771 0000 
412 387 100 0000 
412 387 100 0000 
412 381 700 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


548 230 800 0000 
548 230 800 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


208 748 130 0000 


742 300 000 0000 
742 300 000 0000 


742 300 000 0000 
742 300 000 0000 
742 300 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 


842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 300 000 0000 
842 310 000 0000 
842 370 000 0000 


842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 


842 370 000 0000 
401 237 808 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


CAP Mee Wits 
00 \ 16.5 2-6 

2.3 
00 17.5 10.5 
00 19 5.3 
80 2 2 
80 30 5.5 
80 21.5 28 
80 21.5 24.5 
80 21.5 28 
00 16 14.2 
00) 15 2.3 
00 8615 )=—(12.5 
80 35 12 
00 12.6 2.1 
80 35 22.5 
80 2 20 
80 27 14 
80 «3535 
80 27. 21 
80 40 40 
00 1718 
80 21.5 22 
00 6.3 1.2 
00 6.3" 2.3 
00 6.3 2 
00 2 
00 2 3 
00 2 1.5 
00 2 6 
00 2 #7 
00 2 6 
00 2 1 
00 2 1 
00 2 445 
00 2 5 
00 2 1.5 
00 4 
00 4 

15 
00 6.3{ 5 
80 2 
80 2 1 
80 2 1 
80 2 
80 4 
00 2 19 
00 2 4.5 
00 2 16 
00 2 2.4 
00 2 1.5 
70 4 11 
00 4 22.5 
00 4 40 
00 4 20 
00 4 35 
00 4 42 
00 4 40 
00 4 17 
00 4.2 22 
00 2 14 
00 2 


150 
150 


150 
150 


150 
200 


300 
200 
200 
200 
300 


250 
250 


uM 


. 
Nw 


fh 
uM 


SAaNRAA OHWAINO 
pee 
NuUwW DN! 


ADDENDA 


Ra=1hm 
Ra=1h) 


Ra=500k82 


BOA 


TYPE 


tas) 
tas) 


wry od Wrgty 


Suyddy wad Wd dy 


BeAHby 


ty PAs FeyAge 


Baqtd wou Dons WY 


TYPE 


PM254 
PM256 


PN2 
PP2 
PP2 


PP2s 
PP3/250 
PP4 
PP4S 
PP4S 


PP5./400 
PP6AS 
PP6B 
PP6BG 
PP6BS 


PROC 
PPOF. 
PP134 
PPI3S 
P24 


PP24S 
(P34 
PP34S 
PP3S 
PP36 


PP37 
Pran 
PRQV5 
PP2158 
PP220 


Peas 
PP225 
PPII5S 
PRANS 
PPALG 


re-430 
PP-131 
WPAT2 
Phro1s 
PP2018 


Proqol 
'P3521 
Pr-a100 
PP4101 
PPA118 


842 
842 


842 
842 
842 


023 
842 
842 
842 
032 


842 
023 
287 
028 
028 


028 
047 
047 
023 
007 


023 
007 
023 
047 
147 


007 
028 
842 
032 
842 


842 
842 
023 
842 
842 


842 
842 
041 

842 
047 


384 
040 
842 
842 
180 


047 
842 


842 300 


842 
842 


842 
047 
218 
X89 
047 


047 
204 
742 
842 


SELECTOR 


SWITCH 


740 
231 
231 
100 
231 


100 
231 
100 
231 
231 


231 
740 
370 
004 
300 


370 
370 
004 
370 
370 


370 
370 
230 
310 
231 


720 
231 

370 
370 
472 


231 
370 


370 
370 


370 
231 
047 
231 
231 


231 
fod 
310 
370 


NUMBER 


000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
800 0000 
300 0000 
700 0000 
800 0000 


800 0000 
102 0000 
000 0000 
000 0000 


842 370 000 0000 


00 


8888 88888 8888 


40 


38833 83388 


3233 88382 


88883 8 


BRLAANW wWNWNAd 


DAANASD 


106 


150 
150 
150 


150 


250 
250 
250 


250 
250 
250 
250 


275 


100 


250 
175 


250 
125 
150 
150 
150 


250 
250 
250 
250 
250 


250 
250 
300 
300 
200 


WWwWuhy NN 
ee . 
po ac 


oN 


WWYNWDO WOON 
me 
Vnuw 


NANOW 
. . 
vi MV 


naNAaO oO 
© 00 


ADDENDA 


tduotyd wd H 


Wr td yw wd wld td Boys wd fg UN wut H 


wud 


wy UUW mop dd Wd gtd 
ae] 


VALVE 
TYPE 


PT25H 
PT41 

PT41B 
PT225 
PT225 


PT240 
PT250 
PT425 
PTA 
PTAD 


PTS 

PTS 
PISA 
PTSD 
PTT120P 


PIT122F 
PTT141 
PTT202 
PTT202S 
PTIT203 


PIT203P 
PTT208P 
PTT212P 
PIT213P 
PTI214P 


PTT216 
PTT217 
PTT241P 
PTI243P 


PTIT244P 


PTZ 
PVO6-20 
PV06~25 
PV1-35 
Pv4 


Pv25 
Pv29 
PV29S 
PV30 
PV30A 


PV30S 
PV75/1000 
PV100/2000 
PV200/600 
PV400 


PV430 
PV475 
PV480 
PV495 
PV3018 


PV4100 
PV4200 
PV4201 
PV4300 
PVB6 


PX2 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 300 000 0000 


842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
842 370 000 0000 
047 231 800 0000 
X89 231 700 0000 


047 231 800 0000 
007 231 800 0000 
98X 231 700 0000 
X89 231 700 0000 
841 238 510 0000 


841 238 510 0000 
802 441 443 0000 
412 378 010 0000 
412 378 010 0000 
028 710 310 0000 


028 700 310 0000 
412 378 110 0000 
412 378 010 0000 
412 378 010 0000 
412 387 110 0000 


402 108 073 0000 
123 141 718 0000 
412 378 000 0000 
421 378 130 0000 
817 141 230 0000 


007 231 800 0000 
400 237 100 0000 
401 237 100 0000 
401 237 100 0000 
9X2 300 000 0000 


OX1 231 900 0000 
OX1 231 900 0000 
123 190 OXO 0000 
QX1 231 900 0000 
123 190 OXO 0000 


123 1X0 090 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
902 300 000 0000 


9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
902 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
1X0 912 300 0000 


9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 310 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


83838 88885 38888 


38888 


8888s 8888s 


88888 88888 88888 8888s sessed 


88888 


i) 
oO 


Ww 
Opfhrn HPprna 


QAhpaA 


Fradpan 


WwW 
SYRan 
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62.5 


ADDENDA 


fees 


BASE| TYPE 


ty Ot 


Vows why 


bac] 8 
Nye 


to td tot 


Biv dr Wd tg Ot 


BEREE BR’SR "BRESE SZEBR 


ba a | 


SELECTOR 
SWITCH ADDENDA BASE 
NUMBER 


PX41 842 300 000 0000 00 4 40 250 49 6 B4 
PX230 842 300 000 0000 00 2 15 150 1755: 2335 B4 
PX230SW 802 300 000 0000 40 2 15 150 18 3.5 B4 
PX240 842 300 000 0000 00 2 32 200 25 3 B4 
PX2100 842 300 000 0000 00 735.230 400 18 1.6 Sm4 
PY31 020 090 310 0000 00 17 120 A08 
PY32 029 090 310 0000 00 29 180 A08 
PY33 029 090 310 0000 00 29 180 A08 
PY71 200 900 030 0000 10 21 120 BOB 
PY8O 001 230 009 0000 00 19 180 BOA 
PY81 000 230 009 0000 10 17 120 BOA 
PY82 001 230 009 0000 00 19 180 BOA 
P83 000 230 009 0000 10 20 120 BOA 
PY88 000 230 009 0000 10 26 120 BOA 
PY300 029 090 310 0000 00 29 180 A08 
PY500 090 230 990 0000 10 42 180 BOD 
PY800 000 230 009 0000 10 19 120 BOA 
PY8¢1 000 230 009 0000 10 19 120 BOA 
PZ 284 730 000 0000 00 2.5 16.5 250 250 31 2.5 WD 
P203-3 401 237 000 C000 80 4 25 300 125 25 1.4 B7 
P205-15 401 237 000 0000 80 4 400 150 40 1.2 B7 
PZ30 02X 193 210 0000 00 26 120 A408 
PZH 287 413 000 0000 00 2.6 16.5 250 250 34 2.2 Ux6 
QA2400 412 381 700 0000 00 6 2.5 200 200 8 2.5 B7G 
QA2401 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5° 262 B7G 
QA2402 412 380 700 0000 00 6 13.5 250 250 16 2.6 B7G 
9A2403 412 381 700 0000 00 6 230: (250: ‘250° 10:0" :7.5 B7G 
QA2404 1X2 310 900 0000 00 6 3 B7G 
QA2405 241 878 153 0000 00 6 14 250 150 30 3.9 BOG 
QA2406 581 228 413 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA 
QA2407 902 30X 100 0000 00 6 30 B7G 
QA2408 581 481 230 0000 00 6 8 250 9 2.6 A08 
QB65 481 581 230 0000 00 6 8 250 9 2.6 A08 
QB309 841 228 513 0000 00 6 2 250 10 5.5 BOA 
QC05/35 237 242 300 0000 80 1.6 200 200 100 7 A08 
GODT 192 310 X00 0000 00 6 B7G 
QE04/10 287 711 413 0000 00 6 12 300 150 25 1.9 B8G 
QE05 127 141 300 0000 80 6 200 200 100 7 A08 
QE06/50 274 130 000 0000 80 6 14 200 250 83 6.5 UX5 
QL77 802 384 100 0000 00 6 8.5 250 10.5 2.2 B7G 
QN77 412 380 700 0000 00 6 12.5 250 .250 16 2.6 B7G 
QP21 548 237 800 0000 00 2 4.5 150 150 11 2.3 B7 
QP22A 487 230 785 0000 00 2 12 150 150 3 4 B9 
QP22B 458 237 800 0000 00 2 11.7. 150 150 3.8 B7 
QP25 208 745 830 0000 00 6 2 150 125 10 3 M08 
QP230 548 237 800 0000 00 2 9.6 150 125 406 23) B7 
QP240 487 230 785 0000 00 3 5 150 150 25 4 B9 
GPT2 548 237 &CO 0000 00 2 4.5 150 150 11 2.3) B7 
QG03/12 801 237 144 0000 00 6 300 250 45 7 BOA 
90003/14. = 415. 238 782 0000 00 361 200 200 30 3.2 BOA 
4004/15 283 824 740 0000 00 6 14 200 200 20 2 B8B 
QUEO 2-5 417 22% 783 0000 00 6.3 150 150 25 10.5 BOA 
YGE03-12 514 228 783 0000 00 6.3 15 200 200 30 3.3 BOA 
QQE03/20 257 134 200 0000 88 6 17 400 200 20 2.5 B7A 
YQEO4-20 =. 247:135. 200-0000 88 6 26 400 250 30 3 B7A 
YQE06-40 257 134 200 0000 88 6 400 250 30 3.4 B7A 
ww 02-6 415 228 783 0000 00 6.3 2.5 150 150 25 10.5 BOA 
28V 03-10 514 228 783 0000 00 6 10 200 150 30 3.3 BOA 
QQv03-20 247 135 200 0000 86 C.3. VT 300 200 20 2.5 B7A 
WQV03-20A 247-135 200 0000 88 623217, 300 200 20 2.5 B7A 
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Yaaae aggwe nae Og te, wy Dw wmedDD PIV HBHAHAHYN 


BPS SYGGy Pees 


BO983 Gag” 


te 


TYPE mA ADDENDA : ; 
NUMBER Be | BASE. TYPE 
eee ele 
QQV03-25 257 104 300 0000 88 12.6 200 200 40 2.5 BrA PP 
QQV04-15 257 134 200 0000 88 6.3 27 400 250 30 3 B7A PP 
QQV04-20 =. 251-731 420 0000 88 G8 2 400 200 25 4 B7A PP 
QQVO6—-40 = 247: 135 200 0000 x8 6.3 400 250 30 3.4 B7A = PP 
QQV06-40A 247 135 200 0000 88 6.3 400 250 30 3.4 B7A PP 
QQv07-40 =. 247:135 200 0000 88 6.3 300 250 25 1.9 B7A PP 
QQV07-50 257 :104 300 0000 88 12.6 200 200 30 4.5 BTA opp 
QQV07-50 = 347 :125 300 0000 38 6.3 400 250 100 4.5 B7A PP 
QOZ03-20 247 105 200 0000 88 1.6 300 250 40 4 B7A PP 
QQ204-15 283 825 740 0000 00 3 10 300 200 20 2 BYB PP 
Q0Z06-40 =. 257: 304 200 0000 38 21 200 200 30 4.5 B7A PP 
0/U37 023 000 000 0000 90 1.4 B3G Ss 
yv4s2 230 000 000 0000 90 2 BIG 
QU456 230 000 000 0000 90 6.3 BG 86D 
QV03-12 801 237 144 0000 00 6 7.5 250 250 45 7 BOA OP 
QV04-7 287 711 413 0000 00 6 30 300 250 25 1.9 BG Pp 
Qv04_12 801 237 144 0000 00 6 7.5 250 250 45 7 BOA OP 
QV04—15 247 135 200 0000 88 6.3 60 400 250 90 B7A PP 
Qv04-20 241 731 520 0000 88 6 22 400 200 25 4 AO8 =o PP 
Qv05-25 274 130 000 0000 80 6 12.5 300 250 83 6.5 US =P 
Qv06-20 127 141 310 0000 80 6 28 200 200 100 7 AOS 
QW77 412 381 700 0000 00 6 2.5 200 200 8 2.5 BIG P 
Q206-20 237 242 300 0000 80 1.6 200 200 100 7 AOS P 
Q277 412 381 700 0000 00 6 2 250 250 10 7.6 B7G =P 
R1 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
R2 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
R3 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
RA 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
R4A 9X2 300 000 0000 00 4 60 BA RR 
RAB 902 300 000 0000 00 4 60 B4 R 
R10 112 311 100 0000 90 4 5 B7G oR 
R11 002 300 000 0000 90 4 60 B4 R 
R12 023 000 000 0000 90 6 BIG =o 
R1IBA 029 OXO 310 0000 00 13 30 AOS —sRR 
R14 029 1X3 210 0000 00 26 120 AOS so RR 
R16 123 000 000 0000 90 1.4 BG 86D 
R17 001 230 000 0000 90 6 120 BOA OR 
R18 001 230 000 0000 90 6 120 BOA OR 
R19 230 232 032 0000 90 1.2 BOA OD 
R20 230 232 032 0000 90 2 BOA OR 
RAI 9X2 300 000 0000 00 4 60 BA RR 
RA2 9X2 300 GOO 0000 00 4 60 B4 RR 
R43 9X2 300 000 0000 00 4 180 Ba RR 
R52 030 90X 020 0000 00 5 60 AO8 = RR 
R80 284 300 000 0000 00 4 24 250 20 4 uxa T 
R116 028 740 310 0000 40 10 2.2 200 200 8 AOS oP 
R120 028 040 310 0000 00 6.3 250 60 6.4 AOS.oT 
R122N 028 710 310 0000 40 18 200 200 8 5.5 AO’ =P 
R123 028 700 310 0000 40 18 200 200 35 8.5 AOS oP 
R125C 028 9X0 310 0000 40 18 5.5 250 5 2.5 AO8 = DDT 
R125N 028 9X0 310 0000 40 18 250 2.5 AO8 = DDT 
R126F 028 710 310 0000 40 18 200 200 6 457 AOS. P 
R126N 028 710 310 0000 40 18 200 OE AOB OP 
R128 029 1X0 310 0000 00 18 AOS =o DD 
R134 028 741 310 0000 00 18 200 200 18 6 AO8. oP 
R142 412 378 010 0000 (0,0) 6.3 200 200 10.5 3.5 B8D Pp 
R143 412 378 010 0000 rats) 4.3 200 200 8 5.5 BBD oP 
R144 412 381 700 0000 00 O:3% 62 250 250 10 7.6 BiG =P 
R145 412 378 010 0000 i) 18 200 200 §g 5.5 BSD oP 
R147 412 378 110 0000 00 18 200 200 13 6 B8D Pp 
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RAI 
RB350/80 


RB500/ 120 
RB650/250 


RCSB 
RC5C 
REO34 
REO52 
REO54 


REO62 
REO74 
REO74D 
REO74N 
REO76 


REO84 
RE114 
RE122 
RE122 
RE124 


RE134 
RE144 
RE304 
RE402B 
RE404 


RE604 

REN704 
REN904 
REN914 
REN924 


REN1004 
REN1104 
REN1814 
REN1817D 
REN1&21 


REN1822 
REN1826 
RENS1 204 
RENS1214 
RENS1224 


RENS1234 
RENS1 264 


RENS1 264B1 
RENS1274 
RENS1274D 


RENS1284 
RENS1294 


RENS1 384 
RENS1818 


RENS1819 


9X2 
384 
9X2 
9X2 
9X2 


023 
023 
842 
842 
842 


842 
842 
842 
842 
842 


842 
842 
842 
284 
842 


842 
842 
842 
084 
842 


842 
872 
842 
842 
842 


842 
842 
842 
872 
842 


842 
842 
742 
742 
184 


187 
742 
742 
742 
842 


TA2 
742 


842 
742 
742 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


238 
141 
710 
123 
013 


380 
183 


310 
101 


310 
300 
300 
009 


300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


300 


300 
300 


300 
300 
235 
300 


300 
310 
310 
310 
310 


310 
310 
310 
310 
310 


310 
310 
310 
310 
772 


472 
310 
300 
310 
310 


310 
310 


310 
310 
310 


510 0000 
718 0000 
300 0000 
080 0000 
080 0000 


710 0000 
710 0000 


090 030 0000 


000 0000 
413 0000 


000 0000 


200 000 0000 


000 0000 


300 000 0000 


000 0000 


080 0000 


009 080 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 


300 000 0000 
300 000 0000 


000 0000 
000 0000 


300 000 0000 


000 0000 
000 0000 
800 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
300 0000 


300 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
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150 
100 


100 
125 


100 


60 
100 
125 


15 
100 
100 
100 
250 


100 
100 
250 
100 

60 
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RENS1820 
RENS1823D 


RENS1 884 
RENS1894 


RESO94 


RES105 
RES105 
RES164 
RES174D 
RES212 


RES364 
RES374 
RES664D 
RES964 
REGS 


RFP8/14 
RFP8/14 


RG250/1000 
RG250/3000 


RGN354 


RGN504 
RGN564 

RGN1064 
RGN1074 
RGN1304 


RGN1404 
RGN1503 
RGN2004 
RGN2504 
RGN4004 


RH 

RK10 
RK15 
RK16 
RK19 


RK21 
RK24 
R39 
RK60 
RL2T2 


RL7 
RL12P2 
RLISA 
RL16 
RL18 


RL37 

RO337 
RO423 
RO4311 
RO443 


RO446 
RO452 
RO457 
RO481 
RO534 


RO771 
RRAF 
RRBF 
RS 
RS242 
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ALLAH Aroha h Opaphah np fhuw hOO OO 


ARAN A 


AO 


88888 838888 


BANNDA AQAnna 


88888 


88sss 
wuUbarnd 


200 


250 
250 
150 


300 
300 
400 
250 


400 
400 


250 
350 
250 
250 


200 
300 


100 


250 
150 
350 
250 
200 


250 


100 
100 


150 
150 


150 
115 
200 


250 


250 
250 


100 


250 


250 
150 
200 
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4H AAA 


VALVE 
EYRE 


RS1009 
RS1019 
RSAF 
RT1-2 
RT2 


RT3 

RTR4141 
RTRA142 
RTR4341 
RTRA342 


RV12P2000 
RV120/250 
RV120/250 
RV120/350 
RV120/350S 


RV1 20/500 
RV120/500S 
RV200/600 
RV210 

RX21 


RX215 
RZ 
s2 
S2P20 
Ss4v 


S4VA 
S4VB 
S6F12 
S6F17 
S6F17F 


S6F33 
S11A 
811D 
S11E12 
$12 


S19G6 
S19G6F 
821 
$22 
$23 


S24 

$300 
$30D 
S207 
$208 


$209 
82:10 
$213 
$215 
S215A 


S215B 
S215VM 
8217 
8217 
$218 


$220 

S310A 
S311A 
S328A 


247 
247 
742 
842 
842 


842 
028 
028 
081 
007 


470 
9X2 
9X2 
9X2 
023 


9X2 
023 
9x2 
042 
200 


39X 
023 
742 
801 

742 


742 
742 


412 
412 
412 


412 
9X2 
9X2 
028 
742 


012 
012 
742 
742 
742 


742 
842 
842 


742° 


542 


023 
842 
742 
742 
742 


742 
742 
742 
041 
041 


742 
287 
287 
287 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


135 
235 
300 
300 
300 


300 
710 
710 
231 
231 


812 
300 
300 
300 
090 


300 
090 
300 
310 
030 


200 
100 
300 
227 
310 


310 
310 


381 
381 
381 


381 
300 
300 
T41 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


010 
300 
300 
300 
300 


300 
300 
300 
230 
230 


300 
113 
130 


200 
200 
000 
000 
000 


000 


000 
000 
000 
000 
000 


780 
000 
000 
000 
000 


000 
000 
000 
700 
700 


000 
000 
000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 
0000 
0000 


0000 
0000 
0000 


113 000 0000 
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40 
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VALVE SELECTOR Io 


TYPE Sieen mA ADDENDA 


S329A 287 130 000 0000 40 


7.5 15 150 150 30 2.8 WS P 
$329L 287 113 000 0000 40 7.5 50 150 125 30 2.8 UXx6 =P 
8406/7 742 300 000 0000 80 4 2 200 150 1.5 1 B4 P 
$408 742 300 000 0000 80 4 1.5 200 75 4 0.7 B4 P 
$409 742 300 000 0000 80 4 1.5 200 75 4 8.8 B4 P 
S410 742 300 000 0000 80 4 1.5 200 75 4 1 B4 P 
S410N 742 310 000 0000 80 4 2 200 60 4 1 B5 P 
S412N 742 310 000 0000 80 4 1.3 200 100 1.5 1 B5 P 
S415N 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 6 1 B5 P 
$420 081 231 700 0000 40 4 3 250 250 11.5 B7 P 
$423 023 110 780 0000 40 4 3 250 100 8 1.8 ssc P 
$424 023 110 780 0000 40 4 2 250 100 3 2.1 ssc PP 
S430N 742 310 000 0000 80 4 1.3 200 100 1.5 0.9 BS P 
$431N 742 310 000 0000 80 4 1.5 250 100 3 2 B5 P 
$432N 023 110 780 0000 40 4 3 250 100 2.5 2.2 ssc P 
S434N 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 4.5 2.3 B5 P 
S434N 041 231 700 0000 80 4 1.5 200 100 4.5 2 B7 P 
S435N 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2.3 BS P 
S435N 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 3 2.3 B7 P 
$440 081 231 700 0000 40 4 2.4 250 250 4.1 3.5 B7 P 
$493 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 4 BS P 
$495 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 6 2.5 B4 P 
S617 023 110 780 0000 40 653°) 3 250 100 2.5 2.2 ssc PP 
S620 023 110 780 0000 40 6.3 2.5 250 100 3.5 2 ssc PP 
$629 023 110 780 0000 40 6.3 2.5 250 100 3.5 2 ssc P 
$1323 023 110 780 0000 40 13 3 200 100 8 1.9 ssc =P 
$1323 081 231 700 0000 40 13 3 200 100 8 1.9 B7 P 
$1324 081 231 700 0000 40 13 2 200 100 3 2.4 B7 P 
$1327 023 110 780 0000 40 13 2.5 250 100 3.5 2 ssc PP 
$1328 023 110 780 0000 40 13 2 200 100 3 2.4 ssc Pp 
S2010N 742 310 000 0000 80 20 2 200 60 4 1 BS P 
$2012N 742 310 000 0000 80 20 2 200 60 4 1 B5 P 
$2018 041 231 700 0000 80 20 3 200 60 4 1.2 B7 P 
$2018 742 310 000 0000 80 20 3 200 60 4 1.2 BS P 
S2030N 742 310 000 0000 80 20 2 200 100 3 2 BS P 
S2035N 742 310 000 0000 80 20 2.5 250 100 3.5 2 B5 P 
$2043 742 310 000 0000 80 20 2.5 250 100 5 2 B5 P 
S4020A 274 300 000 0000 00 2 1 150 1.3 0.6 ux4 oT 
$4020B 842 300 000 0000 (ole) 2 1 150 1.3 0.6 Ux4 «oT 
S4021A 284 300 000 0000 00 4 8 150 20 3 ux4 TT 
$4021B 842 300 000 0000 00 4 8 150 20 3 B4 T 
$4022AR 238 400 000 0000 00 4 4.5 150 5 2.2 Ux4 =T 
$4022B 842 300 000 0000 00 4 4.5 150 5 2.2 B4 T 
S4045A 842 370 000 0000 00 4 70 250 75 45 1.5 B5 P 
sD 9X2 310 000 0000 00 5 B5 DD 
sD2 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 252” 5764 B4 T 
SD6 092 310 000 0000 00 6 5 B7G oR 
SD61 123 000 000 0000 90 6 B3G =D 
SD917A 402 013 080 0000 00 6.3 3.6 100 1.4 2.7 B8A oT. 
SD917A 402 013 090 0000 00 6.3 4.7 100 Ped. 3257 BBA OT 
SE211 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 1 1.5 B4 P 
SE211C 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 1 1.5 B4 P 
SE2018 742 310 000 0000 80 20 3 200 60 4 1.2 B5 P 
SE2118 742 310 000 0000 80 20 «24 200 100 3 3 B5 P 
SG2 742 300 000 0000 80 2 150 75 2.5 1 B4 P 
$6215 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 75 2.7 1 B4 P 
SG215VM 742 300 000 0000 80 2 150 75 1.5 B4 P 
SG220SW 872 300 000 0000 40 2 1.5 150 75 2.4 1.5 B4 P 
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SWITCH 
NUMBER 


TYPE 
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$62150 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 75 1.5 Vat B4 P 
SGAI 742 310 000 0000 80 4 200 100 6 3 BS P 
SN954 092 913 090 0000 00 6.3 30 BBA OR 
SN956B 023 990 000 0000 00 1.2 B3G D 
SN1007 412 183 710 0000 00 6.3. 0.8 100 100 5.3 3.2 B8A PP 
SN1039A 412 387 100 0000 00 6.3 1.4 100 100 7 5.1 B7G =P 
so1 284 300 000 0000 00 15 40.5 200 21 1.5 U4 =6T 
$02 284 300 000 0000 00 7.4 88 400 55 2st UuX4 oT 
$0401 002 300 000 0000 84 4 400 2 B4 T 
sP2 041 230 700 0000 80 2 150.150; 3 1.8 B7 P 
SP2B 081 230 700 0000 40 2 1 150 150 2.6 0.8 BT P 
SP2BS 032 004 780 0000 00 2 0.5 150 150 2.6 0.8 ssc PP 
sP2D 081 230 700 0000 40 2 1 150 150 1.4 1.7 B7 P 
SP2D 742 300 000 0000 80 2 1 150 125 15 AT B4 P 
SP2V 041 230 700 0000 80 2 150 75 269 N41 B7 P 
SP4(TUNG) 081 231 700 0000 40 4 2 200 100 3 223 B7 P 
SP4(MUL) 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 3 2.3 B7 P 
SP4 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2.3 BS P 
SP4A 041 231 700 0000 80 4 2 250 100 3 2.4 B7 P 
SP4B 081 231 700 0000 40 4 2.4 250 250 4 3.4 B7 P 
sP4c 023 110 780 0000 40 4 2.4 250 250 4 3.4 ssc P 
SP4S 023 110 780 0000 40 4 2 250 100 3 2.5 gsc =P 
SP6 412 381 700 0000 00 6 2 250 250 10 15 B7G =P 
SP6S 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 3 2 ssc PP 
SP13 081 231 700 0000 80 13 2 200 100 3.3 2.2 B7 P 
SP13 023 110 780 0000 40 13 2 200 100 3.3 2.2 ssc P 
SP13C 081 231 700 0000 40 13 2.2 200 200 2.5 2.8 B7 P 
SP13S 023 110 780 0000 40 13 2 150 100 3 2.4 ssc P 
SP20 742 310 000 0000 80 20 200 100 4.5 3.5 BS P 
SP22 208 710 030 0000 40 2 1 150 125 Vet> Ws MOB =P 
SP35 023 110 780 0000 40 35 8 200 200 41 7 ssc P 
SP41 218 710 030 0000 40 4 1.5 200 200 10.9 8.5 Mos =~ 
sP42 218 710 030 0000 40 4 1.3 200 125 20 8.4 MOS =P 
SP61 218 710 030 0000 40 6 1.5 200 200 10.9 8.5 Mos =P 
SP62 218 710 030 0000 40 6 1.3 200 100 16 9 MO8 =P 
SP65 023 110 780 0000 40 6 2 250 100 3 pr ssc P 
SP141 208 700 030 0000 40 141 90 90 1.3 0.8 MO7 =P 
SP181 218 710 030 0000 40 18 1.5 200 200 10.9 8.5 MO8 =P 
SP210 041 230 700 0000 80 2 1 125 125 et SAN B7 P 
SP215 041 230 700 0000 80 2 1.5 150 80 2.1 1.6 B7 P 
SP220 842 300 000 0000 00 2 12 150 14 3 B4 T 
SP514 402 108 073 0000 00 653% TET? 190.1505 21253). 51355 BSA OP 
SP804E 211 043 000 0000 80 6.3 15 500 40 4 uUx%6 «=6CoT 
SP804F 211 043 000 0000 84 663° 45 500 40 4 UXx6 T 
SP1320 041 231 700 0000 80 13 1.5 150 100 4.4 2 B7 P 
SP2220 041 231 700 0000 80 22 3 250 200 4.9 2.7 B7 P 
SPT2 041 230 700 0000 80 2 1 125 125 238) 4.5 B7 P 
SPT4A 041 231 700 0000 80 4 1.5 250 100 2 2.3 B7 P 
SPTA 081 231 400 0000 40 13 2.5 250 100 2.2 1.4 B7 T 
SPTA 041 231 700 0000 80 43 2.5 200 100 232) “154 B7 P 
SPTS 041 231 700 0000 80 13 1.5 250 100 2 3 B7 P 
sR2 842 300 000 0000 00 2 16 200 10 3 B4 T 
SR4 842 310 000 0000 00 4 20 250 20 4 B5 AY 
SRS4451 247 135 200 0000 88 6 25 400 250 30 3.4 B7A PP 
$S210 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 0.6 1.4 B4 Pp. 
SS210C 742 300 000 0000 80 2 1 150 175 0.6 1.4 B4 P 
$S210D 842 300 000 0000 00 2 4.5 150 2 1.6 B4 T 
SS210DDT 892 3X0 000 0000 40 2 5.5 150 2.4 1.4 BS DDT 
SS210HF 842 300 000 0000 00 2 4 150 1 0.8 B4 T 
$S210HL 842 300 000 0000 00 2 1.5 150 21245 1255 B4 T 


SS220P 
SS220PA 
SS220SP 


SS240SP 
$S2018 


ST507 
S8U25 
su42 


SU45 
SU61 


$U2130 
SU2150 
SU21504 
SU3 130 
swW1 


SkG2 
T2 
T2MO5 
T4D 
T5D 


T6D 
T13U 
T41 
1113 
17116 


T134 
7136 
1151 
1204 
T223 


1435 
T460 
T635 
11335 
B13 


TBO32 
TBO52 
TBO62 
TB102 
TB122 


TB172 
TB282 
TB402 
TB452 
TB552 


TB622 
TB9920 
TBC14 
TBC113 
TCO5~25 


TC432 
TC432 


TDO5—12 
[D044 


TD2 


TDD1C 
TDD2 
TDD2A 
TDD4 
TDD13 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
742 310 000 0000 


802 441 443 0000 
020 000 300 0000 
030 000 020 0000 


112 311 
023 000 000 0000 


002 300 000 0000 
002 300 000 0000 
002 300 000 0000 
002 300 000 0000 
902 300 000 0000 


872 300 000 0000 
842 300 000 0000 
882 345 100 0000 
123 000 000 0000 
123 000 000 0000 


213 000 000 0000 
023 100 080 0000 
218 040 030 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


742 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
023 004 080 0000 
023 004 080 0000 


023 100 080 0000 
023 004 080 0000 
023 100 080 0000 
023 100 080 0000 
902 310 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
548 230 800 0000 
742 300 000 0000 
742 300 000 0000 


742 300 000 0000 
842 310 000 0000 
90X 231 800 0000 
90X 231 800 0000 
842 300 000 0000 


842 370 000 0000 
842 300 000 0000 
021 010 310 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


023 19X 080 0000 
892 3X0 000 0000 
892 3X0 000 0000 
X09 231 800 0000 
023 19X 080 0000 


38888 


8S8ss 8888s 


8s 


88588 


$8888 88888 


38558 8SFS8 8sSSES 


2 12 150 
2 6 150 
2 12 150 
2 12 150 
20 és) 200 
6.3 1.2 150 
2 

4 

4 

6 

2 

2 

2 

2 

4 

2 150 
2 1 100 
6.3 0.85 100 
4 

6 

6.3 
13 4 200 
4 100 
3 3 12 
152.3 12 
4 1 150 
4 8 200 
4 15 200 
2 1 150 
2 2 125 


4 2 250 
4 45 250 
6.3 16 250 
13 4.5 225 


30 150 
15 150 
150 
4 150 
4.5 150 
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-5 150 
150 
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150 
1.5 200 
7 250 
5 200 
400 


Sv 
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150 
150 
150 
0 250 
<6 150 
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200 
°5 150 
°5 150 
250 
100 


115 


100 


75 


75 
75 


150 
150 


6 1.5 
8 3.5 
14 3.5 
15 3.5 
3 3 
23.25 
30 
2 
2 
5 
30 

1.5 

1 
8.5° 5.3 
5 
5.9 2.6 
30 
0.2 0.2 
0.2 0.2 
5 1.3 
6 1.6 
12 1.8 
1.8 0.6 
3 2.5 
6 2.5 
60 6 
20 2.2 
6 2.5 
12 1.5 
7 1.2 
13 2 
5 123 
6 3.5 
4 1.4 
2 1.3 
6 
2 1.5 
4 1.5 
2 1.4 
0.2 4 
4 2 
4 3.6 
65 2.2 
9.5 2.5 
9.5 2.5 
10 4 
40 3 
4 0.9 
4 2 
2.5 1.4 
2 1.2 
4 2 
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TD13C 
TDD25 
TE2 
TE3 
TES 
TEO94 
TE104 
TE244 
TE384 
TE424 
TE434 
TE464 
TE474 
TE534 
TE564 
E634 
TE994 
TR64 
TF104 


TH1 
TH2 
TH4 
TH4A 


TH4B 


TH13C 


TH21C 
TH22C 
TH29 
TH30 


TH30C 


TH31 
TH41 
TH62 
TH232 


TH233 


TH2320 
TH2321 
TH2620 


TK406 
 TMOS 


™12 
TP4 
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90X 231 800 0000 


90X 
029 
029 
029 


842 
842 
842 
842 
742 


842 
041 
041 
842 
041 


047 
842 
081 
842 


288 


847 
057 
847 
057 
847 


057 
847 


057 
847 
057 


847 
057 
847 
057 
847 


O57 
847 


057 
847 
057 


218 
218 
218 
218 
028 
028 
847 
057 
218 
218 


847 
057 
847 


O57 
847 


057 


023 
882 


412 
781 


231 
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OXO 
Oxo 


310 
300 
310 
310 
310 


370 
231 
231 
310 
231 


231 
310 
231 
300 


475 


230 
230 
231 
231 
231 


231 
231 


231 
231 
231 


231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 


840 
050 
840 
050 
748 
750 
231 
231 
840 
050 


231 
231 
231 
231 
231 
231 
104 
345 


344 
231 


800 0000 
310 0000 
310 0000 
310 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 
700 0000 
700 0000 
000 0000 
700 0000 


800 0000 
000 0000 
700 0000 
000 0000 


131 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 


730 0000 
730 0000 
730 0000 
730 0000 
310 0000 
310 0000 
800 0000 


800 0000 
730 0000 
730 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 


800 0000 
800 0000 


800 0000 


780 0000 
100 0000 


800 0000 
840 0000 
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Seen ee 


781 


841 
051 
208 
208 


208 
781 


842 
781 


081 


281 
412 


882 
741 
741 
081 
081 


222 
842 
842 
020 
204 


204 
241 
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247 
020 
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415 
514 
247 
023 


452 
023 
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902 
9X2 
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057 
847 
057 
847 
057 
230 
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842 
842 
9X2 
9X2 
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SELECTOR 


SWITCH 


230 


230 
230 
840 
050 


840 
230 


370 
231 


231 


704 
387 


345 
238 
238 
231 
231 


933 
310 
310 
470 
731 


071 
878 
878 
135 
740 


740 
228 
228 
818 
085 


310 
140 
104 
310 
319 
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231 
231 
231 
231 
231 
232 
300 


300 
300 
300 
300 
300 


300 


NUMBER 


840 0000 


800 0000 
800 0000 
730 0000 
730 0000 


730 0000 
840 0000 


000 0000 
840 0000 


840 0000 


130 0000 
100 0000 


100 0000 
001 0000 
001 0000 
700 0000 
700 0000 


3X0 0000 
000 0000 
000 0000 
310 0000 
102 0000 


103 0000 
153 0000 
153 0000 
200 0000 
310 0000 


310 0000 
783 0000 
783 0000 
352 0000 
480 0000 


000 0000 
780 0000 
780 0000 
000 0000 
000 0000 


800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 
800 0000 
032 0000 
000 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 
000 0000 


000 0000 


9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 
9X2 300 000 0000 


902 300 000 0000 
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BASE 


TYPE 
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BY85° “S8N" 


BH 
AAS 
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a BESER BEUSS 


U16 
UIT 
U18 
u18/20 
ui9 


u19/23 
u20 
v21 
u22 
U22FH 


u23 

u24 

U25 
u119 
U120/500 


U134 
U142 
U143 
U145 
U147 


U149 
U150 
U151 
U152 
U153 


U154 
u191 
U192 
U193 


U201 


U251 
U281 
U282 
U291 
U301 


U309 
U319 
U329 
U339 
U381 


403 
u404 
U415 
U25 
U26 


U26 
U2T7 
u29 
U30 
U30/250 


U31 
U33 
U35 
U37 
U41 


U43 
U45 
U47 
U49 
U50 


SELECTOR 
SWITCH 


029 OXO 310 0000 


20X 009 130 0000 
290 OOX 130 0000 
023 000 000 0000 
001 230 009 0000 
000 230 009 0000 


001 230 009 0000 
000 090 230 0000 
001 230 009 0000 
000 230 009 0000 


020 090 310 0000 


000 230 009 0000 
020 090 310 0000 
001 000 230 0000 
029 090 310 0000 
000 090 230 0000 


001 230 009 0000 
001 230 009 0000 
000 230 009 0000 
000 090 230 0000 
001 230 009 0000 


201 090 030 0000 
290 000 130 0000 


842 300 


023 000 
3X1 221 


231 232 
002 300 
002 300 
3X1 221 
902 300 


020 090 
002 300 
020 000 
023 000 
020 000 


023 000 
230 000 
230 000 


000 0000 


000 0000 
900 0000 


132 0000 
000 0000 
000 0000 
900 0000 
000 0000 


310 0000 
000 0000 
030 0000 
000 0000 
300 0000 


000 0000 
000 0000 
000 0000 


230 232 032 0000 
020 X09 030 0000 
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o8888 88888 88888 8888s 


38885 838508 


S88s8 8888s 88588 


88888 8888s 


AhRU NL 


NNN AA 


4 10.5 150 


Va 


118 


ADDENDA BASE 


5 B4 
30 B4 
120 B4 
120 B4 
120 B4 
120 B4 
60 B4 
5 B4 
5 MO8 
MO8 
120 B4 
1 A08 
B3G 
120 BOA 
120 B4 
60 A08 
60 B8A 
30 A08 
60 B8A 
30 A08 
30 B8B 
30 BRA 
B3G 
120 BOA 
120 BOA 
120 BOA 
120 A08 
120 BOA 
120 BOA 
60 A08 
120 BOA 
120 A08 
120 A08 
180 A08 
120 A08 
120 BOA 
120 BOA 
120 BOA 
120 A08 
120 BOA 
120 MO8 
60 B8A 
> 1.4 B4 
B3G 
60 B7 
BOA 
30 B4 
15 B5 
60 B7 
30 B4 
120 A08 
3 B4 
2 A08 
0.5 B2G 
1 A08 
0.5 B2G 
B3G 
B3G 
BOA 
60 A08 


TYPE 
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U51 
U52 
U52IT 
U54 
U60 


U60/500 
U65/550 
u70 
U71 
u74 


UT76 
UT7 
U78 
U81 

U82 


U84 

UM85 
U101 
U107 
U118 


U418 
U650 
U709 
U718 
U801 


U2140P 
U4020 
UA5SS 
UAA11 
UAA91 


UAA171 
UABC80 
UAF21 
UAF41 
UAF42 


UB41 
UB91 
UBC1 


UBC41 
UBC81 


UBF2 

UBF11 
UBFI5 
UBF80 
UBF89 


UBF171 
UBL1 
UBL3 
UBI.21 
UBL71 


UC88 
ucg2 
uC95 


UC96 
UCC85 


UCC88 
uUCC89 
UCC189 
UCF12 


030 
030 
009 
030 
020 


9X2 
902 
029 
020 
020 


020 
020 
902 
00x 
20X 


0Ox 
401 
290 
291 
290 


842 
902 
90 
2x0 
129 


3X1 
902 
827 
023 
192 


120 
¥91 
287 
289 
289 


201 
192 
208 
284 
841 


208 
9X2 
9X2 
741 
741 


9X2 
208 
023 
284 
284 


414 
802 
142 
412 
841 


841 
148 
841 


SELECTOR 


SWITCH 
NUMBER 


X09 020 0000 
X09 020 0000 
OX0 230 0000 
X09 020 0000 
000 300 0000 


300 000 0000 
300 000 0000 
0x0 310 0000 
090 310 0000 
090 310 0000 


090 310 0000 
90X 020 0000 
30X 100 0000 
009 230 0000 
009 130 0000 


009 230 0000 
237 808 0000 
009 130 0000 
009 300 0000 
000 130 0000 


300 000 0000 
300 000 0000 
230 X00 0000 
009 130 0000 
9XX 310 0000 


221 900 0000 
310 000 0000 
415 738 0000 
19X 100 0000 
310 X00 0000 


913 OXO 0000 
23X 148 0000 
914 130 0000 
174 130 0000 
174 130 0000 


X09 130 0000 
310 XOC N000 
091 X30 0000 
OX9 130 0000 
239 OX0 0000 


791 X30 0000 
381 170 0000 
381 470 0000 
238 9X1 0000 
238 9X1 0000 


741 380 0000 
791 X30 0000 
19X 780 0000 
7X9 130 0000 
79X 130 0000 


234 484 0000 
304 100 0000 
380 100 0000 
314 800 0000 
238 510 000C 


238 510 0000 
235 118 0000 
238 510 0000 


218 745 830 0000 
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150 


90 


90 
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100 

75 
100 
125 
100 


75 
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100 
200 
250 


100 
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DD 
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DDT 
DDT 


DDP 
DUP 
ppp 
DDP 
Dar 


SELECTOR 
SWITCH 


ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


UCF80 857 238 114 0000 00 27 2 100 14 5 
{ 2 200 175 10 6.2 che i 
UCH4 218 745 830 0000 50 20 2 100 6 3 
{ 2 200 100 5.2 2.2 ace tt 
UCHS 123 814 780 0000 50 20 2 100 6.3 2.7 ssc TH 
2 250 100 6.5 2.6 
uUcHIT 842 381 570 0000 00 6 2 100 5 a . Ee 
052 381 570 0000 00 2 250 100 4.7 2.5 z 
UCH21 288 475 131 0000 00 20 { 2 100 6.4 2.2 \ 
2 20 9 5.2 2.2 ie 
UCH41 288 474 130 0000 00 2 100 6.4 2.2 
{ 280 575 130 0000 0 \ ed { 2 200, 90 S57" 15 } anes 
UCH42 288 475 130 0000 00 { 2 100 5 2 
{ 280 575 1300000 400 f '* i 2 200 75 8B 22 | tg eae 
UCH43 288 475 130 0000 00 2 100 5 2 
{ 280 575 130 0000 —-00 \ 4 { 2 20 75 8 22 \ ace 
UCHT71 288 475 131 0000 00 20 { 2 100 16.4 2.2 BSB. TH 
2 200 90 5.2 2.2 
UCL11 572 381 480 0000 00 60 { 2 200 2 2.1 F8 P 
8.5 200 200 45 9 
UCL81 4T1 238 815 0000 00 39 1.9 150 1.3 1.6 
{ T 200 200 30 8.7 \ ores 
UCL82 415 238 718 0000 00 50 1 200 3.7 2.5 woke cine 
16 200 200 35 6.4 
UCL83 841 238 175 0000 00 40 1.5 200 2.4 2.5 BOA TP 
9.5 200 175 30 5.5 
UCL84 481 238 157 0000 00 45 1.7 200 3 4 
{ 2.1 200 175 18 BOA TP 
UCL86 417 238 158 0000 00 44 { 1.7 250 1.2 1.6 \ Baie Cae 
T 250 250 36 10 
ub2 842 300 000 0000 00 2 12 150 14 2.5 B4 T 
UDDL71 023 19X 780 0000 40 44 10 200 200 60 9 gsc DUP 
UDH 902 310 000 0000 00 20 60 B5 R 
UDP12 023 190 780 0000 40 40 10 200 200 60 9 gsc. DP 
UDP13 028 790 310 0000 40 40 10 200 200 60 9 Ao8 = DP 
UDT1 023 19K 080 0000 40 15 3 200 10.3 3 gsc. DDT 
UE1 023 100 090 0000 00 25 60 gsc R 
UE2 123 190 OXO 0000 00 50 60 gsc RR 
UE13 020 090 310 0000 00 25 60 AO8 OR 
UE100 209 000 130 0000 00 50 AO’ oR 
UELI1 572 381 7800000 40 48 Rs cosa ca P8 PP 
6 200 200 22 5.2 
UF5 023 110 780 0000 40 12.5. 2.5 100 100 3.2 2.2 gsc P 
UF6 023 110 780 0000 40 12.5 20 100 100 3 1.8 gsc P 
UF8 208 711 130 0000 40 12 2 200 200 1.6 B8B. OP 
UF9 208 701 130 0000 40 12.5 2.5 200 100 6 2.2 AOB OP 
UF10 023 110 780 0000 40 12.5 2.4 200 100 5.5 2.4 ssc PP 
UF11 802 301 470 0000 00 15 2 200 75 6 2.2 F8 P 
UF14 812 370 140 0000 00 25 5 200 200 12 7 F8 P 
UFI5 812 301 470 0000 00 25 2 200 100 12 5.5 F8 P 
UF21 287 104 130 0000 00 12.5 2.5 200 100 6 2.2 B8B. OP 
UF41 280 074 130 0000 00 12.5 3 200 125 7.2 2.3 BBA OP 
UP42 280 174 130 0000 00 21 2 200 175 10 8.5 BBA oP 
UP43 280 174 130 0000 00 21 2 200 125 15 6.3 BBA oP 
UF80 141 230 871 0000 00 19 2 200 170 10 7.4 BOA OP 
UF81 741 238 000 0000 00 12.6 2.5 250 125 6 2.2 BOA OP 
UF85 141 231 871 0000 00 19 2 200 100 9.7 5.9 BOA OP 
UF86 701 238 014 0000 00 12.6 2 200 150 3 1.8 BOA OP 
UF89 041 230 871 0000 00 12.6 2 200 100 9 3.8 BOA OP 
UF172 112 740 380 0000 00 20 2 200 100 4.5 3 BBB PP 
UF174 112 740 380 0000 00 30 3 200 150 12 8 BBB PP 
UFI75 112 740 380 0000 00 30 2 200 75 10 5.7 B8B SP 


SELECTOR 


SWITCH c ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


UF183 141 230 8710000 00 +=18.9 2 £200 9 12° 12.5 BOA OP 
UF184 141 230 8710000 00.—~S—s«*18«.9-S«s- 2.5 200: 200 :«:10~— 15 BOA oP 
UH3 023 110 780 0000 +42«00—t‘é‘ll3: 3 250 100 8 2.2 gsc P 
vH4 9X3 200 000 0000 ~—Ss-«00 4 5 B5 RR 
UHPS51 023 110 780 0000 +4«00—~St”st—éiT?3 2.5 250 100 3.5 2 Bsc oP 
UHP52 023 110 7800000 00 13 2.5 250 100 3.5 2 gsc P 
ULI 108 740 1300000 00 60 11.5 200 200 55 8.5 AO8 oP 
UL2 023 104 7800000 00 35 5 200 200 20 7 gsc P 
ULI1 802 3014700000 00 45 14 200 200 45 9 F8 OP 
UL12 802 3014700000 00 60 #8 200 125 7 12 Ts oP 
UL21 287 004 1300000 «00'ti—‘“i HSB 200 200 55 8 BSB. OP 
UL22 287 004 1300000 00 46 +10 200 175° 61 9 BSB. OP 
UL41 280 074 130 0000 00 3045 9 200 175 54 9.5 BBA OP 
UL43 280 174 130 0000 00 °# 50 2.6 250 250 36 10 BSA OP 
UL44 200 174 1300000 «= 8-—'—‘“4S5(i«édM3«WSC(s«200«*1'75~Cté—é‘i SCT BBA OP 
UL46 281 074 130 0000 «= «00's—s«45 9 200 175 54 9.5 B8A OP 
UL71 284 700 1300000 +««00—Sts«45 5.2 200 200 22 6.5 BgB oP 
UL84 041 230 807 0000 +00 2«= 45.—s«d1265-=«C«200:«175'=«70—S—«*10 BOA OP 
ULI71 102 741 3800000 400~—Ss«SS5 8.5 200 200 45 9 B8D P 
ULL8¢ 748 235 1870000 00 25 250 250 24 BIA BP 
ULP 842 3100000000 +4200—'i‘a13})”=«O20~—s250 27. =O B5 T 
ULP51 823 1470000000 00 40 17 +~&# 250 250 36 2.5 gsc P 
ULP61 023 100 7800000 40 ~=33 8 200 200 55 9 gsc P 

4.2 200 200 Rex1 
U4 208 748 130 0000  ~—00 12.64 Pig ap ett Bene \ AO8 TI 

4.2 200 200 Ra=1n 
uM11 208 748 1300000 +««00~—St—s«*8 { Se cima ooo Roan \ A08 TT 

4.2 250 250 Ra=1M0 
UN34 028 748 310 0000 ~—«00 12.64 eer gr a \ AOS soTI 
UM80 410 230 807 0000 00 19 14 + #200 200 0.4 Rax500122 BOA TI 
UN81 410 230 807 0000 00 19 +14 =~ 200 200 0.4 Ra=500K82 BOA TI 
UM84 401 237 808 0000 00 # 12.6 22 250 250 0.4 Ra=500k82 BOA TL 
UN955 213 480 000 0000 ~—=- 00 6.3 7 250 6.3 2.2 SAA OST? 
UP2 023 140 7800000 00 25 19 200 100 40 3 gsc PP 
UP6 023 100 780 0000 += 40—Ss=35 8 200 200 55 9 gsc P 
UP13 028 740 3100000 00 35 8 200 200 55 9 AO’ OP 
UP13 040 231 7000000 «= 880—t—«*3 1 200 100 3 By P 
UP35U 023 100 780 0000 +«40~—~Ct—t«*385 8 200 200 55 9 gsc oP 
UPX 842 3100000000 00 25 34 250 380=~COT7 B5 T 
UQ80 741 238 1140000 00 12 1 250 20 0.9 7 BOA OP 
URI 023 100 090 0000 00-~—20 60 gsc R 
URIC 902 316 0000000 + 4200-~S—«O200 60 B5 R 
UR2 123 190 0X0 0000 «=s«00—=t—=si3820 60 8SC_ RR 
UR3 123 190 0XO 0000 «= «00.-—=s—s=280 60 8SC RR 
UR3C 9X1 231 9000000 00 ~—«30 60 B7 RR 
ur2 023 100 080 0000 40 15 5 100 6 3 gsc. oT 
UTH4 523 184 780 0000 50 17 100 4 2 

{ 2.5 200 9 3 0.8 See 
UTHI2 523 184 780 0000 50 17 100 4 2 TH 
{ 2.5 250 30 3 0.7 ai 

wu2 9X2 300 000 0000 ~=Ss-«00 4 30 B4 RR 
Ww 9X2 300 000 0000 ~—s00 4 30 B4 so RR 
wus 9X2 300 000 9000 ~—Ss«00 4 60 Bal RR 
WU5 9X2 300 000 0000 ~—s_ 00 4 60 Bd RR 
UU6 209 0X0 030 0000 ~—=S- 00 4 60 MOR RR 
UU7 209 0X0 030 0000 ~—Ss- 00 4 60 MOR RR 
UU8 209 0X0 030 0000 ~—s- 00 4 120 Mos RR 
vu9 2X0 009 130 0000 ~—- 00 6 30 BSA RR 
UUI0 9X2 300 000 0000 ~—=s- 00 4 60 B4 RR 
wui2 901 230 X00 0000 ~—«00 6 60 BOA RR 


J 121 


SELECTOR 


TOP To Sm 
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15 


UU30/250 9X2 300 000 0000 00 


4 B4 RR 
UU60/250 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
UU120/250 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
UU120/350 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
UU120/500 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
UVG51 123 1X0 090 0000 00 30 60 gsc -RR 
UY1 399 029 120 0000 00 50 120 A08 R 
uY1 (N) 399 029 120 0000 (ole) 50 120 AOS oR 
UY1NS 309 020 120 0000 00 50 120 AOS OR 
uY2 023 190 000 0000 00 26 30 F8 R 
vuy3 023 100 090 0000 (ole) 50 120 ssc R 
uy4 023 100 090 0000 (ole) 35 30 ssc R 
Uy11 902 300 100 0000 00 50 120 F8 R 
vy21 290 900 130 0000 (ole) 50 120 B8BOCORR 
uy22 290 909 130 0000 00 26 60 BBB 
vy31 020 090 310 0000 (ole) 50 120 AOS OR 
UY41 290 000 130 0000 00 31 60 BBA OR 
uy42 290 000 130 0000 00 31 60 B8A OR 
UY82 001 230 009 0000 00 55 180 BIA OR 
UY85 001 230 009 0000 00 38 120 BIA OR 
UY89 101 230 009 0000 00 31 60 BOA OR 
vuyr91 912 390 900 0000 00 26 60 B7G R 
uy92 002 390 100 0000 00 26 60 B7G R 
V2M70 902 30X 100 0000 00 6.3 30 B7G RR 
v20 902 310 000 0000 00 20 60 BS R 
20/7000 002 300 000 0000 90 4 15 B4 R 
v20S 023 100 090 0000 (ole) 20 60 gsc R 
v22/7000 000 010 100 0000 90 6.3 5 B8B D 
v25 091 231 X00 0000 00 25 60 BT RR 
30 902 310 000 0000 (ole) 30 120 B5 R 
v30/1 002 300 000 0000 90 2 B4 D 
v41 090 00X 230 0000 00 4 30 B8B RR 
v51 290 00X 130 0000 (ole) 5 30 B8A  =—oRR 
v61 290 O0OX 130 0000 (ole) 6.3 30 B8A RR 
v99 283 400 000 0000 00 3 4.5 90 2.5 0.4 Ux4 oT 
226 041 230 700 0000 80 6.3 5 400 250 14 3 BT P 
W245 041 240 700 0000 80 3 250 250 16 5 B7 P 
V248A 200 740 030 0000 80 2 10 150 150 32 5.2 MO8 =P 
v311 290 000 130 0000 00 31 60 B8A OR 
312 802 310 000 0000 40 4 4.8 250 6 2.3 BS T 
339 000 231 800 0000 40 4 250 1.7 B7 T 
453 218 710 030 0000 40 4 1.8 250 100 4.5 2 MO8 =P 
503 842 300 000 0000 00 4. 85 400 100 4.5 B4 T 
V872 218 710 030 0000 40 6 4 200 200 6.7 3.4 Mos =P 
V884 412 381 700 0000 00 6.3 2.5 250 200 8 2.5 B7G SP 
v914 9X2 310 000 0000 (ole) 4 BS DD 
Vv960 002 300 000 0000 90 4 60 B4 R 
1120 047 231 000 0000 80 6 9.8 200 200 40 8.7 B7 y 
V1120B 040 231 700 0000 80 4 9.8 200 200 40 8.7 B7 P 
1906 002 300 000 0000 90 4 60 B4 R 
V1907 002 300 000 0000 90 4 60 B4 R 
v1928 112 311 100 0000 90 4 5 BrG = R 
2018 002 300 000 0000 90 20 30 B4 R 
V2118 902 310 000 0000 00 20 60 BS R 
V4200 802 300 000 0000 ole) 4 120 B4 R 
VBF11 9X2 381 470 0000 00 35 2 200 75 5 1.9 F8 DDP 
vel 023 100 080 0000 40 55 2 200 6 3 gsc. T 
vcl 023 19X 080 0000 40 55 2 200 6 3 8SC DDT 

842 381 5700000 —00 100 4 72 \ 

et { 052 381 570 0000 ~—«-00 \ ag { 2.6. 250) 8G, G9 Dey eee 


122 


VALVE SELECTOR 


TYPE SWITCH ADDENDA BASE| TYPE 
NUMBER 


0.5 2.4 
VCL11 572 381 480 0000 00 90 { i eee ; \ Z = 
80 16 2 200 «75 1. 

VSB 743 310 0000000 «80S 16—(i(‘ |S TSS Boe 8 
VEG51 023 100 090 0000 00 20 ae " er ssc OR 

0 . : F8 PP 
VEL11 472 381 780 0000 50 9 { é oe es : \ 
VE3 023 110 780 0000 40 55 2.5 250 100 5 2 ssc P 
VET 023 110 7&0 0000 40 55 2.5 250 100 3.5 2 ssc PP 
VF14 812 370 140 0000 (ole) 60 4.5 250 250 12 7 F8 P 
VFT4 028 740 310 0000 00 A: Wt22 250 250 0.2 Ra=1MQ AO8 TI 
VG406 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
VG410 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
VG411 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
VG420 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
vG421 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
VG2503 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
VG2908 9X2 300 000 0000 00 2.5 30 B4 RR 
VG3008 9X2 300 000 0000 00 4 30 B4 RR 
VG3016 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
VG3630 9X2 300 000 0000 00 4 120 B4 RR 
VG5006 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
VG5007 023 090 OXO 0000 (ole) 4 60 8SC_ RR 
VG5107 902 300 OXO 0000 00 4 60 F8 RR 
VH2 912 390 100 0000 00 6 5 BG =D 
VES 142 384 100 0000 00 6 4.5 150 13 5 BG =6T 
VES 412 387 100 0000 00 6 2 200 125 7.7 5.1 B7G  P 
VHP13 041 231 700 0000 80 13 1.5 200 100 4 2 BT P 
VHT2 847 230 800 0000 40 2 150 75 B4. H 
VHT2A 847 230 800 0000 40 2 150 50 B7 H 
VHT4 747 231 800 0000 40 4 3 200 100 3.6 BT H 
VHTA 123 184 770 0000 40 13 1.5 250 100 3.2 ssc H 
VHTA 747 231 800 0000 40 13 1.5 200 100 3.2 BT H 
VHTS 847 231 700 0000 40 13 3 200 100 2.6 B7 H 
VHTS 747 231 800 0000 40 13 3 200 100 BT H 
VLI 023 100 780 0000 40 55 14 200 200 25 2:2 ssc P 
VL4 023 100 780 0000 40 110 8.5 200 200 45 8 ssc P 
VLS61 002 300 000 0000 90 2 3 B4 R 
vM1 200 000 300 0000 90 1.4 B7G OD 
VM4V 742 310 000 0000 80 4 1 200 80 14 2.4 BS P 
VME4 047 231 800 0000 00 4s =22 250 250 0.2 Ra=1M2 B7 TI 
MP4 041 231 700 0000 80 4 2 250 100 3 3.5 B7 P 
MP4 742 310 000 0000 80 4 1 250 100 5 3.5 B5 P 
VMP4G 041 231 700 0000 80 4 2 250 100 8 2.7 B7 P 
vMS4 742 310 000 0000 80 4 1 200 80 11 2.1 BS P 
VMS4B 742 310 000 0000 80 4 1 200 80 5.2 2.4 BS P 
vo2 847 320 800 0000 40 2 150 90 1.8 B7 ) 
vo2s 023 084 780 0000 40 2 150 50 2 ssc 0 
vo4 847 231 700 0000 40 4 1.5 250 75 1.6 BT 0) 
vo4s 023 174 780 0000 40 4 1.5 250 75 1.6 ssc OO 
V06 123 184 780 0000 40 6 3 100 100 4.6 ssc 0 
vo13 847 231 700 0000 40 13 1.5 250 75 1.6 BT ) 
vo13S 123 174 780 0000 40 13 ASS #25075 46 ssc 0 
¥0133 023 184 780 0000 50 3 { 1 100 1.2 \ B7 ae 

1 200 75 157 

vp2 041 230 700 0000 80 2 1 150 150 3 1.5 B7 P 
VP2B 081 230 700 0000 40 2 1.5 150 150 1.6 0.7 B7 P 
VP2B 032 004 780 0000 (ole) 2 15 150 150 2.5 0.7 ssc P 
VP2B 087 231 700 0000 40 2 1.55 150 60 2 1.4 B7 H 
VP2BS 032 010 780 0000 40 2 1 150 150 2.5 0.7 ssc P 
vP2D 081 230 700 0000 40 2 TS 50 275.9 13 492 BT P 


SELECTOR 


SWITCH ADDENDA BASE TYPE 
NUMBER 


vP4 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 4.5 2.3 BT P 
VP4A 041 231 700 0000 80 4 2 200 100 4.3. 2.5 B7 P 
VP4B 081 231 700 0000 40 4 3 250 250 11.5 2 BT P 
VP4c 041 231 700 0000 80 4 2 250 250 11.5 4 B7 P 
vP4s 023 110 780 0000 40 4 2 250 100 8 1.8 gsc =P 
vP4s 081 231 700 0000 40 4 3 250 100 8 1.8 B7 P 
VP6 412 381 700 0000 00 6 2.5 250 200 8 2.1 BIG P 
VP6 081 231 700 0000 40 6 3 250 100 7.5 1.7 B7 P 
VP6S 023 110 780 0000 40 6 3 250 100 7.5 1.8 ssc P 
VP12D 028 X97 310 0000 40 13 3 250 125 9 11 AO8 = DDP 
vP13 041 231 700 0000 80 13 1.5 200 100 6.3 3 BT P 
VP13 081 231 700 0000 40 13 3 200 100 8 2.8 B7 P 
VPI3A 023 110 780 0000 40 13 2 200 100 4 2.2 gsc -P 
VP13B 081 231 700 0000 40 13 2 200 200 9 2.2 BT P 
VP13C 081 231 700 0000 40 13 2 200 200 9 2.2 BT P 
VP13K 081 231 700 0000 40 13 3 200 100 8 2 BT P 
VP13S 081 231 700 0000 40 13 3 200 100 8 2.8 BT P 
VP13S 023 110 780 0000 40 13 3 200 100 8 2.8 gsc -P 
VP20 742 310 000 0000 80 20 2 200 100 4 2.2 BS P 
vP21 041 230 700 0000 80 2 1 150 60 1.8 1.1 B7 P 
vp22 208 710 020 0000 40 2 1.5 150 60 1.2 0.8 MOS =~ 
vP23 208 710 030 0000 40 2 1.5 150 60 1.4 1 MOS =P 
VP41 218 710 030 0000 40 4 2.7 250 250 7.7 2 MOS =P 
vP41 081 231 700 0000 40 4 3.3 250 250 11 2 BT P 
VP133 218 710 030 0000 40 13 2.7 150 150 8 2.1 MOS =P 
¥P210 041 230 700 0000 80 2 1.5 150 60 1.1 0.8 BT P 
VP210 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 60 1.1 0.8 B4 P 
VP215 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 75 2 0.7 B4 P 
VP215 041 230 700 0000 80 2 1.5 150 75 2 0.7 BT P 
VP215B 081 230 700 0000 40 2 1.5 150 123 1.5 1 BT P 
VP215C 041 230 700 0000 80 2 1.5 150 12 1.5 1 B7 P 
VP1320 041 231 700 0000 80 13 2.7 250 100 5 2 B7 P 
VP1321 041 231 700 0000 80 13 2.8 200 200 7.4 2 BT P 
VP1322 081 231 700 0000 40 13 2.8 250 200 7.4 2 BT P 
vPT2 742 300 000 0000 80 2 1.5 150 60 1.5 1.1 BS P 
vPT2 041 230 700 0000 80 2 1.5 150 60 1.5 141 B7 P 
VPT4 041 231 700 0000 80 4 3 250 100 5.5 2 B7 P 
VPT4 742 310 000 0000 80 4 3 250 100 5.5 2 B5 P 
VPT4B 041 231 700 0000 80 4 3 250 100 6 3.2 B7 P 
VPTA 041 231 700 0000 80 13 2 250 100 4.2 2.9 B7 P 
VPTS 041 231 700 0000 80 13 3 200 100 5.5 2.6 B7 P 
VPUI 080 231 700 0000 40 13 1 250 200 3.5 BT P 
vs2 742 300 000 0000 80 2 2.5 150 2 1.2 B4 P 
vs24 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 2.8 1.5 B4 P 
vS24K 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 2.8 1.5 B4 P 
Vs210 742 300 000 0000 80 2 2.5 150 60 2 1.4 B4 P 
vs215 742 300 000 0000 80 2 1 150 75 6 0.7 B4 P 
VSGA1 742 310 000 0000 80 4 1.5 200 100 7 6.1 BS P 
vt 842 310 000 0000 00 4 5 200 5 2 BS T 
vt2 842 310 000 0000 00 4 2 200 3 1.9 BS T 
VTF6 028 740 310 0000 00 6.3 22 200 200 0.2 Ra=1M.2 AO8 oT 
vx2 081 237 700 0000 40 2 1 150 60 1 BT H 
Vx28 023 017 780 0000 40 2 1 150 60 1 gsc oH 
VX4 717 231 800 0000 40 4 2 250 75 1.8 BT H 
VxX4S 023 117 780 0000 40 4 2 250 75 1.8 gsc -H 
VX6S 023 117 780 0000 40 6 250 : 

VXxX13 717 231 800 0000 40 13 3 520 03 ve By > 
VX13S 023 117 780 0000 40 13 2 250 75 1.8 ssc oH 
vy 023 100 090 0000 00 55 60 ssc oR 
¥Y2 023 190 000 0000 00 30 15 ssc OR 
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SELECTOR 


SWITCH ADDENDA 
NUMBER 


VY2N 023 100 090 0000 00 30 15 ssc R 
w4 842 300 000 0000 00 4 7.5 150 3 1.2 B4 T 
W4-500 9X2 300 000 0000 00 4 60 B4 RR 
W17 287 024 300 0000 00 1.4 1 90 75 3.5 0.9 B7G P 
wi 041 230 700 0000 80 2 1 150 125 363) B7 P 
wai 742 300 000 0000 80 2 1 150 125 253041 B4 P 
W25 287 024 300 0000 00 1.4 90 60 1.7 0.8 B7G P 
W30 041 231 700 0000 80 13 1 250 250 12 4 B7 P 
¥31 041 231 700 0000 80 13 3 250 100 8 2.7 B7 P 
w42 081 231 700 0000 40 4 3 250 100 7.6 1.5 B7 P 
w6l 028 710 310 0000 40 6 3 250 75 8.5 2.9 AOS oP 
W63 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 7.6 1.5 AOS P 
Wi6 028 710 310 0000 40 13 3 250 100 7.6 1.5 AOS) P 
WI7 412 381 700 0000 00 6 2 200 200 8 2.5 B7G =P 
W811 287 104 130 0000 00 6 3 250 100 8 2.8 B8B OP 
W101 287 104 130 0000 00 19 3 250 100 8 2.8 B8B PP 
WI07 412 381 700 0000 00 12.5 2.5 200 200 8 2.5 B7G P 
W118 280 174 130 0000 00 13 2.5 200 100 7 2.3 B8A P 
W119 141 230 871 0000 00 13 1.3 200 100 13 4.4 BOA OP 
w142 281 174 130 0000 00 12 3 250 250 7.2 2.2 B8A  P 
W143 287 104 130 0000 00 6 2.5 250 100 6 2.2 B8B PP 
Wi45 280 174 130 0000 00 13 2.5 200 100 7 2.3 B8A P 
W147 028 710 310 0000 40 6 2.5 250 100 6 2.2 AOS =P 
W148 287 140 130 0000 00 6 2.5 250 150 9.5 2.8 B8B PP 
W149 287 104 130 0000 00 6 3 250 100 8.5 1.8 B8B. Ss P 
W150 281 174 130 0000 00 6 2.5 250 100 6 2.2 B8A PP 
W213 842 300 000 0000 00 2 2.5 150 1 1.2 B4 T 
W216 040 120 780 0000 00 2 1.5 150 90 3 1.2 B7 P 
W318 90X 231 800 0000 40 4 2 100 3.5 2.5 B7 DDT 
W406 842 300 000 0000 00 4 7.5 150 3 1.2 B4 T 
W411 842 300 000 0000 00 4 2.5 150 3 2.2 B4 T 
W412 842 300 000 0000 00 4 7.5 150 3 1.2 B4 T 
W415N 842 310 000 0000 00 4 2.5 200 2.5 1 BS T 
W420 842 300 000 0000 00 4 4 150 4 1.3 B4 T 
W719 141 230 871 0000 00 6 2 250 100 10 6 BSA OP 
W127 412 387 100 0000 00 6 1 250 100 11 4.4 B7G =P 
w729 141 230 871 0000 00 6 2 200 175 8 5.7 BOA OP 
W739 141 230 871 0000 00 6.3 1.3 175 100 12 4.4 BOA OP 
W4080 842 310 000 0000 00 4 2.5 200 2.5: 1 BS T 
W4110 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 1 3 BS T 
wD2 842 300 000 0000 00 2 2.5 150 1 1 B4 T 
WD30 780 231 9X0 C000 40 13 1 250 100 7 2.6 B9 DDP 
¥wD40 780 231 9X0 0000 40 4 1 250 100 7 3.5 B9 DDP 
W070 741 238 9X1 0000 00 6 2 250 90 5 2.2 BOA  DDP 
WD119 741 238 9X1 0000 00 19 1.5 200 100 11 4.5 BOA  DDP 
W142 289 174 130 0000 00 13 2 200 90 5 2.1 B8A ODP 
WD150 289 174 130 0000 00 6 2 250 100 5 2.1 B8A ODP 
WD709 741 238 9X1 0000 00 6 2 250 90 5 2.2 BOA  DDP 
WE23 742 310 000 0000 80 4 2 200 100 3 2.5 B5 P 
WE24 742 310 000 0000 80 4 200 100 3 2.5 BS P 
WE27 842 310 000 0000 00 4 3.5 200 6 2.4 BS T 
WE28 842 310 000 0000 00 4 1.5 200 1 2.5 BS T 
WE29 842 310 000 0000 90 4 3 200 6 2 B5 DT 
WE30 842 370 000 0000 00 4 15 250 250 36 2.8 BS P 
WE33 023 110 780 0000 40 4 3 100 250 8 1.9 ssc P 
WE35 023 004 780 0000 00 4 15 250 250 15 2.8 ssc PP 
WE37 023 19X 080 0000 40 4 7 250 4 2 ssc DDT 
WE38 023 104 780 0000 oc 4 6 250 250 36 9 ssc PP 
WE39 023 100 080 0000 40 4 5.5 250 6 2.5 ssc PP 
WES1 9X2 300 000 0000 00 4 30 Bd RR 
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SELECTOR 


SWITCH ADDENDA 
NUMBER 


WE52 9X2 300 000 0000 ~=—s-«00 2 60 B4 RR 
WE53 023 090 0X0 0000 ~—-:00 4 60 8SC_ RR 
WE54 023 090 0X0 0000 00 4 30 8SC RR 
WE350A 274 130 000 0000 ~—s- 80 6 4.5 400 250 83 6.5 US P 
WE377 02X 190 3100000 =««00ts*117 60 A0B ORR 
WE403A 412 387 100 0000 00 6 2.3 150 150 7 4.3 B7G SP 
WT210-0006 02X 190 3100000 ~—- 00 6 AOSD 
1210-0007 028 740 310 0000 ~—00 6 18 350 250 54 5.2 A08 oP 
¥T210-0012 2X9 300 000 0000 =. 00 5 60 UX4 RR 
WI210-0013 29X 300 000 0000 ~—s- 00 5 120 UX4 RR 
WT210-0019 29X 300 000 0000 ~—s- 00 5 120 UxX4 RR 
WI210-0021 029 OXO 310 0000 —00 6 30 AOS RR 
WT210-C025 02X 190 3100000 00—=Ss117 60 AQ8 RR 
WT210-0029 028 040 310 0000 —00 6 8 250 s 2 aos 
wr210-00374 128 479 310 0000 ~—00 \ 117 { 60 \ AO8 RP 
5.2 100 100 43 5.3 
WT210-0040 902 30X 100 0000 ~—00 6 30 B7G RR 
WT210-0042 030 90X 020 0000 00 5 60 AOB RR 
WT210-0048 020 90X 030 0000 —00 5 120 A0B RR 
WT210-0081 021 417 380 0000 ~—00 6 2 250 10 3 1.7 AOB OP 
WT210-0082 028 740 310 0000 —00 6 12.5 250 250 45 4.1 A08 oP 
WT210-0083 218 4X9 130 0000 ~— 00 6 2 250 2,3. “16 B8B DDT 
WT210-0084 028 456 310 0000 —00 6 5 250 4. 16 a0o8 TT 
WT210-0085 412 387 4000000 4200's—i‘S0s—‘7zwWS:=«C150 «100s 49s 7=8S B7G =P 
1 100 Bi ers 
WI210-0087/ 028 748 310 0000 —-50 \ 6.x ee ae \ AOS TH 
WT210-0089 028 740 310 0000 —00 6 9 200175 15 2.3 aos 
WT210-0090 287 113 000 0000 = 40 6 3 250 10 2 1.2 Ux6 =P 
WT210-0094 481 581 230 0000 —00 6 8 250 9 2.6 ao8 oT? 
WT210-0108 481 581 230 0000 —00 6 31.5 150 100 «7 AOS soTT 
WI210-0148 02X 090 310 0000 —00 6 60 A08 ORR 
WT389 038 740 320 0000 = 00 a4 @AG: “905 00" cB 2 AO8 =P 
WT390 028 040 310 0000 = 00 6 8 250 8 2 aos oT 
WI-T102 020 90X 030 0000 ~—-_ 00 5 60 AO8 RR 
WI-T122 021 417 380 0000 ~— 00 6 32 20 100 3 1.6 A08 oP 
WI-T123. 028 740 310 0000 ~—00 6 12.5 250 20 45 4.1 A08 =P 
WI-T124. -218 4X9 130 0000 ~— 00 6 2 250 a a BBB. ODDT 
WI-T125 028 458 310 0000 ~— 00 6 5 _ 250 3 1.6 aos oT 
WI-T126 412 387 400 0C00 Ss (00—i50s—«‘a7wS—s—«s1'5-—« 100475 BG =P 
WI-T128 { 020 048 310 0000 = 50 6 f 1 100 8 925 
028 700 310 0000 = 50 3 250 100 4 ~~ 1.2 \ eee ie 
WI-T130 028 740 310 0000 ~=— 00 6.7 9 200175 5s a3 A0og8 OP 
WI-T131 287 113 000 0000 ~— 40 6 3 250 100 2 ~~ 1.2 Uxé6 =P 
WP-T135 020 90X 030 0000 ~—Ss 00 5 120 A0B RR 
X14 028 748 300 0000 = 40 1.4 90 50 1.8 0.5 AOS oH 
X17 288 424 300 0000 ~—00 1.4.4 75 45) a2 B7G oH 
X18 288 484 300 0000 —00 1.4. 4 75 4S 52 BG oH 
X21 847 230 800 0000 40 2 150 75 By 
X22 847 320 800 0000 40 2 150 75 By «x 
x03 841 230 800 0000 ~—-50 5 100 2.1 as 
{ 051 230 800 0000 —-50 \ { 1.5 150 60 0.7 \ 
X24 { 841 230 800 0000 50 2 100 ot B7 TH 
251 230 800 0000 = 50. \ 1.5 150 60 0.7 } 
X25 287 481 300 0000 00 14° 4.5. 75 ‘50. PO. B7G oH 
x30 847 231 8000000 40—i—i<a13'ti 3850S BR OH 
841 231 800 0000 ~—-50 150 2.2 
ms { 051 231 800 0000 «50 \ ie { 250 75 2.3 \ As 
x41 { 841 231 800 0000 50 \ y { 6  15C ee \ By OTH 
051 231 800 0000 50 3) 250° 75). “Bi ta 
X42 842 231 800 0000 40 BER SSO ta Fg) ee By OH 
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VALVE SELECTOR 


TYPE SWITCH ADDENDA TYPE 


NUMBER 


028 748 310 0000 


x61 50 2 100 5A) 4252 \ 
{ 028 750 310 0000 ~— «510 642 20 100 3 07 ae ee 
x6m { 028 748 310 0000 =—50 , 2 100 7.5 2.6 \ ie reas 
028 750 3100000 50 3 250 8 2.6 
X63 028 747 310 0000 = 40 6 380 1 6 176 AOS oH 
X64 028 740 310 0000 = 40 6 3 250 100 5.3 1.1 AO8 oH 
X65 028 748 310 0000 50 \ 6 { 1 100 8 2.5 \ 
{ 028 750 310 0000 «50 4 BEG HOO “do ae nee Oh 
X66 028 748 310 0000 50 \ { 1 100 8 2.5 \ Teas. cat 
{ 928 759 310 000 50 Chas “250 tee, 64. * 2 
real 028 748 310 0000 \ { 100 \ A08 TH 
{ 028 750 310000 «= 0.-s«d ff: '2—«Y 3250-100 
X73 028 748 310 0000 40 errans 150 75 AOS oH 
X75 028 748 3100000 40 15 150. 75 A038 oH 
X76 028 748 310 0000 50 \ { 1 100 8 2.5 \ 
{ 028 750 310 0000 ©«=Cé50s ff 2 X30 100 4#ti«i2«D Ae 
X77 412 388 100 0000  —00 6 2 100 12 6.5 B7G «4H 
X78 752 388 4000000 00 é 2 100 5 2.2 \ eich Sire 
752 380 500 0000 ~=—-00 1 150 75 5.3 2.2 
X79 { 751 238 480 0000 00 \ 6 { 2 100 5 2.2 \ BOA OTH 
751 238 500 0000 00 3 250 75 10 3 
x81 { 288 475 130 0000 00 P 1 100 4.8 1.4 \ inet Ser 
280 575 130 0000 =: 00 2 250 100 4 2 
X99 284 300 000 0000 —=« 00 3° 4.5 90 2.5 0.4 Ux4 oT 
x101 288 475 130 0000 50 { 2 100 3 \ 
{ 280 575 130 0000 «= 50. f-«9 250 100 3 BB TH 
X107 412 387 400 0000 ~— 00 19 100 250 4 B7G 0 
X108 752 388 400 0000 00 2 100 5 2.2 \ 
{ 752 380 500 0000 ~42Céftts ff 2 YS 50 75522 B7G TH 
X109 { 751 238 480 0000 00 19 2 100 ) 2.2 \ BOA OTH 
751 238 500 0000 ~—00 3 250 75 2.9 
X118 288 475 130 0000 00 \ { 100 5 4 \ B 
{ 280 575 1300000 00 f ~~ Y 2.5 20 10 3° 2.5 a a 
X119 751 238 184.0000 00 19 1 100 13.5 3.7 
2.2 200 100 2.3 civiaeeres 
288 475 130 0000 ~—«00 2 100 5 2 
wine { 280 575 1300000 «00 ff 4 2 200 75 8 2.2 \ ee 
x143 288 475 130 0000 00 2 100 6.3 2.4 \ 
{ 280 575 1300000 —00 42 8250 9 5.3. 2.2 PSE) ssa 
X145 288 475 130 0000 = 00 3.3 100 6 2 \ B8A TH 
{ 280 575 1300000 00 f @ Y 2.5 200 10 8 2.5 
X147 028 748 310 0000 50 6 2 100 5.4 2.2 KGa oak 
028 750 310 0000 50 2 250 100 5 2.4 
X148 { 288 475 130 0000 00 6 1 100 4.8 1.4 \ B8B TH 
280 575 1300000 00 2 250 100 4 2 
X150 { 288 475 130 0000 00 P 2 1000 5 2.6 \ tea) ores 
280 575 130 0000 = 00 2 250 100 8 2.2 
1 238 184 0000 = 00 6/4. 337° S100 Jin) ase 
Sal lee { 2 250 100 6.5 2.3 er aa 
X727 412 388 100 0000 = 00 6 2 100 "1 7 B7G H 
X6030 020 990 330 0000 ~— 00 3 BSB OD 
XAAQ1 192 310 X00 0000 = 00 Bit 5 B7G DD 
XC88 414 234 484 0000 ~—00 2 150 12.5 14 BOA OT 
XC95 142 380 100 0000 ~— 00 1.8 1.2 200 10. 10.5 BG oT 
XCC82 841 228 513 0000 00 6.3. 0 100 11.8 0 3.1 BOA TT 
XCC89 148 235 118 0000 ~—00 3.6 1.2 100 15 «12 BOA TT 
XR6 412 183 710 0000 00 6.3. 1.4 100 100 7 5 B8D PP 
XRT 412 873 180 0000 00 653° 2 100 100 7.5 5.5 BaD =P 
XR8 482 803 180 0000 00 6.3. 2.5 100 8 4.2 BSD OT 
xR9 852 113 480 0000 ~—00 6.3 1.8 100 8.5. 5 B8B. OTT 
XSG 742 300 000 0000 ~—s-80 2 1 150 60 1.4 0.7 sm4. P 
XSG1.5V. 742 300 000 0000 ~—S_ 80 1.5 50 30 0.5 0.3 sm P 
X8G2.0V 742 300 000 0000 ~—S_ 80 2 60 30 0.6 0.4 sm4 PP 


127 


VALVE 
TYPE 


XCC189 
XCF80 


XCF82 
XCL82 


XCL84 


XCL85 


XCL86 


xD 
XD1.5V 
XD2.0V 


SELECTOR 
SWITCH 
NUMBER 


851 238 410 OCOO 
857 238 114 0000 


857 238 114 0000 
415 238 718 0000 


481 238 157 0000 


841 238 715 0000 


417 238 158 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


823 000 000 0000 
823 000 000 0000 
141 230 871 0000 
141 230 871 0000 
701 238 014 0000 


412 387 100 0000 
141 230 871 0000 
141 230 871 0000 
824 300 000 0000 
872 430 000 0000 


872 430 000 0000 
824 300 000 0000 
872 430 000 0000 
873 420 000 0000 
872 430 000 0000 


873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 


873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 


873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 


873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 


873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
873 420 000 0000 
842 300 000 0000 


284 830 000 0000 


842 300 000 0000 
842 300 000 0000 


041 230 807 0000 
842 300 000 0000 
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SELECTOR 


SWITCH Ve | Ver | ov 
NUMBER S, ADDENDA BASE TYPE 
xL2.0V 842 300 000 0000 (ole) 2 1 60 1 0.8 
XL36 842 300 000 0000 00 1.5 4.5 50 Vil 02%. a : 
XL84 802 384 100 0000 00 2 1 50 1.1 0.9 BGG TT 
M86 020 740 310 0000 80 12.8 8.3 100 100 77 11 AOS =P 
842 300 000 0000 oc 2 4.5 100 9.5 1 Sm4 oT 
XP1.5V 842 300 000 0000 (ole) 1.5 4 60 1.8 0.8 , 
xP2 842 300 000 0000 (ole) 2 4.5 75 4 1 ae : 
XR2 208 037 240 0000 00 1.2 7.5 150 125 7 1.9 B8D Pp 
xR4 208 037 240 0000 (ole) 1.2 7.5 150 125 7 1.9 B8D Pp 
XVS2.0V 742 300 000 0000 80 2 60 30 0.4 0.3 sm4P 
XW1.5 274 830 000 0000 (ole) 1.5 60 30 0.7 0.5 
r : . : si 

XW2.0V 274 830 000 0000 00 2 60 50 0.9 0.6 ae : 
XWO75A 873 420 000 0000 00 0.6 40 30 0.3 0.2 BAP 
XWO75B 873 420 000 0000 00 0.6 40 30 0.2 0.2 BSA OP 
OB 208 458 320 0000 00 1.4 90 4.5 1.4 B8B TT 
OD 218 458 130 0000 (ole) 12.5 10 250 9 2.1 BSB sTT 
XXEM 284 19X 13G 0000 00 6.3 2 250 1.5 1.5 B8D DDT 
XXL 280 004 130 0000 00 6.3 8 250 8 2.3 B8B. OT 
x 274 830 000 0000 00 2 3 7 7 4 1.2 Sm5 oP 
XY1.4A 873 420 000 0000 (ole) 1.4 4.5 40 40 1.8 OS BSA oP 
x¥1.4B 873 420 000 0000 00 1.2 4.5 40 40 1.6 0.6 BSA oP 
x¥1.4¢ 873 420 000 0000 (ole) 1.2 1.5 40 40 0.5 0.5 B 
XY1.5 274 830 000 0000 00 1.5 1.5 40 40 1:7 1:20 eee P 
x¥2.0V 248 730 000 0000 00 2 2 60 50 1.7 1.4 Sm5 oP 
XY14B 873 420 000 0000 00 1.2 4.5 40 40 0.3 0:6 BAP 
x¥14cC 873 420 000 0000 (ole) 1.2 1.5 40 40 0.5 0.5 BSA OP 
x¥88 000 230 009 0000 10 16 120 BOA OR 
Y13 047 231 800 0000 00 13°20 250 250 40 3.9 BT P 
Y25 400 230 080 0000 00 1.4 34 250 0.09 Ra=2. 2M2 BSA TT 
Y61 028 740 310 0000 (ole) 6.3 22 250 250 0.2 Ra=1MQ AOS soTI 
Y62 028 740 310 0000 00 6.3 22 250 250 Ra=1M2 408) oT 
Y63 028 740 310 0000 (ole) 6.3 22 250 250 0.2 Ra=1M2 AO8soTI 
Y64 028 740 310 0000 00 6.3 22 250 250 Ra=IhQ AO8soTT 
Y65 028 740 310 0000 00 6.3 11 250 250 Ra=10Q AOs oT 
¥220 842 300 000 0000 70 2 4.5 150 150 10.5 2.5 B4 P 
¥220 842 370 000 0000 00 2 4.5 150 150 10.5 2.5 BS P 
¥230 842 370 000 0000 00 2 3 150 150 5 BS P 
YA1000 230 232 032 0000 80 4 180 BOA OR 
YC88 414 234 484 0000 00 2.6 150 12.5 14 BOA OT 
YC95 142 380 100 0000 00 2.2 1.2 200 10 10.5 BG T 
YCC89 148 235 118 0000 (ole) 4.8 1.9 100 15 12 BOA OTT 
YCL82 415 238 718 0000 00 10.8 O 100 3.5 2.5 

{ 200 150 41 7.5 he 
YCL84 481 238 1570000 00 °#10.8 41-7 200 3 4 \ 

{ 200 150 18 11 Bon 2 ae 
YCL86 417 238 158.0000 00 + 10 { 1.7 250 1.2 1.6 \ BOA TP 

7 250 250 36 10 

yp2 842 300 000 0000 00 2 4.5 150 6 3 B4 T 
YF183 141 230 871 0000 00 4.2 2 200 100 12 12.5 BOA OP 
YF184 141 230 871 0000 00 4.2 2.5 200 200 10 15 BOA OP 
YL84 041 230 807 0000 00 8 7.3. 250 250 48 11.3 BOA oP 
YL86 041 230 807 0000 00 8 12.5 200 200 75 10 BOA OP 
¥L1000 014 237 188 0000 00 1.1 100 100 30 4.3 BOA OP 
YL1000 014 327 188 0000 00 1.1. 6.5 125 125 30 4.3 BOA OP 
¥L1020 247 105 200 0000 88 1.6 300 250 40 4 B7A PP 
¥L1030 247 305 200 0000 88 2.1 200 200 30 4.5 B7A PP 
YL1060 247 135 200 0000 88 6.3 15 300 250 95 5 B7A PP 
YL1080 425 238 782 0000 00 1.6 200 200 30 3.3 BOA PP 
¥L1130 423 878 324 0000 00 1.1 200 200 40 7 BOA PP 
¥L1150 701 423 100 0000 8¢ 12.6 400 250 100 35 ByA P 
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SELECTOR 


SWITCH 
TYPE eines ADDENDA BASE TYPE 

¥L1190 431 878 235 0000 00 150 150 45 9.5 BOD PP 
YL1200 247 811 300 0000 00 12.6 18 100 250 100 B7A oP 
¥L1240 415 228 783 0000 00 6.7 400 200 30 3.3 BOA =: PP 
YY88 000 230 009 0000 10 22 180 BSA OR 
214 038 700 200 0000 40 4) A 100 100 0.5 0.6 Xo 
221 742 300 000 0000 80 2 1 150 150 1.1 1.2 B4 P 
221 041 230 700 0000 80 2 1 150 150 1.1 1.2 B7 P 
222 041 230 700 0000 80 2 150 150 2.5 1.4 B7 P 
Z22Met 041 230 700 0000 80 2 150 150 2.5 1.4 B7 P 
226 047 231 800 0000 00 26 5.5 250 250 32 7.5 B7 P 
262 028 710 310 0000 40 6 2 300 150 10 7.5 AOS =P 
263 028 710 310 0000 40 6 3 250 100 2 1.2 A0gs =P 
266 028 710 310 0000 40 6 1.5 200 200 10.9 8.5 A08 oP 
273 028 710 310 0000 40 6.3 3 250 100 6.5 1.7 A0g8 =P 
277 412 381 700 0000 00 6 2 250 250 10 7.5 B7G =P 
290 278 101 403 0000 00 623 22 250 250 10 6 BG P 
2142 280 174 130 0000 00 21 2 200 200 10 8.5 BBA PP 
2145 281 714 130 0000 00 22 1.8 200 200 10 9 B8A P 
2150 280 174 130 0000 00 6.3 2 250 250 10 9.5 B8A P 
2152 141 230 871 0000 00 6.3 2 200 200 10 7.4 BSA P 
2220 842 370 000 0000 00 2 7.5 150 150 15 2 BS P 
2220 842 300 000 0000 70 2 7.5 150 150 15 2 B4 P 
2309 141 223 871 0000 00 6.3 2 250 250 20 15 BOA OP 
2319 141 231 877 0000 00 6.3 2 350 250 12.5 11.5 BSA oP 
2329 141 230 871 0000 00 7.3 1.9 200 175 10 8.8 BOA oP 
2359 141 230 871 0000 00 12 2 250 250 20 15 BSA P 
2719 141 230 871 0000 00 6.3 2 200 175 10 7.4 BSA oP 
2749 141 230 871 0000 00 6.3 1.9 200 175 10 9.2 BIA OP 
2729 701 238 014 0000 00 6.3 1 250 100 2 1.8 BIA OP 
2759 141 023 871 0000 00 6.3 2 250 250 15 15 BOA OP 
vAN) 9X2 310 000 0000 00 13 BS DD 
ZD2 842 300 000 0000 00 2 12 150 7 1 B4 T 
2D1 209 784 300 0000 00 4s A 90 90 2.7 0.6 B7G DP 
aoe 209 784 300 0000 00 1.4 1.5 60 0.2 0.2 BiG 
ZD152 741 238 9X1 0000 00 6.3 2 250 90 5 2.2 BOA DIP 


APPENDIX I 


Test Data for Russian Valves 


SELECTOR Io | &m 
SWITCH Va | Vg2 | mA | mAvV ADDENDA BASE| TYPE 
NUMBER 

60 40 


1B1P 209 784 300 0000 00 1.2 0 1.0 225 B7G P 
1K1P 287 024 300 0000 00 1.2 0.5 60 40 1.7 +65 B7G P 
2P1P 284 738 200 0000 00 1.2 3.5 60 60 2.8 0.9 B7G P 
6K1P 412 387 100 0000 00 6.3 3 250 100 6.7 1.85 B7G P 
6B2P 472 389 100 0000 00 6.3 1.5 250 100 6.5 2.0 B7G DP 
6K4P 412 387 100 0000 00 6.3 1.0 250 100 11 4.4 B7G P 
6Zh1P 412 387 100 0000 00 6.3 2.2 125 125 5.5 3.55 B7G P 
6Zh2P 412 387 100 0000 00 6.3 2.2 125 125 7.5 542 B7G P 
6Zh3P 412 387 100 0000 00 6.3 2 250 150 if 5 B7G P 
6Zh4P 412 387 100 0000 00 6.3 1 250 100 11 4.4 B7G P 
6Zb5A 412 387 100 0000 00 6.3. 2.0 250 100 10 9 B7G P 
G837 207 411 300 0000 80 12.6 85 400 60 3.5 B7G P 
6S1P 812 384 100 0000 00 6.3 7 250 6.3 2.2 B7G T 
6S2P 412 344 800 0000 00 6.3 1.0 100 10 11 B7G T. 
6N15P 882 345 100 0000 00 6.3 2 100 8.5 5.6 B7G TT 
6N1P 841 238 410 0000 00 6.3 4.8 250 8 4.3 BOA T 
6N2P 841 228 413 0000 00 6.3 1.5 250 2.3 2 BOA T 
6Kh2P 192 310 X00 0000 00 6.3 ) B7G RR 
6P4P 902 310 X00 0000 00 6.3 30 B7G RR 
6P2P 412 387 100 0000 00 653. 505: 125-125" 35: 8 B7G P 
6P1P 871 238 417 0000 00 6.3 12.5 250 250 45 4.5 BOA P 
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APPENDIX II. 


Test Data for High Voltage Rectifiers. 


The follow ing procedure should be adopted when testing high voltage rectifiers. 

Make insulation checks with valve cold and hot as stated in paragraphs | and 2 of 
the Abbreviated Working Instructions. 

Then set Anode and Screen Voltage switches to their minimum value (i.e. 20) and 
Anode Current Controls to figure shown in Data column. With Circuit Selector set to 
TEST and Anode Selector at A, increase Anode Volts setting until indicating meter reads 
in a forward direction. 

The setting of the Anode Voltage switch for a good valve should not exceed the figure 
given in column headed Anode Volts. 

When checking full wave or voltage doubler rectifiers, check second Anode with 
Anode Selector at Ag. 

NOTE the valve should be heated to working temperature before setting Circuit 
Selector to position TEST and only left at this position for sufficient time to take a reading. 


SELECTOR 


VALVE SWITCH No. 


REMARKS 


1B3 020 000 300 0000 80 1.25 200 6 A08 R 
122 232 232 300 0000 80 1.4 B7G R 
2v3 020 000 300 0000 80 2.5 A08 R 
2V3G 020 000 300 0000 80 2.5 A08 R 
2x2 200 300 000 0000 80 2.5 100 10 UK4 R 
2x2 200 300 000 0000 80 2.5 100 10 UX4 R 
3B24 320 200 000 0000 80 2.5 60 10 Ux4 R 
6w2 230 000 000 0000 80 6 100 9 Nil R 
225DU 082 323 000 0000 00 

? 002 323 800 0000 00 2 0 20 Bi Le 

802 300 000 0000 00 

ae 082 300 000 0000 00 ps a0 29 a BE 
732A 230 300 000 0000 80 2:5 60 10 ux4 R 
879 200 300 000 0000 80 2.5 100 10 UX4 R 
1876 123 000 800 0000 00 4 8SC R 
1877 002 300 000 0000 80 4 100 10 B4 R 
8016 020 000 300 0000 80 1.25 200 6 A08 R 
8020 200 300 000 0000 80 5 100 22 B4 R 
C5230 320 200 000 0000 80 2.5 60 10 UXx4 R 
EY51 230 000 000 0000 80 6 100 9 B3G R 
HVR2 002 300 000 0000 80 4 100 10 B4 R 
HVR2A 002 300 000 0000 80 2 100 10 B4 R 
R12 230 000 000 0000 80 6.3 100 9 B3G R 
su61 230 000 000 0000 80 6.3 100 9 B3G R 
$U2150 002 300 000 0000 80 2 60 4 B4 R 
$U2150A 002 300 000 0000 80 2 200 50 B4 R 
UIT 002 300 000 0000 80 4 40 35 B4 R 
u19 002 300 000 0000 80 4 40 70 B4 R 
U21 002 300 000 0000 80 2 60 4 B4 R 
U22 200 000 030 0000 80 2 60 4 M08 R 
U23 002 300 000 0000 80 4 40 100 B4 R 
U24 020 000 300 0000 80 2 20 0.5 A08 R 
U41 020 300 000 0000 80 1.25 200 6 A08 R 
U43 230 000 000 0000 80 6.3 100 9 Nil R 
u151 230 000 000 0000 80 6.3 100 9 Nil R 
v21/7000 002 300 000 0000 80 4 100 10 B4 R 
v960 002 300 000 0000 80 4 80 90 B4 R 
V1906 002 300 000 0000 80 4 60 100 B4 R 
V1907 002 300 000 0000 80 4 150 70 B4 R 
V1913 002 300 000 0000 80 4 40 100 B4 R 
v1920 002 300 000 0000 80 4 100 90 B4 R 
VL51 002 300 000 0000 80 4 100 10 B4 R 
CV317 322 322 222 0000 80 4 60 80 BIG R 
cvi21 002 300 000 0000 80 4 100 90 B4 R 
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